» ay ry . : > ce & 


nt a Bs Cae rae ee ee ee eee ER ARR ee ee yee ee ere | eee | | AGL. _6m. att 

i feta Tt | | fe al 
a a 8 ' oF. ee © & E. a 
Boel wg ee oe bees | Et oF et a 

gre. sa ll FF {| or fe ee | 3 nit 

as rr care cre | iowrtn a | 

| A = oe ee Sob UE: Poa. a 

| ee) eee | | eee | ee | LY TTT] Ae || ee ee im 


1 11708785 io 7 i * PR a RAGE 27h 
| RODE LITERATURE H/C “aIe PART FICHE FICHE PART M POD OP oe : 

me@ER  «CCti(“‘“‘é‘zrYPE:*”~*~~«CATE = ONUMBER~—s=DATE =—SNUMBER) SLOT VV OG | 
Oe as EU es, Bn ae whe - DESCRIPTION eek DESCRIPTION wee DESCRIPTION eke DESCRIPTION fee DESCRIPTION sell 


| 6131¢ BIN OPER & SERV MAN OC T73 06131-90004  FEBBS 06131-90006 aL 01 ae 


‘| 6315p. —sOPER.& SERV MAN APR76 5950-1774 -—«~DEC78 5950-1830 BL O1. 2102. 
Pe OMAN RANGE: So APRIB. BOSQSTT§ re oe aS 


| 6Y31SE ——=«PER & SERV MAN | JANS2 5950-1865 = APR@3 5950-1866 8L 01 21:01 
fo ANN CHANGE 000 HOMBRE B95OH1B65 eg a 


| 614A ——sCOPER & SERV MAN FEO: :00614-902 nT Onsy4-90008 01 04 03 
| MAN CHANGE == NOV74. 00614-9020 | Eagan gee 
AN SUPP MAR70 00614-902 ae | 
SERV NOTE SeT BELOW My - 
M-13 JANS9 MO EXPLANATION OF MONITOR SYSTEM 
 JUN68. WN ATTEN & POWR MONITOR PROBE REPL. 
oe SER 009-02490 & DOWN.REG TUBE MOD. 
om YLLUSTR PRIS IDENTIFICATION 
APR68 “FUSE CHANGE. | 
 NOV71 WN SER 1129A & DOWN. TRANSIENT SUPRESION - 
~AUG?S WA SAFETY. SER 1371/.04516 THRU 1447004516 SHGCK HAZARD: ELIMINATION 


SERV NOTE SET BELOW . JUL83 
6140Aa-1 MAR&O WO SER -2004A00344 & BELOW.MOD 70 IMPROVE. REL OF A576 
© 6140A~-2. JUL8O WO OPT 399 & POS.SER 2004400340 & BELOW.MOD: TO AVOID SYST HANG-UPS- 
S140A-4 — ap SUPERSEDED BY 614GA-5 3 
6140A-5 | _» DEC82 WN SER 2227A00484 & BELOW. ALL: J20,N99-P05,061, 062,0638064 OPT.MOD TO SIMPLIFY CALIB 


“GIADA BCD «OPER & SERV MAN —-SEP73 06140-90002. FEBBS 06140-90003 81 01 21 03 


6140A BIN OPER & SERV MAN - JUL73. 06140-90001 _ SUNS 06140-90004 01 21 03 
:  MAN-CHANGE. == JUN74 06140-90001 


B145A—-«C*OPER & SERV MAN OCT73 06145-90001 “mays 06145-90002 BL 01 21 03 
| OMAN CHANGE = AUG76 06145-90001 


616A. OPER & SERV MAN JUN73 00616-90006 " DECBS 00616-90007 BL 01 | 04 o1 
ree - SERV NOTE SET BELOW — MAY78 | 
| M13 JAN69 WO EXPLANATION. OF MONITOR SYSTEM 
6T6A~1 J ANSG6- KLYSTRON REPELLER CURRENT MODIFICATN 
616A"2A, RE OUTPUT ATTEN PAD REPL PROCEDURE — 
 O16ATSA ee ete oe MONITOR & OUTPUT PROBE ADJ & REPL 
616AT4A 0 SUN77 WO ATTEN & POWR MONITOR PROBE REPL 
6164-5 * SEPS& -- ILLUSTR PRTS IDENTIFICATION 


OPER. zg SERV MAN. MAY 72 00616-90008 ~SEP77 00616-90009. 8L. 0% 04.02 
MAN. CHANGE ~ NOV74 00616-90008 7 ee 
MAN SUPP SEP64 00616-90008 : 
SERV NOTE SET BELOW ~ MAY78. 
M13, JAN69 WO EXPLANATION OF MONITOR SYSTEM 
6168-6. os APR69' WO SER eres & DOWN.RESIDUAL AM MOD 
6168-78 _ J AN72 WO SER 1728A & DOWN. TRANSIENT SUPRESSION . 
6168-8 Pe AS, NUTS WA SAFETY. SER 1317A03291 THRU: 1438A03329 sHocK HAZARD LIM 


OPER & SERV MAN AUG69 06177-90002 _ AuG81 5950-1889 BL 01 21 01 
MAN CHANGE —-ocT?2 06177-90002 


“| aiogres EO RE ae ee UES Oe ee oS eo tan i USP NRE 2B 
“0 LETERATURE «H/C. H/C. PART.—*FXCHE FICHE. PART MPD P ee ee eee 


D. = ; 
AROER EE EERE © (1 Se ‘DATE NUMBER ——s«=DATE©~—~CT NUMBER. CCL TT VOGT 


| 6168 


19708785 


6188 


od 618C. 


6118 


iyoares 
MBER 


CiOATS. 


‘OPER & SERV MAN 
MAN CRANGE 


- MAN SUPP. 


- SERV NOTE SET BELOW MAIR : 
" JAN69 WO EXPLANATION OF MONITOR SYSTEM 


M=-13 
6168-6 | 
6168-78 


~ 8168-8 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


2. 
Ci 


~ GPER & SERV “mane: 
OMAN CHANGE 
MAN CHANGE — 

‘SERV NOTE SET BELOW 


~ 618A-5 : 
SERV NOTE SET eevow 


S1BC“2/62 08-2. 


O618A-1 


OPER & SERV MAN. 


LITERATURE 
TYPE 


OPER & SERV MAN 


Mo13 


618A-3F | 
618A~4 


618B/620A-1A | 
618B-2A . 
6188-3 


6188-4 
4 ; 61 88-58 
2 RES: 


STA 
OPER © SERV MAN 


MAN CHANGE 
SEPY MOTE SET. BELOW 
6180~7A/620B-1A 


6208-3A, 
618C~4A, 
pikes 


618¢-U-6/6208-U-10. 
618C-7 


618C-8 
 8IBCH9 


6180-10. 
618C=11 
618C-12 
618C~13 |. 
618C-14 
6718C-15 


OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 


SERV NOTE. SET BELLOW 
 6181B-1 


_ MAN CHANGE 
~ OPER & SERV MAN 
CHANGE 


OPER & SERV MAN 


MAN C 


SERV NOTE SET BELOW 
61868-1 


LITERATURE. 
Pe ||. ee 


SEPA ELLUSTR Finte SOENTAP AGATE LUN 


"-AUG69 06177-90002 AUGB1_5950-1889 BL 01 21 01 
-0cT?2 06177-90002 


ye H/C. PART FICHE FICHE PART MPO P. 
DATE NUMBER DATE. —_—__sNUMBER 


- JUL75 5950-1749 |-APRB3 5950-1750 @L 01 21 01 


aan 06186-90003. a 0s1a6-90004 04 2102 


we owe PART FICHE FICHE PART M PDP” 


MAY72 00616-90008 SEPT? 00616-90009 aL 0° 04 02°: 
NOV74 00616-90008 => ‘ 
SEP64 00616-90008 | re 


APR69. WO SER 226-02591 & DOWN.RESIDUAL AM MOD | | 
JAN72 WO SER 1128A & DOWN. TRANSIENT SUPRESSION 
AUG?S WA SAFETY.SER 1317A03291 THRU 1438403329 SHOCK HAZARD ELIM 


ETON | 
he DESCRIPTION. x** DESCRIPTION tick “DESCRIPTION ik - DESCRIPTION kkk DESCRIPTION fe 


SULTS 5950-1749 ck ARES 5950-1750 | aL ot 2101 


— OCTB2 5950-1749 no 
“MARGS G18A-501D —MAYZB- 5080-5725. or 01 


MAR63 618A-501D 
: “MAY78- 
JANOS WG EXPLANAY ION OF KONITOR SYSTEM 
= MICROSWITCH ASSY MOD INSTAL | 


dane WO POWR MONITOR PROBE & OUTPUT ATTEN MOD 
_ -NUG72 SWITCH TRANSIENTS SUPRESSION ee 


wer AVAILABLE. 


ee AY78 
DEC65 WN SER 3538-04136. t DOWN. R103 REPL 

> ~~ SER 284 & DOWN.REC REPL METER. 3 
= SER 284 & DOWN.POWR XFMR WIRING ‘MOD 
~ -° FILTR-ASSY REPL. PROCEDURE 
AUN6S SER 385 & DOWN.FAN MOD KIT INSTAL 


- JUL70 WN SER 1335 & DOWN.PULSE & S@R WAVE MOD 


AUG72 . SUPRES SWTCH’ TRANSTS ‘AT SYNC INPUT. 


~ MAY71 00618-90023 -APR74 00618-90024 01 04 04 USE 18¢ FICHE 00618-90031 


APR80 00618-90029. MAY83 00648=9005) BL 01 04 03 
DEC82. 00618-90029 ssi 


OCT81 
“MAR6B WO SER 740-00701 & DOWN. R523 PREFER ‘REPL. 


AUG69 WO SER 740-00576 & DOWN.KLYSTROY MOD 


-MAY72.. SER O985A @ DOWN.SWTCH TRANSIENT ELIMINATION. SUPERSEDES 618C-3/620B-3 


MAR73 WA SER. 702-00315. EDOWN.FAN INSTAL KITS . 


_«AUG72 SER O979A & DOWN.SKTCH TRANSIENT SUPPRESSION. 


HAY7S WN SER O979A. & DOWN. FILAMENT WIRE CHECK 
AUG76 WN SER 1230U-00470 & DOWN.FILAMENT WIRE CHECK 
MAY75 WO SER 1411A & DOWN.HI REL PS CAPACITORS 


-MAY7S WA SER 1441402411 THRU 1518A02591.FILAMENT REGULATOR TRANSIENT PROTECTION 
~ AUG7S WA SAFETY.SER 13721A02341 THRU 1518A02657.SHOCK HAZARD ELIM 
-SEP75 WA SER 1461402417 THRU 1518A02616. IMPROVED RELIABILITY 


JAN77 WO SER 1441 THRU 1627A. INSULATOR MOD | 
FEB77 WO SER 1546A & DOWN. @1 PREFER REPL 


—APR78 WO. ALL SER.MOD-IMPROVE MIN PULSE WIDTH | a at a ae 
JAN81 WO ALL SER.PART CHANGE TO ASSURE PROPER ***REPL BY 618C~15 oo. 0581 


MAY81 WO ALL SER. TRBLESHTNG TIP FOR SER: REG IN =1000 Vv PWR SUPPLY 
SEP69 06181-90002 JANB1 06181-90005 BL 01 21 Ga 
NOV71 06181-90002 ae 
APR79 
AUG70. Wo SER BELOW 461. MOD TO - IMPR RELIABILITY 
OCT82 5950-1749 


JUL72 06186-90003 B79: 
JUL70 WN SER BELOW 00149. MOD. TO IMPR REL 


DATE NUMBER — DATE — —. NUMBER L* 


To WEG ee ; : oe a 
tee DESCRIPTION *#% DESCRIPTION kkk DESCRIPTION. kkk DESCRIPTION kkk DESCRIPTION kik 


~ PAGE 272 


PAGE 23 . 


63005! 


MAN. CHANGE 
SERV NOTE SET BELLOW 
61818-1 


OPER & SERV MAN. 
“MAN CHANGE. 


OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE 

SERV NOTE SET BELOW 
61868-1 . 


oP ggg a 
"MODEL «== s«O””~*CL ERATURE 
NUMBER Cl TYPE 


| 61868 —S—Ss« 186 B=2- 

a ? os 61B6B$3- 

6186C  =——-=—s*=«SPEER & SERV MAN 
Oe MAN CHANGE 


| 620A. OPER & SERV MAN 
BACK DATING MAN CHE 
MAN. CHANGE: 

SERN NOTE SET BELOW 


6188-3 
618B/620A-1A 
~~ 620A-200 
~620A-53 
620A~4A° 
620A-5A 
620A-6 
620A~7B 
“| 6208 . ~.-. OPER & SERV MAN 
~ . OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 
618C-4A. 
618C-1A/6208-1A 
618C-2/6208-2. 
620A~2D 
6208-3A 
6203-4 
6208-5 
6208-6 
6208-7 
6208-8 
6208-9 
6208-10 
618C~U-6/6208-U-10 
- 6208-11 
6208-12 
6208-13 
= — 6208-14— 
6208-15 
6208-16 
6208-17. 


6200. SERV NOTE SET BELOW 
ae, 6200A-1. 


~6200A OPER & SERV MAN. 
‘| 62008 «=—S—=<CS*«SPER SERV MAN 
: MAN: CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 
620081. 


| 41/08785 


“MODEL = «0——LITERATURE 
SUE Ba CUES 


Sp mr, oh ie. Pe pe nu ee ee i a 


Nov71 0 


rN 2s we eo P ower wee OU ee, 


06181-90002. 


APR79 
AUG7O WO SER BELOW 461.MOD. TO IMPR RELIABILITY . 


JUL7S 5950-1749 ss APR83 5950-1750 BL 01 21.01 
“OCTB2 5950-1749) | are sears 


HARTI 


JuL?2 06186-90003 
JUL70 WN SER BELOW 00149.MOD TO IMPR REL 


H/C 


‘DATE 


oct70 
OcT?1. 


-JAN7S: 
SEP79 


DEC63 
DEC63 


APR6G 


JAN69 


~AUG72 — 


MAY71 


 APR8O 


DEC82 
MAR73 


~ HAR6B 


AUG69 


~ JUN69 
MAY72 


MAY7S. 


MAY?5 
AUG?76 
AUG75 
AUG?5 
SEP75 
FEB/7 


 APR78 


FEB81 
MAY81 


SEP64 
~ JANQO 


- JUL64 
SEP20 


‘DECB2 


“we. 


06186-90003 JAN73. 06186-90004 01 21 02 


H/C PART FICHE FICHE PART MP. D p 
NUMBER DATE NUMBER LT q 
wee DESCRIPTION *** DESCRIPTION. kit DESCRIPTION kik DESCRIPTION th DESCRIPTION shite 


WN SER BELOW 1022A00208.MOD TO IMPR OPER OF VOLTAGE LIMIT LIGHT © 


WO SER BELOW 00370. MOD TO IMPR ZENER REL 
06186-90005. SEPBO 06186-90006 8L 01 21 02 
06186-90005. 

6200-901 eee “MART ‘90620-90006 BL 01.04 03 
620A-901 

620A-901 


 MAY78 | 
WO EXPLANATION OF MONITOR SYSTEM ps 
SER 116 & DOWN.230V OPER WIR CHANGES 
WN SER 338-04136 & DOWN.R103 REPL 


? WO ATTEN & POWR MONITOR PROBE REPL | 


POWR MONITOR BEAD THERMISTOR REPL 
SER 241 & DOWN.MOD FOR 50~400 H2 OPER 
SER 1243 & DOWN.CAYITY ASSY REPL PROC 
ILLUSTR PARTS IDENTIFICATION 

ALL SER.SWTCH TRANSIENTS ELIMINATION . 


00618-90023 APK74 00678-90024" 01 04 04 USE 6208. FICHE 00618-90031 
00618-90029 sive ath Rlaeteed 8L we 04 03 
00612-90029 : 


OCT81 

WA SER 645-00277 © DOWN. FAN INSTAL KIT 
WO SER 740-00601 & DOWN.R523 PREFER REPL 
WO SER 740-00501 & DOWN.KLYSTRON MOD 
WO ATTEN & POWR MONITOR PROBE REPL 

SWTCH TRANSIENT SUPRES. SUPERSEDES 618C-3/6208-3 

NOTAVAILABE 

~ NOTAVAILABE 

NOTAVAILABE 

NOTAVAILABE 

NOTAVAILABE 
WO SER 1443A & DOWN.HI REL POWR CAPICIT 
WN SER O985A & DOWN.FILAMENT WIR CHECK ! 
WN SER 1232U-00470 & DOWN.FILAMENT WIR . CHECK 
WA SAFETYsSER 1443A02191 THRU 1517A02376. FILAMENT REGULTR TRANSIENT PROTECT 
WA SAFETY.SER 1312A02131 THRU 1517A02425. SHOCK HAZARD ELIMINATION | 
WA SER 1443402191 THRU 1517A02401.REGULATOR TRANSISTOR SUB FOR IMPR RELIABILITY 


WO SER 1546A & DOWN.PREFER @7 REPL 
40 ALL SER.MOD-IMPROVE MIN PULSE WIDTH i Specs ee Ea Reg Gilg Ets 
WO ALL SER.PART CHANGE TO ASSURE PROPER ***REPL BY 6208-17 . . . pets, oe O58) 
WO ALL SER. TRBLESHTNG TIP FOR SER REG IN -1000 V PWR SUPPLY © nee: 
APR84 S 


FIELD ADJUSTMENTS. re 
06200-90002 — JAN?4 06200- 90003 01 21 02 


06200-90001  JULB2 peariesas aL OF 1 Ne 


06200-90001 — 
WN ‘SER 2230K10676. t BELOW. IMPR . VOLTAGE REFER ACCUR | 


WiC PART FICHE "FICHE PART. x P D. Pp 
NUMBER - 


, DATE NUMBER Lo oT VG. 7 | : 
eke DESCRIPTION ##* DESCRIPTION ik DESCRIPTION ihe DESCRIPTION : ik - DESCRIPTION wick 


ac ausonm ns Gaim oe ran: : ec le ae ey ea Se 


od PAGE 273 


~11/08/ 
MODE 


- 6387A 


 6388A 


63901F 


tT 447087 
_ PAGE ce ; “MODE 


1 mAnm 


o<UU - SERV NOTE SET BELOW — pe. me APR81 eae ® 


6200A-1 | ‘SEP64 = FIELD ADJUSTMENTS eo 
62000 “OpER & SEH ¥ MAN JAN}. 06200-90002 — JAN74 06200-90003 01 21:02. 
| 62008 = ———s«OPER & SERV MAN —-JUL6é. 06200-90001 4uL82 06200-80006 ‘aL oT 21 02 | 
“MINN CHANGE. __ SEPB0 06200-90001 le peas 
| "SERV NOTE SET BELOW PR83 Se a 3 ae 
é2008~1 ~ DECB2 WN SER 2230410676 & BELOW. IMPR VOLTAGE REFER ACCUR et - 


‘1703785 ee eee ee es ons ae : a ee PAGE 274 oe 11708785 
QO LITERATURE = H/C_-——sH/C_ PART. ~=—s FICHE = FICHE PART MP D ce ee oat a : a 
MBER CTYPE DATE. NUMBER DATE NUMBER LTV : WS 
eee eee ee “wee DESCRIPTION *** DESCRIPTION kik "DESCRIPTION tie DESCRIPTION eke + DESCRIPTION hice ae 
| 620034 i OPER & SERV MAN MAY72 5950-5969 nus74 5950-1726 01.2102 64000 
- 62003A/048A SERV NOTE SET BELOW ee “MULR§ 
- 62003A/62048A-1, - DEC83 WO ALL SER.BARRIER BLOCK REPL | -Bkgson 
62005¢ OPER & SERV MAN == MAY72.- 5950-5969 = AUG74 5950-1726 01.2102. Se 
- | 62003E _ OPER & SERV MAN — MAY72 5950-5969 -NUG74- 5950-1726 12702 | 64050A, 
| 62003E/048E  SERV_NOTE SET BELOW ce |<.) eae PE 
| ss 62003E/62048E-1 — DECBS WO ALL SER.BARRIER BLOCK REPL saipha 


| 620036 OPER & SERV MAN JUN72. 5950-5979. = APRB3 5950-1946 BL 01 21 02 
i OMAN CHANGE NINBE 9950-5978 raed See £0 e 


- | 620036/048G SERV NOTE SET BELOW: Fe SUR 
ee "620036 /620486-1 DEC83 HO ALL SER-BARRIER BLOCK REPL 


620048 —«==«sOOPER & SERV MAN MAY72.-5950-5969 = AUG74.5950-1726 012102 _— 
‘{@2004c = s«OPER & SERV MAN = MAY -5950-5969  -- AUG74 5950-1726 01 21:02 
| 62008 = OPER & SERV. MAN MAY 7" 5950-5969 = AUG74 5950-1726 01 21 2 


620046 OPER & SERV MAN —«JUNTZ 5950-5970 =» APR83. 5950-1944 BL 01 21 02 
ake MAN CHANGE =——=sNOVBZ 5950-5970 etree : 


62005A -—=s«sOPER & SERV WAN —MAY72. 5950-5969 = AUG74.5950-1726 = 01.2102, 
-62005C =——=S*«PER & SERV MAN —-MAY72 5950-5969 == AUG 74 5950-1726 —s_—01 21:02 


62005E --—SSOOPER & SERV MAN —MAY72.5950-5969 = AUG74 5950-1726 == 01 21 02 
| 620056 OPER & SERV MAN _—-JUN72. 5950-5970 ~ APR83 5950-1944 . 8L.01 21 02 ere 
ee MAN. CHANGE NOVB2 5950-5970 , ame: ae M 
|. 62006A OPER & SERV MAN MAY72._: 5950-5969 —AUG74 5950-1726 = 01-21 02 
62006C OPER % SERV MAN MAY72 5950-5969 = AUG74. 5950-1726 S01 21 02 
62006E OPER & SERV MAN MAY? «(950-5969 -s(=s«AUG74 5950-1726 = 01-21 02 
620066 =«=—=C*PER & SER MAN —s-JUN7Z. 5950-5970. ss APRS 5950-1944 = BL 01 21 02 
: | "MAN CHANGE NOV82 5950-5970 | a ie 
6201 SERV NOTE SET BELOW APR81 ge as 
6201A~1 . SEP64 FIELD ADJUSTMENTS 


6201A SCX NST RU & OPER MAN JANOO 06201-90002 — SEP82 06201-90004 8L 01 21 01 
62018 «= —s«CPER & SERV MAN JUNG 06201-90001 —- JAN/2 06201-90003 = 01-21 02 


“MAN CHANGE =—-——=—S=SCNOV7’1.: 06201-90001 


| 520108 =—sCOPER & SERV MAN —-MAY72 5950-5969 =» AUG? 5950-1726 01. 21:02 ~— | ot Fagaeay 
PAO 185 ee as ee ee oe oa hay URS re ae 4 : 3 ae "PAGE 25 ee | 1108/85 
| MODEL «0.-—S—SCLTERATURE. =—s-H/C_—=—=sS/C_ PART FICHE FICHE PART MOP OOP ek | . ep pe MODEL 
NUMER = C*=*~=<~«~SPE:S*~‘«‘«éi ; aT:*C*«éNUNBER” «=O = sONUMBER' «SL ST OV OG es ee 
CS te DESCRIPTION. Hh DESCRIPTION hte DESCRIPTION kik "DESCRIPTION the DESCRIPTION + tek : oe 


—62010C =—«=sCOPER & SERV MAN MAY72-5950-5S969 “Aus4 5950-1726. ONAN M2) ee ee Ce eae evans 


OCUIA™ - SEPO4S FIELD ADJUSTMENTS 


6201A INSTRU & OPER MAN ~ JANOO 06201-90002 —- SEP82 06201-90004 8L 01 21 01 
62018 OPER & SERV MAN JUN66 06201-90001 JAN72 06201-90003 01-21 «02 
; "MIAN CHANGE NOV?71 06201-90001 ee ea tae 
| 620104 OPER & SERV MAN = MAY72 5950-5969 ss AUG74 5950-1726 = 1.2702 oT gaaeay 


MODEL 0 LITERATURE H/C W/c PART FICHE FICHE, PART MPD a oe : | | L 
NUMBER Cc TYPE. =——SsOé@MOAT NUMBER DATE NUMBER LTV NUMBER 
ee ee ae tek DESCRIPTION *#* DESCRIPTION *## “DESCRIPTION. tie DESCRIPTION eck DESCRIPTION Hide re 
| 62010c —==sCOPER & SERV MAN MAY72. 5950-5969 —AUG7A 5950-1726 01.21 02, | CATA 
(| 62010E =——COPER & SERV MAN. MAY72. 5950-5969 =» auG74.5950-1726 01.2102 
| 620106 =——<«~=s«é«< PER | SERV MAN == JUN72 5950-5970 _ ARES 5950-1944 BL 012102. 
eke _ MAN CHANGE == =sNOV82.- 5950-5970 ee 
62012A —=—«COPER & SERV MAN —MAY72.5950-5969 = AUG74 5950-1726 01.2102 — cee 
62012 =»——s«*OPER & SERV MAN = MAY72. 5950-5969 ~ aue74 3950-1726 2 OT BME (“G4152A 
62022E =——s«CPER & SERV MAN —-MAY72. 5950-5969 ~ AUG74 5950-1726 A DBT OBE | 6a152e 
620126 =-—=—*s=*«< PER & SERV MAN JUNTZ 5950-5970 = APR83.5950-1944 BL 01 21 02  gaass 
 MANCHANGE = NGVB2.-5950-5970 ae S155A 
620154 «PER & SERV MAN. MAY72.5950-5969 ss AUG74- 5950-1726 = 01 21:02 ‘nee 
~62015¢ OPER & SERV fi: MAY72 5950-5969 —«- AUS74 5950-1726 01 21 02 catean 
62015E = —s«CPER & SERV is == MAY72 5950-5969 = AUS 74 5950-1726 01 21 02 rele 
620156 OPER & SERV MAN: JUN72_ 5950-5970 — APRS3 5950-1944 BL 014 21 02 641548 
ice MAN CHANGE. NOVE2 5950-5970 ee ae $4554 
| 620184 = s«OOPER & SERV MAN —sMAY72. 5950-5969 = AUG74_ 5950-1726 01 21 02 
62018 =——«»-s«OPER & SERV MAN MAY72 5950-5969 = AUG74 5950-1726 —=—-01 21 02 
62018E «= ss«C OPER & SERV MAN = MAY72. 5950-5969 AuG74 5950-1726 = 04-21 02. alee 
| 620186 OPER & SERV-MAN —- JUN72. 5950-5970 = APR83. 5950-1944. BL. 01 21 02 “atk = 
2 MANE CHANGE Nov82 5950-5976 _ 7 ee PE OMNG2A 
6202A =——its«PER & SERV MAN —-JANOD 06202-90002  JAN81 06202-90004 SL 01 21 01. bai ezA 
62028 OPER & SERV MAN —-JUL66 06202-90001 =» FEBBS 06202-90003 8L 01 21 02 >» 
MAN CHANGE JUL79 06202-90001 an rer 
| 62024A———S—*Ss«C«PER & SERV MAN —-MAY72. 5950-5969 = AUG74. 5950-1726 = 01. 21 02 ~ et 
62024¢ OPER & SERV MAN —- MAY72. 5950-5969 , —-AUG74 5950-1726 > 01 21 02 eee 
62024E =——ts«CPER & SERV MAN MAY72 5950-5969 --AUG74. 5950-1726 S01 2102 641924 
620246  ——sOPER & SERV MAN —JUN72. 5950-5970 == APRB3_5950-1944 = 8L_01 21 02. | OA195A 
7 MAN CHANGE NOV82 5950-5970 os Eoin 
| 62028A OPER & SERV MAN = MAY72 5950-5969 = AUG745950-1726 01. 21 02 oe 


62028 «PEER. & SERV-MAN —MAY72 5950-5969 = AUG74 5950-1726 0121 2 
62028E  --sOPER & SERV MAN —s MAY72. 5950-5969 = AUG74 5950-1726 =: 01. 21:02 


1 642024 
| 620286 = =OOPER & SERV MAN —_-JUN72_ 5950-5970 APRB3 5950-1964 BL 01 21 02 | 


11/08/85 Lane are ae | ie . PASE 276 «| ~—s| 19/08/85 
MODEL 0.2 TERMI WIE! “Wie PART FICHE FICHE PART M POD P nests a e yp MODEL 
NUMBER) CTYPE 7 DATE. NUMBER DATE NUMBER - L- T Vv Soe foo) NUMBER 
ve a eee Se ood eke DESCRIPTION kee DESCRIPTION kik DESCRIPTION. kek DESCRIPTION eich DESCRIPTION wk Sed ee one 

‘| 620286 = MAN CHANGE —— NoVB2 5950-5970 = APR8S 5950-1984 BLOF 2002 ee ff 6a202R 


6203A—-—=—=—S—SCSNSTRUCT & OPER MAN JANOO 06203-90002 —  MAR7S 06203-90003 01 21. 02 


| 620284. 
62028C 


620286. 


620286 


| 11/08/85 
~ MODEL 


- NUMBER 
620286 
| 62030 


62038 


6204 


| 62044 


| 62048 


620480 


62048 
62048E 


620486 — 


6205 


| 62058 


| 6205¢ 


| 62060 


62068 


6207A 
| 62078 


62090 
62098 


11/98/85 


_ NUMBER e 


| 208 : 


1 62110 


_ OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN. 
OPER & SERV MAN 


LITERATURE | 
TYPE 


MAN CHANGE 
INSTRUCT & OPER MAN JANOO 06203-90002 — 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE | 
_ SERV NOTE SET BELOW 


62036-1 


SERV NOTE SET BELOW 
 6204AM=1 
"INST & OPER MAN 


OPER & SERV MAN 
OMAN’ CHANGE 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN. 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


62058-1-67 


62058-2-S 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


INST & OPER MAN 
MAN CHANGE 


‘OPER & SERV MAN. 
MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 


62068~1 
62068~-2° 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
MAN CHAN 


GE 
SERV NOTE SET BELOW 


62078~1 


OPER & “SERV na 7 
OPER & SERV MAN 


LITERATURE 
TYPE... 


MAY72: 5950-5969 AUG74 5950-1726 =—-01. 21 «02. 
‘MAY72 5950-5969 AUG74 5950-1726 == 01 21 02. 
MAY72 5950-5969. AUG74 5950-1726 = 04. 21-02 


 JUN72 5950-5970 


APRB3 5950-1944 BL 01 21 02. 


PAGE 276 


H/C CH/C PART —sO#FICHE.«=OFICHE PART MOP OD OP! 
DATE NUMBER DATE NUMBER LTV 6 
"tee DESCRIPTION #8 DESCRIPTION #** DESCRIPTION ## DESCRIPTION teks DESCRIPTION tek 
NOV82. 5950-5970 - PPRB 5950-1944 8L 01 21 02 
~ MARTS 06205-90003 01 21 02 


JUL66 06203-90001 ios FERES 06203-90004 8L 01 21 02 


A AUGB2 06205-90001 beas . 
DEC82 HN SER 2229003465 % BELOW. IMPR. VOLTAGE REFER ACCUR - 


 APR81 
SEP64 FIELD ADJUSTHENTS | 
JANOD 06204-90002 FEBB3 06204-90003. 8L 01 2101 


AU666 06204-90001» FEB83 06204-90004 81 01.2101 
Fees! 06204-90001 ha 


012102. 


| MAY72 5950-5969 AUG74 5950-1726 
" MAY72 5950-5969 = AUG74_ 5950-1726 01 21 02 
-MAY72 5950-5969 ss AUG 74 5950-1726. 01 21 02° 


~ JUN72. 5950-5970 
_ NOV82 5950-5970 


- SERV NOTE SET BELOW 


~ JUN65S 06206-90001. 


— SUNG6S 06207-90002 


~ que65: 06209-90002. 
~ JUN69 06209-90003. 


MAN CHA ANGE octs2 06209-90003 | 
SERV NOTE. SET BELOW 
~ 6209B-1 


OPER & SERV MAN. 


—APRBS 5950-1944 = L011 21 02 


APR81— 
SER. BELOW 0600, RVN 4.MOD 10. ELIM CURRENT DEFLECTION OF FRONT PANEL AMMETER 


FEBBI WA SAFETY. SER 1949A15876 THRY 2025A17875.M0D TO seeks SHOCK HAZARD WHEN COVERS ane OFF 


JUL69 06205-90002 
JUL80 06205-90002 


JAN82 06205-90004 
AUG82 06205-90004 


DECB4 06205-90003 BL 01 21 02 
Fee83 96205-90005 BL 01 21 01 
) suLes 06206-90005 BL oat ot 
JUL81 06206-90001 


_ FEB70 06206-90002 
MAYB2 06206-90002 


PR81 | 
MAY69 WO SER BELOW 02176. MOD TO IMPR 
SEP79 WO SER BETWEEN 8M2352 & 1928A05690. PREF REPL OF TRANS a4 


SEP82 06207-90005 aL 01 21 02 
- -FEB83 06207-90004 8L 01 21 Oe 


FEB83 06206-90004 BL 01 21.02 


AUG70 06207-90003 
OCT82 06207-90003 — 


, R33. oe. 
DEC82 WN SER 2230A03785 "t BELOW. IMPR VOLTAGE REFER ACCUR 
NOV74 06209-90004 01 21 02 | 
FEB83 06209-90005 8L 01 21 02 


‘H/C H/C PART. —sFICHE~=— FICHE PART MP OD B 
DATE.» NUMBER. DATE NUMBER =oL TV 
oa eh DESCRIPTION *** DESCRIPTION tee ‘DESCRIPTION kik _ DESCRIPTION feck DESCRIPTION eek 


: FESES (06209-90005 BL 01 21 02. 


Ra aioe 
~~ DEC82 WN. SER 2230406551 & BELOW. IMPR. VOLTAGE REFER. ACCUR 
~ JUL71. 06211-90001 © , 


“pEC7S 06211-90002 8L 01 21 01 


PAGE 7 


11/08/85 
. MODEL 
NUMBER 


~O4202A 


| 642030 


64206A 
642068 . 
642100 


64211A 


642120 


642130 


41/08/85 
“MODEL 
- NUMBER | 


| 642150 


- @ENY NVIE OL) be 6 


_ APSO . 
= 62078-1 DEC82 WN SER 2230403785 & BELOW.IMPR VOLTAGE REFER ACCUR | | 2 | 
62098 —-—sOPER & SERV MAN —AUG6S 06209-90002 —- NOV74 06209-90008 = 012102 Se ee Tae 
62098  -——«OPER & SERV HAN —JUN69.:06209-90003 ——- FEB83 06209-90005 8L 01 21 02 | 


qENNBRG oR ee ee gia any PAGE 2 be ) 49708785 
TAODEL : oe PNRE Ors MODeL 


6217A ——=(<«*é«< PERG SERV MAN © FEB69 06217-90001: JUN83 06217-90002 8L 01 21 01 


| ? O LITERATURE = «H/C. —«-”—COWK/C PART~)=~sCO FICHE. »= FICHE PART M POD OP eee eos oi 
NUMBER Cc. : TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER LT V6 Aca, | NUMBER 
| : | : kk DESCRIPTION *** DESCRIPTION *#% DESCRIPTION wick DESCRIPTION wee DESCRIPTION FRE fd : 
62098 MAN CHA NGE ocTs2 06209-90003 - FEB83 06209-90005 8L 01 21 02 as : 64215A 
ios SERV NOTE SET BELOW APR83_ at oe eae ee eee oe 
| 62098-1 DECB2 WN SER 2230A06551 & BELOW. IMPR VOLTAGE REFER ACCUR 
|. 6214A OPER & SERV MAN ~ §UL71. 06211-90001 DECTS. 06211-90002 BL 01 21 a1 7 at 
se es MAN CHANGE _ NOV74 06211-90001. | ebten 
62720 _- OPER & SERV MAN JUL71 06212-90001. “JABS 06212-90002 BL 01 21 01 
oo MAN: CHANGE | FEB80 06212-90001 ee. : ie i oe a ies : | 

SERV NOTE SET BELOW OCTBS se eee | ea. eee ee 

6212Ae7 “JULB4 WN ALL SER-REC TOP COVER REPL ee ee : | 3 |) 642228 

6212A-2— AUG84 WN ALL SER.FRT PAN REPL 2 ea ee aaah, Un aie gn ee ees oes ee Gree 

| — 6212Ae3 MARES WN ALL SER.REC BOTTOM REPL on - 
62128 OPER & SERV MAN” NOV82 5950-1928 --APR83-5950-1929 BL 01 27:01 | | 2 ; be 
— O213A OPER & SERV MAN. MAY68 06213-90001 ‘JUN83 06213-90002. 8L.012101 ss Ce es | 64223A 
| a MAN CHANGE . ‘MAR8O 06213-90001 oe Ree ee are as | : od es ae Mee of 
: SERV NOTE SET BELOW = sis APRB1 ere o Pte ce ee RP ee eens atte 
6213A-1/6214A-1/ - SEP76 WN SER BELOW 1726.MOD TO GRD.AC FRONT PANEL POWER SWITCH. : LORE ete yet OM 2a 
grt a ee ee ee en eon 
A> - wae 
: ets ) . | ¥ mee : eae | 642254 
6274A. OPER & SERV MAN. —-JAN69 06214-90002 - dANBS 06214-90003 8. 07 21 01 : a 7 7 | 
MAND CHANGE AUG8O 06214-90002 ee Vite 2a Los ae as | or 

SERV NOTE SET BELOW OcT85 : oe oS, a 64226A 

6213A-1/6214A-1/  SEP76 WN SER BELOW 1726. MOD TO GRD AC FRONT PANEL POWER SWITCH. 7 | poe 

 6215A-1/6216A91/ ae eee ve 

6277A-1/6218A-1 = | 
6214A-1 | - JUL84 WN ALL SER.REC TOP COVER REPL | 
6214A-2 - AUGB4 WN ALL SER.FRT PAN REPL | 
| 6214A-3 ‘MARSS WN ALL SER.REC BOTTOM REPL | 
62145 | OPER & SERV MAN == NOVB2_ 5950-1928 “APR83. 5950-1929  8L 01 21 01 ; 3 a : | 1 642324 
6215A OPER & SERV MAN JAN69 06215-90001 ‘JUL84 06215-90002. BL 01 21:01, 
oe MAN CHANGE FEB80 06215-90001 | : 

_ SERV. NOTE SET BELOW : PR81 ) -_ 

6213A-1/6214A~1/. SEP76 WN SER BELOW 1726, MOD TO GRD AC FRONT PANEL POWER SWITCH. 

“BTPA-T/6Z18A=1 | = oe | om 
ee | | Ae ee ee - a8 64233A 
626A “OPER & SERV MAN. JAN69 06216-90001 NOV84. 06216-90002 BLO 21.01. a 

MAN. CHANGE AUG8O 06216-90001 ae 
: SERV NOTE SET BELOW ocTs5 aes 2 | 
6213A-1/6214A-1/  SEP76 WN SER ‘BELOW 1726. MOD 10 GRD AC FRONT PANEL POWER SWITCH. 7 ae , ee 
6215A"1/6216A-1/ : ; 7 a A eee : 
~6217A-1/6218A~1 in ) . | a us : 64242A ; 
 6216A~1 he. JUL84 WN ALL SER.REC TOP COVER REPL an Ss | 7 2 | : 
~-6216A-2—=—“‘i‘ a” AGB WN ALL SER.FRT PAN REPL < 

6216A~3° MAR85 WN ALL SER.REC BOTTOM REPL | a Pai | pois oe 

62168. OPER & SERV MAN =. NOV82_ 5950-1928 ss APR83.5950-1929 = BL 01 21:01. ee es ee Pees 


11/08/85 io oy oe oF Rae ae L PAGE 278] 11/08/85 
MODEL -.. LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M P D Be Us | | | fo pe eh ho MODEL 
NUMBER = C—t—~“—S:*«*SrTY PES DATE | NUMBER DATE  - NUMBER. LTV. od |. NUMBER 
a aeuee oe ea aoe DESCRIPTION kkk DESCRIPTION ae DESCRIPTION tick DESCRIPTION taal DESCRIPTION Wiebe ade le ey Tie BPs 
pe O2T(h ie eo SERV NOTE SET BELOW APR81 See en Sc wes oo fe | heen - 
ee 6295R21/6214A01/ -SEPT76 WN SER BELOW 1726. MOD TO 6RD Ac FRONT PANEL POWER SWITCH. eb ne a. areete! Peraner’ prae 


 G21SA=1/6216A-1/ 
: G217A-1/6218A~1 : 


6218. —=s—*—*~*«*SERV_ NOTE: SET BELOW Se eg yee St Be fag RNS Lace SG EB gM in ac bat ele et EE So DRE QMO Rc 


_ NOV82. 5950-1928 APR83. 5950-1929 


FEB69 06217-90001 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


BL 01 21 01 


JUN83. 06217-90002 8L 01 21 01 


| 44708785 _ | PAGE 278 : 199708/85 
MODEL _ MODEL 


| --@ LETERATURE. «=—sCWH/C)—=*=“<~«* PART. sOFICHE «= FICHE PART MOP OD OPS , ( 
NUMBER CC TYPE —SDATE. ~——SsSNUMBER DATE. . NUMBER L TV 6 NUMBER 
Te ee | tee DESCRIPTION *H* DESCRIPTION tick DESCRIPTION tick DESCRIPTION » tk DESCRIPTION tke : | 
6217A ———sSSERV_NOTE.SET BELOW APRA | 642424 
po 6243 a=1 76214017. SEP76 WN SER 2 BELOW 1726.MOD TO GRD AC FRONT PANEL POWER SWITCH. | 
6215A-1/6216A-1/ | eee | 2 | eet 
-6217A~1/62184-1 : ee ae 
| 6218A.. «SERV NOTE SET BELOW i OCTRS ee core fein rih  ehs | 642698- 
 . 6213A-1/6214A-1/ SEP76 WN SER BELOW 1726.MOD TO GRD AC FRONT PANEL POWER SWITCH. ce 
- 6215A=1/6216A=1/ ae oe arn ee ae Ble | 
- 6217h-1/6218A~1 | Deets 
“ 6218A~1 JUL84 WN ALL SER.xEC TOP COVER REPL. : 64250 
. 6218A-2 AUG84 WN ALL SER.FRT PAN REPL 7 ee 
be  6218A-3_ MAR85S WN ALL SER. REC BOTTOM REPL | 64250A 
| 62188 OPER & SERV MAN —-NOVE2 5950-1928 APR83 5950-1929 8L 01 21 01 aS 
6218C . OPER & SERV MAN  FEB74. 06128-90001 - JAN8S 06128-90003 8L 01 21 03 
ae MAN CHANGE == JANB2_ (06128-90001 ue ee 
| 62208- OPER & SERV MAN JAN67 06220-99001 «OC T75 06220-90003 BL 01 21 02 ~ 
MAN CHANGE ==—-—s APR70 06220-90001 ce eee 
622172A, “OPER & SERV MAN ——s-NOV73. 5950-1688 ——sAPRBS 5950-1939 8L 0121.01. 
eae MAN. CHANGE —-XXX00 5950-1688 : eS eerie 
| 62272E - OPER & SERV MAN ——-NOV73 5950-1688 = —APRB3 S9S071989. B04 21.01 ere 
Botee MAN CHANGE XXXO0 5950-1688 | ae a Pen 
| 622126 - OPER.& SERV MAN _—- FEB74.- 5950-1690 -APRB3 5950-1940 BL 01 21.01 as 
e MAN CHANGE = DECBO 5950-1690 ae 
622158, OPER & SERV MAN NOV73 5950-1688 - APR83._ 5950-1939 BL 01 21 01 es 
|. | MAN CHANGE — XXX00 5950-1688 ! ee | 64e52k 
62215E OPER & SERV MAN _—sNOV73._ 5950-1688 APR83 5950-1939 BL 01 21.01 
o MAN CHANGE XXX00 5950-1688 wae ae ee, 
| 622156 OPER & SERV MAN _—~FEB74. 5950-1690 —sAPRS3.5950-1940 BL 01 21 01 
ay We ae MAN CHANGE DEC8D 5950-1690 ee : 2 
| 62246A OPER & SERV MAN JANOO 06224-90002 OCT74 06224-90003 01 21 02. 64255A 
og -. MAND CHANGE AUG65 06224-90002. a 7 
SERV NOTE SET BELOW APR79 | 
| 6224A-1 SEP64 FIELD ADJUSTMENTS 
| 62248  ——>=sOOPER & SERV MAN DEC66 06224-90001 FEB83 06224-90004 8L 01 21 01 | 
ae "MAN. CHANGE ~ JUN8O 06224-90001 A | poy 
62264 OPER & SERV MAN DEC65 06226-90002 DEC83 06226-90004 BL 01 21.01 
2 = SERV NOTE SET BELOW APR79 | : | 7 
— 6226T SEP64 © FIELD ADJUSTHENTS | rane 
62268 + OPER & SERV MAN _- BEC66 06226-90001. FEB83 06226-90003 BL 01 21 01 eee 
Be ce 3 MAN CHANGE - MAY81. 06226-90001 ae a eee 
62278 «= —S=«PER. & SERV MAN DEC70 06227-90001 —ocT75. 06227-90002 BL 01 21 02 


ah PAGE 279 - | 11/08/85 
19/08/85 | PAGE 60 | “MODEL 


0 LITERATURE «= —s«aH/C—~*é«*C] PART. sOFECHE FICHE PART M PD Poa pea es, C 
NUMBER = C-—tit~sSTYPE DATE NUMBER DATE ~=———SONUMBER) |= OodL OT OVCOCG fo NUMBER 
oe le tit DESCRIPTION #H DESCRIPTION kkk DESCRIPTION ##* DESCRIPTION tik. DESCRIPTION ese Pee as 
| eze7e oe MAN CHANGE | —NOV74 06227-90001 ocT?S Oszz7-90002 BL O1 21020 ee ee a 


DEC70 06228-9¢: 701° 
AUG?S: deeeee 70001. 


|62288 =——*s«CPER & SERV-MAN 
mo MANE CHANGE 


i _ SECTS 06228-90002 aL ot 2102 


6238 ~~ ~~—s SERV NOTE SET BELOW 7 oct7s : ae 
9258 SEBRAATE SET FELON cee 294 & DOMNIKLTSTRON FREQ HOD 


11/08/85 

— MODEL 
NUMBER 
62278 

62288 


| 6238 


| 6234a 
62350 


6236A 
62368 


6237A 
62378 


624A/B/C 


a ee 
o 624011 /HO4~624C 


62413A__ 
| 62420 


Or 
Cc H 


WAN CHANGE 
OPER & SERV MAN: 


"MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE © 


- SERV NOTE SET BELOW 


23B-1A 


6238-28 


623B-3A | 
6238-4 
6238-5 
6238-6 


"OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN. 


MAN. CHANGE 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


_ SERV NOTE SET BELOW 


OPER NOTE 


“INSTRUCT & OPER MAN JANDO 06242-90002 | 
SERV NOTE SET BELOW. 


: 6242A~1 


6244A 


6251A 
—6253A, 


me G2s3h-3/64568-3/ 
6459A- 


6255A 


| 41708785 
MODEL 
NUMBER . 

| 62550. 


| 62568. 


0 7 
Cc 


INSTRUCT & OPER MAN JANOO. 06244-90001 
SERV NOTE SET BELOW 


6244A-1 


OPER & SERV MAN. 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
MAN CHA 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE — 


LITERATURE 
TYPE 


OPER & SERV MAN” 
MAN CHANGE 


OPER & SERV. MAN 
-- MAN. CHANGE | 
“OPER & SERV MAR 
MAN CHANGE | 
SERV NOTE. SET BELOW 


rs 4:%f2 


LITERATURE 
TYPE 


OCTBe 2950-1765. 


MAY81 06226-90001 a ae eee es 
DEC70 06227-90001 


OcT75 06227-90002 8L 01 


-SEP69 06255-90001 


APRS 5950-1941 
| APR82_ : 


Bo eas ae rer. 7 pare dee RPaeai ~*~ memi mi 


: ovr. eS ? YS ee ee Te 


2102 


PAGE 279° ‘yaar 
H/C H/C PART FICHE FICHE PART M POD 2 : 
DATE NUMBER: DATE” NUMB [eae wee “NOMEER 
eek DESCRIPTION kek DESCRIPTION eek DESCRIPTION kk DESCRIPTION tik DESCRIPTION tie oh : 
NOV74 06227-90001 OCT75 06227-90002 8L 01 27-025 2 : : ‘eh262n 
DEC70 06228-90201 DEC7?5 06228-90002 8L 01 21 02. 
AUG75 06228-90001 _ oe mh ee 
Coe Oe OCTIB age 
=... SER 294 & DOWN.KLYSTRON: FREQ MOD 
my JUNG? SER 851 & DOWN.FAN MOTOR & BLADE REPL - 
_ KLYSTRON & ATTEN WAVEGUIDE MOUNT MOD 1 
? NOT AVAILABLE | 
NOVEs ATTEN ASSY REPL PROCEDURE 642634 
JAN70 WO FAN MOTOR REC. REPL’ PROCEDURE Ulta! 
wee 642648 
‘AUG78 06234-90001 ocT78 06234-90002 BL 01 21 01 427A 
‘JAN78 06235-90001‘ OCT78 06235-90002 BL 01 21 01. ee 
MARS 06235-90001 re ee cg eae : ge ete 
" a : Snes , 64278 
FEB75 5950-1737 - MAR7S 5950-1748 * 01 21 01 USE 62368 FICHE 5950-1824 | BP 
- FEB77 5950-1782.  0CT78 5950-1824 BL 01 21.01 se aa 1 : | 
BEPTE PUNE co ee aR BP oi as aarti 
FEB75 5950-1737 MAR7S 5950-1748 * 01 21 01 USE 62378 FICHE 5950-1824 | 
FEB? 5950-1782 ~- 9CT78 5950-1824 BL 01 21 01 : oa 
SEP77 5950-1782 | 642720 
| ocT78 se She cna 
om 624/78 ALL SER.624C SER 652 & DOWN. REPL 14 PHASE CONTROL | 
- . YLLUSTR PRTS IDENTIFICATION | yaar 2 
MAY67. | SER 007-01807 & DOWN.V12 REPL 64274A 
JAN70 WO REPL PROC FOR FAN MOTOR ee ho ea ee 
JAN70 WO HP SPEC NO.62401/HO4-624C.REC REPL OF 3140-0010 FAN MOTOR aoa 
FEB79 62413-90001 APRS 62413-90002 8L 01 2101 pee 
MAR78 5951-6161 8L_ 01 21 01 
APR79 : ee 
- SEP64 FIELD ADJUSTMENTS - : | ee 
ocT72 5951-6162.  8L 01 21 02 
APR79 
SEPT6: 4 FIELD ADJUSTMENTS “64291A 
SEP66 06251-90001 OCT72 5951-6763 BL 01 21 01 : - G4292A 
SEF66 06253-90001. NOV74 06253-90003* 01-21 02 USE 6253A FICHE. 06253-90004 
-JUN67 06253-90002 FEBB83 06253-90004 &L 01 21 01 
SEP82 06253-90002 ind 
MAYB2 WO SER 2038A-0085 % BELOW. INSTAL OF AC PWR CONNEC FOR 250 VAC COPT 001 ,0n2 & VAC OPT 
| 003,031,032) | 2 642944 | 
SEP66 06255~90001 JANBS 06255-90003 BL 01 21.01 


ce PAGE 280 11/08/85 
H/C Het PART FICHE FICHE PART M P DP ee MODEL. 
DATE.  AUMGCER . DATE ©. NUMBER LT VG : NUMBER 
as DESY SIPTION kk DESCRIPTION *** DESCRIPTION. tik "DESCRIPTION. kk DESCRIPTION tik es 
JUNG? 06255-90002 . FEBB3 06255-90004 8L 01 a 01 64295A 
-MAR8O 06225-20002 — ae 
ae ik 64300 
JUN70 06256-90003... ‘noves 06256-90004 BL 01 21 2 2 ae 
OcT75 06256-90003 : Sarees 
JAN76 5950-1765. BL 01 21 02 re 


| 643008. 


2 som = 


h295A 


_— ae 


, <<“. >) 4 


woe on 


| 62554. 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE — 


yg8/8s 


| SEP66 06255-90001 
SEP69 06255-90001 


JAN85 06255-90003 8L 01 21 01 


aes Ps a . | | PAGE 280 17/08/85 | 
0 © LITERATURE H/C > PART = FICHE ae EART M oP D Be MODEL = 0 
NUMBER ee TYPE DATE. “HUKCER DATE NUM L TV NUMBER oC. 
— ¥ee DESTIPTION *ee DESCRIPTION iekk DESCRIPTION ik DESCRIPTION ick: DESCRIPTION whe ee ee ge 
| 6255 OPER & SERV MAN =: JUN67 06255-90002 = FEB83 06255-90006 BL 01 21 of | G64295A SE 
MAN CHANGE - MAR8O 06225-20002 rere - 
62568 ‘OPER & SERV MAN JUN70 06256-90003 Noes 06256-90004 BL o1 21 02 - ies 64 
| | MAN CHANGE oct7S 06256-90003 eee ane gry oe 
OPER & SERV MAN. —-JAN76. 5950-1765 APRS 5950-1941 BL 01 21 02° “G4300A SE 
MAN CHANGE OCTB2 5950-1765 2 | Sare oP 2 SE 
SERV NOTE SET OGLOW S APR82 ae ae ‘he ? 
625681 /62638~-2/ MAR?0 Wo 62568 SERIALS BELOW 280 - MODIFICATION JO IMPROVE PILOT LIGHT OPERATION | 64302A. SE 
eee) oie ee 
6271B-3 rae | 64303A ce eee | 
| Rpneene/secsena. - pECTO. WO 62568 SERIALS 254 TO 431. MODIFICATION TO. IMPROVE 208/230 VOLT RELIABILITY - bs eae deat MA 
€256B-3/62648-3/ MAY71 wo 62568 SERIALS: BELOW 471. MODIFICATION TO IMPROVE PREREG REL & GENERAL UPDATING ‘| 643040 SE 
~" -$267B-3/6274B-2> , : oo MA 
 6256B-3/62638-4/ —- NOVBI ‘WO ALL SER IMPROVE ‘REL CHANGE IN RFI FILTER ASSY eee 
62648-3/6266B-4/ 643100 SE 
1 62676~3/6274B~2 | 7 | eae : MA 
6257A OPER & SERV MAN SEP66 06257-90001 MAR78 5951-6164 8k 01 21 02 | 6433A OP 
yee: HAN CHANGE JANOO 06257-90001 aren Peas 
“6258A OPER & SERV MAN —- SEP66 06258-90001. oct?72 5951-6165 8L 01.21 o1 | ete. 
62598 OPER & SERV MAN FEB70. 06259-90001 OCT75 06259-90002* 8L 01 21 02 USE 62598 FICHE 5950-1942 
oe OPER & SERV MAN MAR7S 5950-1766 | APRS3 5950-1942 a 01 21 02. 
MAN CHANGE MAY82 5950-1766 | 
SERV NOTE SET BELOW JUL820 
62598-1 OCT70 WN SER BELOW 170.MOD TO RED NOISE & SPIKES FROM OUTPUT. TERMINAL 
 6259B-2 JUN71 WO SER BELOW 270.MOD TO IMPR PREREGULATOR RELIABILITY & GENERAL UPDATING 
~ 6259B=4A/6260B=3A.’ MARS2 WO ALL SER. IMPROVE REL CHANGE IN RFI FILTER ASSY 
| S20 1B SA/GREBESAAL | 
6259B-4/6260B-4/ © JANS2 WO 62598: SER 203501215 & SEL 04362608: SER2031A2495 & BELOW; 62618: 2034401590 & BELO 
— 62618-4/5157B=-4/) W36268B:SER 2034A04150 & BELOW;6269B: 
~~, 6269B~6 | SER 2033A05820 & BELOW;FAN CHANGE FORIMPR RELIABILITY 
62598~6/6260B-5/ JANS2 WO 62598:SER 2039A01386 & BELOW;6260B:SER 2035A02756 & BELOW;6261B: SER 2037A01831 & BEL 4 
-  6261B-5/6268B-5/ : OW;6268A:SER 2043A04901 & BELOW;6269B : 
| | 62698-7 SER 2038007021 & BELOW; TUNNEL ASSY. INSUTATN ‘STANDOFFS 
626A OPER & SERV MAN AUG77 00626-90005 AUG83. 00626-90006 8L 01 04 03 
MAN CHANGE JUN83 00626-90005 | : — 
SERV NOTE SET BELOW | | OcT78 
626A~1F JUL77 REPL CAVITY-KLYSTRON ASSEMBLY 
626A-2A - -MAR67, 50 TO 400HZ AC LINE MODIFICATION. 
 626A=3 : ~ ILLUSTR PRTS IDENTIFICATION : 
 628A-3A so SER 150 & DOWN.FAN MOTOR REPLACEMENT 
626A-5/628A-6 APR71 WN SER 976-01471 & DOWN. IMPR SYNC & ‘SYNC-OUT THYRATRONS. SUPER 626A-4/628A-5. 
- 626A~6 | JAN73 WO SER 1210A01730 & DOWN.EXT SYNC MIN | PULSE WIDTH : 
626Ae7 FEB73 WN SER 003 & DOWN.SELENIUM RECT REPL | 
626A-8 ~. JAN?7 WO SER 1607A & DOWN.PULSE JITTER OR MISFIRE IMPROVEMENT = sk, 
- 626A-9 . JAN78 WO. SER. BELOW 1741.4. MOD-IMPROVE PULSE JITTER et os as ee 


‘| 626XX3 ss SERV NOTE SET BELOW | - JANB1 


11/08/85 


41/08/85 
"MODEL 


Jayla cy age dieters : | ee oe PAGE 281 Peep. | 
0 LITERATURE - H/C. H/C PART ~—- FICHE = FICHE PART M. PDP. oe ee cep fp MODEL 0 
NUMBER CTYPE DATE NUMBER DATE NUMBER LT VG é fo NUMBER CC 

| eee ey eke DESCRIPTION #ke DESCRIPTION *K* DESCRIPTION tei DESCRIPTION ike DESCRIPTION tee cote eee ye 

| 626xXXJ — -62605J-1 AUG75 WO SER BELOW 452301314. MOD TO RED REPAIR COSTS | es, Bes Ce gS he wg |) 6443 a 2 ot SOP 

Se 6QBOXKI2 JAN76 WO MOD TO IMPR REL.SUPER 62605J-1 RODS tian oy po eas eh Bae ee eee 

nee tees © O2EXXI~SA JUN76 WO ALL SER.TRBLSHTG SWITCH FAILURES (OB ae 

‘| 62608 =—ss«COPER& SERV MAN FEBOB 06260-90001 WARTS 5951-6167 | : a 01: a 02 aE i ee A a ose 

MAN CHANGE: _ NOVES. 06260-90001 sae EAT PS ea es Gs eS ok SE 1,28 

(62608 =——st«<C«*« PR SERV MAN - MART6 5950-1766 | -APRES 5950-1942 aL. 01 21 oz ey a ee ee ee 
aie MANS CHANGE  MAY82. 5950-1766 ee ee fue : ; 


pe ek ew NOTE SET BELOW i" oe 4JULBD | eer ee es, ie i ae Bll) SB RC eB BRB Ee 


WVEUAAY 


11/08/85 
MODEL =. 
NUMBER 
| 6z6xxs 
62600 


| 62608 


O° 
C 


MERRY RAVIC OCF DELVW 


LITERATURE. 
‘TYPE 


62605u—1 
626XXN-2 
626XXJ—3A 


OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


~ SERV NOTE SET BELOW 


62608-1 


— 6259B-3A/62608-2A/ 


G26 1802/6256" 2A/ 
~ 6269B= 


« ppSOBeEA/E260B“3A/- 


|) 62605L 


62605M 


6261B-3A/6268B-3A/ 
6269B=5 - 


62598-4/6260B-4/ _ 


(6261B~4/5157B-4/ 
 6269B-S 
6259B-6/6260B-5/. 

6261B-5 /62688-5/ 
- 6269897 — 


OPER & SERV MAN 
62605L-1/62605M-2 
62605L~3/62605K—4 


BEGPSLS/ RCQSN9/ 
G2615M~2 ae 


OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW 


- 62605L~1/62605M~2 


62605M-P98-1 


~~, 62605L-3/62605M-4 


62618. 


62605L-4/62605M-5 / 
62615M~-2 


OPER & SERV. MAN 
MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


~ SERV NOTE. SET BELOW 


6261B-1 | 
6259B-3A/62608-2A/ 
62618=2/62585"ah/ 


6269B~ 
62598-4A/62608-3A/ 
6261B°SA/6268B-3A/ 
62698-5 


- 6259B-8/:260B~4/. 


Ye Say, B- 
» -6259B8-6/62608-5/ 


11/08/85 

MODEL. 
NUMBER 

62618 


| 62615 


6261B«5/51578~4/ 
6269B-6 


~LYTERATURE 
TYPE 


6261B-5/62688-5/ 
“626987 i. 


OPER & SERV MAN 


- SERV-NOTE SET BELOW “SAN 
Boe DECB2 WO ALL. SER. MOD TO. IMPROV REL ao 


2615M~2 


any 6261563 


| 62630 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE - 


H/C 


DATE L VG 
#ke DESCRIPTION *** DESCRIPTION kek DESCRIPTION tik DESCRIPTION dik DESCRIPTION srick ? 


AUG7S 
JAN76 
JUN76 


FEB6S | 


NOV69 
MAR/6 


~MAY82. 


JAN71 


‘DEC8O 
MAR82 


JANB2 


JANB2 


: _ SUNTS 
-. SERV NOTE SET BELOW 


JUL77 
OUT81 
DECB2 


JUN7S 
JUL77 
SEP&4 


OUT81 
DEC8&2 


-JUL70 


MAR73 
MAR76 
MAYS2 

JUN71 
-DEC80 
“MAR82 


JANB2- 


~ JANB2- 


H/C 


DATE 


| | ons | PAGE 281 
H/C PART FICHE FICHE PART M Gee: | 
NUMBER _——dDATE NUMBER 


Wo SER BELOW 7523A01314.MOD TO RED REPAIR cOsTS 
WO. MOD TO IMPR REL.SUPER 62605J-1 
WO ALL SER. TRBLSHTG SWITCH FAILURES 


06260-90001 MAR78 5951-6167 BL 01 21 02 
06260-90001 


5950-1766 APRES. 5950-1942 o aL OF et 02 


5950-1766 
JUL82_ 


WO SER BELOW 285.M0D TO IMPR PREREGULATOR RELIABILITY & GENERAL UPDATING. 


WO SER 2031002495: & BELOW. REC FAN REPL TO IMPROVE REL 
WO ALL SER. IMPROVE REL CHANGE ah RFI. FILTER ASSY 


WO 6259B:SER 2035401215 g BELOW; 62608: SER2031A2495 & BELOW; 62618: 2034401590 g BELO 
‘W362688:SER 2034A04150 & BELOW;6269B: . 
SER 2033A05820 & BELOW; FAN CHANGE FORIMPR. RELIABILITY 


WO 62598:SER 2039401386 & BELOW;62608:SER 2035A02756 & BELOW; 62618: SER 2037A01831 & BEL. 


 OW76268A:SER 2043004901 & BELOW;62698 . 
SER 2038A07021. & BELOW; TUNNEL ASSY INSUTATN. ‘$7 ANDOFFS 


5950-1756 a JUL75 5950-1757. BL 01 24 01. 
APR8S. 


WO ALL SER.RPMT OF SWITCH TRANSISTORS t OUTPUT RECTIFIERS oH 
WN 62605L:SER 211A~05611 & BELOW. S2605h+ 2111A05654 & BELOW. OPT POS, PROC FOR INSTALL 


WO ALI. SER.MOD TO IMPROV REL... 


SUPERSEDES 62605L-2 
5950-1756 ° UL 7S. 5950-1757. BL 01 21 01 


WO ALL SER.RPMT OF SWITCH TRANSISTORS 2 OUTPUT RECTIFIERS ’ 
WN ALL SER.COOLING FAN MOD 
UN 62605L:SER 211A-05611 & BELOW.62605M: 211105654 & BELOW.OPT FOS, PROP FOR INSTALL 
WO ALL SER.MOD TO IMPROV REL 
SUPERSEDES 62605M-3 | 


06261-90001 MAY73 06261-90002 «1-21 2 
06261-90001 |... me 
5950-1766 APR83 5950-1942 BL 01 21 02 
5950-1766 aa : 


WO SER BELOW 149.MOD TO IMPR PREREGULATOR RELIABILITY & GENERAL UPDATING 
WO SER 2034408990 & BELOW. REC FAN REPL TO IMPROVE REL 


ae ALL SER. IMPROVE REL CHANGE as RFI FILTER ASSY | 


WO + 62598: SER 2035401215 4 BELOW;6260B: SER20312495 & BELOW; 62618: 2054001590 é BELO ; 
W:6268B:SER 2034A04150 & BELOW;6269B: 
SER 2033A05820 & BELOW; FAN CHANGE FORIMPR RELIABILITY 

WO 6259B:SER 2039A01386 & BELOW; 62608: SER 2035A02756 & BELOW; 62618: SER 203701831 & BEL 


H/C PART «= FICHE FICHE PART. MP OD OP : 
NUMBER DATE. —s—sSWNUMBER'-sL ST OVC 
tke DESCRIPTION *k* DESCRIPTION tH DESCRIPTION #4 DESCRIPTION #4 DESCRIPTION tek 


OW; 6268A: SER 2043A04901 & BELOW;6269B - 


SER 203807021 & BELOW; TUNNEL ASSY INSUTATN STANDOFFS . 


~ SUN7S 5950-1756 AULT 5950-1757 BL o1 2 Of 


SUPERSEDES 62615M~1 


-SEP84 WN SER 2416001604 & BELOW. At ¢ CNTRL aD INSTALL | 
-QCT65 06263-90001 WARTS 5951-6168 a oO 21 02 


~ JUL68 06263-90001 © 


PAGE 282 ae 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


GAASA. 


64638 


| 66488 


645XX 


6450A | 


| 645004 


645008 


11/08/89 
MOMBER 


| 645010 — 
| 645020 
| 6a503a 


6450KA 


SERV 
ASC 
SERV 
MAN 

SERV 

MAN. 


~— SER\ 


11/08/85 


NUMBER 
62618 


62615M 


| 6263A 


6263/8 


11/98/85 


NOMGER 


62658 


| 62668 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


oe - SERV NOTE SET BELOW .. 


- 62638-3/62658~-3/ 


- 62638+1 /62658-1/ 
6256B-1 /6263B-2/ 
62648~1 /6265B-2/ 


-- 62638-3/62658-3/ 
os 6266B-3/627 18-4 


LITERATURE 
TYPE 


_ 6261B-5/62688-5/ 
2698-7 


OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW 
62605L~4/62695M-5/ 

62615M-2 
62615M-3 


63A~1 


-— 6263B~1 /62658-1/. 


6266B-1/62718-2 


“6256B-1/62638-2/ 


6264B=-1/6265B-2,.. 
— 62668-2/62678-1/ — 
6271B-3 . 


6256B-3/62638-4/ | 


62648-3/6266B-4/ 
62678-3/6274B-2 


" 62668-3/6271B-4 


OPER & SERV MAN. 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


INSTRUCT & OPER MAN 
MAN CHANGE 


MAN CHANGE B 
OPER & SERV MAN. 


MAN CHANGE 


- SERV. NOTE SET BELOW 


6256B=1/62638-2/— 
“62648=1/62658-2/ 
626$8~2/6267B-1/ 
6277-3 
6256B-2/62648-2/ 
6267B-2/62748-1 
6256B-3/6264B-3/ 
62678-3/62748-2 
6256B-3/6263B-4/ — 
6264B-3/62668-4/ 
-62678-3/6274B=2 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE. : 


SERV NOTE SET BELOW 


LITERATURE 
TYPE 


6266B-2/6267B-1/. 
6271B-3 


OPER & SERV MAN. 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV. MAN : 
MAN CHANGE 


cane “49708785 
PAGE 282 (08/8 


H/C. H/C PART FICHE FICHE PART M PD OP | ) 9 
DATE NUMBER —sODATE'-=—=——CSUNUMBER «=sL SOT sOVsCG | HUMBER 2 oe 
"eke DESCRIPTION Hit DESCRIPTION tek DESCRIPTION #x# DESCRIPTION eiek DESCRIPTION ick 
-0W3626BA:SER 2043A04901 & BELOW;6269B ee area | 
SER 203807021 & BELOW; TUNNEL ASSY INSUTATN STANDOFF | GAS01A rae 
_SUN75: 5950-1756 AUL?S 5950-1757, BL o1 21 01 | 645028. me 
DEC82 WO neem af rHPRov REL: os ; ve eee MAN C 
| R M~ peg | 
_ SEPB4 WN SER 2416A01604 & BELOW.A-1 CNTRL 8D INSTALL | 645058 re 
“OCT65 06263-90001 - MAR78. 5951-6168 8L_01 21 02 an ae 
- JUL6B 06263-90001 ee a 6A504A SERV 
oi  APRB2 | | | GAS05A SERV. 
FIELD ADJUSTMENTS - | 
“WO. 62638 SERIALS 220 & ‘BELOW. MODIFICATION TO IMPROVE VOLTMETER ACCURACY 64507A ee 
0 wo Mo 62636 SERIALS BELOW 210: -MODEREAT ECA TO IMPROVE PILOT LIGHT OPERATION . gasp oS gate 
a Sf a “GASO9A = SERV 
-NOV81 WO ALL SER IMPROVE REL CHANGE IN RFI FILTER ASSY cae’ gee 
| ae re ee ee es | ogee a SERV | 
- MAY71 WO 6263B SER BELOW 00497.M0D TO IMPR PREREGULATOR REL & ee eet tae ae INSTA 
ee eee : 645108 SERV | 
“APR70 06263-90002 —-—-APR7& 06263-90003" 01 21 02 USE 6263B FICHE 5951-1941 3 eve | 
SANZ 3950-1765 |. -APRES 5950-1944 6L 01-27 02 645158 SERV | 
Abani a carnoae ae 64514A SERV | 
; SANOO 06264-90003 - OCT72 5951-6169 8L._01 21 02 oe _ MAN Cl 
AUG67 06264-90001 : bee. 64515A SERVI 
- JAN76 5950=1765 APRB3 5950-1941 BL 01 21 02 nee a 
OCT82 5950-1765 . a ? : | | 645156 SERV 
ys ee nee te APROC a Ss Fo , fe 7 [os pone 
MAR70 WO 6264B SERIALS 461 TO 490.MODIFICATION TO IMPROVE PILOT LIGHT GPERATION -64515¢ SERV 
| : 7 | | | 64515) 
~ pEC7O WO 62648 SERIALS 471 To 700.MODIFICATION TO IMPROVE 208/230 VOLT RELIABILITY 64517A SERV 
MAY71 WO 62648 SERIALS 471 TO 715.MOD TO IMPROVE PREREGULATOR RELIABILITY & GENERAL UPDATING 645204 SERV 


NOV81 WO ALL SER IMPROVE REL CHANGE IN RFE. FILTER ASSY 3 64534. 


NOV66 06265-90001 ~ MAR78 5951-6170 
MAR | 


R68 06265-90001 


_JAN76 5950-1765 
OCcT82 5950-1765 


BL 01 21 02 
" APRE3 5950-1941 BL O1 21 02 
“MAY78 


oe 283 


ee a 7 oe ae ee oo ee 1/08/85 | 

H/C H/C PART | FICHE — FICHE PART MOBO BRS. : = pe oe ee 
DATE NUMBER _DATE NUMBER Lt T VG 1 | NUMBER co 

| wick DESCRIPTION *e* DESCRIPTION eee DESCRIPTION HH DESCRIPTION dated "DESCRIPTION tee : . 
~ AUG69 WO 62658 SER BELOW 190.MOD TO IMPR VOLTMETER ACCURACY. 6ASSA OPER & 
MAR70 WO 62658 SER BELOW 368.MOD TO IMPR PILOT LIGH: OPERATION ne coe 
: GASCA OPER 2 
| | Poa MAN Cl 
MAY? wo 62658 SER BELOW 480. MOD TO IMPR PREREGULATOR REL & ‘STOP FUSE BLOWING (| OASGAB SERV | 
7 : a. he 6456) 
ocrss. 06286-90001 ~ Nov70 06266-90005* ot 24 02 USE 62668 ALL SER FICHE 5951-6171 6455 
ANDO 06266-90001  AUN73 5951-6171 BL 01 21 06 64534 
~ JUL70.06266-90003 SEP75. 06266-90004 aL 01 21 02 See me 
-" QOCT73 06266-90003 6456R OPFD 


“i/gsres 


MBER | 


62658 


6266A, 


62668 


1 6267A- 
62678 


11/08/85 
MODEL 


NUMBER 


62688 


£OROA 


See ects, 
¢ 


es eas : PAGE 283 
LITERATURE H/C H/C PART “FICHE - FICHE PART KP OD P : 
TYPE DATE = NUMBER. DATE NUMBER LT: Vv. G 
: wee DESCRIPTION *** DESCRIPTION xe DESCRIPTION *x* DESCRIPTION kkk DESCRIPTION thick 


6263R-1/6265B-1/ AUG69 WO. 6265B SER BELOW 190.MOD. TO IMPR VOLTMETER ACCURACY 


OPER & SERV MAN «OC T66._ 06266-90007 


OPER & SERV MAN —- JULT’0 06266-90003 


=< 6256B-1/6263B-2/ MAR7O WO 62658 SER BELOW 368. MOD TO IMPR PILOT. LIGH*? OPERATION 


62648~1 /6265B~2/ 
62668-2/62678-1/ | | a eck eeu ee i 
62638-3/62658-3/  MAY71 WO 62658 SER BELOW 480.MOD TO IMPR PREREGULATOR REL’ & STOP FUSE BLOWING _ 
6266B-S5/6271B-4 i ee ane as ae eee. 
NOV70 06266-90005 01 24 O02 USE 6266A ALL SER FICHE 5951-6171 
JUN73 5951-6171 8L 01.2106 oe 


OPER & SERV MAN —- JANDO 06266-90001 | . 
~SEP75 06266-90004 8L 01 21 02 — 


MAN CHANGE OCT73 06266-90003 a Me 

OPER & SERV MAN JAN76 5950-1765. APR8B3. 5950-1941. 8L 01.21 02. 

MAN. CHANGE OCT82 5950-1765 | coe oe 
SERV NOTE SET BELOW APR82 re ae 
- 6263B-1/62658-1  AUG69 WO 62668 SER BELOW 200. MOD TO IMPR VOLTMETER ACCURACY 


6266B=1/6271B-2 ae eae ee. 

--6256B-1/6263B8-2/  MAR7TO WO ‘62668 St2 BEL 350.MOD TO IMTS. PILOT LIGHT OPERATION. 
6264B-1/62658-2/ ae ie 
266B-2/62678-1/ an ae ee en oe | os 

6263B-3/6265B-3/. = MAY71 wo 6266B SER BELOW 550.MOD To IPR PREREGULATOR REL & STOP FUSE. BLOWING 
6266B-3/62718-4 


- 6256B-3/6263B8-4/- NOVY WO “ALL SER IMPROVE REL CHANGE IN RFI FILTER mest: 


MAN CHANGE gener” 06267-90001 


6264B-3/6266B-4/ 
6267B~3/62748-2 


Man?6 5951-6172 


8L 01 21 02 | 
OPER & SERV MAN, JANOO 06267-90004 APR78 06267-90005 81 01 21 O2 SER PFX 9L & ABOVE . 
MAN CHANGE °—s—«s—=s*é«S P75 6267-90004 oh 
OPER & SERV MAN JAN76. 5950-1765. APR83 5950-1941 BL on 21 02 
MAN CHANGE OcT82 5950-1765. ee Gatae | 
SERV NOTE SET BELOW APR&2 | : | Wo oe 
- 6256B-1/62638-2/  MAR7O WO 6267B SERIALS 541 TO 660.MODIFICATION TO IMPROVE PILOT LIGHT OPERATION 
62648-1/6265B-2/ a era oe es : er 
6266B-2/6267B-1/ | | 
6271B=3 


- 6256B-2/6264B-2/  DEC70 WO 62678 SERIALS 541 TO 780.MODIFICATION TO IMPROVE 208/230 VOLT RELIABILITY 


“OPER & SERV MAN _—SEP66 06268-90001 


62678~2/6274B-1 | a 
cri rade etd MAY71 WO 6267B SERIALS 301 TO 890.MODIFICATION TO IMPROVE PREREG RELIABILITY é GN UPDATING . 
e- ‘B- Pcs me 
6256B-3/62628-4/ NOV81. WO ALL SER IMPROVE REL CHANGE IN RFI rILTER ASSY 
"6264B-3/6266B-4/ : | , 
6267B-3/6274B-2 fn . 


MAR78 5951-6173 8L. 01 21 02 
MAN CHANGE NOV69 06268-90001 Beye 
OPER & SERV MAN... MAY70 06268-90002... JAN85 06268-90003. 8L 01 21 02 
MAN CAANGE OCT?S 06268-90002 ee ee eee ; 
OPER & SERV MAN MAR76 5950-1766 © ~APR83 5950-1942 = 8L 01 21 02 
MAN CHANGE. - MAY82 5950-1766 : oe 


SERV NOTE SET BELOW —SuLe2 


Sea: oa PAGE 284 
H/C PART. FICHE FICHE PART M P DP 


“LITERATURE «H/C. 
TYPE | NUMBER DATE ‘NUMBER OL TO VG 
: thick DESCRIPTION : kh DESCRIPTION wet DESCRIPTION #** DESCRIPTION #x DESCRIPTION » ice 


DATE 


62685-1 Dae JUN71 Wo SER BELOW 360. HOD TO IMPR PREREGULATOR RELIABILITY & GEN UPDATING 


62598-3A/62508-2A/ DEC80 WO SER 2034404150 & BELOW.REC FAN REPL. TO IMPROVE REL 


6261B-2/6268B-2A/ 
626984 


 6259B-4A/6260B-3A/  MARBZ Ho ) ALL SERA IMPROVE REL CHANGE IN RFI FILTER ASSY 


62598-6/62608-5/ sane WO 6259B:SER 2039A01366 & BELOW;6260B:SER 2035A02750 & BeLous6zete:s :SER 2057001831 rm BEL t 
S snes /estes/ | : 


Cece # kee Mall ee. 4949-00004 | 


62618-3A/6268B-3A/ 
2698-5 


2 : , 
- 6259B-4/62608-4/ _JANB2 WO 62598: SER: 2035001215 & BELOW; 62608: SER2031A2495 &. pELOW;62618: 2034401590. & BELO 


6261B-4/51578-4/ 


'W;6268B:SER 2034A04150 & BELOW; 62698 
6269B-6. 


SER 2033A05820 & BELOW; FAN CHANGE FORIMPR” RELIABILITY 


0W36268A:SER. 2043A04901 & BELOW;62698 
~ SER 2038A07021 e BELOW; TUNNEL “ASSY INSUTATN ‘STANDOFF oe 


WINDS ARARO<ONNNA RI AA 94 ND. 


1 11/08/85 
"MODEL 


NUMBER 


| 645A 
OA56A 


| 6456A/8 


64568 


GAS9A 


64601A 


646018 


646020 


‘| 666068 


646214 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER — 


| GAGZIA 


646220 


‘| 646238. 


‘LI 


OPER & 


OPER & 
MAN CHA 


SERV NO 
6450A~1 


6456B-4 


OPER & 
MAND CHA 
~ SERV-NO 
6 4S50A-1 


6956A- 
6253A~3 
6459A- 


6453A-2 


6459A- 
6A59A~4 


PRELIM 

SERV. MA 
‘MAN CHA 
MAN CHA 
SERV NO 
64601A- 
64601A~ 


SERV NO 
646018- 


PRELIM 
“SERV MA 
MAN CHA 
MAN CHA 
SERV NO 


- 64602A- 


PRELIM 
SERV MA 
MAN. CHA 


PRELIM 
SERV MA 


~ MAN CHA 


Ln 


SERV. NO} 


64621A-1 


64621 Amc 


64621A-~: 
PRELIM § 


SERV MAP 
_. MAN CHAI 

_- SERV_NO 
‘64622A~" 


PRELIM | 
- SERV. MAI 
MAN CHAI 

‘CFRV NM 


| 62698 


| 62698 


62698 


11/08/85 
1 > MODEL 
NUMBER 


6271A S 


0  LIETERATURE ~~ 
YP E 


Cc 


62688 


62686-1 
6259B-3A/62508-2A/ 
Beg NB con nee eh)” 
6269B-4 
- 62598-4A/6260B-3A/ 
6261B—-3A/6268B-3A/— 
62698~5 


- 62598-4/62608-4/ 


-6261B-4/51578-4/ 
6269B~6 
6259B-6/62608-5/_ 
- 62618-5/62688-5/ 
 6269B-7 


OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 7 


: OPER & SERV MAN. 


MAN CHANGE 
MAN CHANGE 
SERV NOTE. SET BELOW. 


2698-1 


6269B-2 

62698-3 _— 

62598-4A/62608-3A/ 
62618 taal 


-.. 6269B— 
53298-4/62608-4/ 
6261894 /5157B=4/ . 
6269B-6 2 
6259B-6/62608-5/ 
6261B-5/6268B-5/ - 
62698-7 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV HAN 
MAN CHANGE - 


SERV NOTE SET BELOW 
62718 


62638-1/62658-1/ 
- 6266B=1/6271B-2 
62568--1 /62656-2/ 
6264B8-1 /6265B-2/ 
-6266B-2/62676-1 / 
-. 6271B=3 
6263B-3/6265B-3/ 
6266B~3/62718-4. 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


—6274R 


62748 


gis 
C 


_ SERV NOTE. SET ‘BELOW 
-6274A=1 


eee 
TYPE 


OPER g SERV HAN 
MAN CHANGE 


 6274a~2 


OPER & SERV MAN. 
MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 


- 6256B-3/6264B-3/ _ 
- 6256B-3/62638~4/ 


SERV NOTE. SET BELOW 
6256B-2/6264B8-2/ 
62678-2/6274B-1: 


62678-3/6274B8~2 


JANG? WO 6259B:SER 2039A01356. & BELOW;6260B:SER 2035A02750 & BELOW; 62618: SER 2037401831 4 BEL 


_SEP75 06269-90002 


_ sanz Wo 6 62598: SER 2035401215 &. BELOW; 62608: SER2031A2495 t BELOW; 62618: 2034A01590 & & BELO 


~ JAN76 5950-1765 


AUG69 WO 62718 SER. BELOW 190. MOD TO IMPR VOLTMETER A ACCURACY 


“NAY?1 WO 6271B SER alia iw teil ecu We & PREVENT FUSE BLOWING = a 


H/C H/C PART 

DATE. 
* MARGG 06274-9000: 
JUN70 06274-90001. 


ocT69. WN SER BELOW 01200. MOD TO STOP FALSE CROWBAR ACTION 


ig es ee - a PAGE ag 
H/C. ss H/C PART. ~- FICHE §=FICHE PART : D P 
DATE - NUMBER DATE NUMBER Lo oT V 

= eek DESCRIPTION *x* DESCRIPTION kkk ‘DESCRIPTION Hee "DESCRIPTION eke DESCRIPTION trick 


JUN71 WO SER BELOW 360.MOD. TO IMPR PREREGULATOR RELIABILITY & GEN “UPDATING 
DEC8O WO SER 2036404150 & BELOW. REC FAN REPL TO ANP ROVE REL 


MAR82 Wo ALL. SER, IMPROVE REL CHANGE IN RFI FILTER ASSY 


SANE? WO 62598: SER 203501215 t BELOW; 62608: SER2031A2495. & BELOW; 62618: 2034401590 g BELO 
a) W;6268B:SER 2034404150 & BELOW;6269B: | 
SER 2033A05820 & BELOW; FAN CHANGE FORIMPR RELIABILITY 


OW;6268A:SER 2043A04901 & BELOW; 62698 
SER 2038A07021 .& BELOW; TUNNEL ASSY INSUTATN. STANDOFFS _ 


MAR66 06269-90001. -JUNTS 06269-90004 BL m al 02 
NOV69 06269-90001 P a1 
APR 


JUL70 06269-90002 «ECTS 06269-90003 at 01 21 02 


MAYE2 5950-1766 _ APRS 5950-1942 8L 01 21 02. 7 

 guLe 
JUN?4 wo SER BELOW 255. “ie TO IMPR PREREGULATOR RELIABILITY. & GEN UPDATING 
JUN72. — SER BELOW 1027A00430.M0D: TO IMPR CROWBAK OPER & GEN REL - 
MAR7S WO SER BELOW 1513A01511 & 1143600430. HOD TO IMPR REL IN SEVERE ENVIRONMENTS 
MAR82. WO ALL. SER. TAPROVE REL CHANGE. IN RFI FILTER: ASSY. : 


_ W26268B:SER- 2034404150 & BELOW;62698: 
(SER 2033A05820 & BELOW; FAN CHANGE FOR RELIABILITY 
JAN82 .0. 6259B:SER 2039A01386 & SELOW;52608:SER 203502756 a BELOW; 62618:SER 2037A01831 & BEL 
~, OWZ6268A:SER 2043404901 & BELOW;62698 ' ; 
SER 2038A07021 & BELOW; TUNNEL ASSY. INSUTATN STANKOFFS 


MAR76 3950-1766 “APRB3 5950-1942 “BL 01 21 02 — 


AUGGS £4271-90001. «ss MAR78.5957-6175  8L 01 2102 
SEP68 06271-90007 | = 


“WPR70 067°14-90002 
MAY7& 06271-90002 


DEC?S 06271-90003 8L 01 21 02 
‘APR83 5950-1941 BL or 21 02 


: | ‘APR82 
APR69 WO SER. BELOW 130.M0D TO TRANSISTOR Q3 


OCT82 5950-1765 


“BAR7O WO 62718 SER BELOW 220.MOD TO IMPR PILOT LIGHT OPERATION 


9471/08/85 
MODEL 
NUMBER 


| 646214 


646224 


646230 


| 686350 


646350 


6464 


 G4O4A 


| 6a64c 


6465 — 


| 646504 


- LITE 
? T 


SERV NOTE 
64621A-1 
64621 A—2 

64621A-3 


PRELIM SE 
SERV HAN 
MAN CHANG 


SERV NOTE 
64622A~1 


PRELIM SE 


~ SERV MAN 
MAN. CHANG 
SERV NOTE 
4623-1. 


646A 


OPER & SE 
MAN CHANG 
SERV NOTE 


. SCR*10-1 
~ SCRW10-2 
SCR-10-3 

~ $CR“10-5 


~ SERV MAN 


‘MAN CHANG 


- SERV MAN 


MAN CHANG 
SERV: NOTE 


- $CR“10-1 


SCR-10-2 


SCR 10+3 


SCR~10-5 


OPER & SE 


MAN CHANG 


OPER & SE 
MAN CHANG 


“SERV NOTE 


~ SCR=10~1 


‘SCR“10-2 
SCR 10-3 
SCR=10-5 


PRELIM SE 


SERV MAN 


SERV MAN 
SERV MAN 


MAN. CHANG 


SERV NOTE 


ee ee a, PAGE 285 
FICHE FICHE PART M P D P . 
NUMBER DATE NUMBER. L.T.-V G 
Lakai DESCRIPTION akk DESCRIPTION ak DESCRIPTION kik DEE. 
MAR7B Sé-1-S243 BL ON BF 08 Lo 


AY78 


JUL70. WO. SER BELOW 6L1470."65 TO EMPR Loop GAIN STABILITY 
SEP70 06274-90002 JANES 06274-90003 BL 01 21.02 


OCT?5 06274-90002 
JAN7G 5950-1765 APRES. 5950-1941 aL i) a 02 


OCT82 5950-1765 — 


-BpRBD 
~ DEC7O. WO SER 00101 10. 00150. MOD To IMPR 208/230 \ voLT RELIABILITY 

MAY? wo SER BELOW 00240. MOD TO. IMPR PREREGULATOR REL & ‘STOP FUSE BLOWING. 
- NOVB1 re ALL SER IMPROVE REL CHANGE. IN. RFI. FILTER ASSY 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


64653A 


64655A 


=| 646570 


LITER 
ey 


- 64650A~1 


SERV MAN 
~ MAN. CHANGE 


SERV NOTE. 
64653A-1 


PRELIM SER 
SERV BRIEF 


“SERV. MAN 
SERV BRIEF 


SERV. NOTE. 


- 64658A=1 
*~ 64658A=2. 


PT A08 88 oh oe es, SE eae | ery. ee ee ae ee PAGE 265 11/08/85 
MODEL 0 LITERATURE H/C. H/C PART FICHE FICHE PART M PD: Pp PEE EE at MODEL 0 LITERS 
— NUMBER. C-TYPE. DATE _ NUMBER . DATE. NUMBER LT VG NUMBER «C. OTYE 
a rn . ae tke DESCRIPTION wee DESCRIPTION tke ‘DESCRIPTION : fie DES “DIPTION » fete "DESCRIPTION trick ae Te 
62742 OPER & SERV MAN ‘MARGS apes “MAR78 507 16.248 BL 01 21 a2 64650A 64650A-1 
re “SERV NOTE SET BELOW _MAY78. | 64653A SERV MAN 
6274A-1 OCT69 WN SER BELOW. 61200.M0D TO. STOP. FALSE CROWBAR ACTION. : MAN CHANGE | 
— 6274A$2 : JUL70. WO SER BELOW 6L1470.%GD TO IMPR LOOP GAIN STABILITY BAES3A- 
62748 =ssi(“‘<isé‘é PER SERV MAN SEP7O 06274-90002 _JANBS: 96274-90003 BL o1 21 02 . ee 
ae MAN CHANGE OCT?5 06274-90002 ; 64655A ss PRELIM SER\ 
Brigit MAN “JANTS 5950-1765 ee APRES 5950-1941. BL 01 21 02 oo SERV BRIEF 
Py were nel ©70 E 00101 00 5 08 23 oe 
. B- B= DEC70 WO SER 0 OD TO IMP OLT RELIABIL 3 ae, 
ee cried iy T ' 0. MOD R 208/230 V LT RELIA ITY | 64658A SERV BRIEF 
Bes6B-5/62648-3/ -MAY71 0 SER BELOW 00240.mOD TO IMPR PREREGULATOR REL & STOP FUSE BLOWING ee ae | igceres § 
- 62568-3/62638-4/ -NOVB1 WO ALL SER THPROVE REL CHANGE IN RFI FILTER ASSY. | - 64658A~2 
62648-3/62668-4/ Se ee 7 ake 
6267B-3/6274B-2 | : ie | | : ne 6466002 SERV NOTE: 
628A  =———“‘is PEER & SERV MAN. JAN70 00628-90004 MAYS2 00628-90005# 8L 01 04 02 USE 628A, ‘FICHE 00628-90011 SCR=10~2 
oo OPER & SERV MAN MAR83 00628-90010 JUNB3. 00628-90011. aL 01 04 02 ~SCR-10-3 
| SERy WIE SET BELOW ore a MAY78 | ‘ : ~ SSCR*10°5 
A-1. >. SER DOWN. ELIM HV BREAKDOWN ete a ole Lake 
628A-2C, = JUL66~« CAVITY@KLYSTRON ASSY REPL. PROCEDURE 6466A. —i(‘éz PER SERV 
628A-ZA os oe SER 158 &. DOWN. FAN MOTOR REPLACEMENT - 7 : | BAN act Bee See tas 
S28A~4 ~ FEB70 WN ILLUST PRTS IDENTIFICATION : aie ee 6466C OPER & SERV 
626A-5/628A-6 ~~ APR71 WN. SER 652-01762 & DOWN. IMPR SYNC & SYNC-OUT THYRATRONS. SUPER 626A-4/628A-5. ae i : MAND CHANGE 
| 62BA~6 - FEB73 WN SER 008-00328 & DOWN.SELENIUM RECTIFIER REPLACEMENT | = ag fp Ee PUM eke 
628A~7, TANTS WO SER 1149A01968 & DOWN.EXT SYNC MIN PULSE WIDTH | 6467 _, SERV NOTES 
ee 628-80 - SAN?7 WO SER 1542402348 & DOWN.PULSE. JITTER OR MISFIRE IMPROVEMENT. are ee 
6281A = ——*SCOPER & SERV MAN >= SEP66 06281-90001 *5B83 06261-90002 BL oF 21.01 “SCR=10-3 
- MAN) CHANGE NOV82 06281-90001 — , ~ SCRH10-5 
SERV NOTE SET BELOW , 81 ee ae | 
, 7 6281-1 | JUN81 WO SER 1935A0305” i BELOW. MOD TO PREVENT osc 64670A SERV NOTE : 
ae | | 3 
(6282A0 OPER & SERV 1 MAN sus eet ae -JAN8S 06282-90002 ‘BL 01 21 oe 7 ~ 64670A-1 
Os a MAR = | wean s : 
SERV NCTE SET BELOW PR79 ; A 64671A SERV BRIEF 
yee ~ OCT69 WN 62824 SER BELOW 8B1507. MOD TO CORRECT ERRATIC LOW-LINE SCR FATLURES eG eee MAN CHANGE 
Any. 8 | 
$282A-2 -- WIN72 WO SER BELOW 1901-REPL PRT FOR SCR PREREGULATOR 64672 ~ SERV BRIEF 
| (6282A-3,— GR FR WO SER 1814403006 & BELOW.REC MOD TO REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. | | , Seay ere e 
62844 | cost fie MAN) vy USE. Bozes-90002 FEBB3 06284-90004 BL. 01 21 o1 | - 64672A-2 
ae : oN - os | oe me 
ee MA Be i ta dob ate — ae | 646728 = SERV MAN 
6285A - ~——s«OPER. & SERV MAN © SEP66 06285-90001 Novas. 06285-90002. BL 01 21 02 a | Reg 
= “MAN CHANGE NOV77 06285-90001 © : | 64673A | SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW — -APR79 7 Pe ee 
ea -OcT69 WN 6282A SER BELOW 881507. MOD TO CORRECT ERRATIC LOW-LINE Scr FAILURES © 6468 ae ee s 
| oan : = ae | ~ SCR=10-2 
‘| 62864 == —s«CPER-& SERV MAN “peC66 06286-90001  FEB83. 06286-90002 8L 01 21 02 | SE 


MAN oe - SEP82 06286-70001: 


‘ ‘i & 


ee) | ee | ae a a a eee ot ee, | Ne Nee ee | ee ee | eee ee ee eee ee eee ee | ee eee 


PAGE 271 41/98/85 - 
"MODEL 


. |. MODEL. «0—”—™—SCLTERAT'UREE 
: | NUMBER = COTE 
DESCRIPTION ie fects : 

6286A 
eke |, 62B2K-1/62850-1/ 

6286A-1 | 
6286A-2 — : 

- 6286A-3 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
MAN: CHANGE 


OPER & SERV MAN 
- MAN CHANGE. 


6289A 
scoou 2 


6290A-1/6297A=1. . 
6296A~1 


| 62910 OPER & SZRV MAN 
oe HAN CHANGE 

-6290A=1/6291A-1/ 
6296A-1/ 
6291A-2. 


OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET ‘BELOW 
B294A-1 


~ OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE : 
SERV NOTE SET BELOW 
6290A-1/S291A-1/ 
6296Aq1 
6296-3. 


ye 62944 
SIMPLIFY CALIB - . 
| — 6296A 


| 62968” 


6299A 
- 63005Cc 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 

OPER & SERV MAN 

‘MAN CHANGE . 

- SERV NOTE SET BELOW 
 63005C-1/63315D-1 
~ 630050-2/63315D-2 
63005C-3/63315D-3 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 

SERV NOTE SET BELOW. 
_SSODSE"1/83515E 1 


OPER & SERV MAN” 
MAN CHANGE 


63005E 


63312F- 


; | +1708/85 
MODEL 


PRE 272 


0. LIETERATURE 
Ha plea ton TYBE i 


WIC 


SERV NOTE SET BELOW: APR79. 
ocTé9 WN 6282A SER BELOW 851507. MoD To CORRECT ERRATIC LOW-LINE SCR FATLURES 


| ocT78 


SERV NOTE SET BELOW 


SERV NOTE: SET BELOW 


SERV NOTE SET BELOW — 
62968-2 | 7 


WO SER 1746403991 & BELOW.REC MOD TO KEPLACE ZENER DIODE 1902-0763. 
“SEP66 06289-90001. JAN8S 06289-90003 8L 012101. 
JUNG? 06289-90002 FEBBS 06289-90004 BL 01 21 01 
NOV82 06289-90002 
- NOV66 06290-90001 JuLes 06290-90002 ao 2102 
_MAY7?_ 06290-90001 es : : | : 
APR 
“OcT69. uN 6290A SER BELOW 8A1516.MOD To CORRECT ERRATIC LOW-LINE SCR FAILURES 
ites 06291-90001 ss FEBB3 06291-90002 ‘8L 01 21 02 
OcT82 06291-90001 ees 
: 0CTé9 WN 6291A SER BELOW Rrnt1é4 HOB “VO CORRECT ERRATIC. LOW-LINE SCR FAILURES. 
OcT78 WO SER 1810004422 & BELOW. REC MOD: TO REPLACE ZENER DIODE Tphe0?63. 
- SEP68 06294-90002. FEBS3 06294-90003. BL 01 21 o1 | 
SEPS8 WO SER BELOW 7LO690.MOD TO IMR REL 
DEC66 06296-90001 - ‘FEBBS 06296-90002 BL 01 202 
'SEP82 06296-90001 6g 7 | 
fe APR | 
OCT69 WN 6296A SER BELOW 70613.MOD To CORRECT ERRATIC LOW LINE SCR FAILURES: 
-OCT78. WO SER 1816003146. t BELOW. REC Mop TO REPLACE ZENER: DIODE 1902-0763. 
S PR79. 
=. ER BELOW 00430. MOD TO IMPR CROWBAR OPER & GEN REL. NOT AVATLABLE 
SEP66 06299-90001 - FEBB3 06299-90002 8L 01 21 01 , 
AUG7S 5950-1738 —-- SEP75 5950-1752 * BL 01 21 02 USE 63005¢ FICHE 5950-1830. 
-APR76 5950-1774 ‘DEC? 5950-1830 BL 01 21 0 
APR?8 5950-1774 
JAN8O a ) 
OCT77 WO SER BELOW 1620A00649.NOD WHEN REPL AICR1 & AICR2 | 
-MAR78 WO SER BELOW 1806A01040.MOD TO REDUCE SUSCEPTBLTY TO PWR LINE NoIsE & BRIEF INTERUPTNS 
AUG79 WO.SER 1919A02434 & BELOW.MOD TO IMPROVE STABILITY BELOW 5 C_ 
— JANB2 5950-1865 ARB 5950-1866 BL 01 2101 
NOVE2 5950-1865 


! —APRB3 ee : 
; Novae WN ALL SER. TYPOGRAPHIC ERROR CORREC 


: | _ JUL82 63312-90003 
SERV NOTE SET BELOW 


Hic 


Tae | , a | | PAGE 286 “3 
H/C PART: FICHE FICHE PART M POD OP ee Pi 
NUMBER. _—s-:dDATE NUMBER TV 6 on 


‘DATE L. 
: kkk DESCRIPTION ie DESCRIPTION » eek DESCRIPTION tite DESCRIPTION tite DESCRIPTION sei 


JUN72 WC SER 1261 & BELOK. REPLACEMENT PART FOR SCR PREREGULATOR ree 


AUG78. 63312-90003 APR83 63312-90006 BL 01 at 01 


JULB4 


ee PAGE 287 | 
We PART FICHE FICHE PART. P oD PP. - ee = 
NATE: aHimmaces Na Te slimnarn all + rT) eae : 


SERV NOTE SET BELOW . » JAN8O: 
- 63005€-1/63315D-1 = OCT77 WO SER BELOW 1620A00649.NOD WHEN REPL A1CR1 & AICR2 

63005C-2/63315D-2 MAR78 WO SER BELOW 1806A01040.M0D TO REDUCE SUSCEPTBLTY TO PWR LINE NOISE & BRIEF INTERUPTNS 
63005C-3/63315D-3. AUG79 WO SER TPAFAD2ESS & BELOW.MOD TO IMPROVE: STABILITY BELOW ° Ge 


63005E. OPER & SERV MAN JAN82 5950-1865 - APR83 5950-1866 “BL 01 21 01 
MAN CHANGE NOV82 5950-1865 — 
SERV NOTE SET BELOW APR83 
63005E~1 /$3315E~1 NOV82 WN ALL SER. TYPOGRAPHIC ERROR CORREC 


6331 2F one OPER & SERV MAN AUG78 63312-90003 | APR83- 63312-90004 aL 01 2 on 


MAN. CHANGE JUL82 63312-90003 : 


- SERV NOTE SET BELOW . Sica ~ SULB4 


PAGE 272 


41/08/85 ee a a a PAGE 287 | 
| MODEL =o LITERATURE «H/C. ~——SHK/C. PART.~—s#FECHE «= FICHE PART MP OD OP oa ode Ba : 
a NUMBER CC “TYPE DATE. NUMBER —s«éDATE NUMBER LT V 6.” 
SCRIPTION see a a : tee DESCRIPTION i DESCRIPTION tke DESCRIPTION +t DESCRIPTION *#* DESCRIPTION tek 
fas | exs2F 63342h098-1 -FEB84 WO SER 2414411959 & BELOW.REC REPL COOLING FAN 


-63312F* 3/63312F po? JANBS WO 63312F:SER Z222A10653. & BELOW;63312F PO2:SER aisinenis e BELOW363901F: SER. oe 
763901-1. 2278000965 & BELOW.MOD TO ‘PREV PULSE FREDTH ASYMMETRY CREAT BY CURRENT COMPARATOR 
CONT'D | ag OE ERET. YOLTAGE. he og ee 


‘| 63312F poz SERV NOTE. SET BELOW PRE es | oe ee 7 
aS 63312F-3/63312F P02 JANES wo g33taF: SER 2222K10653 & BELOW;63312F P02:SER 2145405389 & BELOW; 43001F: SER. 


/63901-1 221800965 & BELOW.MOG TO PREV PULSE -WIDTH ASYMMETRY CREAT BY CURRENT COMPARATOR 
- — CONTID | OFFSET VOLTAGE | | | 
63315) —=—«sOOPER & SERV MAN _—AUG75. 5950-1738 —=sSEP75 5950-1752 * 8L 01 21 02 USE 6315p FICHE 5950-1830 | 
: OPER & SERV MAN APR76 5950-1774 DEC7S 5950-1830 © BL 01 21 92 | 
“MAN CHANGE | __ APR78 5950-1776 ay 
SERV NOTE SET BELOW  JAN80 


63005C€-1/63315D-1  OCT7/ WO SER BELOW 1633A00553.M0D WHEN REPL A1CR1 & A1CR2 | 
~ 63005C-2/63315D-2  -HAR78 WO SER BELOW 1804A00674.M0D TO REDUCE SUSCEPTBLTY TO PWR LINE NOISE & BRIEF INTERUPTNS 
63005C-3/63315D-3 = AUG79 WO SER 1919402434 & BELOW.MOD TO IMPROVE STABILITY. BELOW 5 C 


63315E OPER & SERV MAN. JAN82._ 5950-1865 -APRBS 5950-1866. &L 01 21 01 
"MAN CHANGE NOVE2 5950-1865 me 
SERV NOTE SET BELOW  JUL84 | 
~. 63005E-1/63315E-1 NOV82 WN ALL SER. TYPOGRAPHIC ERKOR CORREC 
: 63315E-1 FEB84 WO SER 2311A00705 & BELOW. MOD TO PREV HIGH FREQ oscil 
63330F "OPER & SERV MAN — APR82._5950-1877 => APRB3 5950-1878 BL 01 21 02 
: MAN CHANGE =—s—s sé B82. 5950-1877 a ek 
63331F ——«C*PER & SERV MAN —s APR82._ 5950-1877. Ss APR83 5950-1878 _—BL_01 21 02 
| MAN: CHANGE ocT82 5950-1877, a eas 
63340F = ——sOPER & SERV MAN _ APR82.5950-1877. so APRB3._5950-1878 —«BL_01 21 02 
nee MAN CHANGE ocT82 5950-1877, | . : | 
63341F = -—-ss«<OPER. & SERV MAN APR82 5950-1877 ss APR83. 5950-1878  8L 01 21 02 
"MANE CHANGE ~ ocT82 5950-18770 ee 
63350F OPER & SERV MAN. APR82 5950-1877 APR83 5950-1878 BL 01 21 02 
at MAN CHANGE ss OCT82.5950-1877. a ee 
| 6343A OPER & SERV MAN JANOO 06343-90001 OcT?72 5951-6176 BL 01 21 01 
| 6344A—-——=«~CSPERR & SERV MAN JAN66 06344-90001 JAN78 5951-6177 BL 01 21.02 
Se MAN CHANGE F2B69 06344-90001 ts ee 
63450 —-ss*OPER & SERV HAN —FEB66. 06345-90007 —»MAR78 5951-6178 8L 01.2101 
6346A OPER & SERV MAN _—FEB67 06346-90001 —»- MAR78 5951-6179 8L 01 21 01 
ee MANE CHANGE AUG69 (6346-90001 , ae me 
6347A OPER & SERV MAN MAR66 06347-90001 —=NOV70 06347-90002 01. 21 02 
“MAN CHANGE = MAROB 06347-90000 
6348A OPER & SERV MAN =: JAN66 06348-90001 OCT 72. 5951-6181 BL 01 21 01 


| 63540 OPER & SERV MAN AUG68 06354-90001 —»- MAR78. 5951-6182 BL 01 21 01 = 


PAGE OTE [ks AVIOB IBS ee a MIR: Aceh Ogg ase SUE ae ge PRES ice \ - re 208 
PAGE 275 || MODEL, «=—iOSCLITERATURE =—sH/C.—==S—SOW/C PART. ~—sOFICHE-- FICHE PART _) oe Cag aie 
rae ‘NUMBER = C*~*~*~*STYPE”~*~*~‘“‘é«éS;STE:*CO*C*WNUMBER | DATE 


aah 2) Oe eres = MBER. kL. WO6 ; : on 
ESCRIPTION wee ood. oe Pees ees os ne meer teers : kkk: DESCRIPTION. ¥x* DESCRIPTION hk DESCRIPTION ake AES@RTETTON. ‘dekk NECCDIDT TAN. dae 


6345A «OPER & SERV MAN 


FEBG6 06345-90001 MAR78 5951-6178 8L._01 21-01 
63460, ‘OPER & SERV MAN FEB67 06346-90001 MAR78 5951-6179 BL 01 21 01 
? "MAND CHANGE ‘AUGE9 06346-90001 | ae 


- MAR66 06347-90001. 
MAR68 06347-90001 


JAN66 06348-90001 
AUG68 06354-90001 


OPER & SERV MAN 
MAN: CHANGE 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


NOV70 06347-90002 01 21 02 


BL 01-21 01 
“Bk 01 21 01 


OCT?2 5951-6181 
MAR78 5951-6182. 


RABE PERS eaten 


SYST OVERVIEW MAN 
SERV NOTE SET BELOW 


-64000-01 


~~ 64000~2 


64001S/006-0 
64001S/006-1 
64001S/010-0 
64001S/010-1 


-640018/010-2. 


~ 64001S/010-3 
- 640018/020-0 


eee eye | 49708785. eee 
co PNRE OTN FE MODEL 


ee SC Eee ey ed ae Le 


SEP80 
APR85 


- SEPB1 


FEB81 
FEBS 
FEBS81 
FEE31 


FEBB1 
- FEBB1 


FEBS1 


ae a4 IC 


64980-90903 bers 64980-90803* 8L 01 D2 06 USE 64980A FICHE 64980-90812. 
Cc . 
WN SERVICE NOTE INDEX 
WN FIRMWARE/SOFTWARE/DISC COMPATIBILITY 
WN SERV NOTE LIST FOR 7906 DISC DRIVE — 
WA SER 2018 & BELOW.REC PART REPL TO PREviNT PWR SW FAILURES 
WN SERV NOTE LIST FOR 7910 FIXED DICS CLIVE 
WA REPL DC PWR CABLE ON 7910H FIXED DISC DRIVE TO IMPROVE PERF 
WN INSTR FOR PROPER GRNDG OF 7910 SPINDLE TO PREVENT NOISY FIXED DISC DRIVE MECH 
WN PROM REPL SET ALLOWS RECOVERY OF INACCESSABLE TRACKS: ON 7910 FIXED DISC DRIVE 
WN SERV NOTE LIST FOR 7920, DISC DRIVE 


H/C PART a FICHE FICHE PART MOP OD Pp 
DATE. 


TE NUMBER NUMBER LT VG | a | 
ae DESCRIPTION tik DESCRIPTION tee “DESCRIPTION the DESCRIPTION | tke DESCRIPTION eke 


a PAGE a | 


PAGE 273 11/08/85 ete ee eer po gaoy EP Se i 
sede MODEL O LITERATURE —s-H/C H/C PART FICHE FICHE PART 1M ¥ OD Bog ee ae NODE! 
ee NUMBER Ct TYPE . DATE NUMBER _—DATE NUMBER LT V : 1 Noe 
SCRIPTION tee ee ay ae #tk DESCRIPTION *## DESCRIPTION + the DESCRIPTION ke DESCRIPTION kik DESCRIPTION tik Seek 
63570 OFER & SERY MAN NOV66 06357-90001. -Nov72 2 5951-6183 aL 01 21 02 : 7 Shen 
| : MAN CHANGE As AUG68 06357-90001 
‘MAN CHANGE B JANOO 06357-90001 
MAN CHANGE C MAR68 06357-90001 a vs 
| 6363A.—==~:sCOPEER & SERV MAN AUG66 06363-90001 —-JUL81 5951-6184 = BL 01 21 01 
“| 6364A ‘INSTRUCT & OPER MAN JANOO 06364-90001 --OCT72-5951-6185' BL O1 21 02 
pete -MAN CHANGE JANOO 06364-90001 me 4 Pie ae 
6365A ‘INSTRUCT & OPER MAN JANOO 06365-90001 -OCT72. 5951-6186 BL _01 21 02 
Ue MAN CHANGE - APR6S 06365-90001 PAE . es 
(63664 ——=*«é«C PER & SERV MAN APR66 06366-90001 = APRB1 06366-90002 SL 01 21 01 
6367A. INSTRUCT & OPER MAN JANOO 06367-90001 MAR78 5951-6188 &L 01 27 01 
| | MAN: CHANGE JANOU 06367-90001 oe en 
- O371A “INSTRUCT & OPER MAN JANOO 06371-90001 ocT72_ 5951-6189 8L 01 21 01 2 
)3 a | aa one ee 64838 
ie 6385 OPER & SERV MAN. JAN68 06385-90001 ss MAR78 5951-6258. 8L 01 21 02 | oe 
es MAN CHANGE OCT68 06385-90001 As: 

SERV NOTE SET BELOW as APRSL | 6483C 
6385A-1.—. AUG68 WO SER BELOW 7KOZ50. MODIFICATION OF .SCRS ge 
6386A OPER & SERV MAN JAN68._ 06386-90001 OcT72 5951-6190 BL_01 21 02 Prerer 

“MAN CHANGE A APR68 06386-90001 as fe : 

MAN. CHANGE B - MAY68 06386-90001 oe 

MAN CHANGE C OCT68 06386-90001 | Gapaza 

MAN CHANGE 0. NOV68 06386-90001 | ok. = 

- 6387A OPER & SERV MAN —JAN68. 06387-90001 MAR78 5951-6191 8L 01 21 02 GABAAA 

| MAN CHANGE FEB69 06387-90001 : a 3 vat 

63884 OPER & SERV MAN JANG8 06388-90001 © OcT?72 5951-6192 BL 01 21 02 CABACA 

oe oe MAN CHANGE SEP68 06388-90001 =i (a ii He S4B48A 

ee | 63901F SERV NOTE SET BELOW : APR8S3. } | eae a oe Be 649304 
“TABILITY | ae 63312F-3/63312F PO2 JANB3 WO 63312F:SER 2222A10653 & BELOW;63312F PO2:SER 2145A05389 & BELOW;63901F:SER 7 1 
ee /63901-1 2218A00965. & BELOW. MOD TO PREV PULSE -WIDTH ASYMMETRY CREAT BY CURRENT COMPARATOR am | 

| CONT'D OFFSET VOLTAGE 649320 
64000 SERV MAN FEB81 64001-90901 —-«JUN81 64001-90807 8L 01 D2 03 7 


1 1708 
MODE! 


Pe ye Pee oe ee ke gage Nee ro te foe roe, Sse er tie ae a _ e——S_ Sw TE Owe. Ul e eee e e ww | oe 


SERV NOTE SET BELOW ocTssS Se ey 


64000-01 APR85 WN SERVICE NOTE INDEX 

64000~2 SEP81 WN FIRMWARE/SOFTWARE/DISC COMPATIBILITY 

64001S/006-0  FEB81 WN SERV NOTE LIST FOR 7906 DISC DRIVE 

64001S/006-1 FEB81 WA SER 2018. & BELOW.REC PART REPL TO PREVENT PWR SW FAILURES 

64001S/010-0 FEB81 WN SERV NOTE LIST FOR 7910 FIXED DICS CRIVE 

64001S/010-1 - FEES1 WA REPL DC PWR CABLE ON 7910H FIXED DISC DRIVE TO IMPROVE PERF 

64001S/010-2 ss FéB81 WN INSTR FOR PROPER GRNDG OF 7910 SPINDLE TO PREVENT NOISY FIXED DISC DRIVE MECH ; ’ 
-640018/010-3 FEB81 WN PROM REPL SET ALLOWS RECOVERY OF TNAE TESS OELE TRACKS ON 7910 FIXED bIs¢ DRIVE » 


64001S/020-0. —-—s FEB81 WN SERV NOTE LIST FOR 7920 DISC DRIVE 


PAGE 274 } 91/08/85 ee - : : pace 289 || 1108785 
cacee e | MODEL QO _ LITERATURE ss H/C_ =——SsH/C- PART-~=—s FICHE = FICHE PART MP OD OP eS a, “ Pe es. MODEL 
: BE Be Beds ANUMBERE ES RYBBE So” DATE NUMBER DATE ‘NUMBER s-L eT OVCOG | NUMBER 
RIPTION ‘ict eae | oe eck DESCRIPTION #8 DESCRIPTION #** DESCRIPTION ##% DESCRIPTION ek DESCRIPTION tik Pe 
2 64000 64001$/020-1 FEB81 WA SER 2018 & BELOW.REC PART REPL TO PREVENT PWR SW FAILURES Pa Mee aa A oh BaOAD 
oo 40078 7025-0  FEB81 WN SERV NOTE LIST FOR 7925 DISC DRIVE | ee ee Oe eee 
a 64001S/025-1 = FEBB1 WA SER 2018 & BELOW.REC PART REPL TO PREVENT PHR SW FAILURES. | eee re 
: : a ae 3 ; ee : A. 
64032A = SERV MAN ——™—~S~S*=«wNOVBT. 64032-90901 JuL84 ‘64032-90801 8L01p2 01 oe ae ce ee | eaaey | eee 
ts MAN CHANGE = A APR84 64032-90901 en ae ae ae ; }- 3 
| 64050A = SERV MAN.-=—=—*—~S~C~S:«CSULB2. G4HOSO-90901 —- MAYB4& 64050-90801 BL 01 v2 02 
, MAN CHANGE ~ A. FEB83 64050-90901 Crear alee, eee 
a MAN CHANGE - B MAR84 64050-90901 a | | : 
64100A SERV MAN NOV80 64100-90904 JUL81 64100-90804" 8L 01 08 OS USE 64100A FICHE 64100-90805 tT 649804 
s SERV MAN — MAYB1 64100-90905 AUG81 64100-90805* 8L 01 08 O05 USE 64100A FICHE 64100-90806. a 2 ae 
SERV MAN :  NOV81 64100-90906 -~ DEC81 64100-90906 8L 01 08 06 USE 64100A FICHE 64100-90807 650A. 
SERV MAN JANB2 64100-90907 JAN83 64100-90807* 8L 01 08 06. USE 64100 FICHE 64100-90810 = i ti dt 
SERV MAN ~-DECBS 64100-90910 JUL84 64100-90810 8L 01 D2 08 
MAN CHANGE - A APR84 64100-90910 
SERV NOTE SET BELOW JUL8S 
64100A-1 "QCT8O WN SER 1924A00152 & BELOW.REC REPL FIRMWARE ROMS 
64100A-2. - OCT8O WN SER 1924A00152 TO. 2033A00932.REC REPL FIRMWARE ROMS 
64100-3 " MAR81 WA SER 2033A01402 & BELOW.REC REPL USART 8251A TO IMPR PERF ON RS232 
GA100A~4 = AUGB1 WN MOD TO PREVENT DAMAGING FLYBACK XFORMER & OTHERWISE INCR REL 
64100A"5.———(s*s*=“‘“=;*‘*é‘“C‘SNO BT OWN SER 2149 & ABOVE, PWR SUPPLY LABEL CORRECTIONS eo 
~ 641 00A~6 _-NOV81 WA SER 2136 & BELOW.MOD TO PREVENT DISPLAY DRIVER FAILURES 
64100A-7 DEC81 WN SER 2149 & BELOW.CPU/ROM SIGNATURE ANALYSIS TABLES ACCORDING TO U25 & U27 
— 64100A-8  MAR82 WN SER 2136A & BELOW;2134G & BELOW.400 WATT PWR SUPPLY UPGRADE | 
64100A~9  MAR82 WA SER 214902236 THRU 2149A02436.REC FAN REPL TO IMPROVE REL : 
64100A-10 JUNS2 WA SER 2149A TO 2212A & 2150G.WAVY DSPLY CAUSED BY RIPPLE ON +12V SUPPLY 
64100A-12 JLLB2 WA SER 2149A02177 TO 2212A03000.UNSPECIFIC INTERMMITTENT PROB _~ | 
6410013. - AUGB2 WN ALL SER.WASH WITH HARSH SOAP OR SOLVENT THE WATER BASE PAINT IS REMOVED : 
641 004-14 ) NOV84 WA SER 210A THRU 2336A, ALL 64100-66524 & 69524 REAR PAN BD.MOD TO PREV INTERM SYS BUS. 
c FAI 
6410015 | APR8S WA SER VARIOUS.MISLOAD JUMPER CAUSES PROM PROGRAM SOFTKEY TO NOT APPEAR | 
64110A  ~—sS~PRELIM SERV MAN MAR82 64110-90901 MAY82 64110~90801* BL 01 08 07 USE 64110A FICHE 64110-90804 
ion SERV MAN - JUL82 64110-90902 OCTB2 64110-90803 8L 01 D2 01 | 
SERV MAN AUG82 64110-90904 JAN8B3 64110-90804* 8L 01 08 O7 USE 641108 FICHE 64110-90805. 
“SERV MAN . FEBB3. 64110-90905 JUN83 64110-90805* 8L 01 D2 08 USE 64110A FICHE 64110-90806 
SERV MAN =i (ssts«SS ULB 64110-90906 = MARA. 64110-90806" BL 01 D2 O08 USE 64110% FICHE 64110-90807 
SERV MAN DECB3. 64110-90907 AUG84 64110-90807 8L 01 D2 08 os we 
MAN CHANGE - A MAR84.64110-90907 : | : 
-. MAN CHANGE - B = APR84.- 64110-90907 os 
SERV NOTE SET BELOW JULBS 
64140A~1A JUN82 WN ALL SER.CORRECT PROCD WHEN BOOTING FROM FLEXILBE DIS 
64110A-2 -» OCT82 WN ALL SER.INCORREC PWR SUPPLY FAIL LED INDICATION 
54110A-3 | OCT82 WO ALL SER.LOW LINE TRIP ADJ 
64110A“&A. «=—=—“‘“é‘~*‘«TBZ CWA SER 222500293 & BELOW.OVERPWR SHUTDOWN 
6411 0A-5 ---AUGB2 WN ALL SER.WASH WETH HARSH SOAP OR SCLVENT THE WATER BASE PAINT IS REMOVED 
“GAII0A~6 «(DEC BZ WN SER 2225400231 THRU 2240A0050.MOD TO PREV REOCCURANCE OF SLIGHT BLUR OF CRT SCREEN 
CONT'D) - & POSS DAMAGE TO CR16 OR CR17 
64110A-7 _ NOVB3 WN SER 2326A & 2228A.MOD BEFORE USING SA LOOP K IN TRBLSHTNG - io a 
-64110A~8 — DECB4 WN ALL SER.CHNG OF VENDOR ON FLOPPY DISC DRIVE UNIT ‘ ae ae 
64110A-9 MAR8S WA SER SEE NOTE.DISPLAY INTERSITY PROB FIXED BY RESIST CHNG ‘ | te 
| 64151A SERV MAN. ———SsSJANB1. 64150-90903 --JULB1. 64150-90803 BL 01 08 01 USE 64151A FICHE 64151-90801 


“PAGE 275 a tere LY] 11. tee eee ee ee ne eta EOS iat td te ee a ae Pa : PAGE 290 |) | 99708785 
| | MODEL =O LITERATURE sd H/C PART. FICHE. FICHE PART MP OD P Te ee pp MODEL 
|| MBER C0 TYPE. =A NUMBER = DATE «= NUMBER LTV eke [eeepc NUMBER 

RIPTION yore ae ee Ts EE EE ie kit DESCRIPTION ##* ‘DESCRIPTION ##* DESCRIPTION ick: DESCRIPTION kkk DESCRIPTION : ante eee ee ee 
ees eae OMSIA SERV) MAN , MAYB2: 64151-90901 | - suLe2 64151-90801. 8.01 2 02 Be : “Ee TREE Ae ae P| 65160 


CFaU AATEC . eee. pe 


64110A~4 OCT82 WA SER 2225A00293 & BELOW. OVERPWR. SHUTDOWN 


~ 64110A-5 ae AUGB2 WN ALL SER.WASH WITH HARSH SOAP OR SOLVENT THE WATER BASE PAINT IS REMOVED 
641710A~6 DEC82 WN SER 2225A00231. THRU 2240A0050.MOD TO PREV REOCCURANCE OF SLIGHT BLUR OF cRT SCREEN 
CONT'D 5 _ & POSS DAMAGE TO CR16 OR CR17 
64110A-7 | . NOv83 WN SER 2326A & 2328A.MOD BEFORE USING SA LOOP K IN TRELSHTNG | | 
~ 64710A<8 ~~ DECB4 WN ALL SER.CHNG OF VENDOR ON FLOPPY DISC DRIVE UNIT | Ae ek . ; ocr ace, 
64110A-9 oe MAR85 WA SER SEE NOTE.DISPLAY INTERSITY PROB FIXED BY RESIST CHNG cay : : ae. 


| 66151A SERV MAN --JANB1. 64150-90903. JULB1._64150-90803* 8L 01 08 01 USE 64151A FICHE 64151-90801 


1 11/08/85. 
MODEL 


PAGE 275 


ee ee ee at 7 | | : PAGE 290 | | 1108/85 
0 LITERATURE H/C H/C PART. ~—sFICHE.~=—SsFICHE PART MP OD sees yaa fe MODEL 
7 NUMBER = Ct TYPE —S—sC*DATE. NUMBER _—DATE NUMBER LTV | NUMBER 
IPTION tie | Si ee Ge ee kkk DESCRIPTION *** DESCRIPTION *#* DESCRIPTION kick DESCRIPTION tick DESCRIPTION Hee Re ae pee 
7 —OAISIA ‘SERV MAN MAY82 64151-90901 JULB2 64151-90801 8L 01020200 © ET 65 TOA 
| | SERV NOTE SET BELOW JUL83. er ee ae 
64151A~1A NOV80O WA SER 19240 & BELOW,REV C & REV D BDS.. MOD TO PREVENT INCORR STIMULATED 1/0 ‘MODE | 
64151A-2. _NOV8O WA SER 1924A,REV F BDS.MOD TO PREVENT INCORRECT SAMPLING OF CONTROL & STATUS DATA IN po : 
CONT'D 0" SHE SIMULATED 1/0. MODE 1 | 6528 
64151 A~3 _MAY81 WA 64151-66501 BDS W. REPAIR. NO 1924A00900 & BELOW. MOD ‘TO PREVENT INCORRECT DATA ‘DISPLAY | ee haere ee 
_ CONT'D Py eae ae DURING “LOGIC ANALYSIS TRACE” MODE. 
— 6B151A4 | FEB83 WN ALL BD NUM. MOD TO ALLOW WRITES. TO ROM WITHOUT. GENERAT A BREAK 
| 66152A SERV MAN - JANB1 64152-90903 _APRB2 64152-90803 BL 01 b2.01. 
: MAN CHANGE MAY81 64152-90903 
641528 «SERV MAN «=——s—(iti~—t*é«S PBZ) GATSZ2~9O9K pecs2 64152-90806 ‘aL 01 D2 02 
641534 —*s«SERV.MAN.-—~S~S*=«S ANB. G4152=90903 sAPRBZ 64152-90803 8L 010201, 
ae MAN CHANGE —  MAYB1 64152-90903 el 
641538 SERV MAN ~-SEP82 64152-90904 DEC82 disso D2 02 
641544 ss SERV MANS JAN81 64152-90903 APR82 64152-90803 8L 01 02.01 
ee MAN. CHANGE  MAY8i 64152-90903 i PG 
641548 SERV MAN | SEP82 64152-90904  DECB2 64152-90804 8L 01 D2 02 | 
O4155A SERV MAN  JUN81 64155-90901 MARS4 64155-90801 8L 01 D2 02. 
| MAN CHANG JANB4 64155-90901 . ee Pee 
SERV NOTE. SET BELOW ie | JAN83 ee aay Oe ne i 
| 64 155A~1 JULB2 WN 8D P/N 64155-66501.M0D TO ALLOW ADDRESS OF 2 MEGABYTES OF EMULATION MEMORY 
64161A SERV MAN  ssss—i«s=s«SM AN 4. 64161-90961 SEP84 64161-90801 8L 01 D2 02 
: _ MAN CHANGE - A os MAY84 64161-90901 ", : 
| 64162A.. = SERV MAN). ~~ s«SANB 4 64161-90901 SEP84 64151-90801. 8L 01 D2 02 - 
} | OMAN CHANGE ~ A -MAY84 64161-90901 | 
64163A.——s« SERV_-MAN — JANB4 64161-90901 SEP84 64161-90801 8L 01 02 02. 
7 MANE CHANGE = A MAY84 64161-90901 a a 
641914 SERV MAN > JAN83-64191-90901-—--AUG84 64191-90801 BL 01 D2 02. 
| Fane ets o>" MANS CHANGE >A JANS4. 64191-90901 pee Dees . 
- SERV NOTE SET BELOW | JULS4 | Re oe 
64191 A~1 ae FEB84 WA ALL 64192-6650 BD. TARGT 1/0.DRIVE PROB R/U & P. PODS 
64192A SERV MAN ~ FEBB3 64192-90901 MAY83 64192-90801 8L 01 D2 02 
| 641930 SERV MAN  MARB3 64193-90901 JUNB3._ 64193-90801 BL 01 D2 02 , : 
64201A. SSE. MAN SEP79 64200-90904 © JUN81 64200-90804 BL 01 D2 01 USE ‘642014 FICHE 64200-90809 _ 
SERV MAN JUL83_ 64200-90909 AUGBS 64200-908C° BL 01 D2 02 
ee SERV NOTE SE BELOW APRB1 
ae —64201A=1 CCT8O WA CONTROL BD REPAIR NOS 2008 THRU 2033.MOD SO BD WILL RECOG “8080 ILLEGAL OP CODES — 
1 642020, SERV MAN. SEP79 64202-90901 SEP81 64202-90801* 8L 01 08 01 USE 64202A FICHE 64202-90802 Ce 


SERV MAN: SEP81 64202-90902 NOV8S 64202-90802 8L 01 D2 02 
MAN CHANGE - A ~ AUG83 64202-90902 ", 


PAGE 2760-040 | ATAOBIES |S | | 7 | ie cues f ae ne an | | 19/08/85. 
ee > MODEL : LITERATURE So MIC. We PART —- FICHE ‘FICHE PART M PD B ae eae ah pes es MODEL 
ug |p MUMBER CTYPE ATE NUMBER DATE NUMBER LTV niet ee eo NUMBER 
IPTION tik i etal morenh a ae eae ae iil DESCRIPTION wie DESCRIPTION ik ‘DESCRIPTION hk Y DESCRIPTION ial DESCRIPTION he oe heer ee 
erent es (antes ot" 17) Geren ‘SERV NOTE SET. BELOW i oe bee on rae 
Ce 64202A~1 “Juno. WN CONTROL BD REPAIR # 200800300 t BELOW.POD ALL REPAIR #.MOD 70 THER PERF OF User's ee eee 


-‘CONTD i READY SIGNAL OVERRIDE 


ae Fees WANE CUS : TOU 7 : UNO ONrTevyu 7yueus” Ol Ve Vl Vek VreUin Lode tlic SIREN FIO 


SERV MAN — FULB3 64200-90909  AUG83 64200-90802 8L 01 D2 02 | 
_. SERV NOTE. SET BELOW APR81 
| 7 64201A~1 CCT80 WA CONTROL BD REPAIR NOS 2008 THRU 2033. MOD $O BD WILL RECOG 8080 ILLEGAL oP CODES | | 
{- |-64202A = SERV MANS -.. SEP79 64202-90901. SEP81 64202-90801* 8L 01 08 01 USE 642024 FICHE 64202-90802 Bk eet a 
om | SERV MAN, — SEPB1_ 64202-90902  -NOVB3 64202-90802 BL 01 D2 02 | ee red ae 


MAN CHANGE - A AUGB3. 64202-90902 


AJOB/ES 0 oe ee pe ac | i eh ee. ; ee PAGE 291 
~ MODEL : : | 


PAGE 276 11/08/85 
ae re ‘LITERATURE © H/C. | H/C PART FICHE FICHE PART M P D P MODEL 
oo NUMBER ce TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER L.-T V G < NUMBER 
TION wie. tik DESCRIPTION kkk DESCRIPTION *** DESCRIPTION ##x DESCRIPTION #** DESCRIPTION *re 
642020. SERV NOTE SET BELOW por) JANB3 e ad 
oe 64202A~1 - JUN8O WN CONTROL BD REPAIR # 200800300 & BELOW.POD ALL REPAIR #.MOD TO IMPR PERF OF USER'S 653A 
-CONTD ~ : _ READY SIGNAL OVERRIDE | 7 os 
~— 64202a~-2 JUN8O WN POD ALL REPAIR #.MOD TO PROVIDE USER'S READY SIGNAL INPUT SYNCHRONIZATION. 
64202A-3B  -OCT82 WA 8080 EMULATOR ‘SUBS POD REPAIR NOS 20134 & "BELOW. MOD TO PREVENT USER WAIT STATE 
| : CONT'D a FAILURES 
| 64203A. SERV MAN —s—s—“s« AUB 64203-90901 - JUL82 64203-90801* BL 01 08 01 USE 642034 FICHE 64203-90802 . | eee eos ee 
ae SERV MAN - MAYB2 64203-90902  MARS4 64205-90802 8L 01 D2 03 | 653A~HO04 
- MAN CHANGE = A-.. OCT82 64203-90902 Pree tS 
°° MAN. CHANGE - B SEP83 64203-90902. 654A 
-- MAN CHANGE = C_ NOV83 64203-90902 | : oy 
- SERV NOTE SET BELOW OCT84 
64203A-1 JUN8O WA COMTROL BD REPAIR # 2008A00300 & BELOW. MOD TO PREVENT ILLEGAL OPCODE CONDITION 7 
64203A-2 JUN80 WN CONTROL 8D REPAIR # 2008A00300 & BELOW.POD REPAIR # 2017A & BELOW.MOD TO IMPROVE — 
nak oe PERF OF USER'S READY SIGNAL OVERRIDE | Sap han 
64203A-3A . AUG8O HN POD REPAIR # 2017A: & BELOW.MOD TO DISABLE IMPROPER HLDA SIGNAL cols 65605L 
64203A~4 JUN8O. WN POD REPAIR # 2017A. & BELOW.MOD TO PROVIDE USER'S READY SIG INPUT. SYNC oer 
~ 64203A-5 SEP80 WA MOD TO PREVENT RANDOM WRITE AFTER A HALT INSTRUCT IS EXECUTED. 65605. 
64203A~6.—s—i(‘(‘tsé‘;*#C AGB WN ALL REPAIR NOS.PARTS LIST FOR “USER CABLE WITH ACTIVE ASSEMBLY" | 
— 64203A-7 | - SEP82 WN SER 2241 & ABOVE.PARTS LIST “USER CABLE WITH ACTIVE ASSY" , 6706/6M 
-  64203A~8 _ SUN84- WN SER LISTED IN NOTE.EMULATOR POD 63 COMPAT INFO. | , 
64206A ss (s:s:i‘<C PER MAN APR8S 64206-90901 — JUNBS: 64206-90801 8L 01 33 04 670H/HM 
642068. = SERV MAN) MAYS 64206-90902 AUG85 64206-70802. 81013302 © ee F gopy 
ER oa 64210A 6800 E/A SUPP MARBO 64210-90902 SEP80 64210-90802* 8L 01 D2 01 USE 64210A FICHE 64210-90806 - 
RS ARE OFF SERV MAN : SEP79 64210-90903 ©. JUN81 64210-90803* 8L 01 08 01 USE 64211A FICHE 64211-90801 670JM. 
| 7 | OPER MAN -. DEC82 64210-90906 OCT83 64210-90806 8L 01 D2 04. | ! 
| aa MAN CHANGE | FEB83 64210-90906 | a | | 670S 
642110 SERV MAN | OCT81 64211-90901. JUN82 64211-90801* BL 01 08 02 USE 64211A FICHE 64211-90802 670SM 
| SERV MAN JUNB? 64211-90902 ‘AUG84 64211-90802 8L 01 D2 02. | } ae 
MAN CHANGE - A_ MAYB4 64211-90902 | | 675A 
64212A SERV MAN  SEP79 64212-90901 SEP81 64212-90801% 8L.01 D2 01 USE 64212A/213A FICHE 64213-90801 
=. SERV MAN ~ NOV81 64213-90901 MAY8S 64243-90801 BL 01 D2 02 USE 64212A FICHE 44215-90002 
SERV MAN OCT83 64213-90902  - JAN84 64213-90802 8L 01 D2 02 | 
SERV NOTE SET BELOW 7 | OCT8s4 | : | 
| ; R21 2a-1 - JUN84 WN SER LISTED IN NOTE.EMULATOR POD BD COMPAT INFO | 
642130 SERV HAN | NOV81 64213-90901 MAY83 64213-90801% 8L 01 D2 02 USE 64213A FICHE ‘64213-90802 
pt niey SERV MAN ON:T83. 64213-90902 ‘JANES 64213-90802 BL 01 D2 02 
: SERV NOTE SET BELOW _ OCT84 
64213A-1 SEPB2 WN SER 2252 & ABOVE-PARTS LIST "USER CABLE WITH ACTIVE assy" 
| —64213A-2 | _. QUN84 WN SER LISTED IN NOTE.EMULATOR POD 8D COMPAT INFO 
| 642146A SERV MAN  MAR83 64214-90901 SEPB3 64214-90801 6L 01 D2 02 
| | MAN CHANGE JUNB3 64214-90901 
SERV NOTE SET BELOW OCT84 | 
| 6h214A-1 JUNB4 WA SER 2329A & ‘BELOW. MOD TO PREV IMPROPER ILLEGAL OPCODE BREAK 
64215A i PRELIM SERV MAN FEB82 64215-90901 JANS3 64215-90801 BL. 01 p2 02 USE 64215A FICHE 64215-90802 ae 


SERV MAN _ DECB2 64215-90902 FEBB4 64215-90802 BL 01 D2 02 


FAR TE. stig ee ee oe | Ne ie ee a 3 _ PARE 292 | 11/08/85 


e ee LITERATURE —«s«xH/C.—=”~C*C«*MSC).@PART.~—=sSFICHE = FICHE PART MP p P : pe PO MODEL 
? io — P ONUMBER: = GOTYPE DATE NUMBER DATE NUMBER LT VG eed ae NUMBER . 
TION ee PP tee DESCRIPTION ##% DESCRIPTION eke DESCRIPTION hk DESCRIPTION » tik + DESCRIPTION ice a ese 
a | 66215 =Ss*COWMAN CHANGE “A ——JULB3 64215-90902 FEBBA 64215-90802 aL i) ay. 02 een EP ng Oe nD ggg a oe 
“0 MAN CHANGE = B NOVB3 64215-90902 nen ESE HAL Ue SP Ot etn? BBR A eRe ce 
 SERV_NOTE SET BELOW ocTss en oe eee oo 680 SERIES. 
64215A-1 -SEP82 WN SER 2250 & ABOVE.PARTS LIST "USER CABLE WITH ACTIVE assy" | gs ee ee EE 


° gpoqtan a oh UN CED. 1 TCTEN. TM: NATE: Cli aTAD. DAN. BR rAunaT. raeaA 


| 642160, 
642220, 
642230 
642240 


| 64225A 


— OA226A © 
| 642324 


64233A 


642424 


11/08/85 
MODEL 


PAGE 278 
eee NUMBER: 


—6A242A | 


£EOBOR 


0 


41/08/85 

" MODEL 
NUMBER oc 

642154 


MAN CHA 
.. SERV NOTE SET BELOW 


 64226A-4 


 Gh2h2A=3 
-) 6h2K20-5A 


Opp AN 


MAN CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 
6421401 


‘PRELIM SERV MAN 
SERV MAN 


LITERATURE 
TYPE 


MAN. CHANGE - A 


MAN CHANGE ~ 8 


. SERV NOTE SET BELOW 


64215A~1 
64215A~2. 


SERV MAN 
MAN. CHANGE a 
MAN CHANGE - 8 


SERV MAN 


~ MAN CHANGE - Do 
SERV NOTE SET BELOW 


64222A—1 

64222A-2 | 
SERV NOTE SET BELOW 
64223a-1 


SERV NOTE. SET BELOW 


64224A-1 
SERV NOTE SET BELOW 


64225 A-1 


SERV MAN. 
NGE - D 


64226A-1 


642262 


84226A-3 


SERV MAN 
SERV MAN 


», MAN CHANGE =A 


MAN CHANGE - 8B 
SERV NOTE SET BELOW 
64232A-1 
64232A-2 


SERV MAN 


SERV MAN 


SERV NOTE SET BELOW 
64233A~1 
64233A-2 


SERV MAN 


SERV MAN ~ 
SERV MAN 


_ MAN CHANGE - A 
SERV pale wae BELOW - 
64242A-1A 


gaz4A-2 
CONT'D 


LITERATURE. 
CTYPE 


6h242A~-4 
SASeeR A = 


H/C... H/C PART 


‘NOV83. 64215-90902 


 DEC82 64222-90901 


JUNS3. 64274-90901 ocras 
CT 
JUNB4 WA SER 2329 & BELOW. MoD TO PREV IMPROPER ILLEGAL OPCODE BREAK 


FEBB2 64215-90901 JAN83 64215-90801* 8L 01 D2 02 USE 64215A FICHE 64215-90802 
‘DEC82 64215-90902 ~ FEBB4 phe lay aus 8L 01 be 02 


FICHE. FICHE {ela MP. DP 
DATE NUMBER DATE .__—-—~ NUMBER Le: TeV. 
wkk DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRiPTION wiek DESCRIPTION trict 


JUL83 64215-90902 — FEBB4 O6e19790602 8L 01 D2 Oe 


-. -0CT84 ; 
SEP82 WN SER 2250 & ABOVE.PARTS LIST r "USER CABLE. ITH ACTIVE assy" 


— GUNBA WN SER LISTED. IN NOTE. EMULATOR POD BD COMPAT aNFO: i” 
-JUL83 64216-90901 


-AUeBA 64216-90801 8L 01 D2 02. 
AUG83 64216-90901 | oe 
- SANB4 64216-90901 | | : 
- DECB2 64222-90901 _ SEPA 64222-90801 aL. 01 D2 03 . 


JS UNS4 64222-90901 ocrea® ISSUE D INCLUDES Ay B, & c 
NOVE2 WA SER 2134A & BELOW.FAULTY DMA OPER IN MIN MODE . : 
JUN84 WN SER LISTED IN NOTE. ERULATOR POD BD COMPAT INFO 


ae OCcTs4 - . Oe 
MAY84 WN ALL SER. CABLING INSTRUC TO. IMPROV PERF VERIF 


cT85 
APR85 WA REPAIR No 2448400130 t BELOW;2448A00133, 134. EMULATOR POD RFI END ‘SHIELD CHNG — 


SEP84 64222-90801 8L 01 D2 03 
JUN84 64222-90901 | ocraa, ISSUE D INCLUDES A, By & C 


NOV82 WA SER 2133A & BELOW.FAULTY DMA IN MIN NODE, IMPROP SSO SIGNAL, 8088 uP UPGRADE. 
JAN84 WN SER 2236A & BELOW.8088 EMULATOR ENHANC FOR 8MHZ OPER 
APR84 WA DATECODES BELOW 8411. IMPROPER EMULATION OF SCO SIG 


 -JUN84 WN SER LISTED IN NOTE. EMULATOR POD 8D COMPAT INFO 


JUL81 64232-90901 
AUG82 64232-90902 
AUG83 64232-90902 
NOV83 64232-90902 


OCT84 - 
JANB4 WA ALL SER. 78001 sI¢ USER/DS HOD TO TRI-STATE OUTPUT 


APR82 64232-90801* BL 01 08 02 USE. 64232A FICHE 64232-90802 
MAROA Gnese~ 70802 BL 01 D2 04 


_ JUN84 WN SER LISTED IN NOTE.EMULATOR POD BD COMPAT INFO 


JUL81 64232-90901 - APR82 64232-90801* BL 01 08 02 USE 64233A FICHE 64233-90802 
SEP83 64253-90902 © “pete 64233-90802 8L 01 D2 04° 
OCT | 
JAN84 WA ALL SER.Z8002 SIG USER/DS MOD 10 TRI-STATE OUTPUT 
JUNS4 WN SER eaeiee IN NOTE.EMULATOR POD BD COMPAT INFO | 


JUL81 64242-90901 AUG81 64242-90801* 8L 01 08 O2 USE 64242A FICHE 64242-90802 
DEC82 64242-90902 JUL83 64242-90802* 8L 01 D2 02 USE 64242A FICHE sate lees 
JAN84 64242-90903 JUN84 64242-90803 8L 01 D2 02 - 

MAR84 64242-90903 ocTs4 


DEC81 WA. 68000 EMULATOR. SUBS POD REPAIR NOS 21WR SPECIFIACTIONS 


-MAR81 WA 68000 EMULATION PODS REPAZR NOS 2124400261 & BELOW; IMPROPER EMULATION RESP INTERRUPT 


_ACKS 


H/C. H/C PART FICHE FICHE PART M P , P 


_- DATE NUMBER DATE NUMBER =sL Gc: : 
ee tele DESCRIPTION wee DESCRIPTION *x% DESCRIPTION kkk DESCRIPTION trick DESCRIPTION : kk eg 


~. NOVB2 WA SER 2213000491 & BELOW. INTERMITTENT 68000. EMULATION OPER - 
> NOV82 WA SER 2124400411 & BELOW. IMPROP EMULATION RESPON TO INTERRUPT ACK 
~~ - OCT83- WN SER 2124A & BELOW.68000 EMULATOR ENHANCEMENT FOR 10 ‘MHZ OPER | 
 SUNB4 WN SER LISTED IN NOTE. EMULATOR POD ‘BD COMPAT INFO. e 


ayers 44949-90001 


% Mapaa (44340-00801 pina no n> 


PAGE 202. 


| ocTss en ) = 
APRES in REPAIR NO 250300410 t BELOW; 2505400426 THRU ~00413. EMULATOR POD REL ‘END SHIELD CHNG 


_-PAGE 293 


| 49708785 
MODEL 


NUMBER 


680 
680 SERIES 


| 681 
| 681 SERIES 
| 682 SERIES 


| 682c. 


68230 


68248 


68254 


6826A 


6827A 


| 683 SERIES 


683A 
683C 


19/08/85 
- NUMBER . 


“sie ee 


| ssa 


Flew WT he Tie ws 


SERV NOTE SET BELOW | Ss OCTRb. See ee ie 
64242A-1A " DECB1 WA 68000 EMULATOR SUBS POD REPAIR NOS 21WR SPECIFIACTIONS a 


6azhenz  MARBT WA mcks. EMULATION PODS REPAZR NOS. 2724400261 & BELOW; IMPROPER EMULATION RESP ‘INTERRUPT 
| 7 ACKS | | eee | 


pace 278 | | 1/08/85 eee eon re oe ere PAGE 293 


11/08/85 | 
0 LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART MP D P , MODEL 0 
ee NUMBER C—-sSOCTYPE CO ‘DATE. NUMBER DATE .-- NUMBER LT VG ne NUMBER = C 
IN dick | | ae Oo tek DESCRIPTION kik DESCRIPTION tek DESCRIPTION tick DESCRIPTION tok DESCRIPTION tik eee 
64242A  64242A-35 0 NOv82. WA SER 2213400491 & BELOW. INTERMITTENT 68000 EMULATION OPER naa 
: | 64242A-4 NOV82 WA SER 2124400411 & BELOW. IMPROP EMULATION RESPON TO INTERRUPT ACK —6830A 
64242A-5A OCT83 WN SER 2124A & BELOW.68000 EMULATOR ENHANCEMENT FOR 10 MHZ OPER Pee ree 
. - 6A2K2A~6 ~ JUNB4 WN SER LISTED IN NOTE.EMULATOR POD BD COMPAT INFO] ma 
64249A. ss SERV. MAN JANS4 64249-90901 WARES 64249-90801 8L 01 b2 02 i. 
oe SERV NOTE SET BELOW cT85 ; 
| 64249A~1 - APR85 WA REPAIR NO 2412400250 & ‘BELOW;EMULATOR POD RFI SHIELD CHNG , 6832A 
—64250.- E/A SUPP - 7280 APR80. 64250-90902 - SEP80. 64250-90002* 8L 01 D2 01 USE 642504: FICHE. 64250-90803 | faa: 
| 64250A SERV MAN SEP79 64250-90903 - JUN81 64250-90803« 8L ‘01 D2 01 USE 64251A FICHE 64257-90801 | cs 
~s SERV.NOTE SET BELOW APR84 ; ade 
~ 64252A-1A3 - OCTS WN Z80 REPAIR NOS 2003A00126 & ABOVE.MOD USER NOT WAIT SIG TO. ALLOW EMULATION OF USER 684C 
| cONTY a SYS BEFORE RESPONDING USER HDWR IS PHYSICALLY IN PLACE _ ee 
| 3 SUPERSEDES. 64252A-1A2 oe aay 
6zSzAR2k | | ‘ocTao WN REPAIR NO 2003A-00126 & ABOVE.MOD TO SYNC USER WAIT SIGNALS. 685 /686/687 
 64251A~1 —- 0CT8O WN MOD TO DISABLE EMULATION MEM DURING MODE 0 INTERRUPTS TO ALLOW Z80 SYS TO ACCESS: 3 3 
CONTD | USERS INTERRUPT DEVICE FOR ENTIRE OP CODE INSTRUCT . 
64251A-2.-—=—=—*~*=<C*« TBO WA MOD TO PREVENT ILLEGAL OP CODE STATUS DURING MODE 1 INTERRUPT ACKNOWLEDGE 
—64251A-3 > DEC8O WA REPAIR.NOS. 2009A & BELOW.MOD FOR PROP FUNCTIONING OF EMULATION SYST DURING USER DMA | 
 64252A~3 DEC8O0 WA REPAIR NOS. 2009A & BELOW*MOD FOR PROP FUNCTIONING OF EMULATION SYST DURING USER DMA 
64251A~4 : APR81 WN SER 2009A & BELOW. INCORP OF Z808 MICROPROCESSOR FOR ENHANCED PERF 
64252A-4 oa APR81 WN SER 2003A & BELOW. INCORP OF 780B,MICROPROCESSOR,FOR ENHANCED PREF ee, 
G4251A-5 . JUL81 WA ALL 280 EPG REPAIR NOS.ILLEGAL OP CODES DETECTED FOLLOWING HALT INSTRUCT 635A 
642510. SERV NAN  JAN83 64251-90901 APRB3 64251-90801 8L 01 D2 03 pe fae 
oo SERV -AOTE SET BELOW —-OCT84 686A 
: — 6A2E1ASSA ". JUN84. WA SER 2120A & BELOW.MOD. TO PREV ERRONEOUS ILLEGAL OPCODE FOLLOW HALT INSTRU ene 
64251 AS SEP83 WA REPAIR NO 2120A1558 & BELOW.MOD TO PREV OPCODE OMISSION UPON EXIT FROM BACKGROUND | 
| 64252R SERV MAN - SEP79 64252-90901 SEP81 64252-90801* 8L 01 08 01 USE 642524 FICHE 64252-90802 | -686A-H01 | 
: SERV MAN , APR82 64252-90902  — AUGB4 64252-90802 8L 01 D2 02 7 
MAN CHANGE SEP83. 64252-90902 on aoe 
_ MAN CHANGE = B NOVE3 64252-90902 686C oe 
SERV NOTE SET BELOW . ocTsA | . | a oe 
64252A~6 FEB83 WN ALL BD NUM.MOD TO PASS M1 CYCLES TO TARGET SYSTEM DURN (ACKGROUND ACCESSES 686C-H01 
: 64252A-7 JUN84 WN SER LISTED IN NOTE.EMULATOR POD BD COMPAT INFO ‘87h. 
642550 SERV MAN DEC82 64255-90902 AUG83 64255-90802* BL 01 D2 02 USE 64255A FICHE 64255-90805 
: INSTALL INSTR —s- FEB84 64255-90904 JUL84 64255-90804 8L 01 D2 01 , 
SERV MAN — JAN84 64255-90905 JUNS4 64255-90805 8L 01 D2 02 | 687C 
MAN CHANGE ~ A MAR84 64255-90905 | : ce 
SERV NOTE SET BELOW OCT84 
‘O4255A~1A  MAY84 WN ALL SER.EHANCMNT FOR MOTEROLA 6801U4/6803U4 & HITACHI. 6301/03 EMULATOR ~ 690-E01 
64256A. SERV MAN. DEC82 64256-90901  JUL83 64256-90801* BL 01-2 02 USE 642568 FICHE 64256-90803 
| SERV MAN. —AWAN84 64256-90903 JUNS4 64256-90805 BL 01 D2 02 : 
| MAN CHANGE ~ A MAR84 64256-90903 schA ji 
64261A ss SERV MAN, AUGB2 64261-90901 - FEBB4 64261-90801 BL Ot D2 02 3 
ae 7 MAN CHANGE - A AUG83 64261-90907 : as . 
SERV NOTE SET BELOW ocTe4 , 


G4261AR1 JUN84 WA 64261-66501 BD'S.MOD TO. REMOV ISLET ER ON LOWER HALF PORT 2 WHEN HVA" INSTRU OCCOURS 


PAGE 279. | 11/08/85 ae Sone eg Bete Pale : on eee a i PAGE 294 1191/08/85. 
ear eee ae “MODEL : LITERATURE H/C. H/C PART FICHE FICHE PART M™° Poppe Ps, ee aa | | > MODEL. © 
. tooo 1.” NUMBER TYPE DATE NUMBER DATE. NUMBER LT VG eh tea NUMBER” C 
N wee ao carrie oon | kkk DESCRIPTION kek DESCRIPTION *** DESCRIPTION kkk DESCRIPTION tik DESCRIPTION cata cs pied 
| 64262A. SERV-MAN . DECB1 64262-90901 NARBA 64262-90801 BL 01 p2 02 Bree gg pk ee OS ae ee oy oe eT BOOAIB 
é MAN CHANGE = A OCT82 64262-90901 ee eae ee 
: MAN CHANGE -B | AUG83 64262-90901 - a 2 Pe Os age ee eee i cr GORE PD. 
MAN CHANGE - C NOVES 64262-90901 ENR ER Se ag ke I ie i ne he a Se Seg es 
SERV NOTE SET ‘BELOW i: -ocT84 : 
64262A-1' APR82 WA SER 2201 & BELOW. HARDWARE. t SOFTWARE MOD. 


 64262A-2.=«s~S~S*~*«SMAYB2.- WASSER 2208 & BELOW.MOD TO CLEAR PORT 2 WHEN USING INTEL 8243 1/0 EXPANDER CHIP 


MAN UNA AUS OFEOTTIUIUT : ; : 
SERV NOTE “SET. BELOW OCTS4 ‘ 
~ 64261A~1 sae * JUNB4 WA. pA261-80001 BD'S.MOD TO REMOV. GLITCH ON LOWER HALF PORT @ WHEN “MOVX" INSTRU OCCOURS — 


Tyga 8s a areas ae en 2 28] 11/08/85 
cere. LITERATURE —«-#H/C H/C PART FICHE -FICHE PART MP > P a soe eer | MODEL 
“NUMBER C TYPE DATE «NUMBER —s«éODACTEE NUMBER LT : NUMBER =«C 
of Ray tek DESCRIPTION #44 DESCRIPTION #A: DESCRIPTION tick DESCRIPTION eek DESCRIPTION tick | a 
| 64262A SERV MAN DEC81 6aze2-90907 MARB4 64262-90801 BL 01 D2 02 690A/B i 
7 MAN CHANGE - A. OCT82 64262-90901 ae 
| MAN CHANGE - B.  —s- AUG83. 64262-90901 ao oe 690C/D a 
MAN CHANGE - C NOVE3 64262-90901 | : ( 
SERV NOTE SET BELOW  ocTa4 | : ( 
-. 64262A~1 APRS2 WA SER 2201 & BELOW. HARDWARE t SOFTWARE MOD © 4 
64262A-2 =—S—s«=*=“‘<«*‘“‘«*“‘«‘a ABZ WA SER 2208 & BELOW.MOD TO CLEAR PORT 2 WHEN USING INTEL 8243. 10 EXPANDER CHIP 4 
64262A-3 _ SEP82 WN SER 2240 & ABOVE.PARTS LIST "USER CABLE WITH ACTIVE ASSY" a 7 
| - 64262A-4 JUN 4 WN SER LISTED IN NOTE-EMULATOR POD BD COMPAT INFO 3 ee cae 
; eens ee ae 6901S 
64263 «SERV MAN APRBA 64263-90901 JUL84 64263-90807. 8L 01:02 02. ! 
642648 SERV MAN = «'ss=t*s*«CAPRRBA 64264-90902 —«J ULB 64264-90802 BL 01 D2 02 : 
a AO Che ee ae, . : ’ 
| 6427A———=~:SCS OPER & SERV MAN AUG65 06427-90002: APR81. 06427-90003 8L 01 21.02 te a ee 
{MANS CHANGE JANOO bsser-s0gte | one ce 691A 5 
(64278 =—s—=s SERV.NOTE SET BELOW JUL81 | pe | | | ha 
—  64278=1/64338-1/  JAN7O WO 64278 SER BELOW 490.MOD TO RED SCR FAILURES UNDER LINE TRANSIENT CONDITIONS oe ae 
6438-1 /64438-1_ 618 st tts 
6427B-2 a OCcT78 WO SER 4711A01140 & BELOW.REC MOD TO REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. ie : oe p 
: oe qe es ( 
64271A SERV MAN _JUN81 64271-90901 - JANB3 64271-90801* SL. 01. b2 02 USE 64271A FICHE 64271-90802 bra nee 
ae SERV MAN NOV83 64271-90902 FEBBA 64271-90802 8L 01 D2 02 | 691D ( 
SERV NOTE SET BELOW. PREZ [ote ae oe Oh 
3 | 64271h-1 | . PEC81 WA SER 2124a00317- & BELOW.LAST ADDRESS TIMING CIRCUIT MISLEADING. rama , 
aoe — A 
64272A. sé MAN OCT82 64272-96901 MAY84 64272-90801 8L 01 D2 03 
aes MAN CHANGE ~ A. APR83 64272-90901. Pa : et 
ee MAN CHANGE - 8 = MARS4 64272-90901 Se sae es 69178 - 
642744 «ss ABBR SERV MAN —=—s MARB2.- 64274-90901 JANB3 64274-90801. 8L 01 D2 02 4 
se “MAN CHANGE -NOV82 64274-90901 : ea eee 
6428A .  ——>sdOPER & SERV MAN SEP65 06428-90002 JAN82 06428-90003 8L 01 21 02 Ue ay ase 
Rare | | ire reciai : on 
64288 OPES & SERV MAN _—_—-JAN66. 06428-90001 FEB83 06428-90004 8L 01 21 02 | 7a 
3 MAN CHANGE JANS2 06428-90001 i (aett” . 6928 Z 
SERV NOTE SET BELOW | JUL81 we ae | r 
6428B~1 /6434B8-1/ APR69 WO MOD TO RED SCR FAILURE UNDER LINE TRANSIENT CONDITIONS i ; ( 
 64398=1/6448B-1 1 : 
: 6428B-2 OCT78 WO SER 1834A02369 & BELOW.REC MOD TO REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. 692D a 
642910 SERVMAN = JULB3_ 64291-90901 AUGB3 64291-90801 8L 01 2 03. ape 
ne ce eee es | | | 6920 
642924 - SERV MAN | JUL83 64292-90902 Nov83 64292-90802 8L 01 D2 03 
oe MAN CHAN JUL83 54292-90902 
SERV NOvE Set BELOW OcTss 
64292A~1 ‘AUG84 WA SER 2335A & BELOW.MOD TO PREV DATA BUS CONTENTION FOLLOW PUR SAVE MODE 
a 64292A-2 APRS WA REPAIR NO 2434A00260 & BELOWZEMULATOR POD RFI SHIELD CHNG = 
642944 OPER MAN -——s—=—=—s~sS UNS 64 294~90901 > AGB 64294-90801 8L 013305 # Sek ao i ear 
nea ~ SERV MAN i. JUNS5 64294-90902 AUGBS 64294-90802 8L 01 33 02 oe | OI en en 


642954 «PER MAN «== —=—=s=~*~«*«NBS 6294-90901 AGB 64294-90801 BL 01 33 05 


kek peg Ph apoayas oe a ee i | | | oe Pea OE page 295. 1 49yog7a5 
mee MODEL 0 _ LITERATURE H/C —sH/C PART. FICHE «FICHE PART MOP OD OP tae 7 | aes MODEL 0 
ogee | NUMBER. CTYPE _ DATE =. NUMBER DATE NUMBER L TV G we | NUMBER CC 
fied Poe tk ae : kee DESCRIPTION ##* DESCRIPTION *## DESCRIPTION *éi DESCRIPTION whe DESCRIPTION #eE JP 

| 642954 SERV MAN ae oe /JUNES 64294-90902 | NEES 64294-90802 BL ot 33 02 Saget ike UE le EAS oo OG 8D BE ‘ 

64300 =—SS—St*«S ERNOTE ‘SET BELOW cT81. He Be aie os Be gee ee r 

pe 683006: _ " AANSO WA SER 4927A00051 “THRU 1927A00077.woD To PREVENT Logre ANALYSIS TRACE ERRORS SE Se oak eee eat 

| 643000 SERV MAN. noe! -< APR81 64300-90903 —- JUNS2_ 64300-90803" 8L 01 D2. 03 USE 643004 FICHE 64300-90804 he a 692BDA 


- SERV MAN ss FEEBB3 64300-90904 = JUNB3 64300-90804 &L 01 D2 0 


ROSE EE a 


ee ee eee PI wowevwer wim! rcwrwe mMarww ee wee eT Oe eee wee wi we OW oe 


OPER MAN --=s—=—=—s«JUNS 64294-90901 ——AUGRS 64294-90801 BL 01 33 05 


11/08/85 a aie eke ae . PAGE 295 


91/08/85 : 
| 9 LITERATURE. «== sH/C.——~*«SC PART. FICHE «FICHE PART MP OD OP MODEL 0 
NUMBER = C...—-~—«C«*STYPE”~=*~*~<“‘“‘ié‘«éi CATES~S~SCNMBER COAT NUMBER LT V 6G , C 
gine meth bean Go 2 elle DESCRIPTION ‘tke DESCRIPTION #4 DESCRIPTION dese “DESCRIPTION tik DESCRIPTION ite 
64295A SERV MAN JUN8S 64294-90902 ~ AUGBS 64294-90802 8.013302 69 
64300 =~=~-—«s 5 SERV_NOTE SET BELOW cT81 ae eee ee Bae 69 
a 6430091 JANBO WA SER 1927A00051 THRU 192700077. MOD TO PREVENT LOGIC ANALYSIS TRACE ERRORS | 69 
‘643008 =—=s*«<CS RV. MAN =—=—=*~*~*~SsCPRB. GH3OO-90903 —-JUNB2_64300-90803* BL On 02 03 USE 643008 FICHE 64300-90804 | 692800 «OP 
SERV. MAN FEBB3 64300-90904 SUNS 64300-90806 8L 01 D2 03 be 
| 643020 SERV MAN! SEPB1 64302-90901 .-DEC81 64302-90801* 8L 01 08 02 USE 643024 FICHE 64302-90802 _ 7 Hams OA gp 
[SERV MAN == MAYB2. 64302-90902 NOVB2 64302-90802 8L 07 D : en a | 7 OMA 
‘| 64303A ——s SERV._-MAN - DEC83 64303-90702  JUN84 64303-90802 8L 01 D203 i : ee SE @93B eS Lo OP 
Dap ee SS MAN CHANGE = MARS4 64303-90902, Pee ee a ee - me Gerd pecs) 
| 643060 ss SERV MAN. —™—SsCS LBS. 64304-90901 JUL84 64304-90801 BL 01 D2 02. —693C-E10.— («CP 
fee MAN CHANGE ~ A APR84 64304-90907 Oa a as wg ge 
64310A ——sSERV. MAN ” “WARB3. 64310-90901 SEP84 64310-90801 8L 01 D2 03 areas 
ae _ MAN CHANGE - A MAY84 64310-90901 | ee : 
oe | oS Oo ae ee fase ‘ae : ak 69300A. OP 
643A OPER & SERV MAN» AUG65S. 06433-90002. = AUGB1 5950-1890 —-8L_01 21 02. Sos ar 
| 64338 © “OPER & SERV MAN ~—sAPR66 06433-90001 =» FEB83 06433-90003 8L 01.2101. Waa oe 
MAN CHANGE — JAN82:06433-90001 : 693020 OP 
SERV NOTE SET BELOW rea JUL84 ; ee oe ee ee tele, ee 
tees -SAN70 WO 64338 SER BELOW 1310-MOD TO RED SCR FAILURES UNDER LINE TRANSIENT CONDITIONS 69303A tsi 
fe: 64338-2 OCT78 WO SER. 1706A03305 & BELOW. REC MoD TO REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. | —69306A COP 
64348  —s—s—«<OPER. & SERV MAN _—DEC67 06434-90001 FEBS 06434-90002, 8L 01 21.01 | 693104 oP 
To MAND CHANGE JAN82 06434-90001 | an os 
SERV NOTE SET BELOW uted 69311A oP 
- 6428B-1/64348-1/  APR69 WO MOD TO RED SCR FAILURE. UNDER LINE TRANSIENT CONDITIONS male | 
| SABIE IONABBT 69312A. OP 
: 6434-2 | OCT78 WO SER 1826A02850 & BELOW.REC MOD TO REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. PN yates - 
| 66364 «OPER & SERV MAN = AUG65 06438-90002  JULBO 06438-90003 8L 01 21 02 oe ie 
| 64388 “OPER & SERV MAN FEB66 06438-90001  FEB83 06438-90004 aL 01 21 02 eee MA 
| MAN. CHANGE _ JANB2 06438-90001 | 
SERV NOTE SET BELOW L841 69321A oP 
era a JAN70 Wo 64388 SER BELOW 740. MOD TO RED SCR FAILURES UNDER TRANSIENT CONDITIONS 3 MA 
| 6438B-2 | OCT78 WO SER 1706A01695 & BELOW. REC MOD TO REPLACE ZENER DIOVE 1902-0763. 693218 or 
a oee eee ae | MA 
6439A =i SOOPER & SERV MAN _OCT6S_ 06439-90002. - DECBO 06439-90003 BL 01 a 02 SE 
| MAN CHANGE JANOO 06439-90002 uae 69 
64398 —S—=*« PER: & SERV MAN - FEB6S 06439-90001 _—~FEBB3 06439-90004 BL 01 21 02 | 693220 «OOP 
7 MAN CHANGE JAN82 06439-90001 | : ae. 
SERV NOTE SET BELOW JUL81 ee ae | SE 
4288-1 /64548-1/ -APR69 WO MOD TO RED SCR FAILURE UNDER LINE TRANSIENT CONDITIONS — a ge os 65 
64398-2 OCT78 WO SER 1821A01775 g BELOW. REC MOD TO REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. ve — | st 


11/08/85 ee re ie ee ee eee ee oo PAGE 2960 | 11/08/85 
MODEL 


: , LITERATURE - H/C H/C PART. FICHE FICHE PART M P DP oe wes : | | MODEL 
NUMBER C: TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER LT V 6G Po NUMBER Ci. 
ee : ree | wick DESCRIPTION *#* DESCRIPTION *** DESCRIPTION ek DESCRIPTION. thk DESCRIPTION oie wD PERT | a s,s 

OPER & SERV MAN “SEP65 06443-90002 ~-APR75 06443-90004 —o12a02 Ce a qo POOR Eo io 
OPER & SERV MAN JUNG6 06443-90001 JANES: 06443-90003 BL 01 21 02 Sythe Ath Ge a ito ee es SPUD Se 
MAN CHANGES re , lane 06443-90001 ee ee ee ek ee Le Det ea te a 
SERV NOTE SET B “guLea re ee eer ciae eae eR ere a aren 

a aoe " JAN70 WO. 64438 SER BELOW 820. MOD TO RED SCR FAILURES UNDER ‘TRANSIENT ‘CONDITIONS. ee oad ween ns ene enon as or SEY 
- 6443B-2. th -0cT78 WO SER 1706002090 & BELOW.REC MOD To REPLACE ZENER. DIODE : 1902-0763. yee ae 


rey y yee ea oa spece Az ca ORARA : pean? Addie GAnns © bi: Ka cAa Ra ; iw Pe eae : a 


41/08/85 | 
_. MODEL 


613 


Path oe eae 7 “ PAGE 296 11/08/85 
0 LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE ul M POD P MODEL 
NUMBER 2 eae TYPE DATE NUMBER DATE _NUMBE L T VG NUMBER 
YS akes DESCRIPTION ah tal DESCRIPTION kk DESCRIPTION ake DESCRIPTION kK DESCRIPTION ahaa 
6443A. ‘OPER & SERV MAN SEP65 06443-90002 APR7S- 06443-90006 1 21 02° 6933A Pe 
64438.  —. * OPER. & SERV MAN JUN66 06443-90001 JANES: 06443-90003 BL oT 21 02 61: 
gan _ MAN: CHANGES JAN82 06443-90001 : | 65 
- SERV NOTE SET BELOW . JUL81 : , a 693: 
- 6427B8-1/64338-71/ JAN70 WO 64438 SER BELOW 820. MoD TO RED SCR FAILURES UNDER TRANSIENT CONDITIONS 6130 
, 6438B-1/6443B-1 612 
; 6443B-2 | Bits WO SER 1706A02090 & BELOW. REC MOD TO REPLACE | ZENER DIODE 1902-0763. 6S 
| 64488. OPER & SERV MAN | “APROB 06448-90001. - FEBRS n6448-90002 BL 01 21 01° 69338 SER\ 
ra ~ MAN CHANGE —ocT81 06448-90001 6932 
SERV NOTE SET BELOK JUL81 6130 
-, 6428B-1/64348-1/ APR69 WO MOD TO RED SCR FAILURE UNDER LINE TRANSIENT CONDITIONS - 69: 
G639B-1/64486-1 : 6130 
644882 . OCT78 WO SER ABCSARCTOS & BELOW.REC MOD. TC ‘REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. sat 
645XX i SERV NOTE SET BELOW oF oS ANBS. 612 
ee ~ - 64500A oS ANBA WN. ALL SER«PROM PROGR? WING PROC. | 6S 
64500S-2 OCT82 WA SER 1924A.1D CODE FAILURE es 613 
64500S-3 AUGB3 WA ALL 64501A SHIPPED PRIOR TO 1NOV1983 READ. ERROR CORREC “WITH IMPR 1/0 CABLE 612 
64501A~1 APR81 WN BD (64501-66501) REV C & EARLIER.REC PROC FOR SELECT IC U38- 65 
-64502-0 FE681 WN SERV NOTE LIST FOR 64502A PROM: PROGRAM MODULE” oe ne 6933 
- 64502=1 FEB81 WN ALL SER.PROM PROGRAMMING PROC a ies 
~64502A—2..-——“‘<« TBA BA VERIFY FAILURE co | 69338 BCD. OPEF 
-.. 64503A-0 oes. FEB8T WN SERV NOTE LIST FOR 64503A. PROM PROGRAM: MODULE ees ge MAN 
~~ 64503A~1 JAN8O UN REPAIR NO NOT ASSIGNED TO THIS MODEL.EQUIP SAFETY PROC. POSS DAMAGE. To PROGRAMMER ae see es 
CONT'D MODULE DURING PERF VERIF | 69338 BIN  OPEF 
- 64503-2 | FEB81 WN ALL SER.PROM PROGRAMMING PROC | ae e MAN 
64507A-0 - FEB81 WN SERV NOTE LIST FOR 64507A PROM PROGRAM MODULE ; tg ott gt ae 
64507A~1 a - SJAN8O. WN REPAIR NO NOT ASSIGNED TO THIS MODEL.EQUIP SAFETY PROC. POSS DAMAGE TO PROGRAMMER 69330A  ~——s—« OP EF 
CONT'D ‘ Pee cot MODULE DURING PERF VERIF . ae MAN 
64507-2 FE681 WN ALL SER.PROM PROGRAMMING PROC - Beet a 
~-. 64507A73 tsi MAY 81 WA ALL SER.MOD. TO ENHANCE ABILITY TO PROGRAM 2708 EPROMS 69331A MAN 
- 64509A-0. FEB81 WN SERV NOTE LIST FOR 64509A PPOM PROGRAM MODULE | . | 
64509A~1 JAN8O WN REPAIR NO NOT ASSIGNED TO THIS MODEL.EQUIP SAFETY PROC. Fess DAMAGE TO PROGRAMMER 693318  OPEF 
‘CONT'D MODULE DURING PERF VERIF - ae: | le 
64509-2  FEB81. WN ALL SER.FROM PROGRAMMING PROC 693324 _ OPER 
~ 64510a~1 MAYS2 WA ALL SER.MOD TO CORREC READ DATA FROM 8741 EPROM ao . MAN 
6450A - OPER & SERV MAN ——JANOO 06450-90001 OCT72: 5951-6193 6L 01 21 Oe 69335A OPEF 
a pea MAN. CHANGE. MAR65 06450-90001 - ee et "MAN 
SERV NOTE SET BELOW JUL84 | on | 
64S50A-1/6453A-1/ OCT73 WO 6450A ALL SER. MOD TO OPERATE FROM UNBALANCED DELTA SOURCE 69336A ~ OPEF 
 6456A~1/6456B~17 | | MAN 
— 64594~1 2 Hs ~ - 

: ee | | 7 re oe eo 7 , ae 693368 OPE 
64500A ‘SERV MAN NOV79 64500-90903 . MAR80 64500-90803 8L 01 08 01 USE64500A FICHE 64500-90805 ae re ee eae 
ees SERV MAN ~~ MAY81 64500-90905 JUN82 64500-90805* 8L 01 08 01 USE 64500A FICHE 64500-90808 69340A . . OPEI 

SERV MAN MAY81 64500-90908 = JUL82 64500-90808* 8L 01 be 01 USE 64500S FICHE eronezpele 69351 a. OnE 
ee : f 2 A: OPE! 
645008 . SERV MAN  OCTB2 64500-90910 NOV83 64500-90810 8L 01 D2 01 | MAN 
oe MAN CHANGE. - A OCT82 64500-90910 : ; ae : OPEI 
MAN CHANGE - 8 SEP83 64500-90910 : | ne | oe _ MAN 

SERV MAN 2 JAN84 64500-90911. SEP84 64500-90811 BL 01 D2 02 oe ee ne 
MAN CHANGE - As APR84 64500-90911 > | 69351A/8 SER\ 

| amr | 7 | aaa aR Dat EE ERS 
ae LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M p > P. ne aie MODEL «sis 0 

HUMBER CS TYPE... ~~. -~DATE. .... (NUMBER DATE NUMBER LT ; oo ) NUMBER). OC 

eae . KkK DESCRIPTION kkk DESCRIPTION ik DESCRIPTION kee DESCRIPTION tik DESCRIPTION fete Er recht ae 
| nee See he Se ares . a | 69351A/B. 6935 
‘64501A ss SERV_ NOTE. SET BELOW 2 UL84 | : eee ae | ee eee 
eee. 64501 A—2  MAYB4 WN SER 2239403160 THRU 2239003279. , INCORREC SER PREF NUMBER se Ea eae : 693518: > OPER 
be ga se, ee . oe Sennen 3 Panis | ei tial MAN: 
| 645028 SERVMAN 'SEP82 64502-90903 aug £4502-90803 BL OT D2 or eee eee eo i eee ear a ae ee eee 
| MANTCHANGE ~ A OCTB2 64502-90903 ee Se ee ee | 69351C-——«—=—*«COPIR 
| 64503A—=«S*S*«CS RV BRIEF DEC79 64503-90901 JUN81 64503-90801 “aL 01 02 01 ales Fuego Gaia Bhd acon aaa tT 69%6A OPER 
oe cet MAN. CHANGE  JAN8O. 64503-90901 ae ee et et ee a ee ies Gene a MAN 
ee ee ee ee eee , ate eee A Aa Seer (eer te aee (aioe) @eermnmr eres |. 
64504A. SERV BRIEF : JAN8O 64504-90901... JUN81 64506-90803 gL 01 az 01 ag han SAD EH ae es tear iz AOR 


| 6aSOTA 


| 6aS6a/e 


44708/85 
MODEL 
FAMEER —C 


| 645024 

| 645034 

645044 
GASOSA 

| 64507A 

‘| 64508, 
“OASOIA 
64510A. - 
645108 

| 64513A 

G4514A 


64515A 


| 645156 


| 64515¢ 


645174 
| 645204, 
6453A— 


: 11/08/85 


NUNEER 


6AS5A 
6456A 


LITERATURE —s_- H/C H/C PART FICHE. FICHE PART MPD bd | 
“TYPE ————COéATE NUMBER __ DATE NUMBER LT V 
"HR DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION tik + DESCRIPTION tik DESCRIPTION wie 
SERV NOTE SET BELOW UL84 | | | 
—6ASO1A-2 " MAYBA WN SER 2239003160, THRU 2239403279. INCORREC SER PREF NUMBER 
SERV MAN SEP82 64502-90903 —s-auleas & 4502-90803 BL O01 D2 01 
MAN CHANGE - & OcT82 64502-90903 | a 
SERV BRIEF © ~-—_—séDEC79. 64503-90901 JUN81 64503-90801 8L 01 D2 01. 
“MAN CHANGE  JANBO 64503-90901 oe 
SERV BRIEF -—-—sSJ ANS. 64504-90901 junst ¢ 64504-90807 8L 01 82 01 
SERV MAN === JULBO 64505-90901 “ECBO 64505-90801 8L 01 2 01 
SERV BRIEF - DEC79 64507-90901: JUN81._ 64507-90801 8L 01 D2 01. 
OMAN CHANGE JANBO 64507-90900 
“SERV BRIEF = JANBO_ 64508-90901 JUNI 64508-90801. 8L 01 D2 01. 
‘SERV BRIEF —=——«==sMARB2 64509-90901 JUN82_64509-90801 81.01 02 01 oe 7 
SERV MAN -) SEPBO 64510-90901 ——-«JUN81. 64510-90801* 8L 01 08 01 USE 64510A FICHE 64510-90802 
SERV MAN - JUN81 64510-90902  AUG81 64510-90802 81010201 — | 
INSTALL INST ——- JAN83_ 64510-90904 — APR83 64510-90804 8L 01 D2 01 
SERV MAN —ss—=—=—«WSANS3 6A510-90903 —-MAYB3 64510-90803 8L 01 D2 01 _— 
SERV NAN sss SULB2. 64513-90901 NOVB2 64513-90801 8L 01 D2 01 
“SERV MAN  SEP81 64514-90901 DECB1 64514-90801 BL 01 D2 01 
MAN CHANGE — 0CT81 64514-90901 } } oe 
SERVICE BRIEF - OCT81 64515-90901 =: bEC81 64515-90801 BL 01 D2 01 
OMAN CHANGE = ss NOV. 64515-90901. 
SERV MAN ————Ss«CJAN3. 64515-90902 »-HAYB3 64515-90802 8L 01 D2 01 
SERV MAN 7 NOV83 64515-90903. FEB84 64515-90803 8L 01 D2.01- 
SERV NOTE SET BELOW APR8S 
64515C~1 | DEC84 WA UNSERIALIZED. INABILITY TO ‘CORREC. PROG SOME TYPES OF PROMS... 
SERV MAN | SEPB2 64517-90901 - NOVB2 64517-90801 8L 01 D2 01. 
SERV MAN FEBB3 64520-90901 - MAYB3 64520-90801 8L 01 b2 01 


‘OPER & SERV MAN MAY67_ 06453-90001 renee Dates 7000 aL 01 21 G1 


MAN CHANGE — ~ S$EP82 06455-90001 


SERV NOTE SET BELOW | APRB | 
6450A-1/6453A-1/.- OCT73. WO 6453A SER BELOW 1150400390. MoD TO OPEATE FROM UNBALANCED DELTA SOURCE 
6456A-1/64568~1/ 


6459A-1 | | 
6453A~2/64568-2/ FEBBI WO 6453A:SER 2038A00805 & BELOW. INSTALL OF NEW AC PWR CONN FOR 250 VAC corr 901,002) 
6459A-2. 480 VAC (OPT 003,031,032). 

6453A-4 SEP83 WA SER 2233A . BELOW. SILICON REPL FOR GERMANIUM TRANS. 


LITERATURE —sH/C_—=S—S—=*W/CC PART. FICHE. FICHE PART PDP 
TYPE DATE NUMBER 


DATE | NUMBER LTV 6 © | | 
kick DESCRIPTION *k* DESCRIPTION *#* DESCRIPTION *## “DESCRIPTION | tock DESCRIPTION kik 


OPER & SERV MAN 7 MARGE 06455-90001 > AUGS1 5951-6210 8b 01 27 01 


OPER & SERV MAN JANDO 06456-90002 MAR75 06456-90003 01 21:02, 
MAN CHANGE FEB65 06456-90002 


~ SERV NOTE SET BELOW uLet | oe | | 
~ GAS0A=1/6453A-1/ OCT73. WO 64564 ALL SER; 54568 SER 120200705 t BELOW. MoD To OPERATE FROM UNBAL DELTA SOURCE 


O896h~} /64568-1/ 


- 459A~1 oA 
Be aa FEBaT wo 6456B:SER 2062001383 t BELOW. INSTALL OF ‘NEW Ac PHR CONN FOR 250 vac “Cort 001,002) ee 


7h yy ee 


480 VAC CoPT 005,031, 032) 


2) ARE. SS erau aaa ee piece BAANa: ‘ rraeT ALikes ANARG bi Aa a Ka: 
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“MODEL 
NUMBER 


69351A/8 
693518 


| 69351¢ 


6936A 


| 69368 


‘| 693608 


69374. 


69378 


693708, 


6938A 


| 693804 


694A 


6948 


694C-E10 
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MODEL 
NUMBER 


ey Veena 


6940 


SERV | 
69370 


SERV 


OPER | 
MAN Cl 


OPER | 


— OPER | 


MAN C 


OPER | 


MAN C! 
SERV | 


| 6948= 
OPER | 
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ee a oa | ewe 11/08/85 
0 LITERATURE H/C H/C PART FICHE. FICHE PART M PD P MODEL LI 
NPEER “Co “TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER LT V NUMBER - | 
| eke DESCRIPTION *i* DESCRIPTION *#* DESCRIPTION kkk DESCRIPTION #ie - DESCRIPTION ick WES 
| 64554 OPER & SERV MAN MAR6B 06455-90001 AUG81 5951-6210 BL 01 21 01 694D - OPER & 
GAS6A OPER & SERV MAN JANOO 06456-90002 - MAR75 06456-90003 01 21 02 rae Ce 
: MAN CHANGE FEB65 06456-90002 7 6940 SERV NO 
6456A/B. SERV NOTE SET BELOW P< ge PegULB ea oe 7 Sls ong ie coe eed - 6940A-2 
ro ? 64S0A-1/6453A~1/  OCT7S WO GASGA ALL SERZ5456B SER 1202A00705 & BELOW.MOD TO OPERATE FROM UNBAL DELTA SOURCE i | 6940-3 
6456A~1 /6456B-1/ ee : | ee . 
 6459A=1 ee 6940A OPER & 
- 6453A-2/64568-2/ FEBB1 WO 6456B:SER 2062401383 & BELOW. INSTALL OF NEW AC PWR CONN FOR 250 VAC (OPT oot,002) Bs Lope et MAN CHA 
:  6459A-2- ~ 480 VAC COPT 003,031,032) e | OPER PR 
64568 OPER & SERV MAN MAY67 06456-90001 —=~FEBB3 06456-90004 aL on 21 01 69408 USERS 6 
ne MAN CHANGE. SEP82 66456-90001 : | 2 : | OPER & 
SERV NOTE SET BELOW PRB4 MAN CHA 
6253A~3/6456B-3/ MAY82 WO SER 2062401383" & BELOW. INSTAL OF AC PWR CONNEC FOR 259 VACCOPT 001,002 & VAC OPT PROG GU 
6459A-3 003,031,032) ~ PROG GU 
oe 64568-4 | SEP83 WA SER 2236A & BELOW. SILICON REPL FOR GERMANIUM TRANS PROG eu 
G459A OPER & SERV MAN, —-MAY67 06459-90001 FEBR3 06459-90003 8L on 21 01 69408-2 
- MAN CHANGE  SEP82 06459-90001 > | = - 6940B~3 
SERV NOTE SET BELOW PR&E i eae 
- 6450A-1/6453A-1/  OCT73 WO 65594 SER BELOW 1149A01327-MOD TO OPERATE FROM UNBALANCED DELTA SOURCE : 6941 ss SERV_NO 
6956A-1/6456B-1/ 7 oe 6941 A=1 
6253A-3/64568-3/ MAY82 WO SER 2042A01704 & BELOW.INSTAL OF AC PWR CONNEC FOR 250 VACCOPT 001,002 & VAC OPT . | 
6459A-3 003,031,032) 69414 OPER & 
- GAS3A=2/6456B-2/ | FEB81 WO 6459A:SER 2043A01704 & BELOW. INSTALL OF NEW AC PWR CONN FOR 250 VAC OPT 001,002) a “MAN CHA 
6459A-2 480 VAC COPT 603,031,032) | eae oa 
oe 6459AM 4 _SEPB3 WA SER 2235A & BELOW.SILICON REPL FOR GE 69418 OPER 
64601A PRELIM SERV MAN, FEB82 64601-90901 SEP82 64601-90801* BL 01 08 03 USE 646014 FICHE 64601-90804 SERV NO 
oe SERV MAN - OCT82 64601-99904 JUNB4 64601-90804 8L 01 Dz 03 6940B-2 
MAN CHANGE - A: DEC83. 64601~90904 69408-3 
MAN CHANGE - 8 —s MAR84 64601-90904 ; : 
SERV NOTE SET BELOW 6942A USERS 6 
64601A-1 | JUNS2 WA SER 2148400206 . BELOW. MOD TO CORREC LOCATE SA TEST POINT TP12 INSTALL 
| 64601 A-2 - DEC83 WN ALL SER.JUMPER NEXESSARY FOR SIGNATURE ANALYSIS TABLE 3 THRU 8 aurck R 
646018 SERV NOTE SET BELOW J ANBS . nes USERS 6 
7 646018-1. OCT84 WN ALL SER.125 HMZ TIME STATE MODULE CALIB PROC PROS No 
64602A PRELIM SERV MAN __ FEB82._ 64602-90901 SEP82 64602-90801* 8L 01 08 02 USE 64602A FICHE 64602-90802 . 6942A~6 
SERV MAN NOVB2 64602-90902 — JUL84 64602-90802 8L 01 D2 03 6942A~2 
MAN CHANGE ~ A - JUN83. 64602-90902 6942A-3 
MAN CHANGE ~ B MAR84 64602-90902 | 6942A~4 
_. SERV_NOTE SET BELOW | OCTB3. Sat, ecto ie 6942A-5 
| | - 64602A-1 JUN83 WO SER 2148A00580 & BELOW.PREF REPL OF GLITCH DEFECTOR 6942h~6 
| 64604A PRELIM SERV MAN FEB82 64604-90901 MAY82 64604-90801* 8L 01 08 01 “USE 64604A FICHE 64604-90802 6942A-8 
: SERV MAN OCT82 64604-90902 JUNS4 64604-90802 8L 01 D201 6942A-1 
MAN CHANGE APR84 64604-90902 © 6942A-1 
646214 PRELIM SERV KAN —- MAR82._ 64621-90901 MAY82 64621-90801 €L 01 D2 03 USE 64621A FICHE 64621-90803 ek nee 69422A, OPER & 
| SERV MAN ~ JUNB3 64621-90903 MAYBA 64621-90803 BL 01 D2 03 3 : ; ee 


MAN CHA 
MARS4 64621-9090 s eee 


- MAN CHANGE =~ A 


PAGE 299 41/08/85 


11/08/85 | : | i 3 i : | | — 
MODEL. O . LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART MP DP : me ODER 8 Oe OPT 
NUMBER sé’ TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER LT V ees | NUMBER —sC 

, ers | "whe DESCRIPTION *** DESCRIPTION *e* ‘DESCRIPTION tak DESCRIPTION ial DESCRIPTION ik Nee des eo 

64621A SERV NOTE SET BELOW JAN85. | 69423 COOPER & 

ee 64621A=1 " QCTB2 WN SER 2144A.-12VDC IN CLOCK /PREPROCESSOR CONTROL CABLE — MAN CHAI 
64621A-2=—i“‘<«‘“‘;*‘«M AYA WN STATE ANALYZ PREF VERF CHANGES SERV NO’ 
| 64621A-3. AUG84 WN ALL SER-PERF VERIF SAFTWARE BUG }  69423k—" 
—64622A PRELIM SERV MAN _—sMARS2._ 64622-90901 MAYB2 64622-90801* BL O01 D2 02 USE 64622A FICHE 64622-90802 6943A OPER & 
ERY MAN -AUGBS 64622-90902 MAYBA 64622-90802 BL 01 D2 02 ie SERV NO" 
- MAN CHANGE - A - MAR8&4, 64622-90902 ae Rae 6 6943A~1 
_ SERVNOTE SET BELOW cTa3 ne - 6943A-3 
ae G4622A—1 MAY83 WA BD # 64622-66501 ONLY. MoD To MAKE ‘THRSEHOLD VOLTAGE INDEPEN OF DATA INPUTS. “ Cy 6945-4 
§ ere : i | pichahs 
646234 - ~ PRELIM SERV. MAN ‘MARS2 64623-90901 -—- MAY82_ 64623-90801" BL 01 02 03 USE 646234 FICHE 64623-90802, ieee ae 
ce - SERV. MAN.  SEP83 64623-90902. MAY84 64623-90802 8L 01 D2 03 - 694304 OPER @ | 
MAN CHANGE ~ A ARB. 64623-90902 i meer MAN CHAI 

eCEPnuU BATE CET REL AU |: ye lg ee. ' R se . arTeT 


“MODEL | a 


. 11/08/85 . wee et ey 
0. LITERATURE He H/C PART FICHE FICHE PART MP OD P MODEL Oc CETTE 
NUMBER = C.. - TYPE 7 DATE NUMBER DATE NUMBER LC TVS. - NUMBER | C : 1 
: anes! | wkk DESCRIPTION *x*% DESCRIPTION tick DESCRIPTION tak DESCRIPTION kink DESCRIPTION #&* | 
1° 64621A SERV NOTE SET BELOW -JAN85 69423A.—«. ss OPER & SE 
i cane: 666211 OCT82 WN SER 2144A.-12VDC IN. CLOCK /PREPROCESSOR CONTROL CABLE MAN CHAN 
 64621A-2. _MAY84 WN STATE ANALYZ PREF VERF CHANGES . SERV NOTE 
eS 64621A-3 AUG84 WN ALL SER.PERF VERIF SAFTWARE BUG : Me — 69423A~1 
64622A PRELIM SERV MAN _ MAR82 64622-90901 MAY82 64622-90801* BL 01 b2 02 USE 646220 FICHE 64622-90802 6943A. —-—s—s—i“‘w:s~*é‘C OP ER BOSE 
Lees Ste ~ SERV HAN | ~~ AUGB83 64622-90902 — MAY84 64622-90802 8L 01 D2 02 eso Seer as" - SERV NOTE 
MAN CHANGE - A MAR84 64622-90902  6943A—1 
SERV NOTE SET BELOW . 183 6943A~3 
64622A-1 MAY83 WA 8D # 64622-66501 ONLY.MOD TO: MAKE THRSEHOLD VOLTAGE INDEPEN OF DATA INPUTS. ceeeeue ze 
. : Oe ag r A-5 
64623A — .. PRELIM SERV MAN » MARB2 64623-90901. = MAY82 64623-90801* 8L 01 D2 03 USE 646234 FICHE 64623-90802 hee eee oe 
. _ SERV MAN - SEP83 64623-90902 ~ MAY84 64623-90802 . aL 01 D2 03 69430A OPER & SE 
__ MAN. CHANGE — A MAR84 64623-90902 | aod p MAN CHANG 
SERV NOTE SET BELOW T83 ee 4 = a 
| 2 64623A-1 MAY83 WA BD # 64623-66501 & 64623-66502 ONLY. MOD MAKE THRESHOLD VOLTAGE INDEPEN OF DATA INPUT 69431A OPER : SE 
is MAN: CHANG 
6463A. OPER & SERV MAN _ SEP68 06463-90001 —--_ AUG81 5951-6194 8L 01 21 01. ees becare es 
LS > MAN. CRANGE - MAR70 06463-90001 ‘ ob 69433A OPER & SE 
SERV NOTE SET BELOW ; JUL81 eM CHANGE 
- SCR=10-1 FEB69 HOW TO SERV. 10KW SUPY ; sp ae oe ge: 
~ SCR“10-2. 0 - MAY69 WO UNIT PROD BEFORE AUG 69. MAINTENANCE INFO TO UP FAN REL: LAWILITY —) 694344 -... , OPER & SE 
SCR-10-3.. AUG69 WO UNIT PROD BEFORE JUN 69.380 OR 460 V SCR MOD.AC LINE CURRENT BALANCE | MAN. CHANGE 
, SCR~10-5 Abs >. MAR70 WN UNIT PROD BEFORE DEC $8.AC LINE CURRENT BAL. SUPER SCR-10-4 es 
| Aig ea ee ) 69435A. . OPER & SE 
| 64635A SERV MAN JUL82 64635-90901 JUN84 64635-90801 cs 01 2 01 vee MAN CHANG 
| ‘ ‘MAN CHANGE = As MAR84 64635-90901. pen wie 
2 Se ees A- 
64635A.. “SERV MAN. MARS4 64636-90901 APRA 64636-90801 BL 01 D2 01 oe De at eet 
Be 0 MAN CHANGE = A MAY83 64636-90901 ee. Bose ues | 69436A OPER & SE 
ae | , - : | MAN CHANG 
6464 SERV: NOTE SET BELOW JUL84 . aa ees 
: SCR“10-1 FEB69 HOW TO SERV 10KW SUPY. 6944A OPER & SE 
~ SCR-10=2: MAY69 WO UNIT PROD BEFORE AUG 69.MAINTENANCE INFO TO uP FAN RELIABILITY . MAN. CHANG 
SCR 10-3 AUG69 WO UNIT PROD BEFORE JUN 59.380 OR 460 V SCR MOD.AC LINE. CURRENT BALANCE SERV NOTE 
SCR~10-5 --MAR70 WN UNIT PROD BEFORE DEC 68.AC Linz CURRENT BAL. SUPER SCR-10-4 , peetcee 
ee, aS . A= 
 G464A oo * -QPER & SERV MAN | SEP68 06464-90001 ~ FEBB1 5951-6195 BL 01 21 OT as, Skee ate : 
ie: MAN CHANGE | MAR70 06464-90001 © | 6945A . SER mor 
| 6464C OPER & SERV MAN. sds SUN71 06464-90002 JAN85 06464-90003. 8L 01 21 02 6945A-2/6 
ae : MAN CHANGE —JUN71. 06464-90002 ete 6947A—1 
cee tae ps : 6945A~3/6 
6465 -—-—-s SERV. NOTE SET BELOW ~ £UL84 , - 6945A=4 
~-- §CR=10~1 FEB69 ‘HOW TO SERV 10KW SUPY ree 
“SCR=10-2 MAY69 WO UNIT PROD BEFORE AUG 69. [MAINTENANCE INFO TO UP. FAN RELIABILITY 6946A | __ OPER & SE 
SCR 10-3 | AUG69 WO UNIT PROD BEFORE JUN 69.320 OR 460 V SCR MOD.AC LINE CURRENT BALANCE | Soe : MAN CHANG 
, SCR=-10-5  MAR70 WN UNIT PROD BEFORE DEC 68.AC LINE CURRENT BAL.SUPER SCR-10~4 ach ee 
€4650A PRELIM SERW MAN FEB82 64650-90901 MaY82 64650-90801* 8L. 01 08 02 USE 64650A FICHE 64650-90803. 6947A—1 
oe SERV MAN - ~ APR82 64650-90903 JUL82 64650-90803* 8L 01 08 02 USE 64650A FICHE 64650-97804 oS F45A93/6 
SERV MAN = J ANB3 64650-90904 MAY83 64650-90804* 8L 01 D2 03 USE 64650A FICHE 64650-90805 fee, 
SERV MAN ~ §JUL83. 64650-90905 JUNB4 64650-90805 BL 01 D2 ve 6947A OPER g SE 
MAN CHANGE APR84 64650-90905 OPER & SE 
SERV. NOTE SET BEI,OW fog, a ate 0cT83 


MAN CHANG 


11/08/85 Sia er ee ee ee re ce “PAGE 300 fo | tvoges 
MODEL LITERATURE H/C. H/C PART © FECHE FICHE PART M PD P : Boe ah ge iz -.MODEL = -O——sCL:TEF 
NUMBER s«C—*~*=“‘ié‘“‘«<STYRPESC*;~C~*~*~*Cé ATT NUMBER sdDATE. =——S—sSWNUMBER.ssL OTT sCOV | NUMBER c T) 
ee | a hk DESCRIPTION *#* DESCRIPTION tke. “DESCRIPTION ae DESCRIPTION Hitt DESCRIPTION eke See east ei 
646504 eo BRBSOART Oe MAY83 WA SER 2315, 2224,2218,2207. HOD TO. ELIM NOISE ON GRND SENSE LINES eae 3 BE OOMENE Ee oe SERV NOTE. 
64653A =-—si=<CSERV. MAN——‘“«i‘*s~s~*CS RBS GHGS3-90908 _ SEP83 64653-90804 BL 01 2.01 a ae ee eee pe 7 ee O94TA~1 
See MAN CHANGE = JUN83 64653-90904 : bags | on. O947A-2 
: SERV NOTE SET BELOW ocTs3 ie fi Bei eee caren 5) Td 
64653A-1 SUNS WA SER 2310A.MOS TO PREVENT MIN MODE OR MAX MODE DECODE ERRORS tea ee ee a Ae Bins 
646554 PRELIM SERV MAN  _—-FEB82 64655-90901. = APRB2 64655-90801* BL 01 08 01 USE 64655A FICHE 64655-90803 oe 2a eles tale — O9ATA6 
SERV BRIEF JANB3 64655-90903 JUN3_ 64655-90803 SL 01 D2 01 Pe eee a oe te ee (eee ce 
ee ee ware : Se eae y oat hat al oe is Te arg Geto. Pee : eee Ge ee oF  F 6948CA- we OPER & SER 
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as NUMBER C..-—COSTYPE.~—~«~‘“ti‘CS:CS«éATTS NUMBER DATE NUMBER L T VG eR 
RIPTION #ie | Eee | tte DESCRIPTION *#* DESCRIPTION *#* DESCRIPTION **H DESCRIPTION kick DESCRIPTION teick eels 
GASADA G4940A-1A —-s—=—=S*~*=«S ULB WO ALL SER.MOD TO PREVENT CARTRIDGE TAPE DESPOOLING 70158 
| 64940-2A _-MAY81 WN. INSTRUCT FOR OVERCOMING TAPE TRANSPORT SYS VERIF ERRORS — e | ie awe 
GA941A | SERV MAN APR83 64941-90902 novss “64941-90802 BL 01 D2 03 oe ue . , : 1 -70294. 
oo MAINE CHANGE = A -MAYB4 64941-90902 eas Se ee en eee ane 
3 WAN CHANGE - B ULB 64941-90902 70304. 
SERV MAN SEPB3. 64941-90903 DEC83 64941-90803 8L 01 D2. 01 He 
SERV NOTE SET BELOW APR8&S. ) 
GASMTA-1A JUNB2 WN ALL SER. CORRECT PROCD WHEN BOOTING FROM FLEX? BE DIS 
GASATAW2A m= ALL SER.CHNG OF VENDOR ON FLOPPY DISC DRIVE UNIT a 3 
05 | | 689804 OPER MAN = FEB82 64980-90912 OC TB3 64980-90812 BL 01 D2 02 : EEE eke SE 9 O A 
307 650A —=——~—~st~Cs«SPERR- SERV MAN OCT64 650A-910 MAR71 6504-810 9109020 ee ee ae Tee hae ee | 
310 ee ee SERV.NOTE SET BELOW MAY78 : a ie ee a ee ee ee e177 
| -650A-1 Jie NOT AVAILABLE : | fia aes eee 
650A-2 : _ NOT AVAILABLE | 
= —650A-38  JUL64 SER O25-U7948 THRU 150-09698. POWER OUTPUT MODIFICATION 
651A -—~—~—~—sSSERV_- NOTE SET BELOW | , _ MAY78 
rena Pee 654 qed APR6S SER 434-00675 & DOWN.OPER & SERV MAM CORRECTION 
651A-2 3 AUG65 — SER 4634-00975 & LOWN.OUTPUT STAGE MOD 
 651A"3 =-——:—~*~=<CSNOS = SER 434-01075 & DOWN.REPL TRANSISTERS A2Q4,A205,A2010,A2011 
) 6S1A4A FEB67 SER 434-01524 & DOWN.POWRLINE MOD 
U27 651A-5D JAN6B- ALL SER.5O TO 75 OHM CONV MOD. 7 
6510-6C = —s—=<«*~“‘=:*«S NGS SER 54702125 E DOWN-REC REPL TRANSTR 
651A-78. JUN74 WN ALL SER.CONVERSION OF OUTPUT MONITOR TO DBM/600 OHMS. 
651A~8/651B-6 -—=s«OCT72 «WN METER DIODE REPLACEMENT 
: ee, 6518 —~S=«C*SPER & SERV MAN JAN74 00651-90008 FEBBO 00651-90058 BL 01 09 02 
INTERM SYS BUS” "9 MAN. CHANGE ~-NOV79 00651-90008 
Seas | MAN CHANGE UK ~ JAN76. 00651-90008 | 
INSTALL NOTE | DEC84 00652-90010 FEB85 00652-90210 8L 01 A101 
a SERV NOTE SET BELOW. | APR81 
304 651B=1. AUG67 WN POWR MONITOR CONV TO DBM/600 OHMS 
| 651B-2B _- FEB69 WN ALL SER.75: OHM OUTPUT CONVERSION 
305. 6518-3  NOV67—-- A217, REC REPLACEMENT } 
306 651B=4A OCT72 WO SER 911-01911 & DOWN.REC REPL OF POWER SUPPLY TRANSISTORS ae - ao 
307 6518-U-4A DEC72 WO SER 1201U-00895 & DOWN.REC REPL OF POWER SUPPLY TRANSISTORS aef | 7O35A/AM 
6518-5 /652A~2A. AUG72 WO SER 0961A06600 & DOWN.REC REPL OF POWER TRANSISTORS. : , | | 
651A-8/6518-6 ss OCT72 WN METER DIODE REPLACEMENT : : | db o7935p 
651B-U-6 -- DEC72 WN ALL SER.METER CIR DIODES REPL | Ce 
651B-7A : JUL75 WO SER 1230A07800 & DOWN.AZQ11 & AQ12 —_ TRANSTR SOCKETS 
6518-8 MAR?S WO SER 1230A07905 & DOWNCUSA),1230U07940 & DOWN(UK).POWR ‘SUPPLY. ASSY(A1) REPL. 
-651B-U-1000 APR73 WM SER 1201U00925 & DOWN.POWR TRANSTR | REPL 
| | 6518-9 ~ JANB1 WO ALL SER«PROC FOR ADJ ATTEN SHIELDING ‘TO IMPR ATTEN ACCURACY SPECS i 
Dien ln | 65154 —s—~—*«C*PEER. & SERV MAN _-FEB67. 06515-90001 JANBS 06515-90002 BL 01 21 o1 
)F CRT SCREEN _. MAN CHANGE MAR80 06515-90001 
i SERV NOTE SET BELOW APR79. . | 
6515A~1 JUN69. . CORRECTED. SCHEMATIC | 
 6515A-2 OCT78 WO SER 1712A04660 & BELOW. REC MOD TO. REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. 
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65154 OPER & SERV MAN FEB67 06515-90001 JAN8S 06515-90002. 8L 01 21 01 
MAN CHANGE ‘MARBO 06515-90001 : os _— 
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SE ee | ; | _ kee DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION kkk DESCRIPTION ake DESCRIPTION tek 
6516A | ~. SERY NOTE SET BELOW APR79 . : 
644-1 76516A-1 MAY69. WO SER BELOW 810.MOD TO IMPR 50 HZ OPER 
| | 6516A-2 ~OCT78 WO SER 1818A04030 & BELOW.REC MOD TO REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. 
652A OPER & SERV MAN -NOV74 00652-90006. FEB8O 00652-90056 BL 01 09 02. 
ee MAN CHANGE. > NOV79.- 00652-90006 
3 INSTALL NOTE DEC84 00652-90010 FEBS 00652-90210 BL 01 A1 01 
SERV NOTE SET BELOW es JAN : 
652A~1 “NOV67 —AZRI7_REC_REPL 
6518-3 /652A-24  AUG72 WO SER 964A03070 & DOWN. PowR SUPPLY TRANSTR REC REPL 
- 652A~3 an NOT AVAILABLE 
 652A~4 in OCT72 WN METER CIR DIODE REPL 
652A-5 =——s(<s*é‘«~*sSCS ANB WO ALL SERPROC FOR ADJ ATTEN SHIELDING TO IMPR ATTEN ACCURACY SPECS 
— 652A~6 s AUGB2 WN ALL SER REPL PROC FOR RNGE SW(S1) — ors 
652A-7A JUL75 WO SER 1226A03820 & DOWN.A2Q11 & A2Q12. REPL PRIS. 
a 6518-8 ‘ MAR?S WO SER 1226A04120 & DOWN(USA),1307U01205 & DOWN (UK). POWR SUPPLY. ASSYCA1) REPL. 
6521A. OPER & SERV. MAN = SUN66 06521-90001 JAN8S 06521-90002 8L 01 21 01 
| MAN CHANGE. OCT78 06521-90001 


SERV NOTE SET BELOW . | 
_. 6521A=1 OCT68 WN SER BELOW 5J0320.PREF REPL SCR‘S 
6S21A-2/6522A-2/ JAN69 -—-« 6521A SER BELOW 760400.MOD TO ELIM FUSE BLOWING 
Boel areeeeNra/  FEB70 WN 6521A SER BELOW 440.MOD TO IMPR REL 


af ad aaa SEP70 WO 6521A SER BELOW 590.MOD TO ALLOW LINE POWER TO CYCLE RAPIDLY 


OPER & SERV MAN -FEB8O 06521-90003. nee 06521-90004 8L 01 21 01 


6521Ae5 ie on MOD TO IMPR REL & GEN ‘UPDATING. NOT AVAILABLE 
6521A~6 OCT78 WO SER 1818A01190 & BELOW.REC MOD TO REPLACE ZENER DIODE 1902-0763. 
6521A~7-S — AUGBA WA SAFETY.SER 211501630 & BELOW.POSS SHOCK HAZ 
6522A OPER & SERV HAN JUL66 06522-90001 FEB83 06522-90002 8L 01 21 01 
; MAN: CHANGE APR82 06522-90001 
ah NOTE SET BELOW “JANES 


An OCT68 WN SER BELOW 5J0369.PREF REPL SCR'S 
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eee 3 - 653A-1A " OCT72 WA SER 955-00281 & DOWN.IMPR SYNC STAB : ee 
STATE 653A~2 “SEP74-WO ATTEN SWTCH MAINT PROC. - 
a 653A-3 _ JUL75 WO SER 0260A00586 THRU O90A00589. 096000576 & DOWN. IMPR OSCIL & OUTPUT ASSY 
oe 6530-4 7654a-2 ————JUL75 WO SER 0960A00650 & DOWN.AZC42 MOD 
| 653A-HO1 OPER & SERV MAN —-JUN76 00653-90004 DEC76 00653-90054 8st 01 09 02 
| 654A —-—s—=—=<=*«CPER SERV MAN © OCT75 00654-90003 FEB8O 00654-90053 “BL. 01 09 02 
~ MAR'CHANGE = NOV79. 00654-90003 E 
ae a SERV NOTE SET BELOW | ; MAY78 
DITION  654A=1 "~" MARTA WO SER 0951A01520 & DOWN-HF DIST RED 
IMPROVE | 653A-6/6544-2 JUL7S WO SER O951A02355 & DOWN.A2CA2 REC REPL 
65605. CONT'D NEW AT=CONTROL BD. 
—65605M SC CONT'D NEW AT=CONTROL BD ot ee | 
6706/6M -—=s OPER & SERV MAN _—_—-JAN57_ 6706-501A OcT72 5951-6232. 8L 0106 01 
“MAN. CHANGE. JANOO: 6706-501A a ee es 
670H/HM OPER & SERV MAN —-« JANS7_-670H=S01D MAY78 5951-6233. BL 01 04 01 
“MAN CHANGE _ JANOO 670H-501D | ee ea ey 
‘| 670)  =————SOOPER & SERV MAN —-JANOD 670J-501A === OCT75. 00670-90003 8L 01 04 01 
670JM —-—s«OPER & SERV MAN —s- JANOO 670J-501A © = OCT75. 00670-90003 8L 01 04 01 
6708 OPER & SERV MAN JANOO 670S-SO1A- ss OCT75. 00670-90004. 8L 01 04 01. 
670SM -—s—“=ss«*PER & SERV MAN = JANOD 670S~-5SO1A = OCT75. 00670-90004 8L 01 04 01 
675A. OPER & SERV MAN SEP70 00675-90001 | JUL73 00675-90051 01 09 03 
MAN CHANGE MAY73 00675~90001 
SERV NOTE SET BELOW ~ MAY78 
~ 675A=1 |. JAN70 WO SER 818~00351 & DOWN.A11CR1 t ATICR2 REC. REPL 
- 675A=2 APR73 WA SER 1142A00686 TO 1142A00806.A4 RAMP SHAPING POTS. INSTAL MOD 
| 675A~3 —FEB74 WO ALL SER. FREQ DRIFT: IMPROVEMENT. | 
676A -——s—“‘<i«é*é«éPOERR*CH SERV MAN FEB72 10676-90001 MAY72 00676-90051 01 09 o2 
, SERV NOTE SET BELOW | JAN8O. | 
676 A=1 FEB69 WA SYSTEM COMPATIBILITY CHECK 
680 OPER & SERV MAN _—MARB3 00680-90008 —- MAY83 00680-90058 &L 01 11 02 
| SERV NOTE SET BELOW as JANSO : 7 eh 
133 MAY65 «OFF SCALE GAIN REDUCTION CIRCUIT | 
680-1 | AUG6S | PRESSURE SENSI PAPER OPTION.OBSOLETE 
680-2 : AUG6S SER 1900 & DOWN.NEW 60:1.REDESIGNED GEAR CHANGER | 
680-3. =. —— NOV65.—s« PRESSURE SENSI WRITING MOD. OBSOLETE east giae take | 7 
680-48.  FEB68 SERVO DRIVE CABLE REC REPLACEMENT aus ae 3 : 
680-5 ) AUG67 | M302. CHART DRIVE MOTOR REC REPLACEMNT eas | 
“680-6 -- OCT71 WO SER 09826 & DOWN.CR307 & CR308 REC REPLACEMENT IS 1901-0033. oe 
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680 ~~ 680-8 | OCT79 WN ALL SER.PREFERRED GEAR PLATE IN TRANSMISSION ASSYS are eee reno | 7100 
680 SERIES OPER & SERV MAN —AUG68._ 00680-90002 OCT79 00680-90052 BL 01 11 02 | 
ee MAN CHANGE ~ AUG79 00680-99602 
Pe OPER & SERV HAN OCT?0 00680-90003 _ -APREA 00680-90053 BL 01 11 01 
-) 681 .. SERY.NOTE SET BELOW JANBO 
oe 680-50 AUG67. “302 CHART DRIVE MOTOR REC REPLACEMNT = 
| 681 SERIES OPER & SERV MAN _—_AUG6B 00680-90002 —«ocT79 00680-90052 aL 0117, 02 oe 
| fae MAN CHANGE ‘Aus79 00680-90002 tists ae 
| 682 SERIES OPER & SERV MAN AUG6B 00680-90002 —«-oc 79. 00680-90052 ‘aL 0111 02 
} MAN: CHANGE aus? 0068c-90002 
| 682c. =. OPER & SERV MAN MAY61 682C-900 OCT75 00682-90001 8L 01 04 02 
ee MAN CHANGE =——(s«SEPGB 682C-900 | 
6823A——s—“(<«éi PER & SERV MAN NOV66 06823-90001 SEPG2 06823-90002 AL O12 01 
ere i MANE CHANGE  MAR73. 06823-90001 | Be 
HHIELD CHNG Gai Re, Wags = ; Kasia it | 
, 68244 —s«sOPER. & SERV MAN —-JUL66 06824-90001 FEBS 06824-90002 81 01 21 01 
eae MAN CHANGE SEPB2 06824-90001 
ING SERV NOTE SET BELOW CT79 
, 6824A-1 JUL?9 WO SER 1914402730" & BELOW.PREF REPL PART FOR TRANSISTOR a2, 13, at4. 
68254 OPER & SERV MAN -MAR74 06825-90001 ‘FEBBS. 06625-90002 BL 01 21 02— 
| ae MAN’ CHANGE MAY82 06825-90001 | 
: SERV NOTE SET BELOW APRB2. 
6825-1 /68264-1/ JAN78. ALL SERsREC PROC TO PREPARE UNIT FOR RACK MOUNTING. | | 
6825A-2/6826A-2/  OCT81 WO GB25A:SER 2OA8A008B0 & BELOW;6826A:SER 2047A00780 & BELOW; 6827A: SER 2047A00920 & BEL 
Sas 6827A ls OW; MOD T9 IMPROVE | LOW LINE OPER 
6826A OPER & SERV MAN JAN74 5950-1702 ~ APR74 5950-1721 o1 21 02 
7 SERV NOTE SET BELOW “APRB2 . 
ee JAN73 ALL SER. REC PROC TO PREPARE UNIT FOR RACK MOUNTING 
ere | 
© 6825A-2/6826A-2/ OC TB1 WO 6825A:SER 2048A00880 & BELOW;6826A:SER 2047A00780 & BEL.C4;6827A: SER 2047A00920 & BEL 
. 6827A = OWsMOD TO IMPROVE LOW LINE OPER 
6827A. —s—=—=*«é«PER & SERV MAN” JANTS 5950-1702 APR74. 5950-1721 01 21:02 
: SERV NOTE SET BELOW APR8Z 
| 6825401 /6826A-1/ SANT ALL SER. REC PROC TO PREPARE UNIT FOR RACK MOUNTING , 
6825A-2/6826A-2/  OCTB1 WO 6825A:SER 2048A00880 & BELOW;6826A:SER 2047400780 & BELOW; 68274: SER 2047A00920 & BEL 
ae 6827A - OWsMOD TO IMPROVE LOW LINE OPER 
683 SERIES OPER & SERV MAN AUG68-00610-90002 «Oc T79 00680-90052 BL 01 11 02 
| : MAN CHANGE AUG79 00680-90002 ee | 
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ae ede DESCRIPTION. Alek DESCRIPTION kek DESCRIPTION kkk DESCRIPTION ii } DESCRIPTION ick wy - 
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68304 OPER & SERV MAN MAY74 06830-90001 MAY82 06830-91002 8L 01 2102. ee 
MANE CHANGE APR7S. 06830-90001 i ers see | 742 
68310 OPER & SERV HAN _—s FEB74_ 5950-1703 SEP81 5950-1767 BL. 01.21 02. | | 
ane MAN CHANGE ==» s—sAPR75. 5950-1703 ei a ee et gee Ab gg 
6832A OPER & SERV MAN FEB74@ 5950-1703 -SEP81 5950-1767. 8L 012102. ? 
ce MAN CHANGE _ APR75. 5950-1703 as ees eee 7123A 
| 684A OPER & SERV MAN. JANS9 684A-501A . -—=sNOV72 5080-5786. «8:01. 04. 03° 
ee MAN CHANGE OCTS9 684A-SO1A i ee ee 
684 OPER & SERV MAN _—AUG62. 684-900 -MAR75 00684-90001 «01:04 02 
er MAN CHANGE  DEC72 684¢-900 ae ee 
685/686/687. SERV NOTE SET BELOW : MAY78 
: 680-5...  AUG67 M302 CHART DRIVE MOTOR REC REPLACEHNT 
682A~-1 ; = INSTL OF RF. PWR LEVELER KIT 
— 682A-2 . JUL61: CR1 + CR2 DIODE KIT PN 682A-95A 
— 682A"4A NOV64 ©. MOD + ADJ PROCEDURES. SUPERSEDES 686A~1A + 682a-3 
682A-5 -. : \MAR63 LIMITING HELIX: FLYBACK OVERSHOOT 
684A-1C —NOV71 WN BHO TUBE REPLACEMENT — eee ae 
635A OPER & SERV MAN. JANS 6B5A-501A aug72 5080-5715 8L 01 04 03 ~ = 
| oa ~~ MAN CHANGE OCT59 685A~501A | oe, 7123A-035 
686A OPER & SERV MAK APR6O 686A~501D -FEB71 00686-90002 -«-«010403 7123A-045 
ete MAN CHANGE 1 APR62: 686A-501D oe Are: ee Ce 
oa MAN CHANGE 2 APR62 686A-501D | | 
| 686A-HO1 OPER & SERV MAN —s- JANOO 686A-501C.- ~—-—-s«OCT74 00686-90001 ~——-01:04. 03 sy 
op | MAN CHANGE DEC62 686A-501C aes 2 : 7123-048 
| 686c =—--=s—s«*OPER & SERV MAN ——-FEB63 686C~901 MAR76 00686-90003 8L 01 04 02 
6B6C-H01 OPER & SERV MAN _—- FEB63. 686C-901_ MAR76 00686-90003 8L 01 04 02 — F 
| is ee ce | 71238 
687A OPER & SERV MAN JANOO 687A-501A SEP75 00687-90001. 8L 01 04 03 
MAN CHANGE JUN61 687A-501A : coor : 
OPER & SERV MAN _—sSEP61. 687-900 SEP75 00687-90002 8L 01 04 02 
ee MAN CHANGE =--—ss« JANOS. 687C-900 fotos aa ce 
690-E01 OPER & SERV MAN JANG6 00691-9286. —=s APR81 5080-5743 BL _-01 04 04 
“MAN CHANGE-A APR66 00691-9286 , : | 
~ MAN: CHANGE=8 MAY67 00691-9286 a. 
| MAN CHANGE-C OCT67 00691-9286 | 
les 3 oe : 7123B-035 
690A/B SERV NOTE SET BELOW MAY78 Hg { eee 
| 890499 - ___ CONV OF A TO B SER.NOT AVAILABLE i 71238-045 
690A/B-1 -  MAR64 SER 409-00161 -& DOWN.UPDATING MOD. | eee “ are 
690A/B-2 - APR64 SER 410-00186 & DOWN.IMPR STAB MOD ce | ao au 
690A/B-3A ~~ MAY65 SER 3461-00121 & UP.OPTION 01 INSTAL ee ea ee , 


Gg0A/B-8  SUL64 SER 424-00361 & DOWN.UPDATING MOD — 


AFPOB (85 ee i ee ty | ‘ i gee ae a ee ‘PAGE, E50 | | 44708785. 
MODEL O LITERATURE =—sHY/C H/C PART FICHE FXCHE PART M PD P ee ged. | MODEL 0 
NUMBER C-t—i«t*éCT YP: DATE NUMBER DATE NUMBER Lt T V6. jo |. NUMBER. 
cet on we DESCRIPTION *#® DESCRIPTION #** DESCRIPTION wx DESCRIPTION » tik DESCRIPTION tec ze cd ee ae 

| 690A/B 690A/B-5 | NOVA _ BLANKING OUTPUT ADDITION MOD o ene a heats oe Saree ee oe | 7238-048 
| 690cy> SERV NOTE SET BELOW Boe oe MAY78” Te ee | | oy ee 

cee es 8 UOC DST DEC6S «SER 2548-00401 " DOWN. ANODE FUSE PROTECTION | 7 oe et ee Dr ade es 

- 690C/D-2——(—s*—=~*«SPRGS SER SAB~00806 & DOWN.TURNON RED MOD eee 
- 690C/D-3 si (s« MAYOG SER 548-0040 & DOWN.REC RESIST MOD. ER ae See ne te ee ee eT (aren ATS 


LOO sRawAh : . hi aAWAR SEAN I awbe ne4é...5 Zor BER! areuriater 


OCCOURS 


AGE 294 


| kik ey 


AGE 295 


kkk 


| 99708785 
| MODEL. 
NUMBER 

6904/8 
690C/D 


6S 


OIA 


6918 


| esp 
6910A/AM 


69178 


692A 


6928 


692D 


| 69208 


69208 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


(| 69208 


| 69280n 


“£OWs 


690A/8-1 | 
690A/B=2 
690A/B-3A 


690A/8-4 


¢ 


LITERATURE 
TYPE. 


-690A/8-5 


. SERV NOTE SET BELOW 


690C/D=1 
690C/D-2 


690C/D=5 - 


690C/D-4 


~-690C/D-5 


INSTALL & VERIF MAN 


MAN CHANGE | 


OPER MAN : 
SOFTWARE REFER MAN 


MAN (CHANGE: 


OPER & SERV MAN 


OPER. & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE. 
OPER & SERV MAN 


OPER. & SERV MAN 
MAN CHANGE 


INSTRUCT & OPER MAN 


MAN CHANGE 


OPER & SERV. MAN. 
-. SERV NOTE SET BELOW 
69178-1 


OPER & SERV MAN — 
OPER & SERV. MAN 
MAN CHANGE | 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE. 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 


SERV NOTE SET BELOW 


6920A=1 
6920A~2 


- 6920A~3 


0. 


6920A~4 


OPER & SERV MAN 


MAN. CHANG 


NGE 
SERV NOTE SET BELOW 


672081 


LITERATURE — 


TYPE 


6920B-2 


69208~3 — 


69208-4_ 


6920875 


“OPER NOTE. - 


sap ae Wee eadea 


NOV64 


MAR64 
APR64 
MAY65 
JUL64 


WIC H/C PART nS: 
DATE NUMBER LT V6 ee 
‘< ak DESCRIPTION *** DESCRIPTION *#* DESCRIPTION kik DESCRIPTION kk ‘DESCRIPTION ie 


BLANKING. OUTPUT ADDITION mee 


APR6G.. 
MAY66 
MAY68 
APR67 


MAR66 00691-928 
OCT6S 00691-926 


MAR66 00691-926 | 


APR65 00691-923._ 
“JUL65 00691-923 


“JAN66..00691-927 


JUL65 00693-938 
JUL66 00693-938 | 


JANOO 06930-90002 
AUG6S 06930-90002 — 


‘MAY67 06917-90001 7 ov ? 
SEP69 ‘WO SER 00202 UP. MOD TO IMPR 208- & 230- VOLT OPERATION 


FEB71 00691-90029. 
SEP73 00691-90032 


MAR6G 00691-928 
OCT65 00691-926 


MAR66 00691~-926 | 


APR65 00691-923 
JULO5 00691~923 
JAN66 00691-927 


JUL65 00693-938 


JUL66 00693-938 | 
FEB65 06920-90004 
= . SER 5K0104 TO 6D00350. MOD TO STOF AC OSCIL & DESTRUCT OF. DIFFERENTAL AMPLER 


_-NOV69 WN SER BELOW 1350.MOD TO RED LOW RANGE RIPPLE ON DC OUTPUT 
~JUN7O0 WN MOD FOR UPDATING 6920A TO 69208 EQVLT 


FICHE 


SER 630-01076 & 


JUL83 06901-90061 
JUN84 06901-90007 
OcT83 06901-90003 
OCT83 06901-90005 
NOVB3 06901-90005 


DATE NUMBER 


MAY78 


- FEB71 00691-90029 
SEP73 00691-90032 
-MAR71 00691-90030 
-APR71 00691-90031 
-JAN71. 00693-90003 _ 


MAY7B 5951-6215 


~~ SER 409-00161 & DOWN.UPDATING MOD. 

- SER 410°00186 & DOWN. IMPR STAB MOD 
SER 341-00121 & UP.OPTION O01 INSTAL 

SER Reb00861 & DOWN.UPDATING HOD 


FICHE. PART M Pp: DP 


DEC65. SER 548-00401 & DOWN. ANODE FUSE PROTECTION. 
SER 548-00806 & DOWN.TURNON RED MOD. 
SER 548-00401. & DOWN.REC RESIST MOD. 

NEON LAMPS BS 1¢205 REC REPLACEMENT _ 

DOWN. TRIGGER OPER MOD. 


~~ AUG8S 06901-90002 8L 01 24 04° 


— JUN85 06901-90004 8L 01 27 02. 


- JUN85 06901-90006 8L 01 21 03 


01 45 04 FOR SERIAL 
01.45 03 FOR SERIAL 


~01-45 04 FOR SERIAL 
01 45 04 FOR SERIAL 
014504 


BL 01 27:01 


NOvBA 06917-90004 aL. 01 21 01 


MAR71 00691-90030 — 


APR71 00691-90031 


_JaN71 00693-90005 


MAY82 06920-90007 
MAY78 


01 45 O04 FOR SERIAL 
01.45 03 FOR SERIAL 


01 45 04 FOR SERIAL 


01 45 04 FOR SERIAL 
01 45 04 


aL 01 21 01 


FEB71 WN ALL SER.CALIBRATING & SERVICE TIPS. : 
FEBS 06920-90003 8L 01 274 02 


JAN67 06920-90001 
JUL82 06920-90001 


PFXES 
PFXES 


PFXES 


PFXES 


PFXES 
PFXES 


PFXES 


PFXES. 


423- & BELOW 
424- & ABOVE 


424- & ABOVE 
‘422- & BELOW. 


423~ & BELOW 


424~ & ABOVE 


424- & ABOVE 


422- & BELOW 


PAGE 309 


AY78 
ee SER 5k0101 TO "@D00350. MOD To STOP AC OsczL g DESTRUCT OF DIFFERENTAL. aNPLER 


H/C H/C PART 
‘DATE: NUMBER 


FICHE 
_ DATE 


FICHE PART M PD Pp 


PAGE 310 


NUMBER LT V 3 
kik DESCRIPTION *ee DESCRIPTION kik DESCRIPTION the DESCRIPTION tik DESCRIPTION foe 


-APRBS 69280-90002 BL 01 21 oF 


' enna ANZAA_ARASA 


alae a wan neil 


- NOVES WN SER BELOW 1350. MOD. TO RED LOW. RANGE. RIPPLE ON DC OUTPUT 
> JUN70 WN. MOD FOR UPDATING 6920A TO 6920B EQVLT © 
~ FEB71 WN ALL SER.CALIBRATING & SERVICE TIPS. 
- APR75 WO MOD TO MINIMIZE LOCKDOWN IN AC MODE nh 


/—-JANT9 69280-90001 _ 


wee gd ANLO4O9e! 


mh > et om 


in i a ln a 


| 11708785 
~~ “MODEL 
NUMBER 


71238-048 


71240. 
Te 


127 oe 


_Th27A 


7128 


| 71280 

7130 SERIES 
} 7130-038 
. | 7130-056 


11/08/85. 
MODEL 
NUMBER. 


71300 


JUL82 06920-90001 pe els es ee fe ity ea SOc ; ~ “ 


. 2 MAN. CHAN 
, ie SERV NOTE SET BELOW 
69208-1 


7130-054 


41/08/85 
MODEL 


AY78 
‘SER 5K0101 TO "@D00350. MOD TO STOP AC. OSCIL & DESTRUCT OF DIFFERENTAt. aMPLER 


: a | <1 “PASE 310 1908/85 
| LITERATURE H/C —s*H/C PART = FICHE. »=sFICHE PART MP ODP | oe : | MODEL 0 
NUMBER TYPE. —=—-s*dDATE'.-— “NUMBER. —séDATE NUMBER LT VG | NUMBER : 
| aoe | "eke DESCRIPTION ¥4* DESCRIPTION *# DESCRIPTION the DESCRIPTION ke . DESCRIPTION tick ee 
| 69208 6920B-2 “NOVE9 WN SER BELOW 1350.MOD TO RED LOW RANGE RIPPLE ON pc. OUTPUT ? PTIBOA. FS 
an 6920B-3 JUN70 WN MOD FOR UPDATING 69208 TO 69208 EQVLT | ee. ; 
6920B-4 — FEB71 WN ALL SER.CALIBRATING & SERVICE TIPS Ces 2 os: A SE 
| 6920B-5 APR75 WO MOD TO MINIMIZE LOCKDOWN IN AC MODE tee 
| 692804 ~ OPER NOTE ~JAN79 69280-90001» APRB3 69280-90002 8L012101 — Ce a OD, 
693A OPER & SERV MAN  ——s MAR66_: 0069-928 - FEB71 00691-90029 «01 45 04 FOR SERIAL. PFXES 423- & BELOW . ee 
Boag OPER & SERV MAN __-OCT65.00691-$26 -—=s SEP73 00691-90032 «01. 45 03 FOR SERIAL PFXES 424- & ABOVE 7 oes SE 
; ‘MAN CHANGE = (ssMARGG 0691-926 | ae eras oh see es aN 
| 6938 OPER & SERV MAN _—APR6S 00691-923. —S—>—=SMAR71.00691-90030 «01-45-04 FOR SERIAL PFXES 424- & ABOVE Se res 
MAN CHANGE. JULES 00699-9230 pe ee | eam 3 | 
693C-E10 =——(<«é«COPEER: NOT JAN74 08693-90015 “APR7S 08693-90016 01 45 01 Bas) eens 
693D OPER & SERV MAN _—-JUL65.00693-938 =» JAN71. 00693-90003 —=-01 45 04 PE en OM 
oe MAN CHANGE JUL66 00693-938 : er ae ae eega) 
69300A OPER & SERV MAN SEP70 5950-5911 =» NOV70.: 5950-5915 01.27.01 ae eas 
69301A OPER & SERV MAN SEP70 5950-5911 NOV70 5950-5915 01 21:01 pM3se 
69302A =——i(ié«‘ PER SERV MAN == SEP70 5950-5911. ss NOV70. 5950-5915. 01 21:01 ee ee aT. 
 69303A OPER & SERV MAN — SEP70. 5950-5911. -s«NOV70 5950-5915 01.27.01. ee eG. 
693048 OPER & SERV MAN —-SEP70 5950-5911» NOV70_ 5950-5915 012701 oe oe 
| 69310A OPER & SERV MAN —s- SEP70 5950-5911 NOV70 5950-5915. 01.2101 Aen ee SE 
| 693118 OPER & SERV MAN _—SEP70_ 5950-5911 NOV70 5950-5915. 01 21 01 ee | 
| 69312. OPER & SERV MAN _—SEP70. 5950-5911 -NOV70 5950-5915. sO -27:01~- bseee 
| 693130 OPER & SERV MAN —s SEP70 5950-5911. ss NOV70. 5950-5915. «O01 217 01 ce eet ey 4) 
| 69320a OPER & SERV MAN —sOCT70 69320-90001. —s APR72 69320-90002. s«01. 21 02 | 7 | 
: MAN CHANGE - JAN72. 69320-99004 : eas | i" 
69321A OPER & SERV MAN FEB71 69321-90001 MAR73 69321-90062 01-21 02 a ee eae 
| MAN CHANGE AUG72 69321-90001 : ee a eae. 1 
693218 OPER & SERV MAN _—C—dDEC72.- 69321-90003 ——— APR83 e9sa1- 70006 8L 01 21 01 | | ; 
| MAN CHANGE JUL82 69321-90003 ee eee os 
SERV NOTE SET BELOW ocT78 : f | eer 
ae 693218-1 APR74 WO ALL SER-REPLACEMENT UNIT | a ee | 
| 69322 OPER & SERV MAN DEC77 69322-90001 ocT78 69322-90002 8L 01 21 01 cs MI 
| HAN CHAN APR78 69322-90001 | : 
SERV NOTE SET BELOW APR79 CP PABAL es > OP 
- 69322A-1 MAR78 WO MOD TO INCR RANGE OF GAIN ADJ ee 
SERV NOTE SET BELOW MAY78 ee wae eae 
6130A~1/61308-1/ — AUG69 WO MOD TO CORRECT ERRATIC OPER AT LOW LINE VOLTAGES De 6 
a a se — : a. : é . 


PAGE aL 


| 11708785 
“MODEL 


ee ; ~~ a : i Ane 4+ °11/08/85 a 
| LITERATURE H/C ss PART ~—s FICHE «FICHE PART MOP ODS A : ee 1 MODEL o. 
NUMBER  AYPE Ss. DATE NUMBER. _——s—dDATE. NUMBER LT V | | NUMBER CC 
; eS ik DESCRIPTION *#* DESCRIPTION *#x DESCRIPTION tele ‘DESCRIPTION tick DESCRIPTION tice ee. 

6933A. 5) me | , OS oe ee 
oe — 6130A-2/61308-4/ “FEB? WN MOD TO. PROVIDE EASIER R “POSITIVE ZERO" ‘ADJUSTMENT mes i eye ee een os rd! ae OP! 
61318-5/6933A-2/ } re Brae ey eB oe” Mal 
69338-4 He ye ee ee Peni) onc -. SEI 
> 6933A=3 3 JUNT2: WO ALL SER. MOD TO. IMPR A2 BUFFER. REC ee a? Pee eee ga 
- 6130A-2/61308-4/. _FEB71 WN MOD TO PROV EASY “POSITIVE. ZERO" ADS ee a as ot eye ap mechan sea cae 


— OUSIBS/6933A~2/ | - | Se dey ener nn Gre ice ade enn i Wine ere 
a Bee ee ay an eee oe ane SA ete Sy CU emer eee tenn Renee eal 


71658 


6130a-1/61308-17 


MALES : : A 
AUG69 WO MOD TO CORRECT ERRATIC OPER AT LOW LINE VOLTAGES 


11/08/85 PAGE 31 311 S 
"MODEL 


41/08/85 _ 
“MODEL 


SERV NOTE SET ‘BELOW : 


arm mri mie 


ane 


a ake ems a Ma em 


) 0 LITERATURE =—sH/C._—=S”S—~C*=*SC.@PART.~«COFICHE”~=OFICHE PART MOP p 7 | 
NUMBER c TYPE DATE ‘NUMBER DATE NUMBER LT NUMBER 
fy ; _ Mi DESCRIPTION #44 DESCRIPTION #44 DESCRIPTION tick. DESCRIPTION ee DESCRIPTION #4 3 

69330 : | | | “ o Dera 

Bn eS “6430402 /61308-4/ FEB71 WN MOD TO PROVIDE EASIER positive ZERO" ADJUSTMENT — | 7155A 

“6131B-3/6933A-2/ as a as ea oa 
6933A~3 : JUN72 WO ALL SER.MOD TO IMPR A2 BUFFER REL ~ 
6130A-2/61308-4/ | _FEB71 WN MOD TO PROV EASY “POSITIVE ZERO" ADJ 
-- 6131B=3/6933A-2/ | ees. | moe | 
ee  6933B~4 
69338 SERV NOTE SET BELOW ES MAY78. aes : as 
| 69338—1 eee es Sy NOT AVAILABLE .— 
6130B-2/61318-1/ -JUN70 WN SER BELOW 00160.MOD TO. IMPR TEMP COEFFICIENT & POWER SUPPLY RELIABILITY 
eee —0CT70 WN SER BELOW 00180. MOD OF GATE ‘PULSE GENERATOR FOR ONLY ONE. INITIAL STATE pie 
- 61304-2/61308-4/ FEB71 WN MoD To PROV. EASY "POSITIVE ZERO" ‘ADS 
6131B-3/6933A-2/. 
"69338-4 ae 
6130A~2/61308-4/ .. FEB71 WN MoD TO PROV EASY “POSITIVE. ZERO" ADJ 
6131B-3/6933A-2/ 
693384 oi 
eee - 69338-5 JUN72 WO ALL SER.MOD TO IMPR A2 SUFFER REL 
| 69338 BCD. OPER & SERV MAN MAR70. 06933-90003 = APR74_ 06933-90006 »=—=s--01. 21 02 
eee “MAN CHANGE OCT73 06933-90003 : ee ee 
69338 BIN ‘OPER & SERV MAN _—sMAR7O 06933-90004 — APR74 06933-90005 «01 21.02 
eee MAN. CHANGE OCT?3 06933-90004 | as | 
69330 OPER & SERV MAN NOV70 69330-90001 OCT85 69330-90002 8L 01 21 01 
cee MAN CHANGE JANS2 69330-90001 . | 
693310 MAN CHANGE MAR79 69331-90001 -- JANSS 69331-90002 &8L 01 21 01 
693318 OPER & SERV MAN _——FEB82. 69331-90003 APR83 69331-90004 8L 01 21 01 
69332A OPER & SERV MAN FEB73 69332-90001 APR83 69332-90002 8L 01 21 01 
i MAN. CHANGE MAY80 69332-90001 es 3 
693354. OPER & SERV MAN APR74 69335-90001 APR83 69335-90002 8L 01 21 01 
ees MAN CHANGE MAR79 69335-90001 ey | 
693364 —=ss—“‘<tétPER & SERV MAN FEB8O 69336-90001 ——-JAN85 69336-90002. 8L 01 21 01 
one MAN. CHANGE JANOD 69336-90001 | 
693368 OPER & SERV MAN JUNS2 69336-90007 —«- APR83. 69336-90008 8L 01 21 02 
693408 OPER & SERV MAN —-JUL71 69340-90001 OCT71. 69340-90002 = 01 21 1 
69351A OPER & SERV MAN OCT70. 69320-90001 —--APR72._ 69320-90002 01.21 02 
3 MAN. CHANGE  JAN72 69320-90001 we | a 
OPER & SERV MAN __-FEB71 69321-90001. MAR73_- 69321-90002 01 21 02 
MANS CHANGE — -AUG72 69321-90001 | | 
| 69351478 _APR79. 


44/08/85 0 ES oe ee PAGE 312 | 91708/85 
MODEL = =0.—*CWLLTERATURE =——s*H/C H/C PART FICHE FICHE PART M PD P ee MODEL oO 
NUMBER = C TYPE DATE NUMBER “DATE. ~—s—sNUMBER)sLsST VOCS NUMBER oC 
ee oe kek DESCRIPTION 4% DESCRIPTION *t* DESCRIPTION *** DESCRIPTION #*k DESCRIPTION ie ea 

69351A/B — 69351A=1/69351B1 OCT78 Wo A ALL SER/B SER 1818A02638 & BELOW. MOD TO USE ZENER DIODE 1902-0785. | 7200, oe 

| 693518 OPER & SERV MAN —NOV75 69351-90002 FEBS | 69351-90003 | aL oF 21 01 | 7200 
| MAN CHANGE SEP78 69351-90002 i 720 
| s93sic OPER & SERV MAN -MAR83_ 69351-90006 -ocTas 69351-90005. aL 01 21 ov of pane mae 
| 69364 OPER & SERV MAN ——-SEP70 06936-90001. NOvEs 06936-90002, aL 01 24 02 | te - 9862 
: OMAN CHNAGE = SEP?2 06936-90001 : : 20 
SERV NOTE SET BELOW 2 
, pie se “yas nen 2@: @2e metAti pay: 40794 fe 


11/08/85 
“MODEL 


NUMBER 


69351A/8 
693518 


| 69351¢ 
69364 


| 6936S 


| 693608 - 
69374. 
| 69378 
693708, 


6938A 
~ | 69380A 


694A 


6948 


694C-E10 


11/08/85 
MODEL 


NUMBER 


oe) ene 


6940 


Cc 


LITERATURE 
TYPE ©: 


- 69351A~1/69351B-1 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
MAN: CHNAGE 


- SERV NOTE SET BELOW 


6936A-% 
6937A: 


-69378-1 


OPER & SERV MAN 


- SERV NOTE SET BELOW 


6936S~1 
6937A~1 
(6937-1 


OPER & SERV MAN, 


OPER & “SERV MAN 
MAN CHANGE 
SERV NOTE sae BELOW 


 6936A-1 


—6937A-1 


6937S-1 


SERV NOTE SET BELOW 
6936S=1 
6937A-1 


 69378-1 
OPER & SERV MAN 


_ MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 


-69370A-1 


. SERV NOTE SET BELOW 


OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


MAN CHANGE. 


6948 NOTE SET BELOW 


946-1 


OPER NOTE 


LITERATURE 
TYPE 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 
- 6940A~1 


» 6940A=2 | ee 
- 6940A-3/69408-1 


OPER & SERV MAN. 
“MAN CHANGE 
OPER PROC 


_SEP70 06936-90001 


~ APR6S 00691-923 


hg AUG72 06940-90003 
MAY73: 06940-90003 
a me) 1A543= 70005: 


H/C H/C PART FICHE «FICHE PART -M POD OP 


~ DATE NUMBER . DATE NUMBER L..T 


VG 
ik DESCRIPTION kkk DESCRIPTION *** DESCRIPTION *&* DESCRIPTION kkk DESCRIPTION alae 
OCT78 WO A ALL SER/B SER 1818A02638 & BELOW.MOD. TO USE ZENER DIODE 1902-0785. 


NOV7S 69351-90002 —- FEB85 69351-90003 8L 01 21 01 
SEP78 69351-90002 | oe 
MAR83 69351-90004  OCT83 69351-90005 BL 01 21 01 


“Novas 06936-90002 8L 01 21 O02 
SEP72 06936-90001 ee | 


AUG71 WN 6936A/S SER BELOW 172; 6937A/S. SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP CHANGE os 


AUG71 WN 6936A/S SER BELOW 17236937A/S SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP CHANGE 
AUG71 WN 6936A/S SER BELOW 17236937A/S SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP CHANGE » 


FEB71 06936-90901 ee Gane? 06936-90801 aL 01 08 01 Pes 


AUG71 WN 6936A/S SER BELOW 1723 6937A/S SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP CHANGE . 
AUG71 WN 6936A/S SERIALS BELOW 172;6937A/S SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP CHANGE 


ee NST OA ees SER BELOW 172;6937A/S SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP CHANGE 


NOV72 69360-90001 AUGB1 5950-1891 BL 01 21 01 
OCT70 06937-90001 NOV84 06937-90002 at 01 21 01 
MAR72 06937-90001 - 

| Y 


MA 
AUG?71. WN. 6936A/S SER BELOW 172;6937A/S SER BELOW 128.LINE FUSE ‘ CAP CHANGE 
AUG71 WN 6936A/S SER BELOW 172;6937A/S SER BELOW 128.LINE FUSE & CAP CHANGE 
aur 4 UN S7enss SERIAL BELOW 17256937A/8 SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP CHANGE 


MAY78 
AUG? 4 WN 6936A/S SER BELOW 172; 6937A/S SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP CHANGE 
AUG71 WN 6936A/S SER B _ LINE FUSE & CAP CHANGE 
AUG71 WN 6936A/5 SER BELOW 172; 6937A/5 SER BELOW 128. LINE FUSE & CAP. CHANGE 


NOV72 69370-90001 APRB3 69370-90002 8L 01 21 01 
JSUL82 69370-90001 | 
cared ocT78 
APR74 WO ALL SER-REPLACEMENT UNIT 
ocTs5 


JUN72 69380-90001 APR83 69380-90002 81 01 21 01 


JUL82 69380-90001 


MAR66 00691-928 
OCT65S 00691-926 
MAR66. 00691-926 


FEB71 00691-90029 01 45 04 FOR SERIAL PFXES 423~ & BELOW 

SEP73 00691-90032 . 01 45 03 FOR SERIAL PFIGS 424- & ABOVE 

MAR71 00691-90030 01 45 04 FOR SERIAL PFXES 424- & ABOVE 
JUL65 00691-923 | | ) — 


eo | MAY78 
ocTé65 : “ANODE FUSE PROTECTION. 


JAN7A 08693-90015 APR75 08693-90016 01. 45.01 


H/C H/C PART. FICHE FICHE PART KP OD P 
DATE NUMBER DATE NUMBER LT VG ve 
tik DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION. tik DESCRIPTION # kirk DESCRIPTION trike 


UL65 00693-938 JAN71 00693-90003 01 45 04 : 
L66 00693-938 | 


ina’ | | ee ae 
- JUNT4 WO SER BELOW 4321A00476. ADDED PROTEC ON THE -12V LINE oe 
OCT?5 WO SER BELOW 1321A00538.INCR DRIVE CAPABILITY OF THE 1 MHZ OSCIL 
~APR7S | _ COMPATIBILITY t INTERCHNGABILITY OF MODEL 6940/41, t SoA AiB 
- MARTO. 06940-90004 8L 01 24 03 : : - 


: JUNBS: 14543-90009. 8L. o1 21 01 _ USING 14905-60001 REV.B 


PAGE 312 41/08/85 
MODEL 


NUMBER 


» PAGE: 313 


7200 - 


| 41708785 
‘| MODEL 
NUMBER: 


e020—C— 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


6940 
6940, 
6940 


69408 


6941 
69414 


69418 


| 69424 


69422A. 


41/08/85 
MODEL 
NUMBER 


| 69423A 


694304 


0 
Cc 


—6940A-2 
6940A~3/6940B-1 


OPER & SERV MAN 
“MAN CHANGE 


PROG GUIDE 


MAN: CHANGE» 


LITERATURE 
~ TYPE 


OPER. & SERV MAN . 


MAN CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 
‘6940A-1 ee 


OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 


OPER PROC 
USERS GUIDE. 
PROG GUIDE 
PROG GUIDE. 


“SERV NOTE SET BELOW 
- 6940B-2/69418-1 
- 6940B~3/69418-2 


SERV NOTE SET BELOW 


6941A—1 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN. 


MAN. CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 


69408-2/69416-1 
694083 /69418-2__ 


USERS GUIDE > 
INSTALL & SERV MAN 
QUICK REF GUIDE 
USERS GUIDE | 
USERS GUIDE 

PROS NOTE 


- SERV NOTE SET BELOW 


6942A~C944A 
6942A~2 

6942A-3 

6942A~-4A 
6942A-5/6943A-2 
6942A-6 | 
6942A~7A 


6942A-8. 
~6942A-10/6944A-1 


6942A-11 


~ OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


LITERATURE 
TYPE 


OPER & SERV MAN 


69A2A-5 /6943K~2 = 
OPER & SERV. MAN. 


MAN: CHANGE 


SERV_NOTE SET BELOW 


— 69423A-1 


OPER & SERV MAN 

SERV NOTE. SET BELOW 
 6943A=1 

6UASA~S 


“MAN CHANGE 


—APR75. 


‘H/C. OW/C PART 


DATE NUMBER 


JUL65. 00693-938 
1UL66 00693-9538 


FICHE 
DATE NUMBER 
JANT1 00693-90003 


JAN81 


FICHE PART 


M PDP 


L 


, T VG 
» ek DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION eek DESCRIPTION kk DESCRIPTION tick 


01 45 04 


—JUN74 WO SER BELOW 1321A00476.ADDED PROTEC ON THE “12V LINE 


AUG72 06940-90003 
MAY73 06940-90003 
JUN72 14543-90005 


~-- JUL75 59500-90003 


¢UN79 06940-90007 


JUN82 06940-90007 . 


IARB2 06940-90009 


-. Ken82 06940-90010 — 
MAR82 06940-90016 


MAR76 06940-90004 
JUNSS 14543-90009 


SEP75 59500-90004* 
FEB83 06940-90008 


FEB83 06940-90024 
FEB83 06940-90025 . 
FEB83 06940-90026 


BL 01 
8L 01 


BL 01 
8L 01 


2) 


24 


- OCT75 WO SER BELOW 1321A00538.INCR DRIVE CAPABILITY OF THE 1 MHZ OSCIL 
COMPATIBILITY & INTERCHNGABILITY OF MODEL. SPB0/#\K & 6943/41B8 


8L 01 
BL 01 


03 
01 USING 14905~60001 REV.B 


ne USE 59500A FICHE 59500-90002 


194708785 
"MODEL 


NUMBER 


| 7202 


: 91254 
- 7202A~11 


: “SERV NO 


| ‘seP@0 wo 


wo 


JUN74 WO 


- DEC71 06941-90001 
--JUL72 06941-90001 


MAR7S 06941-90003 
MAY83 06941-90003. 


- WO 
SEP80 WO 


NOV79 06942-90003 
APR81 06942-90006 
~ JUL80 06942-90004 
—DEC81 06942-90011 
AUGB2 06942-90013 
_ SEPS2 06942-90015 


MAY81 YN 
JUL81 WO 
OCT&1 WO 
APR8e WN 


NOV82 WN 


OcT83 WO 
JANSS. WN 
MAR85 WO 


JUL78. 69422-90001 
~- AUG78 69422-90001 


NOVB2: 69430-90001 | 


“SUPERSEDED BY 6942A-10" 
SER 203901050 & BELOW.MOD TO ELIM UNWANTED SELF-TEST LOOPING 


BL 01. 


JANS1 
SER BELOW 4752A01805.MOD REC. 
SER 2008404410 & BELOW. “MOD TO OVERVLTE BET To IMPROVE PERF 


JAN 
SER BELOW 1242A00290. ADDED PROTECT ON -12V LINE 
Nov72 06941-90002 012102 _—™ 


JAN85 06941-90004 BL 01 21 02 


JAN8‘1 | 
SER BELOW 1750A00730.MOD REC 
SER 20(4A01500 & BELOW.MOD TO OVERVLTG DET ‘TO IMPROVE PERF 


SEP8O 06942-90005 BL 01 21: O3.3 0! 
FEB83 06942-90007 8L 01 21 03 
FEB83 06942-90026 8L 01 21 01 

FEB83. 06942-90027. 8L 01 21 03 
FEB83 06942-90028 8L 01 21 03 
feuae 06942-90030. 8L 01 21 02 . 

CT 


SER 2039A1050 & BELOW.REC FRONT PANEL CHANGE 


SER 2013A00321 & BELOW.REC MOD TO ELIM "COLD START” SYNDROME 

SER 2135A02008 & BELOW;MOD TO IMRROVE PERF OF ISOLATED PWR SUPPLY LED CIR 
ALL SER.CORREC TO TRBLSHTG TREE FOR +5V KAIN PWR SUPPLY 

“SUPERSEDED BY 6942A-10" 

ALL SER.REC REPL FAN. . 

ALL SER.FIELD SUPPORT KIT DESC aye 

SER 2433A & BELOW.MOD TO GUARANTEE PROPER OPER OF cLock GEN CIRCUIT 


 OCT78 69422-90002 BL 01 2h 02. ne ae. ogee ees 


11/08/85 


POPABE BUA 


H/C. H/C PART. FICHE FICHE PART MP ee | ee . MODEL. = OLA 
DATE NUMBER DATE NUMB LT 2 NUMBER = «C. 
ee DESCRIPTION *ke DESCRIPTION ek DESCRIPTION tee DESCRIPTION tekk DESCRIPTION laial ne oe | 

MAY79 69423-90001 APR83 69423-90002 8L 01 21 01 | 72400 SERV NOT 
JUNB2 69423-90001 2 7210A~1 
JUL80 7210A~2 

JAN8O WA SER 1837A00312 & BELOW.MOD TO IMPROVE PERF P21 0k-3 

APRB3 06943-90001 OCT83 06943-90002 BL 01 21 02. 7203A-2 

JULB4 : | > 9862A-8/ 

MAY81 WN SER 2040A00180 & BELOW.REC FRONT PANEL CHANGE 7202A-4 
_ SEP83 WO. SER 2005A00135 & BELOW.MOD TO PREV PWR FAIL ON TURN-ON AFTER REPL A? 7210A~6 
OCT83. WO ALL SER.REC REPL FAN. : 7210A~7 

—APRB2 WN SER 2135002008 & BELOW; MoD To IMPROVE PERF OF ISOLATED PWR SUPPLY LeD CIR 9862h-12 

" SEP72 69430-90001. APReS. 69430-90002, aL or 21 01 7201A- 


094948.41 


| 41708/85. ie er eee ee a i ie ae : ae a PAGE. 314 
MODEL - : : 


| 11/08/85 ae oe 
B.,!) 0. - LITERATURE. H/C. —sxH/C_ PART FICHE FICHE PART M P D P - MODEL = =O LITE 
>. NUMBER. C 2 Pe DATE | NUMBER... DATE. NUMBER LoT VG NUMBER Sa T 
7 Ae _ wee DESCRIPTION *** DESCRIPTION kkk DESCRIPTION kee DESCRIPTION kick DESCRIPTION tik ag 
69423A..—«—s—s« OPER & SERV MAN MAY79 69423-90001 .  APR83 69423-90002 8L 01 21 01 “T2104 ‘SERV NOTE 
: MAN CHANGE JUNB2 69423-90001 ameeerenrees (|!) Sy Cee 
SERV NOTE SET BELOW UL80: 7210A~2 
69423A~ 1 JAN8O WA SER 4837A00312- & BELOW.MOD. TO IMPROVE PERF Seen 
69430. = si«ss=(ws* OPER. SERV MAN... APR83 06943-90001 ocres 06943-90002 BL -01 21 02 7203A-2 
eB Meee" - SERV NOTE SET BELOW 9&62A-8/7 
— 6943A~1 MAY81 WN SER 2ne0a00180° “" BELOW. REC FRONT PANEL CHANGE _(202A—4/ 
6943A-3 | SEP83 WO SER 2005A00135 & BELOW.MOD TO PREV PWR FAIL ON TURN-ON AFTER REPL. AZ: —T210A~6 
6943A-4 . ‘OCT83 WO ALL SER.REC REPL: FAN 1210A-7 
6942A-5 /6943A-2 APR8&2 WN SER 2135A02008 & BELOW;MOD TO IMPROVE PERF OF ISOLATED PWR SUPPLY ‘LED CIR eeeea ey 
69430A OPER & SERV MAN ~ SEP72 69430-90001 APR83 69430-90002 BL 01 21 01 oo F201AS2 
MAN CHANGE — NOV82 69430-90001. 3 gery 
69431A OPER & SERV MAN ~—s—dDEC71:-«69431=-90001 APR83 69431-90002 8L 01 21 01  T201A93. 
MAN CHANGE SEP82 69431-90001. : gee Nahas - F210A-10 | 
are beet 2 eee ee ee ee eee ee 9862A-14/ 
oT 69433 ~ . OPER & SERV MAN DEC72 69433-90001 =APR83 69433-90002 8L 01 21 01 —T210A~11 
we SE OMAN CHANGE ; JAN82 69433-90001 . rag? ne ee bats oed 
694344...“ OPER & SERV ‘MAN - OCT82 69434-90001 - APR83. 69434-90002  8L 01 21 01. 7210A~12 
| MAN CHANGE MAR82 69434-90001 : 7 Re ae Veneatae 
69435A. .. OPER & SERV MAN = JUL74 69435-90001 MERGE 69435-90002 8L 01 21.01 T202A-13/ 
ge ir ~. MAN CHANGE FE@78 69435-90001 ee ae) ee ~- T210A~14 
SERV NOTE SET BELOW = 7200A-14/ 
69435A-1 MAR?77 WO SER BELOW 1801001533. MoD TO IMP. CIRC. PERF retOAtt 
~ | 69436A — “OPER & SERV MAN _ MAY75 69436-90001 oS APRBZ 69436-90002 ‘8L 01°21 01 oe  9B62A= 
MAN CHANGE - > AUG77 69436-90001 ae fe 7200K=15/ 
6944A OPER & SERV MAN APR84 06944-90001. JUNBS 06944-90002. 8L. 07 21 02 — F210A-11 
. MAN. CHANGE MAY84 06944-90001 ; : 9862 A~' 
SERV NOTE SET. goneg JUL85 T203A717/ 
- 69B2A-6944A “SUPERSEDED BY 6942A-10" | | . 9862A-20 
eee ; - 6942A-10/6944a-1 _JANBS WN ALL SER. FIELD SUPPORT. KIT DESC ey ee ae Bs 
fas See te : | 722A OPER & SE 
| 6945A SERV NOTE SET BELOW . JANS1 MAN. CHANG! 
= 6945A-1~-68 NOV68 WO SER BELOW 211.M.:. TO INCR RELIABILITY. aes ee 
6945A~-2/6946A~2/ JUNG9 SER BELOW 00236.PREF TRANS REPL 7220A/S_ SERV NOTE 
6947A-1 | 7220A/S-1, 
6945A~3/6946A-3 .- NOV70 WN SER BELOW 00463.REC REPL PROC FOR HV X-FMR T201 ~ 98728/S- 
6945A~4 NOV72. WN. SER BELOW 588.0521 MODIFICATION & QUAD B0X REPLACEMENT Peete). 
6946A . OPER & SERV MAN FEB68 06946-90001 | JUL&O 06946-90008 8L 01 a 02 7220A/S: 
Ye = MAN CHANGE | JUL69 06946-90007 7220A/S~3: 
SERV NOTE SET BELOW AN81 
6945A-2/6946A-2/ JUN69: SER BELOW 00236, PREF TRANS REPL T220C/T SERV NOTE 
6947A—~1 7220C/T=1 
| . OF45A~3/6946A~3 _ NOV70 WN SER BELOW 00463. REC REPL PROC FOR HV XFMR T201 poe ane a ae ree Teh 
G947A OPER & SERV MAN APR69 06947-90002 DEC80. 06947-90015 8L 01 21 02 FOR SER 980146-0170 & BELOW te ; eer _ 
OPER & SERV MAN -MAR70 06947-90003 SANT? 06947-90004 5. OF: e4 03 FOR SER 960-00276 & {ABOVE re T22ta ; SERV NOTE 
MAN CHANGE JUL71 06947-90603 S 


C221 A-1-S. 


11/08/85 | | ee ce | cee - PAGE 315 1919/08/85. 
MODEL LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M PD P Lon ol MODEL 0. LITER 
| TYPE DATE. NUMBER DATE -RUMBER =oL T V 6G 7 NUMBER) Cl 
| tee DESCRIPTION ##H DESCRIPTION tik DESCRIPTION. tick DESCRIPTION tek DESCRIPTION fk ee ae et, 
SERV NOTE SET BELOW | AY78 . CO ee Oe ea ee | 722th TRB TAR? 
69A5A-2/6946A-2/  JUNGD SER BELOW 00146. PREF TRANS REPLACEMNT eae, _ fe | F224 a3 
6947A~1 ee ON i ea ae ee : ae  7221A-47/98 
O9ATAW2 JUN70 WO SER 960 ONLY.SYNC NOISE REDUCTION Ri Re eet Poo 782 4k 5798 
6947A-3 -SEP70: WN SER BELOW 00355.MOD TO IMPR STABILITY OF HV SUPPLY. Ph ay Se eye ia ae al ia 7221896798 
- 6947AH4  SAN77- WO SER 960-.40D TO IMPR SYNC CIRCUIT | | fe a ee are me a CONT'D 
6947A-5 _-: SEB71- MO RECCMMENDED REPLACEMERT OF A1Q14. == | ee te ees PBR Aa-? 
69ATAW6 _MAY7T WO SER BELOW 00556.MOD REQ WHEN REP AZQ60 ar Se ae «TRAN AI98 
OPER & SERV MAN AUG72 69480-90001 ~ APR8S 69480-90002, BL 01 2 01 ES TR B Sa ye OEE Oe Se Ee eo OB Fea B ise 
nee MAN CHANGE = MAR79. 69480-90001 ee ee ee eo eee ee es ee eee ee Pepia/eis 
695A OPER & SERV MAN — SUL64 00695904 a = JUN? 00695-90005 01 45 03 er te een eter etme eres Meee reg 741 a 


MAN CHANGE  BAROO 00695944 ree J Ee ae : Se a ee a | 
‘SERV NOTE SET BELOW Tae En ica ete OM PPM le gee Ser Re EN Te ol etal ian Sone Te Dn pag gage? oS ERY NOTE - 


nda . me meetin oe a oe oe i ee i ee hs ee 


| 44708785 
“MODEL 


“| NUMBER 


697A 


694804 


695A 


695c 


695C-E10 


695004 
|| 695010 
-69502A 


695034 


695054 


69506A 


6951404 


6951TA. 


69512A 
69513A 
- 69520A 


1 696A 


696C 


— 696C-E10- 


69600B 


OPER 
OPER 
‘OPER. 


LITERATURE 
TYPE 


MAN. CHANGE 


OPER & SERV 


OPER NOTE 
OPER & SERV 
OPER & SERV 
OPER 


“SERV 
SERV 
SERV 


SERV 
SERV 
SERV 


OPER & SERV 


“OPER & Seay t 


MAN CHAN 
6948-1. 


OPER & sen 


OPER NOTE 


OPER & SERV 


: | SERV 
OPER & SERV 
OPER» 
OPER & 
OPER: 


t 
& 
t 
& 
& SERV 
~ OPER & SERV 
t 
P 
g 
& 


SERV NOTE SET BELOW 
6945A-2/6946A-2/ 
6947A~1 
- 6947A-2 
6947A-3 
 69KTAM4 
— 694TASS 
. 6947AM6 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 


OPER & SERV 


‘MAN 


MAN. 


~ SERV NOTE ser 8 ‘BELOW 
6948-1 


MAN 


MAN 
MAN. 


MAN 
MAN 
HAN 
MAN 


MAN | 
MAN 


MAN 


‘MAN 

MAN. 
HAN 

SERV NOTE SET BELOW 


MAN 


MAN 


"SESS 0493-905 
SANTA: 08693-90015 | : 
" SANT3 5950-5983 «SANTA 5950-1704 => 01 21 02 


— SEP65 00695-905 


-AUG76 5950-1776 | 


H/C H/C PART FICHE FICHE PART M PD OP : | 
DATE ..__— NUMBER DATE NUMBER Lo TV G& 
eek DESCRIPTION #H DESCRIPTION *** DESCRIPTION kkk DESCRIPTION tik DESCRIPTION Hh 


AY78 
JUN69 SER. BELOW 00146. PREF TRANS REPLACEMNT. 


-JUN70 WO SER 960 ONLY. SYNC NOISE REDUCTION gays 
_SEP70 WN SER BELOW 00355.M0D TO IMPR STABILITY OF HV SUPPLY - 


JAN71. WO SER 960-.4OD. TO IMPR SYNC CIRCUIT 


 FEB71 WO RECCMMENDED REPLACEMENT OF A1Q14 ~ 
~MAY71 WO SER BELOW 00556. HOD REG WHEN REP > A206 


~ aU672 69480-90001 
“MAR79 69480-90001 


‘JBL64 00695-904. 


-APR83 69480-90002 8L 01 21 01 
ARGS 0069S~944 suns 00695-9018 01 45 03 

OCT6S ANODE FUSE “PROTECTION ae Se 

APRA 00695-90027 Pee sees 
—APR75 08693-90016 01 45 01 


JAN73 5950-5983 = JAN74.5950-1706 01 2102 ~~ 
JANT3 5950-5983 JAN7A 5950-1708 = 0121.02 
-JAN73. 5950-5983 = JANTA-5950-1704 => 01-2102 
-JAN73 5950-5983 SANTA 5950-1704 Ot 21:02 ~~ 
JAN73 5950-5983 «JAN7S 5950-1704 => 1 2102 
—SANTS 5950-5983 JANT4.5950-1704 ot. 21.02 
JAN7S 5950-5983 “JANT4 5950-1704 01. 2102 
_ JAN73. 5950-5983 JAN74 5950-1704 A OV ROR der: 
- JAN73 5950-5983 -JANT4. 5950-1706 0121.02 
“JAN73. 5950-5983 JANT4 5950-1706 01 21:02 


DECB1 69520-90001 FEB82 69520-90002 BL 01 21 02 


JUL64 00695-904  ——-JUN75 00695-90026. 014503 = 
MARGE DOSOSH90R- 9 Soccer gtsc tess cree eye eee 


OCT6S. - ANODE. FUSE PROTECTION. rhe 

p -APR71 00695-90027 01 45.04 

-APR75 08693-90016 01 45.01 
APRES 5950-1943 BLOT 2101 


JAN74 08693-90015 
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| 49/08/85 
MODEL 
_ NUMBER 


(T22ik 


| 7221B/s 


| rete oe 
| peter 
pet 
7254 af 
| ra 
“TRAN/AR 


-T724aR 


7248R 


1.72400 | 


7245A/B 


~ LITERA 
TYP 


221A-2 


- F22ta-3 
~~ (221A~4/987 


221A-5/987 
7221A~6/987, 


T221A-8/987 


CONT'D: 
9872A/8/S-2 
T2217 A/B/S— 

- T220A/S~2 


— T221A-9S 


 SERV-NOTE S$ 
- 7220A/S-1,7: 
--9872B/S-1 

- 9B72A/B/S-2 

— 7e21A/B/S- 


7220A/S-2. 


- 7221B/S-3S 


SERV NOTE SI 
Ty21C/T=1 


S*RV NOTE SI 
7220€/T;722° 


 9Br2C/T-2 
SERV NOTE § 


M121C/T=1 


SERV MOTE SI 


7225Aa-1— 


“OPER & SERV 
_ MAN CHANGE. 


OPER & SERV 


MAN. CHANGE 


SERV NOTE SI 


T24AR~1 
OPER & SERV 


—. INSTRUCTION 


SERV NOTE S! 


‘T240A-28-5 


. SERV NOTE 5s 
-- T245A/B-2. 
F2ASA/B=3"S 
~ CONT'D. 
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DESCRIPTION *## 
“90803 


~90803 


(CE 


CE. 
Ice 


icE 


ice 
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| 4170g/85 
> MODEL: 0. 


697A 


| 697598 


NUMBER =. C 


| oem 
| 696028 


6970 


|. 69735A 
| 69736A 
| 697500. 


~ ~ roe - 


LITERATURE ss 
. TYPE ae DATE 


OPER & SERV MAN AUG76 


SERV. NOTE SET BELOW 


9602A-1 | reee2 


OPER & SERV MAN - JULb4 


MAN CHANGE MARGG 
SERV NOTE SET BELOW 
6948-1, 


697C-E10. --s«OPER NOTE =———Ss«CJANTZA 
697008 = t«CPER. AN ~ JuLa2 

| 697018, sCOPER MAN su 82 
| 69702A OPER MAN  juLe2 
697034 OPER MAN JUL82 

| 697044, OPER MAN —— guLB2 
| 69705A OPER MAN JUL 82 

, 69706A | OPER MAN et JUL82 
| 697200 OPER MAN Es FEBB3 
| 697304 PRELIM OPER MAN = MAR82 
697318 PRELIM OPER MAN FEBB2 


OPER MAN ——~S«éECR 
OPER MAN  APRB 


OPER & SERV MAN. OCT82 
SERV NOTE SET BELOW , 


- 697S0A~1A JUNB4 


69751A 


| 69752q 
|) GU7SKA 


627550 


nt ayoares 
: Fe) ny nd ne Av 


ee ee pee ge aA 


69750A~2, UNS 
OPER MAN =—~t*s«éOEC BP 
OPER & SERV MAN OCT82 


OPER MAN : 
MAN CHANGE = APRS 


OPER & SERV MAN  oeraz 


OPER & SERV MAN . JUNB4S 


| OMANCCHANGE = SJUNB4 


OCT6S 
OPER & SERV MAN SEP65 


ocT82 69754-90001 


R/C PART FICHE. 
RUMBER _—sdDATE 


FICHE PART 


_. NUMB 


M 
Le 


Pp D E | 


PAGE 316 


: | T 
wht, DESCRIPTION eee DESCRIPTION pews DESCRIPTION kik DESCRIPTION + kkk DESCRIPTION nek 


5950-1776 pene 59 


oe =e JUL 
Wo SER 2042A00280 & 


50-1943 


al a1 2 01 ae - 


Ot. 


Or. 


00695-904  -JUN75 00695-90026 01 45 03 
00695-9064. : 
3 —MAY7S 

ANODE FUSE PROTECTION : 
00695-9095  —-APR71 00695-90027 01 45.04 
08693-90015 APR75 08693-90016 01 45 
5950-1924 “SEP82 5950-1925 8L 01.21 01 
5950-1924.  SEP82 5950-1925 8L.01 21 01 
5950-1924 -»« SEP82 5950-1925 BL 01 2101 
5950-1924 -«- SEP82 5950-1925 BL _01 21 01 
5950-1924 SEP82 5950-1925 aL 01 21 01 
5950-1924 —»- SEP82. 5950-1925 &L. 01 21:01 
5950-1924. SEP82 5950-1925 8L_01 21 
5950-1955 -«OCT83 5950-1956 BL 01 21 01 
69730-90001 MAY82 69730-90002 81 01 21 01 
69731-90003 MAY8Z 69731-90004 8 01 21 01 
69735-90003  JUN8S 69735-90004 BL 01 21 01 
69736-90003 OCT8S 69736-90004 BL 01 21 01 
69750-90001 “APRBS_ 69750-90002 Bl 01 2102 


82 | 
BELOW; HARDWARE MoD TO PREV OSCIL ON Hav 69408 MAINFRH UNRGLT SUPPL 


ocTs | re | 
WA SER 2414400866 & BELOW. CORREC RANDOM ACCESS EXTERNAL CHANNEL SELECTION PROB 


WA SER 2204A~00605 & BELOW. 6942A MULTIPROGRAM 140" | CARD 
BL 01 2101 — 

BL 01 21 02 
BL 01 21 01 


69751-90003 
69752-90001 


OCT&3. (69 
 APRB3 69 


.- MAY85 69 
69754-90001, | ee oe, 


69752-90001. 


69759-90001 
69759-90001 


APRB3 69 
 JUNBS 69 


oo fe Rane: Ce ee 


751-90004 
752-90002 
754-90002 


752-90002 
759-90002 


Lire 
ee ailm wines 


BL 01 21 02. 
8L.04 21:02 
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— 69750A-1A  JUNB4 WA SER 2414450866 & BELOW. CORREC RANDOM ACCESS. EXTERNAL CHANNEL SELECTION PROB 


en te: O9P5OKH2 SUNS WA SER 2204A-00605 & BELOW.6942A MULTIPROGRAM I/O CARD 
| 69751A «OPER MAN -DEC82 69751-90003 - OcT#S. 69751-90004 8L.01 21 01 
| 697528 = s«COPER & SERV MAN _OCTB2 69752-90001 APRS 69752-90002 8L 01 21 02. 
@I736A —==«CPER MAN. =-=—=———S—S~*~«T BZ. G9TS4~90001 MASS 69754-90002 €L 01 21 01 
| MAN CHANGE == APR83 69754-90001 : | | 
62755A «OPER & SERV MAN. OcTS2 69752-90001 APR83. 69752-90002 BL 01 21 02 
“697598 --—=—=s«OPER& SERV MAN JUNS4. 69759-90001 JUNBS. 69759-90002 &L 01 21 02 


OMAN CHANGE = JUNB4 69759-90001 


PAGE 302. «|| 11708785 eG ere ee eee : = eee one = es PAGE 317 | 
| MODEL «==«s«OSSsSCL ERATURE H/C H/C PART FICHE. FICHE. PART MPD SS ana S 
NUMBER CC TYPE DATE so NUMBER —s«DATE~—=sSNUMBER 


eee ee Lot ve 
ESCRIPTION #ee oo at DESCRIPTION *#H DESCRIPTION *#* DESCRIPTION tel DESCRIPTION tik DESCRIPTION, feck 
: ee | 697594, SERV NOTE SET BELOW 


ocT8s ey 
cers 69759A-1 - MARES. HA SER 24090 t BELOW.MUD TO PREV SYS HANG~UP WHEN INTERNAL TRIG 1/0 CARD 
| 69770A ~OPEK MAN. MARS 69770-90003 OCTS3 69770-90004 BL 01 21 01 
‘| 69771A OPER MAN | JUN82 69771-90003. SEPG2 69771-90004 8101 21 01 
‘| 697754... OPER MAN — JANB4 69775-90001 JUN8S 69775-90004 8L 01 21 02 
| 697908 = s«PER MANS FEB83 69790-90003 -OCT83 69790-90004 aL 01 21 02 
69791A—-—s—“<«*‘ 2P ERR MAN CSO~SOCMAR BS 5950-1980 _ JUNBS. 5950-1981 aL 01 21 02 
eae > MAND CHANGE MAY84 5950-1980 
“SERV NOTE SET BELOW | ocT8s oa 
O9T91A-69792A—1 -SANBS WN ALL SER.DOC CORREC FOR MEMORY CARD VERIF ROUTINES es 
a : 69791A-2 ee MARS5S WH ALL SER. SPEC FOR MEMORY CARDS +5 VOLT SUPPLY CURRENT 
697928.  —s«OPER MAN” MAR84. 5950-1980 JUNBS 5950-1981 BL _01 21 02 
ee ge MAN CHANGE MAY84 5950-1980 a 
SERV NOTE SET BELOW - JULES 
SIPITA“6S792A~1 JANSS. WN ALL SER.DOC CORREC FOR MEMORY CARD VERIF ROUTINES 
a | OPER & SERV MAN JANOO 00007-91304 = NOV74 00007-91354 01 17-01 
“7000 =«i(‘(té‘*é‘*‘«é ER | SERV MAN JUL66 07000-90000 APR84 07000-90050 8L 01 11 02 
OPER & SERV MAN —— MAY71.-07000-90002. -- NOV84. 07000-90062 aL 01 11 02 
 -SERV_NOTE SET BELOW : _MAY78 oe 
428. 7 DEC64 ~=—s SER _ 1-26. MOD TO IMPR REMOTE SWEEP ACTIVATION 
. 136  JUL65 SER BELOW 15.M0D TO IMPR PERFORMANCE 
139 JUN65 SER BELOW 207.M0OD TO CORRECT INTERMITTENT ZERO OFFSET WHEN IN AC ODE 
ne JUN65 SER BELOW 207.PREF BAL FOR X REBAL POTENTIOMETER 
NOV65 MOTOR TUNING CAPACITOR FAILURE 
70008-1/1360-1 AUG65 CIR MOD TO IMPR HI SPEED: WRITING CTHIS ‘NOTE DOES NOT APPLY ‘TO ALL 700A RECORDERS 
TO00A-2 AUG6S.. ACCESSORY COMPATAGILITY | 
7000A-3/7030A-2. JAN66 RETAINING SPING FOR TIME BASE. RELAY 
7000A~4 MAR66 .. MOD TO: ELIM ZERO SHIFT WHEN CHNG RNGE 


-7Q00A~5B/7001A-18  JUL72 WN SER 713 TO 730.MOD FOR IMPR PERF OF THE VARIABLE RANGE CONTROL - 
TOOGA-6A/7001A-2A AUG67 SER 722- & 726-.PREF REPL FOR CR301. 


? ~- 7000A-7001A-2 HAY74 WN EARLY SER.FAN MOTOR DELETION 
70001 «=—s—i‘<«é‘<CS RV NOT SET. GELOW TD OCTRS a ae 
Soe ts R604 MARSS WH ALL SER.MAINFRAME TO SYSTEM II CABINET INTERLOCK KIT (HP 5061-9061). 
001A =——=<“«*CSPER SERV MAN —-JUL66 07000-90000 —sAPR84 07000-90050 BL 01 11 02 
pee “OPER € SERV MAN MAY?1 O7000-90002 NOVBA 07000-90062 SL 01 11 02 
SERV NOTE SET BELOW MAY78 
7001A-1 OCT70 WA SER 641 TO 933.MOD TO CORREC ZERO OFFSET ERROR 


~ 7OQQA=5B/7001A-18. JUL72 WN SER 713 TO 730.MOD FOR IMPR PERF OF VARIABLE fonts 
7000A~7/7001A~2 MAY74 WN EARLY SER FAN MOTOR DELETION 
7OODA-6A/7001A~2A AUG67 SER 722= & 726-.PREF REPL FOR CR301 | 


| 7004a  =————=S*PER & SERV MAN _—FEB70 07004-90003 mhAR75 07004-90053 01 11:02 
| 7004a/B - SERV NOTE SET BELOW. _ MAY78 : | 
aera 70040-5—t—i“‘i‘éC‘ TOWN OPERATING CAUTIONS 


\yoges oS eee : pice pee : Pn oe : ee es core aie: ee a. oe PAGE 318 
‘1 MODEL = -O—~—~—<“<«~C*«<CL ERATURE «= H/C PART. . FICHE © FICHE PART MP Be ee as 
aBMMED = of: TYDE.. ee «SY ef ~e Ahimgen “Na?re au bene ns. Be ae a 


70014 


7004A 
7004A/8 


“ 11/08/85. 
ae NUMBER 


~ PAGE 303. 


SCRIPTION wke 


| 705A 


| 70108 


—TO15A- 


70158 


‘PAGE 304 = | | 11/08/85 
ee epee A MODEL | 


SCRIPTION #e 


! oiika li oe 


Se TYPE 


NUMBER. C OTE | 


OPER & SERV MAN —s- JUL66 
OPER & SERV MAN MAY71 


SERV NOTE SET BELOW 


7001A~1 oct70 
7O00A-SB/7001A=18  JUL72 


7OQ00A-7/7001A-2. MAY74. 
-POODA-6A/7001A-2A  AUGG7 


OPER & SERV MAN FEB70 


SERV NOTE SET BELOW 


O04a-5 ocTe9 


LITERATURE H/C 
TYPE DATE 


7004A~68 = s—~*~S*«< NV 


7008818 NOS 

—-7004B-2——s—~S*=«C 71D 
70048-3.  ecT70 
70048-4 s(TA 


—. 70048-5 | 
70048~6/7034A-7 OCT?3 
70048-7 MAY74 


7048-8 = OCT IS I 


OPER & SERV MAN, i DECaI 


OPER & SERV. MAN AUGG7 
SERV NOTE SET BELOW 
-7O05A~1 AUG67 
2005A-2._—-  OCT67 


OPER & SERV MAN AUG67 


OPER & SERV MAN _—sSEP68 
‘WAN CHANGE JUN73 


SERV NOTE SET BELOW 


- 7005B-1/70358-1 -DEC70. 


OPER & SERV MAN —-JUL76 
MAN CHANGE -MAY77 


MAN CHANGE GMBH = =—»s-OCT77 
INSTALL INSTRUCTS AUG77 


SERV NOTE SET BELOW 


7010A-1 = 
7010A~2/7015A~1 © APR76 


~ 7010A=3/7015A-2 APR76 


7010A-4/7015A-3 = APR76 


— T010A/B=3 ocTso 


OPER & SERV MAN JUL84 


INSTALL INSTRUCTS  AUG77 


SERV NOTE SET BELOW 


~~ 70108-1/70158-1 MAR8O 
. 70108-2A/70158-2A JUN8O 
~ 7010A/B-3 ocTso 


“OPER & SERV MAN  -SUL76 


MAN CHANGE MAY??? 
MAN CHANGE~GMBH OCTr?/ 
INSTALL INSTRUCTS . AUG77 
SERV NOTE SET BELOW 


7010A=2/7015A~1 APR76 


7010A-3/7015A~2 APR76 


—7010A°4/7015A-3.-- APR76 


OPER & SERV MAN. AUG84 
- INSTALL INSTRUCTS . AUG? 
SERV NOTE SET BELOW 

70108~-1/7015B~1 : MAR8O 


07000-90000 ~—« APR&4. 07000-90050 BL 01 11 02. 


p7On4-90008 hAR75 07004-90053 01. 11:02 


WN OPERATING CAUTIONS 


07005-90001 MAY83 07005-90051 aL 01 11 02 


07000-90002. yes 07000-90062 Je 01 11 02 
| M 
WA SER 641 TO 933.MOD TO CORREC ZERO OFFSET ERROR 
WN SER 713 TO 730.MOD FOR IMPR PERF OF VARIABLE CONTR 
WN EARLY SER FAN MOTOR DELETION 
SER 722- & 726-.PREF REPL FOR CR301 | 


AY78 


ses . 7 | PAGE 318 | 
H/C PART FICHE FICHE PART NM PDP. 
NUMBER _—s—dDATE NUMBER LT V 


G 
kkk DESCRIPTION *** DESCRIPTION *t* DESCRIPTION tobe DESCRIPTION teik DESCRIPTION trick 


SER BELOW 919.MOD TO IMPR REL. SUPER 7O04A~1/2/3/4/44/48/6 SERVICE NOTES 
SER BELOW 1020A.REC IC REPL . 
SER BELOW 1045A.CORREC USE OF RESPONSE SWITCH 
INSTAL PROC FOR INCREMENTAL CHART ADV COMPATIBILITY KIT 
SER SELOW 1108A.IMPR PWR TRANSISTOR: 
ALL SER.CHNG OF OVERLOAD CIR THYRISTOR.NOT AVAILABLE 
SER 928A TO 1240A.CHNG OF OVERLOAD CIRCUIT ZENER 
SER 1240A04224 CAPPROX).REROUTING OF FUSE ‘BOARD WIRING 
SER BELOW 1544A.REC NEW Y-AXIS WIPER PLATE DSSEMELY: & PEN CARRIAGE BLOCK 


07004-90002 — MARB2 07004-90052 GL 01 11 02 


07005-90001 mares 07005-90051 8L 01 17 02 
AN 
SER BELOW 726-.MOD TO STOP X-Y INTERACTION DUE TO. MOTOR BRUSH ARCING 
PREF REPL FOR Q109 & a209 : 


| 74148 


07005-90003 = JAN8S 07005-90053. 8L 01 11 02 

07005-90003. fel ae Be al ee | 

; JANET ies } | ee ek Ca er oe 

WA SER 1044A01507 TO 1044A01525.MOD PROC TO CORREC A MISWIRE IN PWR RECEPTACLES | a 
07010-90001 = APR78 07010-90051 8L on 02 | et ae — : 1 7H18A 


07010-90001 
07010-90001 - 
07010-90010 SEP77 07010-90060 de 01 11 01 FOR CARRYING CASE ~ OPT 004-011 


~ S ANB 
NOT AVAILABLE 
WO 7010A SER BELOW 600.7015 SER BELOW 530.mMOD To STOP PEN SOLENOID FROM STICKING | 
WO SER BELOW 1605.M0D TO STOP Y=AXIS SERVO MUTGR GEAR MESH PROBLEM 
WO 7010A SER BELOW 1618A.iMPR X & Y-AXIS SLIDEWIRES & ELIM OF SLIDEWIRE LUBRICATION 
WN ALL SER.REC PEN HOLDER ASSY ‘REPL FOR LISTED OPTS. TO PREVENT BREDNASE 


07010-90002. OCT84 07010-90052 8L 01 11 03 | | 
07010-90010 lee 07010-90060 8L 01 11 01 FOR CARRYING CASE - OPT 004-011 


4 
WA SAFETY.SER 2008 & BELOW.MOD TO CORRECT PWR SW. WIRING 
WN SER 1749A TC 2008A.MOD TO PREVENT 8V REGULATOR FAILURES 
WN ALL. SER.REC ren HOLDER ASSY REPL FOR LISTED OPT TO PREVENT BREPKAGE 


07010-90001 APRIB 07010-90051 BL 01 4 Oe 

07010-90001 

07010-90001 

07010-90010 : nd 07010-90060 8L 01.11 01 FOR CARRYING CASE OPT 004-011 


wo 7015 SER BELOW 530.MOD TO STOP PEN SOLENOID FROM STICKING 
WO SER BELOW 1605.MOD TO STOP Y-AXIS. SERVO MOTOR GEAR MESH PROBLEM 
WO. 7015A SER BELOW 1621A.IMPR X & Y-AXIS SLIDEWIRES & ELIM OF SLIDEWIRE LUBRICATION 


07015-90002  DECB4 07015-90052 BL 01 1 02 creak | be: 
07010-90010 ere 07010-90060 ‘BL OT 1 O14 FOR CARRYING CASE | * OPT 004-011 | a 


AN81 
WA SAFETY. SER 2008 [ BELOW. mop TO CORRECT PUR SW WIRING 


ae as ae 7 = Sat “PAGE ene i. | 11/08/ 
H/C PART FICHE FICHE PART MPD P|) ee ae ee | 
i che . ; — Soe ee | _NUMB 


1UMBER DATE NUMBER - TON eh 
tkk DESCRIPTION kkk DESCRIPTION kek RESCDTPTTON a¢4 RECreTDT TA ete NECho Te eAN dad 


MAN CHANGE-GMBH OCTr? 07010-90001 

INSTALL INSTRUCTS. AUG77 07010-90010 SEp?7 07010-90060 SL 01 11 01 FOR CARRY ING CASE ~ SFT 004-011 

SERV NOTE SET BELOW JANS 

-7010A-2/7015A-1 APR76 WO 7015 SER BELOW 330. MOD TO STOP PEN SOLENOID FROM STICKING . 
7010A-3/7015A~2 APR76 WO SER BELOW 1605.M0D TO STOP Y-AXIS SERVO MOTOR GEAR MESH PROBLEM =~ 
7010A°4/7015A-3. APR76 WO 7015A SER BELOW 1627A.IMPR X & Y-AXIS SLIDEWIRES & ELAM OF SLIDEWIRE LUBRICATION 


OPER & SERV MAN AuG84 07015-90002 DECas 07015-90052 8L 01.11 02 

JINSTALL INSTRUCTS | AUG77 07010-90010. anise 07010-90060 8L 01 11 01 FOR CARRYING CASE - OPT 04-011 
SERV NOTE SET BELOW ANB1 

FO108"1/70156~% MAREO WA SAFETY. SER 2008 & BELOW.MOD TO CORRECT PWR SW WIRING 


PAGE 304 | 490785 oe fe een | PAGE 319 - We 
Es a | MODEL 0 LITERATURE =—sH/C_——sSK/C. PART~—sFICHE “FICHE PART MP OD P | oo MBER 
. a De ONUMBER Oe TYPE DATE NUMBER -~DATE.~=—ssNUMBER «SsdLsSsTs«CV~SCG tee ge Lee ae 
RIPTION Wesco ep Pe he | tke DESCRIPTION eH DESCRIPTION ** DESCRIPTION Ht DESCRI :PTION ##% DESCRIPTION Hee 
: 70158 ~=——=<C«~*«S010B-2K/7015B-2AA JUN8O WN SER 1749A TO 2008A.MOD TO PREVENT 8V REGULATOR FAILURES TAS 
ne SB - OCTBO WN ALL SER-REC PEN HOLDER ASSY REPL FOR IMPROVED PERF 
| 70298 OPER & SERV MAN —DECES 07029-91350 suL72 07029-91400 01 11:02 
7030A—«s~=*é«SS RV NOTE: SET BELOW “MAY78. 
rae fo kOe See: 2 - »JUL6S SER BELOW. 130.mM0D TO IMPR PERFORMANCE 
-- 7030A=1/136A-1 AUG65 SER BELOW 200. IMPR IN HIGH SPEED WRIT | 
 ‘7O00A~3/7030A-2  s- JAN66~—s«#RETAIN SPRING FOR TIME BASE RELAY 
.  7030A-3: : MAY74 WN. EARLY SER. FAN MOTOR DELETION 
7O30A/AM «OPER. & SERV MAN —-AUG6B_07030-90000 ——«-MAR71.-07030-90050 8L 01 11 03 
ray MAN CHANGE G = FEB71_ 07030-90000 
70344 =—=——t«é« PEER & ‘SERV MAN JaNB1 07034-90001 DECB1 07034-90051. 8.0111 02 
: MAN CHANGE SEP81 07034-90001 
SERV NOTE SET BELOW MAY78 
136°. . JUL65.) SER BELOW. 130.MO0D TO IMPR PERFORMANCE ; 
7034A~1. ae JUN70 WN SER BELOW 1013A.REC REPL OF AR101 +.AR201 
7034A-2 - AUG70 WO SER GELOW 1014.MOD TO CORREC ZERO CONTROL FOR OPTION -001 (METRIC). 
7034A-3 ss AUG70 WN SER BELOW 10AGA.CORREC USE OF RESPONSE SWITCH 
—7034A-6 OCT71 WN SER BELOW 1106.IMPR PWR TRANSFORMER © 
7034A-5 | NOV72 WO SER BELOW 1206A.MOD TO ELIM CABL CHAF 
1034A~6 ALL SER.CHNG OF OVRLD. CIR THYRIS.NOT AVAILABLE er 
- 720048-6/7034A-7. -—«-OCT73.- WO SER BELOW 1332A.CHNG OF OVRLD CIR ZNR 
7 7034A-8 OCT?5 WO SER BELOW 1524A.REC NEW Y-AXIS WIPER PLATE ASSY + PEN CARRIAGE BLOCK 
1035A © SERV HOTE SET BELOW ; OCT78. 
TO35A~1A MAR67 - PROC FOR REPL OF Y~AXIS TRAILING CABL |: 
7T035A~28  AN74 SER BELOW 643.REC REPL X-AXIS SERVO MOTOR 
TO35A-3A . es SER BELOW 643-00858.REC REPL OF Y-AXIS SERVO MOTOR 
7035A~4 MAR67 SER BELOW 1068.REC SWITCH REPLACEMENT — 
7035A~-5 MAR67 SER BELOW 643~.REC POT REPLACEMENT | 
7035A~6 - JUN67 SER BELOW 626=.REPL Y-AXIS PEN SCALE 
TO35A~7 | eee JUN67 SER BELOW 626-.REPL PEN ARM ASSEMBLY 
7035A-8. OCT67 PREF REPL FOR Q107 + Q207 
7035A-9/70358-1  . MAR72 WN ALL SER.REPL OF X WIPER 
7035A/AM OPER & SERV MAN —-MAY67 07035-90001 = JANBS 07035-90051 8L 01 14 02 
{70358 OPER & SERV MAN _—-JUL84.07035-90005 —-- NOV84 07035-90055 8L 01 11 02 
| SERV NOTE SET BELOW ocT73 
. a ee ies - -7035A-9/70358-1 MAR72 WN ALL SER. REPL OF X WIPER 
REPL. | ee ee 70058-1/70358-1 DEC7O WA SER 1040A04599 TO 1049A04717,1049A06717,1049A04722,1049A04728 TO 1049A04731, 
: Bees CONT'D 1049A04733 TO 1049A04737 + 1049A04740,MOD PROC TO CORRECT MISWIRE IN PWR RECEPTACLE 
7035B=-2A - MAR76 WN ALL SER.CHNG IN COMMON MODE REJEGTION TEST PROC . 
: 70358-3 . OCT75. WO SER BELOW 1543A.REC NEW Y-AXIS WIPER PLATE ASSY +. PEN. CARRIAGE BLOCK 
: -70358-4 - OCT77 WO SER 1620 & UP.MOD TO ELIM Y-ARM OSCS AT 240 VAC. 
7040, -—=—S=SCXINST ALL INSTRUCTS  JANOO 07040-90001 -—««JAN85 07040-90051 8L01 11 01 FOR. 07041-60025 


INSTALL INSTRUCTS JANOO 07040-90002 JAN85 07040-90052 8L 01 11 01 FOR 07040-60915 
INSTALL INSTRUCTS JANOU 07040-90003 NOV84 07040-90053 8L 01 11 01 FOR 07040-60917 


INSTALL INSTRUCTS. JANOO 07040-90004 —JAN?3 07040-90054 = 01 11 01 FOR 07040-60005 eo te ee a 
OPER & SERV MAN ——-DEC81 07040-90005 = MARB2 07040-90055 8L 01 11 03 Pee ee, ees 


SERV NOTE SET BELOW = = TBO 


AGE: 305 2 P08 IBS eee as fete IE sate nd 2" S PAGE BeOS 11708785 
Cees bd eae SS MODEL > LITERATURE... He “We PART FICHE FICHE PART % PD Pp SALE GES as bie aha 8 Sane a MODEL 
Dy ae ee NUMBER. = CTYPE ODATE- NUMBER «DATE NUMBER = L TV ese | NUMBER 
RIPTION tiki ep eae Gog Salen nen a gees a Ae 2 eit DESCRIPTION kik DESCRIPTZGN kkk DESCRIPTION + bik ‘DESCRIPTION wee DESCRIPTION he 


Inégna i Ag nae . : “ 1 au?z> Ua ‘eke ee Au aaa inn: PS ee ENA EER IPR Awe fe Paige ENE : ; ne SS S5 


il Se ee ea“ seeen ST Se ee Se ee ee a ee 


~ 70358-2A MAR76 WN ALL SER.CHNG IN COMMON MODE REJEGTION TEST PROC 


7035B-3 OCT75 WO SER BELOW 1543A.REC NEW Y-AXIS WIPER PLATE ASSY + PEN CARRIAGE BLOCK. 
| 7035B-4 = == OCT?7 WO SER 1620 & UP.MOD TO ELIM Y-ARM OSCS AT 240 VAC 
|-7060A == INSTALL INSTRUCTS — JANOO 07040-90001 © JAN85 07040-90051 8L 01 11 01 FOR 07041-60025 


INSTALL: INSTRUCTS  JANOO 07040-90002  §§_JAN85 07040-90052. 8L 01 11 01 FOR 07040-60915 ~ 
INSTALL INSTRUCTS  JANOU 07040-90003 “NOVE4. 07040-90053 8L 01 11 01 FOR 07040-6091¢ pire? sales ea 
INSTALL INSTRUCTS JANQO 07040-90004 “JAN73 07040-90054 01.11 01. FOR O7040~60005. : . | a 


014 
OPER & SERV MAN | DEC81 07040-90005 MARZ 07040-90055 8L 01 11 03 
SERV NOTE SET BELOW ocTao ors 


PAGE 305 ji} 1908/85 ee te . | | 20s eee PAGE S20 Ps 0885 | 
vo Po MODEL 0 CLIETERATURE = H/C. H/C PART ~=—s FICHE = FICHE PART -% POD OP. a | i 1} | MODEL 
a |) NUMBER. CO TYPE DATE NUMBER —_—_COATE. NUMBER o=L T VG. | NUMBER 

IPTION #ee ne ea ae : : wee DESCRIPTION *#** DESCRIPTION *#* DESCRIPTION *#% DESCRIPTION **# DESCRIPTION tei apo 
TOA0A — TOA0A-1 _ JAN72 WA SER BELOW 1143A.MOD 7o ELIM ERRATIC SWEEP START = Bee eae eee Pe aE OBOR 
oe  POH0A-2 - NOT AVAILABLE as cae fe ee 

7O40A~3 "= WA 740A SER BELO¥ 1207.MOD TO ELIM ERRATIC TINE BASE RESET we : ee ee 
“POROA~4/7O41A-2 JUL WO SER GELOW 1415A.IMPR Y-AXIS WIPER ASSY KIT : | | 7585a 
 POADASSA/TOMIATSAY JUN76 WN ALL SER-PROG FOR APPLY iiiER CMPD (SI GREASE) PN 6040-0239 TO “XAKIS SERVO. MOTOR : oe 
-TOAKA~2A/7045A-2A/ MOUNTING ASSY = ey ae 
TORGA-SA/7047A~1A TS90A 
- TOADA~6/7041A~4/ oe ALL SER. X-¥ AXIS WIPER/INSTAL + + ALIGNMENT PROCEDURE, + ELIN OF SLIDEWIRE LUBRICATION Ba eee, 
TOASA~3/7045A-3/ an: erebe Geers 
-_7046A~6/7047A~2 | ge heaps Son SPL" VRS 9Oe 
| | © TO40A~7/7041A-5 OCT77 WO SER BELOW 1739A.DIODE BRIDGE RECT REPL TO DISCRETE RECTS ' 3 o (eee) . 
(| 7041A INSTALL: INSTRUCTS = JANOO 07040-90001 JAN8S 07040-90051 8L 01 11 01 FOR 07041-60025 Sa | | ?590¢R 
| INSTALL INSTRUCTS JANOO 07040-90002 = JAN85 07040-90052 8L 01 11 01 FOR 07040-60915. | ae 
INSTALL INSTRUCTS JANOO 07040-90004 © JAN73 07040-90054 = § 01 11 91 FOR 07040-60003 Ae ee Pe re 
OPER & SERV MAN DEC81 07040-90005  MARS2 07040-90055 8L 01 11 03 ae ona TaD: 
SERV NOTE SET BELOW OcTsO | ee eal. Bel 2 


7040A~-3/7041A-1 = WA TOMIA SER BELOW 1204A.MOD TO ELIM ERRATIC TIME BASE RESET 
7040A~4/7041A-2 JUL74 WO. SER BELOW 71416A.IMPR Y-AXIS WIPER ASSY KIT. 
7OA0A-SA/7041A-3A/. JUN76 WN ALL SER-PROC FOR APPLY THERM CMPD’: (ST GREASE) PN 6040-0239 TO X-AXIS SERVO MOTOR 
7044A-2A/7045A-2A/ oes MOUNTING ASSEMBLY 
7046A-5A/70A7A~1A 
7040A-6/7041A~4/ JUL74 wn ALL SER. X~¥ AXIS WIPER/INSTAL +, ALIGNMENT PROC, + ELIM OF SLIDWIRE LUBRICATION 
JO44A-3/7045A-3/ 0 


-72046A~6/7047A—2 | ee | 7 

~~ - 7O40A~7/7041A-5 OCT77 wo SER BELOW 1739A.DIODE BRIDGE RECT REPL TO DISCRETE RECTS 

7OAMA OPER & SERV MAN FEB81 07044-90000 —MAY81._ 07044-90050 8L 01 11 02 

one SERV NOTE SET BELOW ocTso 
7044A-1/7045A-~1 JUL74 wo SER BELOW 1414A.IMPR Y-AXIS WIPER ASSEMBLY KIT 
TOS0A-SA/7041A-3A/.  JUN76 WN ALL SER.PROC FOR APPLY THERM CMPD (SI GREASE) PN 6040-0239 10 X~AXIS SERVO MOTOR 
T044A-2A/7045A~2A/. . MOUNTING ASSEMBLY 


7OS6A~5A/7O47A-1A 

7040A76/7047A~4/ JUL76 WN ALL SER-X-Y AXIS WIPER/INSTAL + ALIGNMENT PROC, + ELIM OF SLIDWIRE LUBRICATION 
7044A-3/7045A-3/ 

 2046A-6/7047A~2 | 

7044A-4/7045A~4 OCT77 WO SER BELOW 1739A. DIODE BRIDGE RECT REPL TO DISCRETE RECTS 


oo | —. (OAKA/7045A-5 OCT7? WO SER BELOW 1739A.ENHANCED VERNIER (CAL) POT MOD 
| 70448 OPER & SERV MAN NOV80 07044-90006 JULES" 07044-90056 8L baa 11 02 
’ : MAN CHANG MARE3 07044-90006 
| - SERV NOTE “SET BELOW JANB2- 
70448-1 AUG81 WN SER 21294 & ABOVE. IMPROVED X & Y AXIS ATTEN ASSY . 
| 7045A: OPER & SERV MAN .- FEB81 07044-90000 ~..MAY81 07044-90050 ie 01 11.02 .- 
' SERV NOTE SET BELOW 80 


| OCT 
7044A-1/7045A-1. JUL74 WO SER BELOW 1474A.IMPR Y-AXIS ASSY ‘KIT : 
TOS0A“SA/7041A-3A/ JUN76 WN ALL SER»PROC FOR APPLY THERM CMPD ‘St GREASE) PN 6046-0239 TO X-AXIS- SERVO MOTOR 
 TO44A-2A/7045A-2A/ ad MOUNTING ASSEMBLY ) 
— TO46A~5SA/7O47AM1A 
7040A-6/7041A-4/ JUL76 WN ALL SER. x-¥ nets WIPER/INSTAL + "ALIGNMENT PROC, + ELIM OF SLIDWIRE LUARICATION 
TO4KA3/7045A~3/ 


2046A-6/7047A-2 ee ee ee ie 
T044A~74/7045A~4 -OCT77. WO SER BELOW. 1739As DIODE BRIDGE RECT REPL TO DISCRETE RECTS Pak eae 
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| JUN7S WO SER BELOW 1523.M0D OF GAIN POTENTIOMETER On "1 + Ye AXIS AMPLER TO IWPR REL + 
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 7100B-9 -_MAYB1 WA SER 2042A & 2043A.REC PEN DRIVE PULLEY ASSY & STOP REPL we 
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JAN72. 07123-90006 


JAN75 07123-90006 


JANOO 07723-90011 
JANOO 07123-90015 
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MODEL 0 LITERATURE. . H/C H/C PART FICHE FICHE PART M P D P MODEL 0 LITER 
NUMBER Coe TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER L T VG NUMBER Cc nN 
ae wee DESCRIPTION *#%* DESCRIPTION *%* DECRIPTION tick DESCRIPTION ik DESCRIPTION kick ; : 
72100 -. SERV_NOTE SET BELOW HAY78 8182A OPER & SEf 
7 oe FAVORS - MAR?74 WN ALL SER.TIMING + SIG LEVL CORRECTIONS “MAN. CHANGE 
7210A-2 MAR74 WN ALL SER.PARTS LIST CORRECTION FOR PEN SOLENOID ~ SERV NOTE 
7210-3 APR74 WN MECHANICAL PARTS LIST CORRECTIOM - 8182A-1-S 
$0624-7/72108-4/ MAY?4 WN ALL SER.PEN LIFT ASSY + SPRING MODS 8182A-2. 
pe ed MAY74 WN ALL SER.PEN LIFT SOLENOID DIFFERENCES eat 83 , OPER & SEF 
~—-7210A~6 : JUN74 WN ALL SER.ELECT ALIGN PROCEDURES REQUIRED AFTER CHANGING SERVO PREAMP /MECHANICAL assy 83001A OPER & SEF 
7210A-7. JUL74 WN ALL SER.DOS III DRIVERS FOR USE WITH HP 2100 SYSTEMS MAN CHANGE 
9862A-12/7210A-G/ = AUG74 WN ALL SER.PC BOARD NUMBER CONVENTIONS ee : a 
T203A-5/7202A-8/ 83003A —-« OPER & SEF 
 F201AS2/72000-9 Se | oe ie es : 
9862A-13/7210A-9/  AUG74 WN ALL SER.NEW PLOTTER Hoop LATCH 83004A =... OPER & SEF 
7203A-9/7202A-9/ eee Oe oe es 
7201A~3/7200A-10. -B3021A OPER & SES 
72 210A~10 SEP74 WN ALI. SER.2100 COMPUTER PLOTTER DRIVER AND LIBRARY COMPATISILITY | de ee ae eke 
9862A-14/9125A/B-1 OCT74 WN ALL SERS RONVERT ONE PLOTTER MODEL TO ANOTHER 8327A. OPER & SEF 
“T210A~11/7203A~8/ MAND CHANGE 
7202A-7/7201A-4/ | . : | | ver ee 1 ee) eee eee | 
7200A-8 ea i is . . ~B340A_ OPER & SEF 
7e10A-12. - OCT74 WN ALL SER. INTERFACE/CONVERSION KIT FOR OPERATING 7210A PLOTTER WITH. 2100 COMPUTERS eo4 -- MAN: CHANGE 
7208K-13/72108-13/ FEB75.WO SER BELOW ‘15044. REC PEN LIFT SOLENOID. SUPERS ?205A~3,7210A-2 2 T210A~5,9862A-8 | 7 Open b cee 
on Pers 
-7202A-13/7203A-14/ = OCT7S WN 7210 SER BELOW 1540. NEW Y=AXIS WIPER PLATE ASSY + PEN CARRIAGE BLOCK: _ MAN CHANGE 
~-7210A-14/9862A-17 ot. ~ SERV NOTE 
T200A-14/7201A~5/  — JUN76 WN ALL SER« PLOTTER SLIDEWIRE MAINTENANCE 8340A-5 
~—T202A-14/7203A-15/ - , B340A-6 
T210A@15/9125A/B- 3/° : re ~ -8340A-10 
- 9862A-18 | ; pare ~B340A-11 | 
7200A-15/7201A-6/ JUN76 WN ALL SER.PLOTTER PLATEN CLEANING - Pe eee sce 
7202A-15/7203A-16/ | | , , 8340A-C75 | MAN SUPPL 
Seieaaeee eens 4/ | ; . . We (MAN. CHANGE 
"geeee20 FEB77 WN SER BELOW 1620A.NEW CHART HOLD (AUTOGRIP) SUPPLY BOARD | ~8340A-HO2 = MAN CHANGE 
Ae ae ee e Wea Pee en ee eee ee ge | “B349A OPER. & SEF 
| 722A OPER & SERV MAN MAY61 722A-910 — FEB80 5080-5781 8L. 01 09 01 | MAN CHANGE 
MAN CHANGE ~SAN62 722A-910 | _ a i 
oe es oe ae | | ? | 8350A OPER & SER 
7220A/S_ SERV NOTE SET BELOW 2 . APR81 : ae . MAN: CHANGE 
Feenh eels 7(221B/S=1 SEP79 WN ALL SER.SPEC INSTRUCTS FOR ADJ PEN TRAVEL & PEN HEIGHT aSCDMA 
. B/S-1_ | Site | a ae . 
9872A/B/S~2 JUN8O WN ALL SER.PLOTTER PEN TRAVEL,HEIGHT,FORCE & DAMPING ADJ B350A-3 | 
7221A/B/S-2 | i . | | | 7 | 8350A~4 
7220A/S-2 a. ae s | é : | 
f220A/S-3S NOV80 KO. SAFETY.» SER 2047 & BELOW.MOD TO ELIM POT SHOCK BALARD 8350A-001 MAN CHANGE 
7220C/T ‘SERV NOTE SET BELOW APR83 
7220C/T=1 OCT81 WN ALL SER. REC PROC FCR REPAIRING PWR SUPPLY PCA FAILURE ; |e 8350A~400 OPER & SER 
Pee Ege tGeTs FEB83 . SER 2237 & ABOVE.PLOTTER DESIGN CHANG TMPROV REL uf eek “MAN. CHANGE 
. : : 83508 OPER & SEF 
T22ta - SERV NOTE SET BELOW - : 


MAN CHANGE 


i: coe - - APR81 Pee cas og Tiger a sae, a ane ts 
7221A-1-S/9872A-5°S AUG77 WA SAFETY.SER BEFORE 1734.ELIMINATION OF POTENTIAL SAFETY HAZARD 


11/08/85... : whe . , . . - PAGE. 350 Sel ieee: 11/08/85 eee ae 
MODEL 0... LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M PD e 7 ! - : = Soc Ce MODEL 0. LITERS 
NUMBER = C.~”:C*ST'YYPE—~=~*:é‘S;™SC‘Cé AT NJMBER DATE NUMBER LT V - NUMBER Cc TYF 
| Sas - eee TESCRIPTION *** DESCRIPTION *e* DESCRIPTION ik DESCRIPTION wikk DESCRIPTION kick cal eee ae ar 
(221K 7221A-2 | | SEP77 WN SER 1729A,1732A,1751A.MOD TO IMPR FIRMWARE : a a [| B3522A OPER & SERV 
may (72) Se SEP77 WN ALL SER.REC MEM REPL | | | 7 eo MAN CHANGE 
7 . 7221A-4/9872A-6 - —_- JAN78 WO SER BELOW 1801A.PWR SUPLY SWTC CHANGE z cae : : 2 
| 7221A-5/9872A-7 = APR7B WA SER BELOW 00325. FACTORY RETROFIT OF FLAME-SPRAYED CAB PARTS po |, 83522a-002 OPER & SERV 
| TEPAAGO/9BTEA~B OCT78 WO SER 1823A01381 & BELOW & 07221-60131 & 07221-66131 MFG BEFORE 10/1/78. CHNG PHR-UP_ nae - ae 
SEQ TO PROCESSOR 81B'S | | 83522a-004 OPER & SER\ 
7331 MM? MAR79 WA SER 1823A01350 THRU 1823A01450.REC PROC FOR REPL JUMPER ON RS232 INTERFACE PCA'S : Ree noe 
Feetictyoe7en-10- SEP79 WO SER 1913A02831 & BELOW.MOD TO PREVENT CONFIDENCE TEST FAILURE INDICATING DEFECTIVE eee tore 835254 -. OPER & SERV 
ry oo ~-.  INTERNAL-I/0 PCA. | ee a | MAN CHANGE 
a 9B7RA/B/S-2_ 7 AUNEO: ALL SER. PLOTTER PEN TRAVEL, HEIGHT, FORCE & DAMPING apd Movies eae ng Ween oe |e pane | 
-—7221A/B/S-2, ties fa ae de El ae ae -3525A~002 OPER & SERV 
i"  SPQQQMISSE.. ge 2 ere See Dae | MAN CHANGE 
T221A-95 oe a Wo SAFETY. SER 2047 t BELOW. mop 10 ELIM PoT swock HAZARD aoe ce eS | oe 


oe ne: " ~ | 83254-0048. OPER © SER 


“11798785 : 


NUMBER 


‘T221k 


| 72218/s 


Area 


| veetesT 


72217 


72254 


|) 7230 


~T24A/AR 
-T24AR 


724BR 


1.72400 | 


7245A/B 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN. 


- LITERATURE 
TYPE 


f221A~2 


- F221A-3 
7221 0-4 /9872A~6 


(E21 A-5/9872A-7. 
(20) Bye lOB72h=8 


(221 A~7. 


TATA 8/9872A-10 


9B72A/B/S-2_ 
7221A/B/S-2 
7220A/S-2_ 


7221-95 


7220A/S~2., 


 7221B/S-38 


SERV NOTE SET BELOW 
7421C/T-4 | 


STRV NOTE SET. BELOW 
7é20C/T37221C/7; 


o"Sareet-2 
SERV NOTE SET BELOW 


M121C/T=1 


SERV MOTE SET BELOW 
7225-1 oa 


MAN CHANGE 


24AR~1 


OPER & SERV MAN - 
INSTRUCTION MAN 


SERV NOTE SET BELOW 


‘T240A-26-S 


: SERV NOTE SET BELOW 
-. T245A/B- 
PoAeA/B-3~S 
~ CONT'D. 


ee 


DATE 


 SEP7?7 


SEP77 
JAN78 


APR78 
ocT7s 


-MARZ9. 
SEP79 


- JUNBO 

~-NOV80 

(SERV. NOTE SET BELOW 
- T220A/S~1,7221B/S=1 
-9872B/S-1 


--9872A/B/S-2_ 
--7221A/B/S-2 


SEP79 
JUNSO 


“NOV80 


OcT81 


FEB83_ 


ocTéi 


bEC8O 


 APR6Z 


NOV64 


Beir 
| JUN61 
Be NOTE SET BELOW 


OCTeu 


JANOO 
ihe 


-OCT8O 


- MARB4 


H/C PART 


FICHE FICHE PART MP 7 P 


NUMBER — DATE NUMBER LT G: 
wek TESCRIPTION *** DESCRIPTION *&x DESCRIPTION the DESCRIPTION kkk DESCRIPTION tekk 


Wh SER 


WN ALL. 
WO SER 


WA SER 


‘WO SER 
SEQ 


WA SER 
WO SER 


1729A,1732A,1751A-MOD TO IMPR FIRMWARE 

SER.REC MEM REPL 

BELOW 1801A.PWR SUPLY SWTC CHANGE 

BELOW 00325. FACTGRY RETROFIT OF FLAME-SPRAYED CAB PARTS 

1823A01381 & BELOW & 07221-60131 & 07221-66131 MFG BEFORE 10/1/78; CHNG PWR-UP 
TO PROCESSOR BB'S. 

1823A01350 THRU 1823A01450.REC PROC FOR REPL JUMPER ON RS232 INTERFACE PCA‘S 


1913A02831 & BELOW.MOD TO PREVENT CONFIDENCE TEST FAILURE INDICATING DEFECTIVE 


INTERNAL I/0 PCA 
WN ALL SER. PLOTTER PEN TRAVEL, HEIGHT, FORCE & DAMPING ADJ 


WO SAFETY. SER 2047 & BELOW.MOD TO ELIM POT SHOCK HAZARD oh 


WN ALL 
WN ALL 


PRB1 
SER. SPEC INSTRUCTS FOR ‘ADJ PEN TRAVEL & PEN. HEIGHT | 
SER- PLOTTER PEN TRAVEL HEIGHT, FORCE 8 DAMPING ADJ 


HO SAFETY SER 2047 & BELOW. MoD To ELIN POT SHOCK HAZARD - 


WN ALL 


APR82 
SER POW SUPPLY RCA ‘FAILURE 
| WPROS oe ee alae, 
. SER 2237 & ‘ABOVESPLOTTER DESIGN CHANG IMPROV REL 
OPES SO ABR BQ ee Eee 
WN ALL SER POW SUPPLY RCA FAILURE. 
og et  NPROR ES 
WN SER 2050A & UP.MOD DISASSY PROC ons 
723A-901  APR76 5080-5729  8L_01 21 02 
7230-901 ae i 
-724A-501A = MAY78 5080-5730 ~—s BL _-01 02 01. 
724A-SO1A . . sae 
ne WAY7B 
ALL SER.LOW CURRENT DRAIN MOD KIT 
00724-9003 MAR72 00724-9004 01.02 02. 
00726-9003 oS FOR SONOTONE BATTERIES 


UL81 
HO SAFETY. SER 2047 & BELOW. MOD TO ELIM POT SHOCK HAZARD 


'JUL81 


WN ALL SER.INSTRUCT FOR REPL HP=I0 PC ASSYS THAT HAVE. NEW GRNDING HARDWARE. 


WO SAFETY.SER 2047 & BELOW.MOD TO ELIM POT SHOCK HAZARD AT PLOTTER INPUT PWR RECEPTACLE 3 
WHEN PY OTTER PWR ON/OFF SW IS. IN OFF POSITION | 
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41/08/85 
MODEL. 


“NUMBER 


83522A 


| 83522A-002 
| 83522A-004 
| 83525A 


835254-002 
835254006 
| 235258 
| e3saon 
B3540A-002 
| B3540A-006. 
7 esss0e ; 

| 935450 ve 
a3545A-002 
835454-004 
| e3s72a 
| a35720 : 


/83590A 


83592A 


83592A~005 


LITERAT 
TYPE 


OPER & SERV. 


MAN CHANGE 


OPER & SERV 
OPER & SERV 
- OPER & SERV 


MAN CHANGE 
OPER & SERV 


MAN CHANGE 


- OPER & SERV 
-- MAN. CHANGE 


OPER & SERV 


MAN CHANGE: 


OPER & SERV. 
MAN CHANGE 


‘OPER. & SERV 
MAN CHANGE 


_ OPER & SERV 
—. MAN CHANGE 


OPER & SERV 


“MAN: CHANGE 


OPER &- SERV 


MAN CHANGE. 


OPER & SERV 
MAN CHANGE. 
OPER & SERV 
MAN CHANGE. 


~~ OPER & SERV 


MAN CHANGE 


“OPER & SERV 


MAN CHANGE 


OPER & SERV. 
MAN) CHANGE 
"ADDENDUM 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 
ADDENDUM 


OPER & SERV. 


& =. 
etre +4 ee bt 44 es fue 
i ae Th. 3 i. . et 

j ee t geiad 


nine m, ry r 
: _§ fn 8 8 
TT om pisod 
a. @ Sau 
poo pena st 

H & 
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7 “MODEL «= «0—~—SsSL: ERATURE 
ieee ne ie 
DESCRIPTION #8 ee SRE | 


‘725aR-—s—is*~*”:*« PEER & «SERV MAN 
ee MAN: CHANGE. 
SERV NOTE SET BELOW 
, —TRSAR=1 
7260/7261 SERV NOTE SET BELOW 
EA Poco 7260A-1.— 
5e0A-2 
-7260a-3 
T260K/7261A~8 
 T260A75 
7260A~6 
7260A/7261A-7 
7260A~8 
 7260A-9 
7260A/7261A-10 


MINFRM UNRGLT SUPPL 


10A~1 


735A OPER & SERV MAN 
. MAN CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 

735A~7 

T35a-2 

T35A-3. 


T3BA/AR OPER & SERV MAN 


(38AR-1D 
(38AR-2A 
738AR~3/738BR-1 


7388R OPER & SERV MAN 
HO MBN CHANGE | 
, SERV NOTE SET BELOW 
738AR~3/738BR-1 
- 733BR-2 
738B7-3 


T39AR OPER & SERV MAN 

ne oo MAN CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 
739AR=1 


740A —s=—i‘<«*é‘«‘<S OPER SERV MAN 
Le ‘MAN CHANGE. 
~ SERV NOTE SET BELOW 
~TAOA~1 
TAOA~2 - | 
: T40A-3 
- 7A0A-4/7408-1A 
~ 740A-5/740B-2/ 
THI NW6/TEIB=1- 


‘TION PROB 


|11708/85 
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| 738ARs—sSSERV NOTE SET BELOW 


ne 


> 
Sept wii Basta 
Bee HuvecunevennesneenesEAtHHnGRAHEED 
: 


Hic 
DATE 


APROS 
MAR6S 


MAR66 


AUG73 


JAN74 
FEB?4 


FEB74 
-MAR73 
 RPRT4 
“AUGTS 


NOV74 


| | ‘NOV74 
OP TBIOA BERV NOTE SET BELOW 


~ DEC79 


: pECeD 


OCT71 


FEB66 
JUL66 


AUG75 
AUG63 


JUL70 


--MAR68 


FEB74 
SEP74 


MAR6S 


MAR74 
AUG6S 


AUG66 
AUG6S5 


SEP64 
SEP65 


DEC71 


~OCT65 
DEC6S © 
DEC6S 
 JANG7. 


WO ALL SER.CORRECT PN FOR C5 & 210 | 7 
00739-90002 SEP71 00729-90052. 01:09 01 
00739-90002 ce oa 
ae MAYTS. 0” 
ALL SER.MOD FOR INCR RESOLUTION | 
00740-90000 —sMAY78 spngesrey BL 01 09 02 
00740-90000 Pe es 


n | SeusdEniitnes hictie wiueians 
HHMUSAUENGOUEEOUECAAUOGNTTOMATECOMUYEOAGIOGOIVED nn 


“H/C PART FICHE 


“FICHE PART MP DOP. ! : 
NUMBER. DATE. NUMBER =L TVG | 
eek DESCRIPTION ak DESCRIPTION kik DESTRIPTION ick DESCRIPTION + btatad DESCRIPTION » ll 
00725-9001 ~APR8I 5080-5732 BL 01 09 01 re , 
00725-9001 vee | 
SER 209-00176 THRU 311-00245. BATTERY INSULATOR INSTALLATION , 


ao ‘APR79. 
WN ALL SER. RECOMMENDED SPARE PARTS. 


NOT AVAILASLE. 
WA SER 1406A.MOD TO IMPRV EXT CMND TIMNG 
WO ALL SER.NEW READ HEAD LAMP 


WH ALL SER.RECOMMENDED SPARE PARTS 


WN ALL SER.A2 CONTROL LOGIC ROM DIFF 
WO ALL SER.READ ERROR REMEDIES 

WN SER 1422A.NEW SERIAL I/0 BOARD 

WN SER BELOW 1436A.NEW Ad SERIAL 1/0 BRD 


WN SER BELOW TOASKS S19N REGULATOR CHANGE 


ae APR8O ) : 7 
Wo SER 1941400101 THRU 1942400125 .REC REPL oF 115-vac FAN MOTOR IN EVENT CF “FATLURE 


00735-90002 SEP73 00735-90052 0109 02 
00735-90002 
MAY78 


SER 54700200 & DOWN.REC STAB MOD 
SER 547-00330 & DOWN.MOD TO OVEN — 
WN SAFETY.SHOCK HAZARD REVISION | 


T38A-901 _ DEC71 738A-951 


MAY7S. 
WN FULL SCALE VOLTMETER CALIBRATION. MOD 
~ SER $41-01255 & DOWN.INCR REL MOD 
L7 RECOMMENDED REPLACEMENT 


00738-90003 MAY75 60738-90053 
00738-90003 rie. 
: MAY78. 


L1 RECOMMENDED REPLACEMENT nae 
WO SER 503-03200 & DOWN.PREFER REPL CAP 


01 09 01. 


01 09 02 


JAN?9 
WN al RECOMMENDED REPLACEMENT 
SER 431.& 509 ONLY.MOD TO RED NOISE 
SER 509~00350 & DOWN.CURRENT RED MOD. 
SER 610-00310. & DOWN.ADDN TO: INSTR. 
SWTCH i aula St2 REC. REPLACEMENTS 
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in go tere ot 
nitnieant Pipa: 
HOTTEFTEEEGAMENONUNGE itt ie 
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aoe | W/ 


‘TON: PROB T3OAR =-—s—s«*OPER & SERV MAN AUG 00739-90002 Reiss 00739-90052 01 09 01 


“MAN. CHANGE AUG66 00759-90002 
SERV NOTE SET. BELOW me MAY78 
739AR~1 “AUG65 ALL ‘SER. MOD FOR INCR “RESOLUTION. 


| 740A OPER 8 SERV MAN - SEP64 00740-90000 ——- MAY78 5080-5789 BL 0109 02 
MANE CHANGE SEP65 00740-90000 | ee 
SERV NOTE SET BELOW ee JAN79. | 
740A~1 DEC71 WN Q1 RECOMMENDED REPLACEMENT 
740a-200—=—“ Ss OCTES SER 431 & 509 ONLY.MOD TO RED NOISE 
740A-3 : DEC6S — SER 50900350 & DOWN. CURRENT RED MOD 
-ThOA~4/7408-1A DEC66 SER 610-00310 & DOWN.ADDN TO INSTR 


TAOA-5/740B-2/ JANG? SWITCH S9,S11,812 REC REPLACEMENTS 
741A-6/7518-1 aes: | . . 
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} 11708785. ce oie eee ce Oe ee ee ; PAGE 332 
MODEL 0 LITERATURE «H/C. -—s*H/C PART.~—s FICHE. «SCO FICHE PART M PODOP eae ee , 
Ban lee one NUMBER s«C—=i“‘( é‘STYPE:~~*~*~*~*C*éOAATTS NUMBER —sdDATE =—~—C*SNUMBER «OLCOTT OUVCOG 
DESCRIPTION sick ; Se ea eae tk DESCRIPTION tie. DESCRIPTION *%* DESCRIPTION #tt DESCRIPTION hk DESCRIPTION. toi 
Paty 7HOATADA“6B-S. ULB. WA SAFETY. ELIM OF POTENTIAL SAFETY HAZRD 
ARD evae eee | ae 
wees (7408 «OPER -& SERV MAN =—FEB73 O0740-90003 . AUG77 00740-90053 aL Oo 09 03 
MANE CHANGE JAN7? 00740-90003 
SERV. NOTE SET BELOW JAN79 
TROA@*/740B-1A —. «DEC66 Cs OSER 61000310 & DOWN.ADDN TO INSTR 
~ TAOA~5/7408-2/ | JAN67 SWTCH $9,811, S12. REC REPLACEMENTS 
TA1A~6/741B-1 a , | 
- FAOA~6A-S/740B-8A-S DEC75 WN SAFETY. SHOCK HAZARD REVISION “ 
~ 7408-3 FEB67 SER 6100410 & DOWN.SWTCH ASSY REPL 
 ThOB=4A  JUN74 WO SER 722-00790 & DOWN.LOW LINE VOLTAGE. MODIFICATION 
7408-5 - SEP69. WO. SER 722-00900 & DOWN.ZERO CONTROL MOD 
- TAOB-6A . FEG77 WO SAFETY.SER. 946-00951 & UP.SHAFT REPL 
7408-7 MAY7S. WN SER 1106A01576 & DOWN. TRANSTR REPL 
— 740B-8B-S_ -———s«WUL 78 HA SAFETY.ELIM OF POTENTIAL SAFETY HAZRD 
: 7408-9-S - . SAN77 WA. SAFETY.SER 61000375. SAFE HAZARD ELIM 
7402A OPER & SERV MAN _—FEB73 07402-90001 - JUN7S 07402-90051* 01 11 03 USE TAOZA FICHE 07402-90055 
OPER & SERV MAN JUN77 07402-90005 =, JUL77_07402-90055* 8L 01 11 03 USE 7402A FICHE 07402-90057 - 
INSTALL INSTRUCTS  AUG?77 07402-90006  SEP77 07402-90056 8L 01 11 01 FOR PEN MOTOR UPDATE KIT 
OPER & SERV MAN —s- JUL82._ 07402-90007 JANBS 07402-90057 8L 01 11 03 
SERV NOTE SET BELOW JUL81 } 
7402A-1 FEB73 WN ALL SER. CORRECT INK PEN PART NUMBERS 
7402A-2 DEC73 WA SER 1342A00556 THRU 1342A00600.M0D TO PREVENT POSSIBLE SHORT IM PWR SUP REG PCB 
~T&02A-3 JUL74 WO SER BELOW 1402A. IMPROVED EVENT MARKER OPERATION | 
 T202A=4 | --. SUL74 WO SER BELOW 1421A. IMPROVED -15V REG FUSE PROTECTION 
74O2A=5 FEB76 WA SAFETY.SER BELOW 1760. HANDLE MOD 
7402A—6 JAN77 WN ALL SER.INK VALVE/CART REPLACEMENTS - ; 
* 7402A-7 ; JAN77 KN ALL SER. MOTOR/PULLEY/XMISSION HISTORY 
IDE 7402A-8 SEP78 WO SER 1720A03286 TO .1720A03500.REC PROC TO LUBE DRIVE ROLLER BEARINGS. 
eels 7402A-9 NOV78 WO SER 1820A3600 & BELOW.NOISE REDUCTION MOD ON OPTS 004 & 009. 


~ 7402A-10/7404A-3 SEP79 WN ALL SER.CLEANING PROC TO PREVENT PEN CLOGGING AFTER LONG-TERM STORAGE. 


7OD0A. RECORDERS 740ZA~11/7404A-4 — SEP79 WN ALL SER.INSTRUCTIONS TO PLACE SCOTCH TAPE ACROSS CHART BELOW PEN TIPS TO PREVENT. PEN 


CONT'D CLOGGING 
4702A-12 APR81 WN ALL SER.REC INK CART REPL FOR P/N 07402-60008 & 07402-60066 
| T&04A -- INSTALL INSTRUCTS AUG77 07402-90006 SEP77 07402-90056 BL. 01 11 01 FOR PEN MOTOR UPDATE KIT 

OPER & SERV MAN. —- SEP75. 07404-90000 JANES 07404-90050 BL aT 17 03 

MAN CHANGE SEP82 07404-90000 
a NOTE SET BELOW UL81. | 
T402A-8 SEP78 WO SER 1740000541 "70 1740A00580-REC PROC TO LUBE DRIVE ROLLER BEARINGS. 
7TAQKA~1 JAN77 WN SER 1610 + 1630.INK CART REPL PROCDUR 
TA04A-2 | AUG79 WA SER 1906A & UP.WIRING CHANGE TO IMPROVE. 50Hz OPERATION 


7AOZA-10/7A04A-3  SEP79 WN ALL SER.CLEANING PROC TO PREVENT PEN CLOGGING AFTER LONG-TERM STORAGS : | 
HARDAITAOAAMA SEP79 WN ALL SER.INSTRUCTIONS TO PLACE ery TAPE ACROSS CHAE BELOW PEN TIPS TO PREVENT PEN 


CONT'D Me CLOGGING © 
Ph  TA04A-5 : APR81 WN ALL SER.REC INK CART REPL FOR PIN 07402-60008 & 07402-60066 
TAA ~ SERV NOTE SET BELOW N79. 3 | 
| es PAT AR TA MAR71 KN ALL SER. -RETROFLT MOD & REPL PRTS. SUPER TAA TAA-24/ TMB, TAA, TAS THAT, 
: -TAOA~5/7408-2/ _ JAN67 ALL SER.SWTCH $9,510. REC REPLACEMENT Oey «Be eee oe eo a ree 
741A-6/741B=4 — - ae eee : 
Tatertoees JUN78 WA SAFETY. ALL SER.«ELIM OF POTENTIAL SAFETY HAZARD | ae aes 


Po ping ee PPE - Q LITERATURE —=——-sH/C. CWC PART: FICHE = FICHE PART “MP. ODP re eae ee 


7404A-2, == == AUG 79 WA SER 1906A & UP.WIRING CHANGE TO IMPROVE SOHZ OPERATION | 

7402A-10/7404A-3  SEP79 WN ALL SER.CLEANING PROC TO PREVENT PEN CLOGGING AFTER LONG-TERM STORAGE - a 

*A02A-11/7404A~A —SEP79 WN ALL SER- INSTRUCTIONS TO PLACE SCOTCH TAPE ACROSS CHAR’ BELOW PEN TIPS TO PREVENT PEN 
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meee “etal dee dk oe ee 


ION tik 


Low 44714A. 


LOW 1144A. 


PAGE 323 


[ON eee 


PAGE 322 41/08/85 
teres MODEL 


[goose 


80056 - 


Hyg : 
NUPBER oe 


OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW 
788C~1 . 


OPER NOTE 


7 6 LITERATURE 
NUMBER so TYPE 
789C: SERV NOTE SET BELOW ‘BELO W 
7894 - | | 
796D. | OPER NOTE 7 
x SERV NOTE SET BELOW 
3 | 7960-1 
7970 =. OPER NOTE” 
ea: SERV NOTE SET BELOW 
eo £9704 ; 
798C OPER NOTE . 
i SERV NOTE SET BELOW 
: , 708C-1 
800A SERV NOTE SET BELOW 
| B800A-2-7 | 
-BODAR2 OPER & SERV MAN | 
| s00B-2 OPER & SERV MAN 
‘SO00A | OPER & SERV MAN 
80003A ‘OPER & SERV MAN 
Bee MAN CHANGE 
 BOO1A “OPER & SERV MAN 
8002A OPER & SERV MAN 
ee OPER & SERV MAN A 
SERV NOTE SET BELOW 
8002A~1 es 
8002A~2 
8002A-3 | 
8003A OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW 
GMBH 8003-1 
8003A~1 
- BO03A-2 
i. _ 8003A-3A 
SO04A . OPER & eee MAN . 
oe MAN CHANG AU 
SERV NOTE SET BELOW 
ies BO04A1 AU 
| 8005A OPER & SERV MAN 
: MAN CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 
8005A-1_— | 
8005A-2 


OPER & SERV MAN 


~-NOV77. 00796-90007 


-JaNOD 00800-90001 


. OCT74 08003-90003 


- OCT76 08002-90902 


| JUL69 WN SER BELOW G839-00789.REC REPL FOR A1R30 AND AIRS1 
MAR74 WO SER BELOW 1233A.LINE INTERFER IN GATED MODE 


aa : VVARAREST OTR TUR SNVERIT AVI BVOO 


MAY?7 00786-90008 Suny 00786-90009 BL O01 04 01 
CORRECT SPEC FOR INSERTION Loss 


“ule 00789-90007 oct72 00789-90008 «01 0401 


| 13 a PAGE 337 11/08/85 

FICHE FICHE PART M PD P Se ee | MODEL 

DATE NUMBER DATE NUMBER L TV-G | | NUMBER 
ik ‘DESCRIPTION hk DESCVIPTION ek DESCRIPTION *e%. DESCRIPTION wick DESCRIPTION tokie ea 


H/C H/C PART. 


MAY78 3 

CORRECT SPEC FOR INSERTION LOSS 7 
_JAN78 00796-90008 8L 01 04 01 

+ CORRECT SPEC FOR INSERTION LOSS , 

NOv?7 00796-90007 — — MANTS” 00796-90008 SL 01 04 01 

- CORRECT SPEC FOR INSERTION LOSS ee 
NOV77 00796-90007 - ~ JANTS 00796-90008 8L 01 04 01 
= CORRECT SPEC FOR INSERTION Loss — | 


, SO MAYTB 
SEP64 FIELD ADJ FOR PERFORMANCE. Bs 
: ‘AUG81 5950-1893 BL 01 21 01 
JAN78 5080-5744 BL 01 21 01 
APR71 08000-90051 8L 01 81 01 
JUL82 08003-90053 8L 01 08 02 


JANOO 00800-90002 - 
MAY65 08000-90001 
OCT74 08003-90003 . 


NOV82 08001-90501 8L 01 81 01 


 DEC76 08002-90802 8L 01.0802 | 
U68 08002-90001 —-NOV2 08002-90501 BL 01 81 OZ USE 8002A FICHE 08002-90802 
AY | , 


UL69 WN SER BELOW 6916-00680. REC. TRANS REPL 
APR70 WO SER BELOW 6948-00860.REC REPL A1Q16. 
MAY72 WO SER BELOW 1201A00594 & 1206A00594.+20 VOLT POWER FAIL . 


SEP68 08008-90002 eee 08003-90502 . 8L 01 61 02 | 


G68 ALL SER.EQUIV TRANSISTORS 
ALL SER.AVAIL OF TRANS 1854 = 0267 


JUN68 08001-90001 


ocT/0 ee APR78 08004-90051 Bt 01 B1 02 


G76 08004-90 ive oe 
670 WO SER BELOW 6956-00370. MOD 10 IMPROVE PERFORMANCE 


MAY72 08005-90001 AUG84 08005-90051 BL 01 B1 02 
JANOO 08005-90001 


MAY78 
JUL69 WN SER BELOW 6918-00200. REC TRANS REPL 
APR70 WO SER BELOW 6950-00510. REC REPL A2Q16. 


DEC73. 08005-90003 JUN75 08005-90053 01 81 02 USE 80058 FICHE 08005-90504 


11/08/85 
“MODEL 


See PAGE 338 
LITERATURE we H/C PART FICHE) «FICHE PART MOP OD OP | | | NUMBER. 
“TYPE. -———séDATE.~ss NUMBER —_DATE NUMBER LT V 6 peuaae UMBER 
tee DESCRIPTION whe DESCRIPTION #+* DESCRIPTION #xx - DESCRIPTION eek ‘DESCRIPTION sole nn ees 
OPER & SERV HAN MAY? 08005-90004 JUN? 08005-90504 8L 01 B1 02° BA92A 
SERV NOTE SET B LOW _MAY78 ees ae | ; 
80058-61_ “JAN75 WO SER BELOK 1341G00300.INPR ASYNCHRON GATING 
0038-62 JAN?S WA SER (ELOW 1341600361 SER 1341 GU0S63,565.3¢6,368.374-377.378.381 382.384. 324. 3AR. 300. 


PAGE 323 


Nw 


PAGE 324 


IN 


MAN C JANOO 08005-90001 


SERV NOTE ser BELOW 8 ae 
 -8005a-1 JUL69 WN SER BELOW 6918-00200-REC TRANS REPL 
~ B005A~2 ~~ APR70 WO SER BELOW 6950-00510.REC REPL. Azaié 


OPER & SERV MAN DEC73 08005-90003 —-JUN75.08005~90053+ (01 B1 02 USE 80058 FICHE, 08005-90504 


| 11/0eras- ee eos es a Se | = on ba en ee ae ‘PAGE 338 | 
 WODEL : 7 cs 


O LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M PD P 
NBER C ..TYPE=—~—*~<“—‘“‘éi CTE = NUBER DATE NUMBER tL T VG) 
| ia ee tek DESCRIPTION *** DESCRIPTION *#* DESCRIPTION tick “DESCRIPTION wk DESCRIPTION ie 
| 80058  opeR & SERV MAN MAY?7, 08005-90004 JUN77 08005-90504 8. 01 B1 02 
| SERV_NOTE SET BELOW MAY78 
80058-61 JAN7S WO SER BELOW 1341600300.IMPR ASYNCHRON GATING 
“30058-62 -S—S—S*«*S AN. WA SER BELOW 1347600361. SER 1341600865, 365,366,368,374,377,378,381,382,384,386/388,390., 
zon eens CONT'D. «= RECOMMENDED RESISTOR CHANGE 
| | 8006A «COOPER & SERV MAN ——-NOV72. 08006-90001 =» MAR75 08006-90051* 01 B1 03 USE BOD6A FICHE 08006-90502 


OPER & SERV MAN: JUL77 08006-90002... auL79 08006-90502 8L or 2) 02° 
MAN. CHANGE MAY79 08006-90002 


~~ SERV NOTE SET BELOW AY78 | 
8006A~1 DEC71 WO SER BELOW 1049600270. ALSO. SER 00275, 274,275,277, 278, 280,281,204, 285,286, 


CONT'D = CORRECTION OF WIRING ERROR 
8007A OPER & SERV MAN oS JUN7t 08007-90001 ~ SEPB2 08007-90051 8L 1 B1 02 
8007A/B. —S—s SERV. NOTE SET BELOW  MAY78 
ane -BOO7A-1 DEC71 WO SER BELOW 11116-00158.ALSO SER 8U07A~101 BAG NRS,/N42 145 (146,153,156. 
CONT'D ee “MODIFICATION TO IMPROVE PERFORMANCE 
ae ‘B007A/B-2 = JAN74 WO ALL SER.RATE JITTER | | : 
80078 OPER & SERV MAN “oct72 08007-90002. —-JUL79 osco?-90052 cr 01 1 02 — 
oe MAN CHANGE -MAY75 08007-90002 
B008A. OPER & SERV MAN OCT72 08008-90002 wovee 08008-90502 BL 01 BI 02 
| 801c —-s—sOPER & SERV MAN = DEC65 00801-90003 ECO 00801-90005 BL 01 21 01 
§$010A -—-—~s«OPER & SERV MAN —_—sNOV7S' 08910-90002 ——«APR78 08010-90502 8L 01.61 03 — 
- MAN CHANGE “FEB78 08010-90002 oe 7 % : ae 
80114 OPER & SERV MAN OcT76 08011-90003 DEC76 08011-95003" 8L 01 81 02 USE 8011A FICHE 08011-95004: 


OPER. & SERV MAN ~-SEP77 08011-90004 © AUG78 08011-95004* 8L 01 B1 O02 USE Riess 08011-90801 
‘OPER & SERV MAN JAN81 08011-90901 APRB1 08011-90801 8L 01 Bi 02 | 


SERV NOTE SET BELOW APRB4 | 
— BO11A-61 OCT73 WO SER BELOW 1333G00200.m0D TO IMPROVE PERFORMANCE 
-B011A-G2 APR74 WO SER BELOW 1411G00490.REPL LINE FUS 
8011A=G3 -. QCT74 WO SER SELOW 14116-00570. SUPPRESS OF oscil IN RATE GEN.IMPR TRIGGER OUTPUT BURST OPER. 
8011A~G4 JAN75 WO SER BELOW 14016-00260. IMPR OF BURST FUNCTION & OUTPUT AMPFLR 
8011A~G5. FEB7S WN ALL SER. BURST OPTION TROUBLESHOOTING 
- 8011A-66 os NOT AVAILABLE 
: 8011A-7,— DEC83 WO SER 2111A & BELOW.PREF REPL FOR RESISTOR MIR4S 
8011A-001 OPER & SERV MAN. _—-JAN81.08011-90901 —APR81_ 08011-90801 BL 01 08 02 
8012A OPER & SERV MAN MAR73 08012-90001 = NOV82 08012-90501 8L 01 B1 02 
| "MAN. CHANGE JUN73 08012-90001 OK . 
| SERV NOTE SET BELOW MAY78 
8012/8013A-1 sé DEC71 WO SER BELOW 1121600220.ADD OF STAND TILT TO CONFORM TO STDs 
8012A~2 JAN73 WO SER 1148A.FREE-RUNNING RATE IN EXT 
8012A-3 JAN74 WO SER BELOW 1228A.PREF REPL AZR21~A2R2Z_ 
8012A/8013A-4.. DEC74 WO ALL SER.REC REPLACEMENTS Sac aie . 
80128 ~~ OPER & SERV MAN —OCcT7s 08012-90004 JAN76 08012-90504 8L OT BI 02 USE 80128 FICHE 08012-90505 


OPER & SERV MAN JAN80 08012-50005 © APR81 08012-90505* 8L 01 08 02 USE 80128 FICHE 08012-90801 
“OPER & SERV MAN JUNS2 8012-90991 Ove? 08012-90801 8L 01 08 02 | 


}aqogas oe ee _ | ee = aA PARE. 359 
MODEL ; - | : 


LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M POD OP 
OMMBER CTYPE DATE. | 


NUMBER DATE NUMBER LT VG 
| ee Ree ehek DESCRIPTION tick DESCRIPTION tik DESCRIPTION kkk DESCRIPTION ik ‘DESCRIPTION tik 
(| 80128 MAN CHANGE one - JULa3 08012-90901 Novas 08012-90801 BL 07 Of 02 | 


SERV NOTE SET BE LOW 
8012B-5 


we CONTD if Sout! 11469.MOD. TO CORRECT INTEGRATOR ERRO AT LO REPETITION RATE & wn PULSE WIDTH 
(B012B-6 Le JULB2 WO. SER 21100 & BELOW. » PREF REPL FOR n RESISTORS a: bee 


| 44708785 
) "MODEL 


OCT : aes ts 
“NOV79 WA SER 1412G00400 & BELOW;SER 1442411471 @ BELOW EXCEPT. 11339,11422,11452,11458,11460, Ay 


-41708/85 
“MODEL 
NUMEER 


NUMBER 


| Bask 
| sea 


pqqta. 


14144. 


[14/08/85 
MODEL 


NUMBER 


| 80128 


| -8013a 


80138 


BO1SA 
8016A 


8018A 


| soza 
| 8028 


- 8020A 


| 8024A 


B025A 


oe 


_ 11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


803A 


801286 


- OPER & SERV MAN. 
SERV. NOTE. SET BELOW 


OPER & SERV MAN” 


8012A/8013A-4 
OPER & SERV MAN - 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


LITERATURE 
TYPE 


MAN CHANGE 


. SERV NOTE SET BELOW 


8012B-5 
CONTD 


OPER & SERV MAN 
‘MAN. CHANGE USA _ 


8012/8013A~1 
8012A/8013A~4 


~ OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


MAN CHANGE 


~ SERV NOTE SET BELOW 
~~ 8015A-61. 


8015A-5 


OPER & SERV MAN 


‘BOSA/B/C/D 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 
SERV oils SET BELOW 


s — BOT6A~62 


OPER & SERV MAN 
SERV NOTE. SET BELOW 


8018A-3 


‘OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


SERV NOTE SET BELOW . 


~ 8028-7 
~ SERV NOTE SET BELOW 


8020A-1 
8020A-2A | 
8020A-3 


SERV NOTE SET BELOW 


— 8024A-1/8025A~% 


8024A~2/8025A-2 


“SERV NOTE SET BELOW 


8024A~1/8025A~1 
B024A~2/8025A-2 


LITERATURE 
TYPE 


OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW 
“BOSA“1A — 


~-aue76 08015-90008 
- FEB77 08016-90003 
- NOV80 08018-90003 


_SANOO 00802-90001 


“0cT62 00803-900 


eae eae Fo Fb ON oe oe 


DEC74 WO ALL SER.REC REPLACEMENTS — 


JAN76 08012-90504* aL. 01 B1 02 USE 80128 FICHE 08012-90505 
APR81 08012-90505* 8L 017 08 02 USE 80128 FICHE OE0Te- 7080" = 
NOV83 08072-90801 BL 01 08 02 


OCT75 08012-90004 — 
JAN8O 08012-90005 
— JUN82. 08012-90991. 


H/C H/C PART FICHE «CFICHE PART MP DPO|)|UtU™”™”™”™~*~C~™” 
DATE NUMBER DATE NUMBER LT V G 
*ee DESCRIPTION *## DESCRIPTION *** DESCRIPTION ee DESCRIPTION ##* DESCRIPTION #it 


JUL83 08012-90901 ae 08012-90801 BL 01 of 02 


-11469.M0D TO CORRECT INTEGRATOR ERRO% AT LO REPETITION RATE & MIN PULSE WIDTH 


_ JUL82 WO SER 2710A & BELOW. PREF REPL FOR A6 REST STORS 


MAR73 08013-90051 -8L 01 BT 02. 
= Noyes 08013-90052 8L 01 BI 02 
DEC71 WO SER BELOW 1121600220.ADD OF STAND TILT TO CONFORM To. STDS. 


NOV?‘1 8013-90001 


_ JUL72 08013-900 
- MAY73 08013-90002 


- -DEC74 WO ALL SER.REC REPLACEMENTS — 
NOV75 08013-90004 


) DEC76. 08c13-90504« BL On B1 02 USE 80134 FICHE 98013-90506. 
OCcT7? 08013-90006 APR81 08033-90506 BL 01 08 02 


-FEBS1 08013-90006 


‘JUL79 08015-90058 BL 01 ‘BI 03° 
MAY?9 08015-90008 — - | 
OCT84 


OCT74 WO ALL SER.OSCIL IN POWER SUPPLY : 
MAYE4 WO SER 2027602890 & BELOW.PROT AGAINST DAMAGE oF PWR LAMP 


JUL79 08016-90503* 8L 01 B1 05 USE 8016A FICHE. 08016-90504 


DEC81 08016-90004 SUNS2 08016-90504 8L 07 81 05 SEE ‘TITLE PAGE FOR OPTIONS S COVERED, 


MAR82 08016-90004 
| | ocT78 
MAY77 WO MOD TO IMP RATE PROGRAMMING OPERATION _ 
HARB 08018-95003. BL 01 81 04 
SEP78 WO SER 1702600101-00205.REC IMPROVED PWR SUPPLY KIT. 
DEC78 WO SER 1826600285 & BELOW.A3 BIT RATE 8D MOD. 
JUN81 WO SER 1826600825 & BELOW.MOD TO A6 MEM BD & TO A12 MEM EXT BD TO IMPROVE TIMING: 
DEC74 00802-90003 = 2101. 
JANOO 00802-90002 _ Auss2 5080-5746 BL 0121 01 
} AY? aoe 
SEP64 FIELD ADJ FOR PERFORMANCE — 
- -MAY7B 
= NOT AVAILABLE | | | 
MAY69 WN SER 6-845 & UP-HIGH POTENTIAL TEST 
MAY71 WN SER 0371 & UP.MOD TO PROVIDE HEART FREQ,LABOR ACTVTY/& PEN=LIFT. OUTPUTS 7 


_ 


es _MAY78 
MAY69 WN SER BELOW G-749-00290.MOD TO IMPROVE PERFORMANCE 
JUL70 WN ALL SER.SLIDWIRE CLEANING AND LUBE 


. } MAY78 
MAY69 WN SER BELOW 6-749-00290. MOD TO IMPROVE PERFORMANCE 
JUL7O0 WN ALL SER.SLIDWIRE CLEANING AND LUBE 


MAR71 00803-90005 01 04 01 


H/C H/C PART FICHE = FICHE PART M PDS Be | 
DATE NUMBER DATE NUMBER. LTV 
"tek DESCRIPTION *4* DESCRIPTION #+ DESCRIPTION whe DESCRIPTION ie DESCRIPTION pores 


MAR62 803A-900 ~JUNB3 5080-5747 BL. or 04 oO 


ae MARR ea oe 
AG Tend te - SHIPPING BLOCKS INSTALLATION. 
AUG63 — PRESERV OIL ON CARRIAGE ASSY. 


_ MAR68 _ END. CONN REPL.SUPER 805A~38,805A-5C, 805A-4 


PAGE 339 : 


NOV79 WA SER 4412G00400 & BELOW: SER 4442411471 & BELOW EXCEPT 11339, 11422,11452,11458,11460,. ic 


PAGE 340, 2 


44/08/85 
MODEL. - 
NUMBER 


84968 


1) g4966 


B496H_ 


BA97K 


85000 


85001A 


‘BSO07A - 


S501A 


‘| 85012A ~ 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


| 85013A 


g5015A 


B4o5k 
| 8496, 


BAIBA 


BUCHAMIPOUCSAWT  MAYOY WN SER BELOW G=/47-U0C70.MOD TO IMPROVE PERFORMANCE tee . eae | ek 8 
cohen 8024A-2/8025A-2  JUL70 WN ALL SER.SLIDWIRE CLEANING AND LUBE Pin, GS ee ae eae 
803A ‘OPER & SERV MAN ocrTé2 00803-900 sMAR71 00803-90005 1 O81 ae ft 850124 0 


91/08/85. oe aes . | Pe ee a PAGE 340 
MODEL | | | 


| 11/08/85 
a 0 LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART. MPD Fe MODEL 0 
NUMBER ss TYPE. —._CDATE- NUMB DATE NUMB bot Vv ‘NUMBER oC 
or Lae OR ieee DESCRIPTION thie DESCRIPTION tik DESCRIPTION kkk DESCRIPTION kk DESCRIPTION tee : 
| 803A. OPER & SERV MAN. MAR62 054-900 JUNE: 5080-5747 8L 01 04 01 ma | ienven : op 
805A/B/C/D SERV NOTE SET BELOW — MAY78 Sar Paleeas re ean 7 
|: 805A-1A - SHIPPING BLOCKS INSTALLATION oe oe 
-805A-2A.—=—“‘“‘éeé« USS PRESERV OIL ON CARRIAGE ASSY 850158 = st«O@P 
) B05A-3D  MAR68 END CONN REPL.SUPER 805A-38,805A-3C, 805A-4 : , te OL ae 
~805C. =————~—sS*OPER. & SERV MAN APR71 00805-90005 —«-SEP77 00805-90006* 8L 01 04 01 USE 805C FIN ~90012/8050 | USE FN ~90006 . 8502Aitité«P 
yee OPER & SERV MAN —JULBO 00805-90011 © OCT8O 00805-90012 8L 01 04 01 hei geile ae 
| g05p OPER & SERV MAN _APR71.- 00805-90005. SEP 7; NORns--90006, BL 01 04 on i eens 
{0 MANSCHANGE = APR76 00805-90005 pie 5p 
80508 = OPER & SERV MAN -MAR72 08050-90002 —NOv82 08050-90502 BL 01 B1 02 ghia SLM 
8051Ai(‘(i«é‘ié«‘ PERC SERV MAN JUN70.-08051-90002. Ss FEB73 08051-90052 BL 01 81 05 85020A oP 
be MAN CHANG NOV70 08051-90002 | ee 
SERV NOTE. SET BELOW | MAY78 7 ee | 850208 =3=——s OP 
~ B051A-1 JAN68 = ALL SER; REC. TRANSISTOR REPLACEMENT. | i= eee 
8051A-2. -.. JAN68 = ALL SER.EXPLANATION OF DRIFT SPEC AS APPLIED TO PEAK=MODE OPERATION 85021A. OP 
| — BOSTA~h NOV70 WO SER BELOW 691400215.mOD TO IMPROVE PERFORMANCE a. esas OP 
“8054A .-—”—«s«SERV NOTE SET BELOW; MAY7S. joie ~| 950218 =—stst«@P 
8054A~-1 JUL69 WN SER BELOW 6915-00150.MOD. TO ELIM POWR SWITCH TRANSIENTS be Z . OP 
8054A~2A Ls -JAN70 WA SER BELOW cone ioe) MOD. TO IMPROVE LOW TMPEDANCE REF LEVEL ‘OUTPUT. : asteic: a 
: one i ae ee oP 
BOSSA -—-—s—“itéPE SS SERV MAN —_—dDEC6B._08055-90000 Nov?1 08055-90050. 8L 01 B1 02 | OP 
: | MAN CHANSE AUG69 08055-90000 - i cee 
| - a : She 85022A..—sts«COP 
{806A s«OPER & SERV Pin JANOO 8OGA-NSN=1- quest 5950-1892 aL 01 21 01 a 
| 806AM OPER & SEF MAN = JANOD 8O6A-NSN-1 = AUGB1-5950-1892 BL 01 2101 aoe p 
8068 OPER & SERV MAN NOV67 00806-90003 = MAR71 00806-90005 01.04 01 : ee = 
~8060A «(COOPER B SERV MAN —-SEP69 08060-90001 NOVA 08060-90501 aL 01 B1 02 ise fle 
‘| 80644 sOOPER & SERV MAR = JUN72 08064-90001 NOV82 08064-90501 @L 01 81 04 ~ laepe ee 
8065A —-———«*OPER. & ‘SERV MAN JUN72 08064-90001 NOV82 08064-90501 8L 01 81 04 “shiske fe 
808A OPER MAN | JUN66 00808-90001 JUNB3 5950-1964  8L 01 21.01 | : te 
, SERV NOTE SET BELOW : AY78 : 85027A i(tst«étP 
808A-1 SEP64 FIELD ADJUSTMENTS : hee a 
| ee ae 85034 i(ititséiP 
OPER & SERV MAN FEB82 08080-90002 = NOV82 08080-90502 8L 01 81 01 MA 
“MAN CHANGE APR82 08080~90002 | | eae Ee 
SERV NOTE SET BELOW " JANBS i | 8503A/B—i‘(<té‘é‘S 
B080A~1A-S AUG84 WA SAFETY.ALL SER.MOD TO PREV poss SHOCK HAZ;L1 LINE FILTER WIRING 85 
"OPER & SERV MAN _—-JUN75 08081-90001» NOV82 08081-90501 8L 01 Bt. 1 85038 =—si(ité‘iéP 
MAN CHANGE — JUN82 08081-90001 : | | | : } MA 
OPER & SERV MAN —- OCT78 08082-90002 AUG79 08082-90502* 8L 01 | at 02 USE 80824 FICHE 08082-90503 ‘ 1 85030C PR 


OPER & SERV MAN ——- SEP83 08082-90003  §  JAN84 08082-90503 8L 01 Bi 02 


WM0B/85 Se 7 , | | we ns PAGE sa opie Sf A0B 785 
MODEL LITERATURE ? H/C PART. FICHE FICHE apart MPD Re : | ~ MODEL =O 
NUMBER CTYPE | NUMBER DATE NUMBER Lo oT V | NUMBER c 
| os 3 nee DESCRIPTION ik DESCRIPTION thitk DESCRIPTION hk + DESCRIPTION iiek - DESCRIPTION teiek oad 
@082A.—=*=**~S*SS ER NOTE SET BELOW ARES” arene cee ee Re eos 
Bo B0B2AR32S ~ JANBS WA. SAFSTY:SER 182262936 TO 182263145. Poss INCORREC FL LINE FILTER WIRING Wnty See Be FI BSOSTA “> OPE 
ee ee — BOBZAA 7 7 SER 182263205 & BELOW.REC REPL OF RESIST AS R218/R221 ee fen eo oe 
| 083A =ss~*:*=CPER SERV. MAN - JUN75 08083-90001 “NOVE2 08083-90501 BL 01 81 02. CAE a: Be Logie Peta Baie EnE ene eC", 
pe MANE CHANGE _ FEB82 08083-90001. De ies ie CRO AEM TT AR a ae” CEN) Eo aE ee 


bobsa SOA SEM Wk VDE DML WU MoUb abla Ge Ge de MEG Ts So Nii ee RR Oe 


| 8082A OPER & SERV MAN ——-OCT78 08082-90002 ~— AUG79 08082-90502* 8L 01 81 02 USE 8082A FICHE 08082-90503 = = | - | Bs030c PRO 
OPER & SERV MAN -SEPB3 08082-90003 -JAN84 08082-90503 &L 01 Bi O2 a co 


2 boqgyogyas ee . an es ee 3 os page ands 41708785 
11/0818 eee (08/8 


. 0 LITERATURE H/C. . H/C PART FICHE FICHE PART M P D P | o- 
NUMBER Ct “TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER LT V : NUMBER ss. 
Aes Baa coe | tH DESCRIPTION #* DESCRIPTION tik DESCRIPTION. hk DESCRIPTION okt DESCRIPTION # tick Jae 
8082A SERV NOTE SET BELOW > | - APRBS ers | . eee 
a 8082A-3-S JAN84 WA SAFSTY:SER 182262936 TO 182263145. POSS INCORREC. FL 4 LINE FILTER WIRING | 850318 COP EF 

. 8082A~4 ae ~~ SER 182263505 & BELOW.REC REPL OF RESIST AS R218/R221 actA ee 
8083 =——s«COPER& SERV-MAN _JUN75 08083-90001 —Novaz 08083-90501 8L 01 81 02. a OPER 

es ee ee MAN CHANGE _ FEB82_ 08083-90001 | i oa ee MAN 
| 8084A—ss=t:*«*SCPER & SERV MAN -- JUN75 08084-90001 NOV82 08084-90501 8L 01.81.02 | 850338. COP EF 
| MAN CHANGE = JUNB2_ 08084-90001. Re Sc ee i Ae Vices ee 
ee 3 ae | oe ; Jos : i | 85040A «OOP ER 
809A. | OPER & SERV MAN JUL66 00809-93001 MAY78 5080-5766 = 8L 01 21 01 : o MAN 
ea MAN. CHANGE JANG 00809-93001 | | oe : Piya 
7 SERV NOTE SET BELOW MAY78 850408 OPER 
: 809A-1 SEP64  —- FIELD ADJUSTMENTS ee. oe . | MAN 
8098 =—=—*—~—s*séPEERR SERV MAN -SEP65 8098-900. MARTI 00809-90007 01 04 01 | 85083 «COPE 
MANE CHANGE: SEP62 8098-900 ; ee oes on MAN 
SERV NOTE SET BELOW ; MAY78 Pe gece es 2 
| ‘B09B-1A - MOD TO ADD ADJ DRAG TO DRIVE ASSY . | } 85058 oper 
809; = —ts«COPERR NOTE : ‘MAY69 00809-90005 AUG70 00809-90006 01 04 01 | sb 
8091A ——s«séOPEER. & SERV MAN. APR82 08091-90002 NOV82 08091-90502 8L 01 B1 02 APPL 
Po MANE CHANGE  MAY82 08091-90002, : eae oe 
8092A.—=s—i‘<‘tséPERR:«& SERV MAN —s- APRB2_ 08092-90002 «=»-—- NOV82._ 08092-9502 8L 01 81.02. oP 
| : : MAN CHANGE = « OCT82 O8O92-90002 mo eee BER 
8093A : OPER & SERV MAN —APR82_ 08093-90003 — NoV82 08093-90503 aL 01 B1 02 8505 
tee MAN: CHANGE SUL82 08093-90003 : : ee a3 
‘| 810A -—s«OPER & SERV MAN JANOD 00810-90002 =» SEP71 00810-90003 012101 “850: 
8108. OPER NOTE SEP81 00810-90006 JAN82 00810-90007. 8L 01 04 01. 8505 
ae. SERV NOTE SET BELOW i MAY78 8505 
810B-1 —SEP64 = FIELD ADJUSTMENTS $50: 
811A OPER & SERV MAN MAY82 08111-90001 AUG82 08111-95001 8. 01 81 03. 7 8505 
ieee SERV NOTE SET BELOW JUL85 oe ) i SG 8505 
7 ST11A-1A APRB3 WO SER 2215600956 & ABOVE. TEMP COMPENSATION FOR SELECT SHAPER I0'S 8505 
| | 8111A-2 FEB85 WN ALL SER.NEW DUAL TRANS P/N | 3 850: 
8111A-001. OPER & SERV MAN MAY82_-08111-90001 ~ AUGB2 08111-95001 8 01 B1 03. | “pe . B50: 
8112A —s—sé«PER- & SERV MAN —sMAY83.-08112-90001 = JAN84 08112-95001* BL 01 81 03 USE 8112A FICHE bb 12-9sate } fesse eee ee 
| ~~. OPER & SERV MAN. FEB84 08112~90002 JUL84 08112-95002 8L 01 Bt 03 ih pe aa : ~ 85050A OPER 
MAN CHANGE MAY84 08112-90002 | 7 , MAN 
SERV NOTE SET BELOW ocT85 | iaA | 
8112A~1 MARS3 WO SER 2136G00405 & BELOW.PROTECT AGAINST DAMG OF OUTPUT AMPLF BY ELECTROSTATIC DISCRGE ~ | 85050A-010 OPER 
3 8112A-2 _ APR85 WA SER 2343602255 & BELOW.MOD TO PREV BLOWN FUSES IN OUTPUT AMPLF SUPPLIES: | MAN 
816A OPER & SERV MAN NOV82 08116-90001 SEP84 08116-95001 BL 01 08 04 | | ies Pe ef 50594 OPER 
Pads MAN CHANGE.._—-»-—s APR84.-08116-90001 a | ee a ae , DG Saeed MAN 
SERV NOTE SET BELOW cT85. : | nas 
8116A-1A — SUL84 WO. SER 212h6;SER Z53AA00224 & BELOW.MOD OF OUTPUT AMPLF | 85052A COPE 


VAU0B (85. es das | c , i PAGE 342 : 11/08/85, 
MODEL LITERATURE = -H/C_ SHC PART.~—s«éFECHE.—=—s FICHE PART MP ODP peat? _ : 
TYPE DATE. NUMBER _—s—DATE NUMBER LTV 6G : NOPGER Co 
; etek ‘DESCRIPTION wick DESCRIPTION ex DESCRIPTION teiek DESCRIPTION tole DESCRIPTION geet Es 
8116A~2 0 “FEBB5 WN ALL SER-NEW DUAL TRANS P/N | | 850520 MAN 
8116A-3 | APRS WA SER 2334605645 t BELOW; 2334401585 & BELOW. MOD To PREVENT BLOWN FUSE IN OUTPUT AML WO eee 
a CONTI D a SUPPLIE oe ‘85052A-010 (OPER 
. BN6ATA MAYS ED SER 2124600194,189, 180,175 t BELOW.PIGeY-BACK BD MoD. FOR ADD ‘SHAPER STAGE. BOL Ce ae Es MAN 
BIO: OPER & MAINT MAN octs? 00812-90001. JUNGS. 5957-6322 SLOT ZV oe Pais betes a50534 oe i cy 
814A -s—=—=—*«*PER SERV MAN __SEP65 00814-93001 ~ SEP8O 5080-5784 OOO 200 ee ee a oe 
~ oo SERV NOTE SET SELO ou ae MAY78 ee Re ee Hen Tes Lato 2 208 oe ae Mas B5054A OPER 


R444—4.° ceoda  PPeCR AN tie wears 


STIOAWTA JUGS WO SER 21246;SER 2334A00224 & BELOW.MOD OF OUTPUT AMPLF a a 85052A «OPER 


| oe Ca. : ee ee es ee oe ee o | 3 1108/85 


QO LITERATURE H/C H/C PART -—- FICHE. =—s« FICHE PART M P ODP | eee tae 
NUMBER = «C-—=“‘é‘zTYPE:CO*~*~*~*~*CéATTE NUMBER DATE NUMBER Lo oT V 6 | NUMBER Co 
Cee | _ kee DESCRIPTION #** DESCRIPTION *** DESCRIPTION *## | DESCRIPTION » kkk DESCRIPTION ik | PS 
1 81168  8116A-2 FEB85 WN ALL SER.NEW DUAL TRANS P/N “a5052A MAN CI 
7 oan 8116A-3  APRBS Ey SER 2334603645 & BELOW;2334A01585 & BELOW. MOD TO PREVENT BLOWN FUSE IN OUTPUT AMPL 
CONT'D SUPPLIES 85052A-010 OPER ! 
8116-4 -—MAYB® WO. SER 2124600194, 189,180,175. & BELOW.PIGGY-BACK BD MOD FOR ADD SHAPER STAGE ADJ | MAN CI 
812¢ - OPER & MAINT MAN OCTS9 00812-90001 ‘JUNBS 5957-6322 8L 01 27 01 | ; B50554 sok OPERA 
814A OPER & SERV MAN SEP65_ 00814-93001 - SEP8O. 5080-5784 8. 012101 Es Ae ee 
— SERV_NOTE SET BELOW MAY78° eer fe (| 85054A ss s«OPER 
oe 8140-1 | SEP64 FIELD ADJUSTMENTS — , oe a sete esc a ON 
| 8148 OPER NOTE JANOO 8148-900 /JUN70 00814-90001 ~—s-01 04.01 85078 | ig 
8155 co OPER NOTE JANOO 00815-90001 | JUN70 00815-90002 0104 01 gso7c OPER § 
—B150A OPER & SERV MAN —APR8A 08150-90001 SEP84 08150-95001 8 01 81 04 ck 
| BISA COOPER & SERV MAN ——-FEBB4 08151-90001 —-SEP84. 08151-95001 BL 01 81 = 85070 keg 
815110 ——sCOPER & SERV MAN MAY8A- 81511-90001 SEP84.-81511-95001 8L 01 81 OZ eb geo ope; 
‘| 816a OPER NOTE MAR70 00816-90003 -DEC75 00816-90004 8L 0104 01 Peo SERV I 
le ‘MAN CHANGE SEP74. 00816-90003 ee ee | | oe as 
81600 OPER & SERV MAN —-—-MAR79 08160-90002 ———- SEP79 08160-95002* 8L 01 61 06 USE 8160A FICHE 08160-95003 851A=: 
: OPER & SERV MAN SEP83 08160-90003 © FEB85 08160-95003 8L 018106 ae 2. SS1A/E 
‘MAN CHANGE NOV84 08160-90003 | B51A/E 
SERV NOTE SET BELOW  APRBS oe Ph Ae — BS1ArE 
8160A-1. JUN79 WO SER 1804600187 & BELOW.MOD TO IMPROVE BURST FUNCTION. SS1A/E 
~8160A-3 : JANBS WO SER 1804600181 & BELOW.& 1903600211  BELOW.FWR SUPP MOD TO IMPROVE PERF BS1A/E 
8160A~4 _JAN83 WN ALL SER SECTION TRBLSHTG 851B-' 
8160A-5 | -FEB83 WO SER 2047600586 & ABOVE.REC REPL ECL PUAL GATE IC 8518 
8160A~6. JUL83 WN SER 2047600596 & ABOVE.NEW DRIVER XFMR FRO PWR SUPPLY REGLTR 8D |  BSTALE 
 8160A-7-5 AUGB3 WA SAFETY.ALL SER.MOD TO PREV POSS SHOCK HAZ:L1 LINE FILTER WIRING | 
B160A-8 7 JAN84 WO SER 2047600595 & BELOW;SER 2105A00781 & BELOW.MOD TO PROT IC A28 US AGAINST DAMG 8518 OPER & 
8160A-9A AUGB4 WO SER 2409600606 & ABOVE;2417A00832 & ABOVE.REC REPL OF MICOPROCESSOR BD | SERV } 
8160A-10 NOV84 WO ALL SER.REL IMPR OF CURRENT SOURES ON OUTPUT AMPLF BD BS1A/E 
| 8160A-11 | DEC84 WO SER 204760605 & BELOW.REC REPL OF FUSEHOLDER | gen 
8161A Ss OPER & SERV MAN APR81 08161-90001 JANS2 08161-95001 8L 01 B1 06 SEE TITLE PAGE FOR OPTIONS COVERED | BS1A/E 
| OPER & PROG MAN JAN81 08161-90005 JAN82 08161-95005 8L 01 81 01 SEE TITLE PAGE FOR OPTIONS COVERED BS1A/E 
SERV NOTE SET BELOW APR8S| 851B~' 
8161A=1 FEB83 WO SER 2202600256 & ABOVE.REC REPL ECL DUAL GATE IC 8518~ 
8161A-2 JUL83 WN SER 2202600256 & ABOYE.NEW DRIVER XFMR FRO PWR SUPPLY REGLTR BD 8518-: 
8161A~3-S | AUG83 WA SAFETY.ALL SER.MOD TO PREV POSS SHOCK HAZsL1 LINE FILTER WIRING | _ BSTALE 
B161A-4 JAN84 WO SER 2292600305 & BELOW.MOD TO PROT IC A28 U3 AGAINST DAMG 
S161A-5SA 7 AUGB4 WO SER 2410600396 & ABOVE.REC REPL OF MIOPROCESSOR 8D 85130A OPER |} 
| BI6IA-6 DEC84 WO SER 241960535 & BELOW.REC REPL OF FUSEHOLDER oe MAN CI 
8165A-—*s«PERR:- &»-SEERV. MAN OCT79 08165-90003 - DEC79 08165-95003 BL 01 81 OS USE 8165A FICHE 08061-95004. 85131A — OPER } 
| OPER & SERV MAN SEP81 08165-90004 DEC81 08165-95004* 8L 01 81 05 USE B165A FICHE 08061-95105 2 Ee Oe 
OPER & SERV MAN - AUG83._08165-90005 JAN84 08165-95005 8! 01 B1 05 eae a (| 851318 OPER I 
SERV) NOTE SET BELOW JUL85 . tae. ; os ae 
8165A-1 JUL78 WN ALL SER.PROC TO PREVENT INCORPECT DUTY CYCLE BEING PRINTED 7 + | B5152A OPER 


8165A-2A SEP79 WO SER ‘ei2600241 TO muests PROC TO ELIM POWER-ON PROBLEM. 


RR 
1/08/85 ss Ce oe ne ee ee ee eats PAGE 343 
MODEL | , 


11/08/85 . 

MOD 0. LITERATURE ss H/C. H/C. PART FICHE FICHE PART M PD 4 MODEL sO L 
NUMBER ol TYPE | DATE NUMBER DATE . NUMBER LT V NUMBER oC 
ere ; a | eke DESCRIPTION **& DESCRIPTION wire DESCRIPTION. wie DESCRIPTION #ey: DESCRIPTION + tk nae ze 

B8165A- ss BI16SA~3A  SEP79 WN SER 1701600101 TO 1812600281.REC PWR DISSIPATION IMPROVEMENT ON A10. ‘| 851328. «OPER 
|  B165A-4 ~-MAY79 WO SER 1821600340 & BELOW.MOD TO IMPROVE REMOTE OPERATION. ee eee 

~B165A"5 . MAY79 WO SER 1812600340 & BELOK.¥S5 73 IMPROVE LED DRIVER CIRC. 852A iC OPER 

 B165A-6 —. MAY?79 WO SER 1812600400 & BELGw.MOD TO KEEP PC BDS IN POSITION. oo MANE CHI 

- B165A-7 WO SER 1812600420 & BELOW. MOD TO IN'PROVE SWEEP LINEARITY. es SERV Nt 

~~ 8165079. SANS. WN ALL SER.EXCESSIVE OUTPUT VOLTAGE MAY DAMAGE RELAYS 8518-1, 

s BIOSATIOA. — MARB4 WA SER 2248602140 & BELOW. MOD OF ~29V VOLTS SOURCE ON AS TIMING BD 8518-2 

ae | BIGSA-14 MARS WO ALL SER. NEW DUAL, TRANS P/N | seinie 

8178/4486 «OPER & SERV MAN AUNG73 00817-90004 : _Jun79 00817-90005 BL 01 04 o1 ae 852A~5 


- MAN CHANGE APR79 00817-90004 Pty) ey 


11/08/85 
MODEL 


. ' [eee PAGE 343 
| 0. LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M P OD P ; 
NUMBER . Go, TYPE DATE - NUMBER ~ DATE NUMBER T VG 
st fio ge aan eh DESCRIPTION wkk DESCRIPTION Are DESCRIPTION wikk DESCRIPTION **% DESCRIPTION weit 
8165A 8165A~3A _ SEP79 WN SER 1701600101 TO 1812600281.REC PWR DISSIPATION IMPROVEMENT ON At. 
8165A~4 - MAY79 WO. SER 1821600340 & BELOW.MOD TO IMPROVE REMOTE OPERATION. 
8165a-5 MAY79 WO SER 1812600340 & BELOK.™S> 7S IMPROVE LED DRIVER CIRC. 
. B165A=6 MAY79 WO SER 1812600400 & BELGW.MOD TO KEEP PC BDS IN POSITION. | 
8165A-7 ~ WO SER 1812600420 & BELOW.MOD TO Ji'PROVE SWEEP LINEARITY... 
 8165A-9 | | JAN83 WN ALL SERJEXCESSIVE OUTPUT VOLTAGE MAY DAMAGE RELAYS 
8165A-10A MAR84 WA SER 2248602140 & SELOW.MOD OF sey NOLTS SOURCE ON AS TIMING BD 
. ; . B165A-11 MAR85 WO ALL SER. NEW DUAL, TRANS P/N 
8178/4488 OPER & SERV MAN AlNG?73 00817-90006 -JUN79 00817-90005 aL 01 04 01 
: MAN CHANGE 


APR79 00817-90004 


OPER & SERV MAN —NOV7S 08170-90001. ULT9. 08170-95001 


| 81700 aL 01 B1 04 


MAN CHANGE MAY79 08170-90001 | 
SERV NOTE SET BELOW OcTs5 | 
84 70A=1 JUL79 WA SER 191560216 TO 1915G00235.MOD TO IMPROVE BATTERY BACK-UP TO PREVENT PART MEM LOSS 
8170A=-2 _ JUL79 WO SER 1739600215 & BELOW.MOD TO IMPROVE BATTERY BACK-UP TO PREVENT PART MEM LOSS 3 AFTER 
CONT'D REPL OF A13 BY ROMS 
-8170A-3° ‘DEC79 WA SER 1915600295 & BELOW.REs “EPL FOR CONTROL BD 08170-66506 REV D. 
8170A~4 JAN8O WA. SER 1915600385 © BELOW.MOD TO IMPROVE EXTERNAL CLOCK SYNC. 
8170A-5 APR85 WO SER 2036601395 & BELOW. IMPRO TEMP COMPENSA OF A7 U6 
a 8180A-6 _MAY85 WO SER 2512601475 & BELOW.RAM BD 08170-66502 & 08170-66503 REPL 
8170-001 OPER & SERV MAN NOV78 08170-90001 -JUL79 08170-95001 BL 01 B1 04 
<n MAN CHANGE WAY79 08170-90001 : 


NOV78 08170-90001 
~ MAY79. 08170-90001 
NOV78 08170-90001 - JUL79 08170-95001 8L01 8104 | 
MAY79 08770-90001 hee ea aad | ae 


NOV78 08170-90001 =: JUL79_08170~95004 
—MAY79 08170-90001 


NOV78 08170-90001 
MAY79. 08170-90001 


NOV78 08170-90001 
_MAY79 08170~90001 


‘OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
_ MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


| 8170a-002 Sucre 08170-9500" SL 01 81-08 


8170A-907 


| 8170A-908 BL 01 Bt 04 


-B170A-909 JUL79 08170-95001 8L 01 81 04 


| 8170A-910 ~ JUL79 08170-95001 8L 01 81 04 


| 81804 


OPER MAN ~ -DEC83 08180-90000 APR84 08180-95000 8L 01 81 04 
MAN CHANGE MAR84 08780-90000 cn 
OPER MAN - DEC83 08180-90006. APRBA 08180-95006 8L 01 81-02 . fb tacte 
SERV NOTE SET BELOW JUL8 eae ee 
8180A~-1-S JANS4 WA SAFETY:SER 2327400285 & BELOW.REVERS LINE & NEUTRAL AT PWR MODULE 
 8180A-2 JAN84 WA IMPR SWTCH REGLTR BD A23 
8181A OPER MAN DEC83 08180-90000 APR84 08180-95000 8L 01 81 04 
| MAN CHANGE MAR84 08180-90000 | | aE Ne 
OPER MAN DEC83 08180-90006 APRSA 08180-95006 8L 01 B81 02 | 
SERV NOTE SET BELOW ULB4 eee cs 
8181A-1-S JANB4 WA SAFETY:SER 2310600180 & BELOW.REVERS LINE & NEUTRAL AT PWR MODULE Wah 
8181A=2 JAN84 WA IMPR SWTCH REGLTR BD A23 
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MODEL 


"0. LITERATURE «=—s«sH/C._——~*=*K/G).s@PART.—~sS#FICHE = FICHE PART MOP ODP 
NUMBER CS sCOTYPE DATE | NUMBER. - DATE NUMBER =SodL STs OVG Ps 
oe a : tei DESCRIPTION ##* DESCRIPTION *é# DESCRIPTION + tick DESCRIPTION okie DESCRIFTION : trick 
8182A OPER & SERV MAN AuG83 08182-90000 JAN84 08182-95000 8L 01 81 06 INCLUDES 08012-80006 | 
ee - MAN CHANGE - -OCT83 08182-90000 : 
SERV NOTE SET BELOW JUL84 
8182A~1-S JANBS WA SAFETY:SER 2311600250 & BELOW. REVERS LINE & NEUTRAL AT PWR MODUEE 
E B182A-2 _SANB4 WA IMPR SWTCH REGLTR 8D A23 : 
eed eee OPER & SERV MAN ~ JANOD 00083-91315 ~JUNT9: 00083-91365 BL oa ee 
| 83001A—s—s—i«< PER & SERV MAN MAY75. 83001-90003 “sJULBA 83001-90004 aL 01 04 03 
J MANCCHANGE = JUN75 83001-90003 my 
“Q3003A——t«PER’ SERV ii SON eerie : FEB7A 83003-90003 1 'o6 eS 


| 11/08/85 
“MODEL 
NUMBER 
851328 
852A 


853A 


‘8533A-907 - 
B543A 


(| 658 

1 e55¢ 

| 85510 
85S1A/B 


11/08/85 
“MODEL 
NUMBER 


| BsStae 


oO. LI 
ee 


OPER Fal 


 BS1A/B~ 


OPER & | 
MAN CHAI 


~-UPER MAI 


~SERV_NO” 
853-2 
853A-3 
CONT'D 
853A-4— 


 B53as5 _ 


853A~6 


.. B53A-7 


853A-8 
~BS3A-9 


_ 853A-10 


853A-11 


“ADDENDA 


SERV NO 


~ 8543A-4- 


— B543A-5- 
8543A~6 


OPER & | 
OPER & | 


MAN CHAI 
OPER & | 


SERV NO’ 
8551A/8- 
8551A/6- 
8551A/B- 
8551A/B- 
85516-1 


~ 8551B-2 


8551B-3 
8551B-4 
8551A-5 
8551A~6! 
8551A/8: 


» LIT 
cea 


8551A/B=" 


 8551a-8 

. B551A/B-% 
 -8551A/B= 
~ 8551 A/8-' 


8551A/8-" 


 B551A/B=" 
 8551A/B~" 
8551A/8-' 
 8551A/B-4 
-8551A/8-" 


8551A/B~" 


RRR41A48 /224 


11/08/85. 
MODEL 


NUMBER 


8182A 


83 

B3001A 

830030 
830060. 
| e3021A- 
| 83270 


‘| 8340A | 


| 8340A-C75 


| 8340A-HO2 


‘| B349A 


| 8350a 


8350A-001 


| 8350A~400. 


| 83508 


11/08/85 __ 
MODEL 
NUMBER 


83522A 


83522A-002 


83522A-004 


2 835250 
| asszsa-coz 


| 83525a-004 


~ LITERATURE 
TYPE 


OPER & SERV 
MAN. CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 


8182A-1-S__ 
8182A~2. 


OPER & SERV 


OPER & SERV 
MAN CHANGE. 


OPER & SERV 


OPER & SERV 


OPER & SERV 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 


"OPER & SERV 


MAN 


MAN 


MAN 


MAN 
MAN 


MAN 


MAN 


MAN 


MAN: CHANGE — 


~ ADDENDUM 

OPER & SERV 
MAN CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 
~ B340A-5 

 B340A-6 

* §340A-10 

-B3460A-11 


MAN SUPPL 


‘MAN CHANGE 
MAN CHANGE 
OPER & SERV 


MAN CHANGE 
OPER & SERV 


MAN 


MAN 


MAN 


MAN CHANGE UK 


SERV NOTE SET BELOW 
8350A-1 
-, B350A-3 


8350A-4 
OPER & SERV 


MAN 


MAN CHANGE UK 


OPER & SERV 
OMAN CHANGE UK 


OPER & SERV 
MAN CHANGE | 


MAN 


MAN 


LITERATURE 
TYPE 


~ OPER & SERV MAN. 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN - 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN ogg 


- JUL81 


we 
DATE 


AUG83 
OCcT83 


JAN84 


JANOO 
MAY75 


JUN7S 
JANT4 


NOV73 
“MAY75 
 SEP79 


~ JULB3 


~~ AUGB4 
APRS 


JUNE5 
_AUG85 
AUG85 


APRE5 


MAR84 


APR84 
APR84 


- MARBS 


AUGE5 


— AUGBS 


 FEB84 
” MARBS 


JANS1 
FEB82 


APR83 
APR81 
APR8&3 


JARS 


FEB82 


~ JANB1 


FEB82 
JAN83 


~APR8S5 


H/C 


DATE 


— JULGI 


JULES 
JUL81 


FEBS1. 


H/C PART 


NUMBER 


, | L TVG | 7 | 
‘eke DESCRIPTION ex DESCRIPTION ki DESCRIPTION tok DESCRIPTION tek DESCRIPTION tock 


08182-90000 
08182-90000 


FICHE | 
DATE NUMBER 


FICHE PART | PD p 
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JUL84 
WA SAFETY:SER. 2311600250 & BELOW. REVERS. LINE & NEUTRAL at PUR MODULE 


00083-91315 


83001-90003 


83001-90003 


83003-90002 
83004-90003. 
83021-90002 


08327-90001 
08327-90001 


08340-90020 


08340-90020 


08340-90020 


08340-90239 
08340-90255 


- JAN84 WA IMPR SWITCH REGLTR 8D A23 


JUN79 00083-91365 
JUL84 83001-90004 


FEB74 83003-90003 


SEP85 83004-90004 


NOVB4 83021-90003 
“MAR85 08327-90002 


“AUG8S. 08340-90021 


NOV85 08340-90240 
ocTss 


WO SER 2409A & BELOW.MOD TO INCORPATE A14 PWR AMPL REPL KIT - 
WA SER 2342400260 & BELOW. IMPR PULSE ON/OFF RATIO. 


WN ALL. SER.RETROFIT FRONT PAN TO REAR PAN RF OUTPUT (STANDARD To OPT oose OPT 001 TO 005 
WA SER 2410A00370 & BELOW.REC REPL 


08340-90235 
08340-90263 


08340-90265 


08349-90001. 


08349-90001 
08350-90001 


08350-90001 | 


_ MAY85 08340-90236 


NOV85 08340-90264 
NOV85 08346-90266 


—AUG8S 08349-90002. 


BL 01 
BL 01 
8L 0+ 


| 11708785 
“MODEL 
NUMBER 
~ JANB4 08182-95000 8L 01 81 06 INCLUDES 08012-80006 8551A/B 
BL 01 11 01 
8L 01 04 03.— 
01 04 02 _ 
-BL.01 04 01 
8L 01 0401. | : 
ete Ug ae | 85518 
BLOT 45 29 VOL. 1,2.3, 84 | 
aL or 45 20 
ALC DETECTOR CABLES — 85518-K10 
BL 01 45 01 USE WITH 8340A FICHE 08340-90021 B552A 


45 01 USE WITH 8340A FICHE 08340-90240 
45 01 
45 02. 


-MAY82 08350-90002 8L 01 45 08 


JUL83 | 
WA SER 2146A01110 & BELOW.MOD TO PROT PWR SUPLY FROM ‘SHRT TO BOTTOM COVER 
WO SER 2024A & BELOW.REC REPL MASKED ROM KIT FOR AB MICROPHOCESSER ASsY 


WO SER 2205 & BELOW.+5VA (A7U16) ecoe REPL 


08350-90001 - 
08350-90001 | 


08350-90001 


08350-90001 


08350-90034 


08350-90034 


a PART 
NUMBER» 


FICHE 
DATE 


| LT a ) | 
*¥ DESCRIPTION *** DESCRIPTION #xx DESCRIPTION tek DESCRIPTION eek + DESCRIPTION tein 


37522-90003 


/3522-90003 — 
83522-90003 
83522-90003 


83525-90003 
83525-90003 


1 83525-90003 
83525-90003 


1 83525-90003 


ee eee eee 


-MAY82 08350-90002 BL 01 45 08 


_—MAYB2 08350-90002 8L 01 45 08 


MAY85 08350-90035 8b 01 45 09 


‘NUMBER 
SEPBS 83522-90004 


pepat’assde-spto 


| ‘SEPBT 83522-90004 
SPAS 83525-90004 


Sees 83525-90004 


“gibas ah508 00004 


FICHE PART M P i . 
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| "MODEL 


|. NUMBER 


BL 01 4S 06 


BL 01 45 05 
8L 01 45 05 : 
HAL OY AS 06 | 


O6 AL 0145.06: oo 


8L014506. 


-8552A-H01 


B5S2A-HO2 


| 8552A-HO4 
| 8552A/8 


LITEI 
T 


“BS51A/8-7 


38551A-8 
8551A/8-8 
8551A/B~9/ 
8551A/B-1( 
8551A/6-1' 


- 8551A/B-1% 


8551A/8-1: 


- 8551A/8-2 
 8551A/B~21 


OPER & SEF 
MAN CHANGE 
OPER & SEf 
MAN CHANGE 
OPER & SEF 


“MAN CHANGE 


OPER & SEF 
MAN CHANGE 
OPER & SEF 
MAN. CHANGE 


OPER & SEF 
OPER & SEF 


MAN. CHANGE 
CALIB & AI 


SERV MAN 
MAN CHANGE 
_ OPER. & SEF 


MAN CHANGE 


OPER. & SEF 
MAN CHANGE 
SERV NOTE 


8552A-1 
8552A~2A 
8552A-3A 


-B552A~4A 
—  8552A-5, 


8552A~6 
8552A~7 
8552A-8 


~ B552A-9 


8552A-10. 
8552A~11 


 B552a-12 


B552A-14 


“LITER 
omy 


OPER & SER' 


MAN CHANGE 


_ SUPP. B FOR 
SUPP 6 085! 


OPER & SER 
-. MAN. CHANGE 
SUPP B FOR 
SUPP B 085! 
‘SUPP FOR &! 


SERV TRAIN 


41/08/85 
MODEL 
“NUMBER 


83522A 


| 83522A-002 | 
| 83522A-004 


| 835250. 


83525A-002 ) 
ae MAN. CHANGE 
OPER & SERV 
MAN: CHANGE 
“OPER & SERV 
"MAN: CHANGE 
- OPER & SERV. 
MAN: CHANGE 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 


_ OPER & SERV 
~. MAN CHANGE 


83525A-004 


| 935258 


"835404 


B35404-002 

| @3540A-004 7 
af ess408 | 
| a3545a oe 
BSSA5A-002 - 


83545A-006 


835720 
835728 
83590A 


83592A 


| 83592a~-005 


LITERATURE 
:* TYPE: 


OPER & SERV 


MAN: CHANGE 
OPER & SERV 


OPER & SERV 
OPER & SERV 


MAN CHANGE 
OPER & SERV 


OPER & SERV 


MAN CHANGE — 


OPER &-SERV 


MAN CHANGE 
OPER & SERV. 


MAN CHANGE 


OPER & SERV 


MAN CHANGE 


OPER & SERV 


MAN CHANGE » 


‘OPER & SERV 


MAN CHANGE 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 
"ADDENDUM 


OPER & SERV 
MAN CHANGE. 
ADDENDUM © 


OPER & SERV 


MAN 


MAN 


MAN 
MAN 


nes 
MAN 
MAN 
MAN 
HAN 

MAN. 

MAN 


--AUGBS 


 MAYB1 
_NOV84 
 MAYBA 

NOV84 


~ MAY81 
NOVS4 


SEP84 
 JUL85 


SEPB4 
SULBS5 


MAN 


MAN. 


HAN 


MAN 
MAN 


MAN 
MAN ~ 


MAN : 


H/C 
DATE 


JULET 
JULES 


 JUL81 


suLet 


FE881 
JUL85 


FEBS81 


JULBS 
FEB81 
— JUL8S5. 

JULB2 
 APR&4 


octet 
MARES” 


OCcT81 


 MARBS 


- ocTa4 
MARBS 


JUL82 


NUMBER 


4522-90003 


£3522-90003 
83522-90003 
83522-90003 


83525-90003 


83525-90003 


83525-90008 
83525-90008 


83540-90003 
83540-90003 


83540-90003 


83540-90003 
83540-90003 
83540-90003 
83540-90008 


83540-90008 


83545-50006 
83545-90006 


83545-90006 


83545-90006 — 


83545-96006 _ 
83545-90006 


83572-90010 
83572-90010 


83572-90010 


83572-90010 


83590-90005 
83590-90005. 
83590-80005 


83592-90002 


83592-90002 
83592-90002 


83592-90002 


H/C PART 


‘FICHE. 
DATE 


FICHE PART MP > B 
NUMBER 


SEP85 83522-90004 BL. 01 45 06. 


_SEP81 
SEP81 
 SEP85 

83525-90003 it«*w 


83525-90003 _ 
83525-90003 


83525-90003 


‘SEPaS 
"SEBS 
- wayes 
pugs 
— nu68s: 
“auses 
“ocTss 
| MAR8S- 
7 -MARBS 
~ SEP85 
SERS 


-OCTBS 


CcT&s 


83522-90004 
83522-90004 


83525-90004. 


83525-90004 


83525-90004 
83525-90009 


83540-90004 


83540-90004 


83540-90006 


83540-90009 
83545-90007 
83545-90007. 
83545-90007 | 
83572-90011. 
83572-90011 


83590-90006 
83592-90003 


83592-90003 


gL 01 
BL 01 
BL 01 


BL. 01 


BL 01 


8L 01 


8L 01 
8L 04 


BL 01 


BL 01 


BL 01 


45 


45 


45 


45 


45 


45 
45 


45. 


45 


45 
AS 
85 
45 
re 


45 


45 


45 


45 


_ PAGE 35 


7 P oe 
Ros DESCRIPTION tik DESCRIPTION wekK “DESCRIPTION kkk DESCRIPTION tik ‘DESCRIPTIGN fei 


‘SEE TITLE PAGE FOR OPTIONS COVERED. 


11/08/85 
MODEL 


_ NUMBER 


-B552A-H01 
| e5sza-Ho2 


| B5S2A-HOS 
—B552A/8 
85528. 


| 8552B-H01 
‘8552B-H02 
| 95528-HoOs 


85536 


85538-H01- 
-85538-H02 
8553L. 


~LITERA’ 
‘TYP I 


OPER & SERV 


MAN CHANGE 


SUPP B FOR | 
_ SUPP B 0855; 


OPER & SERV 


MAN. CHANGE 
SUPP B FOR | 
SUPP 6 0855; 


“SUPP FOR 85! 
.. SERV TRAIN 1 
OPER & SERV 


MAN CHANGE 
SERV. NOTE StI 
855281 


) §552B-7 
 85528-8A. 
-85528-9 
85528104 
-8552B-11 


8552B-12 
8552B-13 


 g552B-14 — 
OPER & SERV 


MAN CHANGE 
OPER & SERV 


MAN CHANGE: 


OPER & SERV 
"MAN. CHANGE 


OPER & SERV 


- MAN. CHANGE: 
~ SERV NOTE St 


5538~1 
8553B-2 
(8553B8-3 
OPER & SERV 
OPER & SERV 


CALIB & ADJ 
SERV MAN 


MAN. CHANGE 


ASE SBT | | 11/08/85 


DESCRIPTION *e a ee 
2 a | 83592a-005 


a3592c 
B3594A 
| 835954 
- B402A 
84028 


VENT OF FAILURE | 
= 8403A 


~ | 8403A-H01 
404A 


8405A 


BRE RS | 11/08/85. 


Z | ttt 
s+, $- 


NUMBER oC 

MAN. CHANGE. 

_ ADDENDUM 
OPER & SERV MAN 
"MAN: CHANGE 

ADDENDUM 

OPER & SERV MAN. 

_ MAN CHANGE 


MAN CHANGE 


LITERATURE 
co” PYRE 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


GPER & SERV. MAN 
SERV NOTE SET BELOW 


— 4028-1 
8402B-2 


“OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW 


8403A-1 
8403A-2 


8403A-3 
B403A-4 


© B403A~5 
8403A-6 


84034-7 


~ BAOZA-8 


B403A-9 


- OPER & 
MAN) CHANGE 


SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN. ~ 


MAN. CHANGE 
ADDENDUM 
SERV NOTE SET BELOW 


BA05A-1C 
B405A~2. 


- B405A-3 
~-B405A-4D 
~BADSA=5 
- -B405A~6 
B405A-7. 
8405A-8A 


B405A-9_. 
8405A-10A 


Siurhiien = SAE 
HHANUNNnMEAREAMUSHION 


H/C 
DATE 


~ MAYBS 
 JULB5 


DECB3 
JUNSS 
JUN85 


NOV83 
~JUNB5 


ocTae 


~ JUN8S 


FEB65 


JUL69 


SEP6S 


~0cr71 


oct’? 
FEB84 


DEC6S. 
 MARGTZ 
OCT67. 
 FER6B 
MAY68 
JUL69 
MAY74 


SEP75 


AuG75. 
FEBS9 


FEB72 


-JUL70 


FEB76 
MAY71 


MARBS 


APR85 
NOVé8 


SEP67 
OCTS9 | 
JAN76 
MAY76 


FEB79 
JULB1 


~  MAY81 
* FERBS 


tte 
GERREGRRIERARERER me 
SUCRULEL 


Ce coe ee Cre See é 
a a i 


a 
i 8 inn i 
a ol 2 : 
tos 0 ioe : 
ttt) on i er fe | a a | 
ee er eas ee eee | | 
| ee oe oe ee ee a 
oe | oe eee | | | 
fe Ge eg ee - PAGE ae 
H/C PART FICHE FICHE PART M Po ODP 
NUMBER DATE NUMBER LT V6 . 
#tt DESCRIPTION *#** DESCRIPTION tks DESCRIPTION ie DESCRIPTION trick + DESCRIPTION 1 fick 
83592-90002 | ocras 83592-90003 8L 01 45 ov | 
83592-90002 
83592-90038  AUGBS 83592-90039 BL bt 45 07 
83592-90038 i ee ee i 
83592-90038 ts a ae 
83594-90003 - AUGBS 83594-90004 BL 01 45 07 
B55 94— 90008 0 er ee ce 
83595-90003  AUGBS 83595-90004 BL 01°45 08 
83595-90003 = ee, 
08402-90008 = NOV74 08402-90009 = 01 04 01 
08402-90005, APRS 08402-90007 01-04 02 
| 
SER BELOW 739-.CALIBRATION PROCEDURE 
WA. SER 739-00461 THRU -00520.MOD TO IMPROVE RELIABILITY 


08403-90017 = JUN79 08403-90018* 8L 01. 04 03 USE 8403A FICHE - 98403-90023 
08403-90022 _MAR84 08403~-90023* 8L 01 04 03 USE 8403A FICHE 08403-90026 
08405-90025 anyee. 08403-90026 8. 01 04 02 
_ MAY 
SER BELOW 523-00276.INCR PIN MODULATOR BIAS RANGE ae 
SER BELOW 629-00651.PREF REPL FOR Q402 POSITIVE SPIKE TRANSISTOR 
- SER BELOW 736-00865.M0D TO AVOID LOSS OF WIDTH CNTRL DUE PREMATURE TRIG. NEG SPIKER 

WO SER BELOW 736-00873.N0D TO. IMPROVE PERFORMANCE 
WO SER BELOW 736-00876.PREF REPL FOR T4$01 FOR IMPR HIGH. FREQ PERFORMANCE 
WO SER BELOW 736-01451.FACTRY SELECT VALUES FOR C401 & C405 ‘ 
WO SER BELCW 1251A. IMPR SETABILITY OF 50 KHZ RATE. IMPR AM -COMPAT WITH 8730) PIN MODUL 
WO SER BELOW 1413A.MOD TO IMPROVE PERFORMANCE 
WA SER 1431A02856 THRU. 1526A03089. SAFETY. ELIMINATION OF POTENTIAL SAFETY HAZARD 


08403-90011 


‘08403-90011 


08404-90006 


08404~90006 . 


08405-90024 
08405-90024 
08405-90024 


JULES . 
PERFORMANCE CHECK PROCEDURE 
NOT AVAILABLE | 


APR72 08403-90014 01 21 02. 
JANA 08404-90007 BL 01 45 02 


JUL85 08405-90025 8L 01 45 04 


CAUTION-OVER 2 VAC PEAK OR OVER 50 voc BURNS OUT PROBE WITH OR WITHOUT BLOCKING CAP 
ILLUSTRATED ALIGNMENT PROCEDURE 

PALL SER.REC PROC PROBE BOARD COMPONENT REPLACEMENT | 

| ALL SER.OPER PROC TO PREVENT FALSE PHASE LOCKING 

ALL SER.REC REPL. KIT FOR. A3/A4 SAMPLER BOARD ASSY : 

SER 2014A & BELOW,REP “APC UNLOCKED" INDICATOR LIGHT REPL 
SER 2014A & BELOW. ISOLATION AMP XISTOR REPL TO CORRECT POOR ISOLATION BETWEEN CHAN 
“SER 732A & ABOVE. PRECAUTION TO PREV DAMAGE WHEN: HANDL. BADSA. PROBES - 


ae 2) i 


B405A OPER & SERV MAN MAY71 08405-90024 a 08405-90025 8L 01 45 04 | 


MAN. CHANGE MARBS 08405-90024 
ADDENDUM APRS 08405-90024 — 
SERV NOTE SET BELOW _ JULBS 
B405A-1C ~ NOV68 PERFORMANCE CHECK’ PROCEDURE. ) 
8405A-2— “=. NOT AVAILABLE 
BA05A-3 SEP67  CAUTION-OVER 2 YAC PEAK OR OVER 50 VDC BURNS OUT PROBE WITH OR WITHOUT BLOCKING CAP 
BA0SA-4D OCT69 WN ILLUSTRATED ALIGNMENT PROCEDURE 
8405A-5 _.  JAN76 WN ALL SER.REC. PROC PROBE BOARD COMPONENT REPLACEMENT 
- BAOSA-6 - MAY76 WN ALL SER.OPER PROC TO PREVENT. FALSE PHASE LOCKING 
B405A-7 _ FEB79 WO ALL SER.REC REPL KIT FOR A3/A4 SAMPLER BOARD. ASSY | 
S405A-8A -  JUL81 WO SER 20140 & BELOW,REP "APC UNLOCKED" INDICATOR LIGHT REPL 
8405A-9. =—s—s—=~s:s«OMAYB. WO SER 20174A & GELOW. ISOLATION AMP XISTOR REPL TO CORRECT POOR ISOLATION BETWEEN CHANN. 


~. BAOSAW10A. FES85 WN SER 732A ‘ etre PRECAUTION TO PREV DAMAGE WHEN HANDL 34054 PROBES |. 


PAGE 332 - -1.41/08/85. ee at ee ee ee 2h Pe eer is ea PAGE 347 
epee MODEL. Os LITERATURE H/C. H/C PART FICHE FICHE PART M P DP ee oe t, es 
3 . NUMBER C.. TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER LTV G . 
YESCRIPTION #** a Roe ei Or ees ee es | WRK DESCRIPTION Kk, DESCRIPTION kee DESCRIPTION. kkk ‘DESCRIPTION kk DESCRIPTION tik 
8406A | OPER & SERV MAN MAYBO 08406-90001 = - JAN83. 08406-90008 SL 01 53 01 
oan MAN CHANGE SEP82 08406-90001 
MAN CHANGE > NOV82 08406-90001 | - : a tes | 
SERV. NOTE: SET. BELOW , APR84 
-. B406A-1-S -JUL77 WA SAFETY. SER 171101585 & BELOW. ELIM OF POTENTIAL SAFETY HAZARD 
BANGA~2 | SEP80 WN ALL SER.PERF TEST & ADJ PROC 
. eae B8406A-3 a eae _ NOV83 WO SER 2246A02245 & BELOW. PUR SUPPLY MoD - FUSEHOLDER & aver 
B407A - GPER. t SERV MAN -DEC71. 08407-90038 JANBS 08407-90039 8L 01 45 03 
oe MAN: CHANGE FEBS 08407-90038 . 
SERV NOTE SET BELOW _MAY78 
~ 8407A-1 ae ~ NOT AVAILABLE | 
8407A-2A/8412A-2A MAY71 WO SER BELOW 972-00335.REC tc REPLACEMNT . : 
-8407A-3 APR71. WO SER BELOW 983-00445.MOD TO IMPR PERF ae 
~BAO7TA“4 ~ MAY717 WO ALL SER.PHASE LOCKED OSCIL REPL PROC ‘AND. B407A ALIGN PROC 
8407A"5. FE674 WO SER BELOW 1144A.MOD IMPR 220V OPER a 
pee 8407A~6 _ AUG74 WO ALL SER.PHASE LOCKED OSCIL TRBLSHTS 
0055 B407A-7 MAR7S WO SER BELOW 1744A.POWER SUPPLY IMPR es 
0087 © 8407A-8 ==——“‘iéi‘( ~*~ CO ARRZS WN ALL SER.REPAIR MANUAL & TRELSHTG PROC dat, gee. ee! 
IT 8407A-9  NOV76 WO ALL SER.REC REPL Q7 & Q9 ON A10, THE AGC FEEDBACK AMPLIR 
. 8407A~10 NOV76 WO ALL SER.A17 POWER SUPPLY ASMBLY IMPR — ten 
| 8407A-H27 OP & SERV MAN SUPP AUG71 08407-90030 NOWBS 08407-90035. BL 01 45 04 
) EG PCB : ; . Se 5 , ; 
pale ae is 84088 OPER & SERV MAN AUGS82 08408-90009 MAR8S 08408-90610. 8L 01 45 02 
: -MAN CHANGE NOV84 08408-90009 | eae aS. , 
S409A OPER & SERV MAN MAR78 08409-90002 = N9V78 08409-90003 8L Ot 45 01 
“a 84098. _ OPER & SERV MAN MAR80. 08409-90047 | JUN8O 08409-90048* 81 01 45 O02 USE 84098 FICHE 08409-90063 


OPER & SERV MAN JUL81 08409-90062 SEPB1 08409-90063* 8L 01 45 02 USE 84098 FICHE 08409-90077 
\GE. OPER & SERV MAN —-OCTB1 08409-90069 = FEB82 08409-90070 BL 01 45 02 | 7 | 


[PS ‘TO PREVENT. PEN 7 


~ g409¢ OPER & SERV MAN JUNS3 08409-90078 § MAR8S 08409-90079 &L 01 45 03 
iene MAN CHANGE JUL84 08409-90078 ee 
IT 8410A—s——<“—*«* PER & SERV MAN §=—-JAN69 08410-90010 — OCT73 08410-90018 =» 01 45 05 FOR SERIAL PFXES 750- & BELOW 
eee OPER & SERV MAN DEC71 08410-90020 JUN?5 08410-90021* 01 45 06 USE B410B FICHE 08410-90522 
| SERV NOTE SET BELOW JANS1 
8410A-1 © OCT68 SER BELOW 750-00280.MOD TO IMPR AGC & PHASE LOCK _ : 
;. 8410A~2/8414A-4 -- APR69. WA SER BELOW 806-00680.NEW TOP COVER FORBETTER VENTILATION 
: B410A-3 MAY69 WA SER BELOW 806-00750.MOD TO IMPR PERF : 
| B410A-4 | JAN70 WO AGC MONITOR ADJ 
Gt ee 8410-5 AUG70 WO SER 987 & UP.REALIGN PROC COMPATIGLTYWITH 8413A PHASE-GAIN INDICATOR 
[PS TO PREVENT PEN ~ BA10A~6 -MUN73 WN SER 935-01131 THRU 1144A02227.NEW REPL HARDWARE MOUNTING FAN 
ea nae ee: B410A~7 SER BELOW 1310A02411.MOD TO ELIM.CROSS-TALK PROB REAR PANEL OUTPUTS 


8410A-7/84108-2 AuG8O WN ALL SER.REC MOD TO MINIMIZE SIZE & NO OF DONUTS DISPLAYED ON CRT 

8410A-8/84108-3 OCT8O WO ALL SER.MOD TO REDUCE SUSC. TO PHASE LOCK ON HARMONICS OF RF SIGNAL 
Seren oe read . 8410A-9/8410B-4 AUG80 WN ALL SER.MOD TO OPTIMIZE VTO FREQ WITH 8410A/B SWEEP STAB CONTROL 

“A, TRIAS, 741 A-7, | oe 


BA10A-H26 «OP. & SERV MAN SUPP. AUG73 08410-91015 OCT? 08010-91016* 01 45 01 USE BA10A-034 FICHE 08419-90081 | 
* | BA1A“03$ MAN SUPP JUN74 08410-90060 JANBS 08410-90041 BL 01 45 01 


JAN CHANGE os  AUGT? 08410-90040 - 


ane beara Gat tie as Pee EG MOREL a Goes LY TER ATHBRE -- “MIN H/f- PART: < FY@NE:.: ETrrue bast mp Re ee: : . eos 


ha ney ee 
PS TO PREVENT PEN: 


& TATA-5,7A1AW7, 


PAGE 333 


SSCRIPTION wee 


ITCH SELECTION. 
1078 


IP.MOD TO ELIM 


PAGE 334 


ae a oe oom es sham kl 


| BAOAH26 
~ BM10A-034 


91/08/85 
MODEL. 
NUMBER - 


84108 


BAC 
| 8410s-100 
| 4108-200 


| 8410s-300° 


BAIA 


BMA 


84128 


B413A 


BAIAA 


1 44708/85 
oy MODEL 


MODEL ii 
NUMBER) = € 


OP & SERV MAN SUPP 


MAN SUPP 
"MAN. CHANGE 


Qo 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN. 


OF IVA™ 
8410A-4 
8410A-5 
8410A~6. 
8410A~7 


8410A-7/8410B-2. 


8410A-8/84108-3 
8410A-9/8410B-4 


MAN CHANGE 


SERV NOTE Set BELOW 


4105-1 


8410A-7/84108-2 


 8410A-8/84108-3 | 
8410A-9/8410B-4 


MAN SUPP 


‘MAN CHANGE | 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


; MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
_ > MAN. CHANGE 
_ SERV NOTE SET BELOW 


8417A-1 
8417A-2 
8411A-3 


BA1TA~4A 


8411A-5 
8411A-6 
8411A-7 


OPER & SERV MAN: 


MAN CHANGE — 


SERV NOTE SET BELOW 


41 


8412A 
BA07A-2A/8412A-2A 
84 3 


8412A-6 


-8412A-7-5S 


8412A-BA 


OPER & SERV MAN. 


MAN: CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN 


“LITERATURE 
TYPE 


‘LITERATURE | 
TYPE 


JAN7O 
AUG70 


JUN73 


AUG8O 
ocTsd 
~ AUGBO 


AUG73 


~ JUNTA 
AUG?7 


H/C 


DATE 


 JUN79 


MARSS 
APR75 


 AUGES 


OcT80 
-AUGBO 


MAR82 
MAR85 


~ SEP69 


FEB75 


SEP69 
FEB75 


SEP69 


- FEB75 
“JAN69 


DEC71 
JUN79 
MAR85 


JAN70 
OcT7s 
JAN79 
FEB&82 
AUG8O 
MAY81 
JUL81 


APR72 
APR81 


MAY?’ 


OEC70 
—DEC?6 
JUL78 
 FEB79 


“pEC81 


MAR85 


“MAY74 


SEP84 


SEP73 
DEC8A 


— JUN68- 


We. 
DATE © 


WO AGC MONITOR ADJ 

WO SER 987 & UP.REALIGN PROC COMPATIGLTYWITH 8413A PHASE~GAIN INDICATOR 

WN SER 935-01131. THRU 1144A02227.NEW REPL HARDWARE MOUNTING FAN 
SER BELOW 1310A02411.MOD TO ELIM<CROSS-TALK PROB REAR PANEL OUTPUTS 


FWA SEX GELUW CUOTUU/ OU. MUD [0 IAPR PERF 


‘WN ALL SER.REC MOD TO MINIMIZE SIZE & NO.OF DONUTS DISPLAYED ON CRT 


WO ALL SER.MOD TO REDUCE SUSC TO PHASE LOCK ON HARMONICS OF RF SIGNAL | 
WN ALL SER.MOD TO OPTIMIZE VTO FRE@ WITH 8410A/B SWEEP STAB CONTROL 


08410-91015 


08410-90040 
08410-90040 


H/C PART. 


NUMBER 


R [ee ae : 
kee DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION : kkk DESCRIPTION ike DESCRIPTION tit 
‘08410-90524 


08410-9052 


WN ALL SER.REC AUTO-FREQ MODE 1/0 CBLE. (8120-2208) FoR AUTO TRKG HP MODEL 8620¢ OR 8620A 

oWN SER 1902A01892 & BELOW + 1902A01897,01900,01902,01906,01907. REC MOD TO MINIMIZE SIZE. 
& NO OF DONUTS DISPLAYED ON CRT. 

WO SER 1902A01610 & BELOW.MOD TO REDUCE SUSC. TO PHASE LOCK ON HARMONICS OF RF SIGNAL 

WN SER 2005A & BELOW. MOD. TO OPTIMIZE VTO 


08410-92020 


08410-92019 


08410~92019. 
08410-91008 


08410-91008 


08410-91008 
08410-91008 


084.°91008 


0847441008 


08410-90010 


08410-90020 


08410-90521 
08410-90521 


FICHE — 


DATE 


OCT73 08010-91016* 
JANES. 08410-90041 BL 01 45 01 


NUMBE 


01 45. 01. USE B410A-034 FICHE 08419-90041 


FICHE PART M PD P. 


AUG85 08410-90522 BL 01 45 05 FOR SERIAL PFXES 805- & ABOVE 


AN81 


AUG85 


“DEC75 


DEC7S. 


DEC7S 


ocT73 


_SUN7S 
AUG8S 


JUL82 


WO SER BELOW 850=-.mO0D 
WO ALL SER.REC ADJ PROC. TO ENSURE COMPAT WITH BROADBAND APPLICATIONS. 
WO ALL SER.CORRECT P/N'S TO USE WHEN REPL SAMPLER ASSYS. 

WO ALL SER.STEP-BY=STEP PROC FOR REPL SAMPLER DIODE 

WO SER 1925A & BELOW.MOD TO IMPROVED STABILITY & LINEARITY 

WO SER 934-01805 & BELOW.REC STRIPLINE REPL KIT 

WN SER 930 © BELOW.REC CABLE REPL KIT 


APR85 08412-90019 BL 01 45 03 


08412-90018 
08412-90018 


NOT AVAILABLE 


JSUL79 


08410-91012 


08410-91012 


aastonsint2 


08410-90018 


08410-90021* 


08410-90522 © 


TO RED VTO FEDTHRU 


aL 01 


BL 01 
“BL 01 


BL 01 


01 
8L 01 


WO SER BELOW 976-00445. REC IC REPL 


NOT AVAILABLE j 
CORR SPEC PHASE ACCUR VS DSPLY AMPLT | se 
WO SER BELOW 1625A02890.REC REPL BANDWDTH SWITCH $1 


FREQ WITH 8410/8 (SWEEP. STAB CONTROL 
45 01. 


45 02 
“45 02 
45 02. 


01 45 OS FOR SERIAL PFXES 747- & BELOW 


45 06 USE 8411A FICHE 08410-90522. 
45 05 FOR SERIAL PRXES 803- & ABOVE 


WN SER 1625A & BELOW.MOD FOR USE WITH 8750A STORAGE-NORMALIZER. 
SAFETY.SER 1812A & BELOW. IMPROVEMENT OF FUSE LABELING. 
WO ALL SER.REC REPL: FOR A3U1,A3U3,& A BI-FET ANALOG SWITCHES 


APR85 08412-90034 BL 01. 45 03 


08412-90033 


08412-90033 
08413-90011 


08413-90911 


08414-90016 


08414-90016 


08414-90004 


H/C_PART 


ae NUMBER 


nueas 08413-90012. 8L O1 45 03 


AUGBS 08414-90013 8L o 45 03 FOR SERIAL PFX 936 & ABOVE. 
DEC78 08414-90017 8L 01 45 02 FOR SERIAL PFX 933 & BELOW 


FICHE 
DATE 


“FICHE PART MP 
NUMBER OL OT 


| 8559" 


wwe! a ree meth eases Os ewe eee FE wr. ee RO Er OW A ISVAPTIAL2ZeAEKe 


-84612A-7-S ‘ SAFETY.SER 1812A & BELOW. IMPROVEMENT OF FUSE LABELING. _ 


TcH SELECTION. «=o || —t—SCSsC« AB, _-FEB79 WO ALL SER.REC REPL FOR ASU1/ASU3/& A3U4 BI-FET ANALOG SWITCHES 
eee [1 2-) oa : ae : 
a 84128 OPER & SERV MAN DEC81 08412-90033 APRES 08412-90034 8b o1 45 03 
2 AOMB. ee Te ee MAN CHANGE = ss MARS5 08412-90033. | 
1078. fo . | eee : | ae, : | es 
1078 | 8413 “OPER & SERV MAN MAY74 08413-90011 —=AUGBS 08413-90012 BL 01 45 03 
oe MAN CHANGE — SEPA 08413-90071 , ae a | 
, phe 84144 s«OOPER & SERV MAN = SEP73. 08414-90016 © AUGBS_ 08414-90013 8L 01 45 03 FOR SERIAL PFX 936 8 ABOVE  =—s—i(ai‘ et 
ee ere eee MAN CHANGE DEC84 08414-90016 (as 7 | : | oe rere | 
sMOD TO: BLIMP op ee OPER & SERV MAN JUNG8 08474-90004 DEC78 08414-90017. 8L 01 45 02 FOR SERIAL PFX 933 & BELOW 


PAGE 334 


91/08/85 | ‘ Sas 3 ay PAGE 349 | sd 4470878 
chen MODEL 0 LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M POD OP Ce 
ms NUMBER CSTE DATE NUMBER DATE —=sNUMBER. SsdL STs «OV:OG 
CRIPTION sik fee oe ; an +k DESCRIPTION ** DESCRIPTION *** DESCRIPTION *#s DESCRIPTION tock DESCRIPTION tek 
—BA4A MAN. CHANGE ocTs9 08414-90006 DEC78 08414-90017 8L 01 45 02 
| ~- SERV_NOTE SET BELO JAN81 
:  BATBART FEB68 ALL SER.CORR SPEC HORZ & VER DC OUTPT 
- BA14A-2 > MAR68 -WA SER 749-00215.MOD FOR IMPR GROUNDING | 
- BATEA~3 = NOT AVAILABLE | 
3 BAIOA-2/8414A-4 _ APR69 WA SER BELOW 833-00540.NEW TOP COVER FORBETTER VENTILATION 
BAIAA-5 NOV78 WO SER 1616A03675 & BELOW.REC REPL FOR HI VOLTAGE OSC TRANS Q1 & Q2. 
Bat 4A~6 OCT8O WN SER 166A & BELOW.MOD TO REPL UNSTABLE HI V OSC : 2 
84148 «=» MAN SUPP. JAN82, 08414-90028 MARSS 08414-90029 8L 01°45 01 FOR USE WITH 84140 FICHE - 08414-90013 
| MAN CHANGE JUN84 08414-90028 ce 
2.HF OSCIL MOD 8418A——=—=s«é«PERR- NOTES -MAR71 08418-90001‘ JUN75 03418-90004 01 45 01 USE 8418A FICHE 08418-90031 
pias ee “OPER & SERV MAN = MAY8O 08418-90020 = FEBB4 08418-90031 8L 014501 8 8 8 
84188 OPER & SERV MAN JUL82 08418-90028 _ MAR8S 08418-90029 8L 01 45 02 
MANE CHANGE “—DECBA 08418-90028 eae ea 
84200A/D SERV NOTE SET BELOW — | . ~~ OCT8S : 
844A sO. & SERV MAN DEC68 08441-90004 - JUL72 08441-90005. «01 45-02 
ae OMAN CHANGE = JUN72 08441-90008 : | 
8442A ——sOOPER NOTE =—SsSMARO. 8442-90002 JAN82 08442-90004 8L 01 45 01 oo 
- BA4ZA OPER & SERV MAN APR72. 08443-90028 JUN75 08443-90029 01 45 04 USE 8443A FICHE 08443-90060 
OPER & SERV MAN MARB2-08443-90059 JANB3 OB4AZ~0nNAN BL 01 53 04 
SERV NOTE SET BELOW APR8S. 
B44 ZA~1 APR70 WA SER BELOW 955~.MOD ELIM 50 MHZ SPURIOUS RESPONSES | ; 
8443A-2 OCT70 WA SER BELOW 9/)4-00245.MOD TO INCR A6 HIGH FREQ DECADE RELIA® 
- BAAZA-3 ..NOV70 WA SER BELOW 9604-00219, EXCEPT SER. Heh-00179, 185,186,195, 201205, 205,206,212,214,215, 
CONT'D. AND 21B. INSTALLATION PROCEDURE FOR COOLING FAN 
BAAZA~4  AUG72 WN SER BELOW 11458.RESTORED SIGNAL OPER 
BAAZA-6 MAR82 WO SER 2044A & BELOWSREC REPL AG HIGH FREQ DECADE ASSY 
GAAZA-7 _NOV81 WO SER 1821A & BELOW;MOD TO MARKER CNTRL ASSY TO FILM STOP SWEEP PROB IN SLOW SCAN TIME 
‘BAAZA~8  NOV81 WO SER 1827A & BELOW:MOD TO IMPR SCAN HOLD OPERATION 
BAAZA-9 DECB2 WO SER 2204A03885 & BELOW. IMPROV LOW AMPLT LOW FREG RESP OF FREQ COUNTER 
| B4AZA-10 DEC82 WO ALL SER. IMPROV TRACK ADJ RANGE 
84438 =—«—sis«éOPEER: & SERV MAN APR72 08443-90028 JUN7S 08443-90029" 01 45 04 USE 8443A FICHE 08443-90060 
 SERV_NOTE SET BELOW PR79 
BAA3A/B~1 DEC71 WO SER BELOW 1049A00840. 12V PWR SUP IMPR 
| BAAZA/B-1-S | OCT78 WA SAFETY.SER 1228A & BELOW.ELIM OF POT SHOCK HZRD. | | 7 
| BA44A OPER & SERV MAN JAN7S 08444-90012 FEB75 OB444-90013* 07 45 O3 USE B444A FICHE 08444-90088 eee -| 85650 
rae _ OPER-& SERV MAN JUNBO 08444-90035  - JAN83. 08444-90048 8L 01 53 03 7 oe 
MAN CHANGE _ OCT82, 08444-90035 | 
SERV NOTE SET BELOW UL84 
Shbha-1 _AUG72 WO SER BELOW 1147As THPR PWR SUPPLY STAB. 
 BAAHA-2 0 ————~*S~—SsSOMAR'78 WA SER BELOW 1817A.MOD TO REDUCE RESIDUAL FM WHEN OPER AT 50 HZ PWR MAINS 
 BAAAAR 3 APR78 WO ALL SER.REC REPL PWR LINE MODULE 
BhAhA-4 -MAR82 WO SER 2103A & BELOW;MOD KIT TO IMPROVE PERF FOR SWEEP TIMES LESS THAN 5 NSEC/DIV 
 BAAAA-5 JUL83 WN SER 21268 & BELOW.RED OF RESIDUAL FM. 
BhA4A~6 - JANBA WN SER 1147A & BELGHAREGRD MOD WHEN REPL AZ AMPLE DETECTOR Assy 


Berri red ene apr co ee ee eee ee ee ee ee ae ae OS = se PAGE 30 | | 41088 
PASE SS} | MODEL” LITERATURE = H/C_—=sWW/CPART FICHE FICHE PART MP OD. i. ey ee ee eo oe 
: oT NUMBER GPE —=—S—~*SCéATE NUMBER 


a | DATE NUMBER =oL TV) | Sate NUMBER 
RIPHION hee oe fee ee ee Be Ss See DESCRIPTION ick DESCRIPTION ht DESCRIPTION tik DESCRIPTION tke DESCRIPTION Hee - ae 


PAGE 335 


IPTION. *+ 


"PAGE 36 


{PTION eek 


| 49708785 
MODEL 


NUMBER 


84440-0538 


8444-059 


84450 


84458 
BAATA 
| 8447A-001 


| 84478 


B447C 


8447D 


B447E 


8447F 


199708185. ar eg lh 
MODEL =O sLI'TERATURE. 
NUMBER. C0 TYPE 


BAATE 


; MAN CHANGE 


MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN | 
OPER & SERV. MAN 
MAN. CHANGE | 
SERV NOTE SET BELOW 
~ BARAAM1 


Oo LITERATURE . 
Coe TYPE 


OPER & SERV MAN 
~ OPER & SERV MAN. 
MAN CHANGE 


OPER. & SERV HAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 
_ SERV NOTE SET BELOW 
- BAASA-1A 


PRELIM OP & SERV MN 
OPER & SERV MAN. 
OPER & SERV MAN .. 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 

SERV NOTE SET BELOW 
8447A-1 


8447A-2 
B447A-3/B447C-3/_ 
8447D-3 /8447E-3/— 
8447A~4 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER &. SERV MAN 


OPER & SERV MAN 

MAN CHANGE 

SERV NOTE SET BELOW 
447C-1A 


47C~ 
844 7A-3/8447C-3/ 
844703 /8447E~-3/ 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN. 
_ SERV NOTE SET BELOW 
8447A~-3/8447C-3/ 
| B447D-3/B447E-3/ 
8447D/E/F-4 ; 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW 
8 

BAA7D/E/FH4 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


SERV NOTE SET BELOW. gee 


- JUNBO 08444-90035 


JUNO 08444-90035 


~ OCT71 08445-90002 


AUGSO 08445-90027 
_ SEP82 08445-90027 


ire 08447-90003 


~ JAN71 08447-90006 — 


» SEP80 08447-90033 


SEP80 08447-90033 


VANS. 06444-90012 FEB/75. 08444~90013* 1 45 03. USE BAAAK FICHE 08444-90048. 
JANES 08444-90048 BL it 33 03 


OCT82 08444-90035 


84 
 AUG72 WO SER BELOW 11474. IMPR PWR. SUPPLY STAB. 
MAR78 WA SER BELOW 1817A.MOD TO REDUCE RESIDUAL. FM WHEN. OPER AT 50 HZ PWR ‘MAINS | 
APR78 WO ALL SER.REC REPL PWR LINE MODULE 
MAR82 WO SER 2103A & BELOW;MOD KIT TO IMPROVE PERF FOR SWEEP TIMES LESS THAN 5 MSEC/DIV. 
JUL83 WN SER 2126A & BELOW.RED OF RESIDUAL FM 
JANS4 WN SER 1147A & BELGH.REGRD MOD WHEN REPL A353. AMPLF DETECTOR Assy 


H/C. ss H/C ~PART.. FICHE = FICHE. PART MPD Pp 
_ DATE ER: 


-FEB75 08444-90013" 01 45 ~ USE B444A-058 FICHE 08444-90048 . 
JUNSO: 08444-90035 JANES Passe 70088: BL 01.53 0 


OCT82 08444-90035 


dant 08444-90048 8L 01 53 03° 
OcT82 08444-90035 eee, 


AUG72 08445-90003 01 45 03 
JUL72 08445-90002 eee | pple: 
|  APRBS ao | 
OCT82 WH ALL SER.REPL YIG FILTER ASSEMBLY | : 
MAY73 08445-90103 JAN75 C8445-90104% 01 45 02 USE 8445B FICHE 08445-90110 


JUN7S 08445-90109 SUN79 08445-90110* 8L 01 45 03 USE BAASB. FICHE 08445-90028 
JANBS_ 06445-70028 8L 01 53 03 


JANB3 08447-90004 BL 01°53 02 
JUL82 08447-90003 - hanes . 


; | - “ocTss ae 
MAY83 WO SER 1937A & GBELOW.400 MHZ PREAMPLF REPL 


MAY83 WO SER 1937A & BELOW.400 MHZ PREAMPLF,REPL 
FEBB2 WH ALL SER.CAUTION ON EXCESS MAX INPUT PWR SPECIFICATIONS: 


NOVB4 EN ALL SER.PREV OF AMPL DAMAG DUE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE 


APR70 08447-90003 JAN83 08447-90004 8L 01 45 02 - 
JUL82 08447-90003 JAN83 08447-90004 8L 01.53 02 

JAN83 08447-90026 8L C1 53 01 
AUG73 08447-90006 : 


APR71 08447-90008 
AUGB1 08447-90008 


ocTas 
OCT84 WO SER 1937A & BELOW.MOD KIT FOR REPL AMPLF | 
FEG82 WN ALL SER. CAUTION ON EXCESS MAX INPUT PWR SPECIFICATIONS 


_JANB3 08447-90027 801 45 01 - 


—OCT73: 08447-9001 7* 01.45 01 USE B4a7D FICHE, 08447-90040 
JAN83 08447-90040 6&L 01 53 01 


: OcTss 
FEB82 WN ALL SER. CAUTION ON EXCESS MAX INPUT PWR: SPECIFICATIONS = 
NOVB4 WN ALL SER. PREV OF AMPL DAMAG DUE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE 


| , 
JUN73. 08447-90016 Oct73 08447-90017* 01 45 01 USE BA47E FICHE E 08467-90040 
JAN83 08447-90040. 8L.01 53 01- 


JUN73 08447-90016 


ocTs5 
FEBB2 WN ALL SER. CAUTION ON EXCESS MAX INPUT PWR SPECIFICATIONS 
-NOVB4 WN ALL SER. PREV OF AMPL. DAMAG DUE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE. 


JUN73 08447-90016 
~ SEP8D 08447-90033 


OCT?3 08447-90017" 01 45 a USE 8A47F FICHE 08447-90040 
~~ SANBS 08447-90040 8L 01 53.0 


H/C “Ve PART "FICHE FICHE PART. M z > Pp 
DATE RD 


OCT8S” 


PAGE 350. 


NUMBER DATE UMB LT Ve Qe. : 
ik DESCRIPTION *e* DESCRIPTION kkk “DESCRIPTION # tick DESCRIPTION *e% DESCRIPTION *x 
~ JAN75 08444-90012. 


_ PAGE sh 


NUMBE ATE. NUMBER ok 6 ae : ee 
kk _ DESCRIPTION tik DESCRIPTION kik "DESCRIPTION + fete DESCRIPTION tek DESCRIPTION iia 


85650A | 


11/08/85 
"MODEL 
NUMBER 


| 8566a 


-B566A-40 


B566A-907 
8566A-908 


8566A-905 


B8566A-916 


91708785 
MODEL 


MEER 


RSA4A . 


B447E 


‘B4A7F 


. 11/08/85 


PAGE 336 
7 | NUMBER 


TION ee ie 
SATE. 

| ga70a 
84708 
BA7IA 
BA72A 
a | 84728 

THING CAP 

pe | 84738 . 
8473C 
BAT7A 
B478A 

| 84788 


BABO1A 
ABTA 


| paste 


BaB1H 


| 44708785 
_ PAGE 337 [od MODEL 
| : “NUMBER 
TION toe eee 
| 84814 


~ SERV NOTE SET BELOW 
BA47AR3/8447C-3/ 


0 


OPER & SERV MAN. 
OPER NOTE 
OPER & SERV MAN. 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN | 


OPER NOTE 
SERV NOTE SET BELOW 
B-1A 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER é SERV MAN 
MAN CHANGE 


fae 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


84470-3/8447E=3/ 


— BAATD/E/FH4 


OPER & SERV MAN: 


OPER & SERV MAN 


LITERATURE 
TYPE. 


SERV NOTE SET BELOW 
- BhA7A-3/8447C-3/ 


84470-3/8447E-3/. 


84470 /E/F=& 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
OPER NOTE. 


OPER NOTE. 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANG 
SERV NOTE SET BELOW 
8477A-1 


8478 


(B478B-2 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN | 


MAN’ CHANG 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGES. ? 
erotic NOTE SET BELOW - 


8 
8481A-2A/8482A-1/ 
-B485A~1 


ae 


SERV NOTE SET BELOW 
— BABTH-1/8482H-1 


OcT85 
- FEB82 WN ALL SER. CAUTION ON EXCESS MAX INPUT PHR SPECIFICATIONS 


~SEP80 08447-90033 JANES 08447-90040 aL 07.53 01. 


a ocT79.. eee 
_ JUL79 wn SER 15454 t BELOK. PREF REPL FOR CONN Waser 


S2O0A-710 


JUN73 08447-90016 OCT73 08447-90017" — 01 45 01 USE B447E FICHE 08447-90040 
SEP80. 08447-90033 oe tie ts 08447-90040 8L 01 53 01 


NOV84 WN ALL SER. PREV OF AMPL. DAMAG DUE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE 
JUN73 08447-90016 OCT73 08447-90017% . OF 45 01 USE B447F FICHE 08447-90040 


; PAGE 351 


a Soo eee 11/08/85 
H/C sO H/C PART. —sOFICHE ~—sFICHE PART M POD OP | | MODEL 
DATE ss NUMBER DATE NUMBER LTV 6. NUMBER 
| ‘eek DESCRIPTION ##* DESCRIPTION *#* “DESCRIPTION tick DESCRIPTION tick DESCRIPTION tik ae 
OcTss 85668 
FEBB2 WN ALL SER. CAUTION ON EXCESS MAX INPUT PUR SPECIFICATIONS. oP yen’ 
Nove4 Wn ALL SER. PREV OF AMPL DAMAG DUE TO ELECTROSTATIC DISCHARGE oa ee 
JUL76 00423-90019 ~-MAR?7_ 00423-90027. ‘BL 01.04 Of Oe , | . 

-JUN75 00423-90016 _-JUL76 00423-90017" SL 01 04 01 USE site cine 00423-90104 | 

_ FEB?9 00423-90103 MAR? 00423-90104 8L01040i = 
-AUG69 08471-90005 DEC79 08471-90006« 01 04 01 USE Barta’ FICHE 08471-90009 

~ MAR84 08471-90008 MAY84 08471-90009 8L 01 04 01 
NOV73 08472-90011 JAN74 08472-90012* 01 04 01 USE 8472A FICHE 08472-90019 
 JUL76 08472-90018 SEPB3 08472-90019% BL 01 04 01 USE B482A FICHE n8472-90025 

_ DECB4 08472-90024 —- MAY85 08472-90025. 8L 01 04 02 | 

— JUN75 08472-90014  - JUL75 08472-90015* BL 01 04 01 USE 84728 FICHE 08472-90023 
OCT?8 08472-90022 NOV78 08472-90023 8L 01 04 01 Lo eS 

- FE877 08473-90003 —- FEB77. 08473-90004 &8L 01 04 01 
FEB77 08473-90003 | -FES77 68473-90004 BL 01 04.01 _— 

~ APR71 08477-90003. —- FEB85 08477-90006 “BL 01 04 01 

SEPB4 08477-90003 sone | | 
JUN70 WN UPDATED PERF TEST & CALIB PROC BAT TA. MANUAL: PART NO 08477-90002 
_ NOV81 08478-90915 JANS2 08478-90016 8L 01-04 01 | | 
MAY70 08478-90013 MAYSt 08478-90014* 8. 01 04 01 USE 84784 FICHE 08478-90016 
OCT78 WN SER 2383 THRU 2898. & 2411 & UP.REC THERMISTOR ‘ASSY REPL KIT. 
SEP78. WN SER 1144A12160 © BELOW. REC GRND MOD. 
JAN78 84801-90002 FEB78 84801-90003 8L 01 04 ot 
FEB73 08481-90002 . DEC84 08481-90003 8L 01 04 01 SER PFX 1234A & BELOW 
APR75 08481-90002 ee Perc. | A dy 
DEC75 08481-90019 - JUL78 08481-90020* SL 01 04 01 USE 8481A FICHE 08481-90030 

 JUN79. 08481-90029 .- JUL79 08481-90030* 8L 01 04 01 USE 8481A FICHE 08481-90064 
OCT80 08481-90063 AUG84 08481~90064 8L 01 04 01 : ae 
MAY84 08481-90063 t«*s 

ocT79 
MAR75 WN ALL SER.PWR SENSOR PRECAUTIONS \ oe : 
JUL79 WN SER 1550A & BELOW.PREF REPL FOR INPUT AMP ASSY. 

: jun75 besat-dones: ~ JUL79 08481-90024" BL 01 04 01 USE 84818 FICHE 08481-90034 ee 
MAR81 08481-90033 AUG84 08481-90034 8L 010401 sts pee 854688 
MAY84 08481-90033 oe — | Re | 

_ JAN79 08481-90016 -- AUG84_ 08481-90017 8L 01 04 01 ee : 
MAY84 08481-90016 ge i 3 a -B5685A — 


oa PAGE 32 |} 41708785 
: “MODEL, 


HIG OH PART riche: “FICHE PART. WOR Be ue - oo en : 
1 oe - NUMBER.s=dDATE.-~=~=S—*C*SNUMBERRsSOdLSUTTOVCOCG ae z ase 


. kkk DESCRIPTION icdctes DESCRIPTION iekk ‘DESCRIPTION eek DESCRIPTION tk DESCRIPTION hhh . 
| | ase85a 


Te ee 


4. 3aR %6n. 


84816 | 


8481H. 


‘| 8481H 


84820, 


‘| 84g4a. 


11/08/85 
"MODEL 
NUMBER 


BZA 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


‘| 848114 


On: 
cc 


“G855A~1 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


 MAN-CHANGE 
~ OPER & SERV MAN 
CHANGE | 


MAN 


‘LITERATURE 
TYPE 


SERV NOTE SET BELOW 


BABIHW1/8482H~% 
OPER & SERV MAN 


SERV NOTE SET BELOW 
84811A-1 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN. 


OPER & SERV MAN | 


SERV NOTE SET BELOW 

8482A-1. 
| 84828 
| 8482H 


BAB3A 


84850 


B491A 


MAN CHANGES 
A- 
8481A-24/8482A~1/ 
8483A-1 


OPER & SERV HAN. 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE . 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 


8481H-1/8482H-1 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & oars MAN 
MAN CHANGE 


SERV NOTE. SET BELOW 


8483A-1 
8481A-2A/8482A-1/ 
8483A-1 


OPER & SERV MAN 


‘OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE © 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


» OPER & SERV MAN - 


| 84918 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV. MAN 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


“OPER & SERV MAN 
~ OPER & SERV MAN 


oper & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


 RETERATURE: | 
TYPE 


~ JUN79. 08481-90023 
~ MARB1_08481~90033 
MAYB4 08481-90033 


~JAN79 08481-90016 
~MAYB4 08481-90016 


~~ HIC H/C. PART. 
DATE ——s NUMBER DATE NUMBER LT VG 
eke DESCRIPTION witk DESCRIPTION * tokk DESCRIPTION tobe DESCRIPTION tik DESCRIPTION : tick 


OcT79 
JUL79 WN SER 1545A & BELOW. PREF REPL FOR CONN ASSY. a 


APRS. 84811-90010 


“NOV81 WN ALL SER RECOMMEND DIODE MODULE REPL ASSY IN PEAD PUR SUPPLY 


- DECTS 08481-90019 
_ JUN79 08481-90029 © 


JUL74 08482-90001 
OCT30 08481-90063 


MAY84 08481-90063 ° . 
oct79 
JUN?5 WN ALL SER. POWER SENSOR PRECAUTIONS. 


. AUGB4 08481-90034 8. 01 04 01 


 AUGB4 08481-90064 SL 01 04 01 


JUL79 08481-90024* 8L 01 04 01 USE 8481 FICHE 08481-90034 — Vpecen 


‘huce4 08481-90017. BL 01 04 01 | 


“B56B5A 


PAGE 352 | 41/08/85 
FICHE —  FICHE-PART MP D P MODEL . 


856850, 


8509 
JuLBS 84811-90011 BL 01 04 01 


JUL78 08481-90020* 8. 01 04 01 USE. B4B2A FICHE 08481-90030 
JUL79 08481-90030* 8. 01 04 01 USE 8482A FICHE 08481-90064 
YAN85 08482-90002. 8L 01 04 01. ee PFX 14144 & BELOW 


MEER. 


JUL79 WN SER 1551A & BELOW.PREF REPL FOR 


JUN79: OakB1=90023 


MARES1 08481-90033. 


“MAY84 08481-90033. 
JAN79 08481-90016 


MAY84 08481-90016. 


-AuG84 08481-90017 


JUL79 08481-90026" 
AUGS4 08481-90034 


OCT 79 
JUL79 WN SER 1545A £ ‘BELOW. PREF REPL FOR 


~ DEC7S 08481-90019. 


JUN79 08481~90029 
NOV74 08483-90001 


OCT80 08481-90063 


MAY84 08481-90063 


JUL78 08481~-90020+ 
JSUL79. 08481~90030* 
JAABS 08483-90002 
AUG84 08481-90064 


 OCT?9 e2 
JUN7S WN ALL SER.POWER SENSOR PRECAUTIONS 


JUL79. WN SER 1602A & BELOW.PREF REPL FOR 


OCT75 08484-90006 
MAR78 08484-90010 


~ JUL8O 08484-90012 


SEP83 08484-90014 
JANBS 08484-90014 


MAR8O 08485-90001 


JAN85 08485-90001. 


MAY77 08491-90056 
JUL79. 08491-90059 
JULBO 08491-90061 
JUL81 08491-90065 


- WAY77. 08491-90056 _ 
~ JUL79 08491-90089 


JUL80 08491-90061 


‘JUL81 08491-90065 - 


 SUL79 08491-90059. 
 SUL8O 08491-90061 | 
- JUL81..08491-90065 


SEP77 08484-90007* 
MAY80: 08484-90011* 
MAY83 08484-90013« 
APR85 08484~90015 


JUN85 08485-90005 


JUN77 08491-90057« 
AUG79 08491-90060* . 
FEBB1 08491-90062* 
AUG81 08491-90066 


_. JUN77. 08491-90057%. 
~ AUG79 08491-90060% 
FEB81 08491-90062" 


AUG81 08491-90066 


INPUT AMP ‘ASSY. 


oc 04 01 USE 
8L.01 04 01 


BL 01 04 01 


CONN ASSY. 


8L 01 04 01 USE 
8L OT 04 01 USE 
8L 01 04.01 SER 
8L 01 04 01 


84828 


8483A 
B4B3A 


FICHE 08481-90034 


FICHE 08481-90030. 
FICHE 08481-90064 — 


PFX 1416A & BELOW 


INPUT AMP ASSY. 


8L 01 04.01 USE 
8L 01 04 01 USE 
8L 01 04 01 USE 


BL | 
BL 01 04 01 


B484A 
8484A 


B484A 


FICHE 08484-90011 
FICHE 08484-90013 


FICHE 08484-90015 _ 


FICHE 08491-90060 - 
FICHE 08491-90062 


FICHE 08491-90066 


FICHE 08491-90060 


FICHE 08491-90062. 
FICHE 08491-90066 | 


~ AUG79 08491-90060* 8L 01. 04 01 USE 8492A FICHE 08491-90062 


FEB81 08491-90062" 8L 01 04. 1 USE B492A FICHE 08491-90066. 


: AUG81 08491-90044 an 


41/08/85 
MODEL, 


| soot ae 


Se eg a PAGE 353, ee 
H/C) HIE PART FICHE FICHE PART MP DP. , | ieee 0 : 
DATE. NUMBE ‘DATE. NUMBER LT VG co ek NUMBER 
ee, tik DESCRIPTION kik DESCRIPTION eek "DESCRIPTION » tik DESCRIPTION : tek DESCRIPTION tk oe ee 
“MAY? 08491-90056 ——«JUN77 08491-90057* BL 01 04 01 USE 8492A FICHE 08491-90060 i = he 


ST OPER. 


PAGE 339 


IN te 


11460, 
gs laedn 


| 84920 


388,390. 


84955 


| aayogzas 
| MODEL 


84918 


-41708/85 
0 MODEL 08 
NUMBER. oC) 


B493A 


84938 


| 84940. 


84948 


| gagae 


‘OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
‘OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
“OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
‘OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV WAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


| 8494H 
ae _ OPER & SERV MAN 


B495A 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV. MAN 


“OPER & SERV MAN. 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


8495D . 


84956 


| g495H 


8495K 


NUMBER. 
BAISK 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE _ 


OPER & SERV MAN 


LITERATURE 
“TYPE 


oo oper t © SERV MAN 
| 8A96N-— OPER SERV MAN 
J} OPER & SERV MAN 
Pee OPER & SERV MAN 


LITERATURE 
TYPE 


a oe ae =awte Ft bail - o 


HAY77 08491-90056 _ 

JUL79 08491-90059 

 JUL8O 08491-90061 - 
JUL81 08491-90065. 


H/C. H/C. PART 
DATE NUMBER 


- MAY77. 08491-90056 
~ JUL79 08491-90059 
~  JUL80 08491-90061 
~ JUL81 08491-90065 


MAY77 08491-90056 __ 


JUL79 08491-90059 


JUL8O 08491-90061 — 


JUL81 08491-90065. 


MAY77 08491-90056 


JUL79 08491-90059 | 


- JUL8O 08491-90061 
SUL81 08491-90065 


MAR? 08494-90001 | 


AUG?77 08494-90004. 


— NOVB4 08494-90006 | 
~~ MAR75 08496-90001 


AUG?77 08494-90004 
NCVE4 08494-90006 


~-4UL75. 08495-90007 


NOV77 08495-90014 
SEP81 08495-90016 


 OCT84. 08495-90016. - 


JUL75. 08495-90007 
NOV77 08495-90014 
SEP81 08495-90016 
OCT84 08495-90016 


AUG?7. 08494-90004 


JAN74 08495-90005 
NOV84 08494-90006 


AUG77 08494-90004 


JAN74 08495-90005 
NOV84 08494-90006 


APR7? 08495-90012 
JAN85 08495-90023 


JUL75 08495-90007 © 


NOV?7? 08495-90074. 


_SEP81 08495-90016 


OCTS4 08495-90016 


JUL75 08495-90007 
NOV77 08495-90014 


~ SEP81 08495-90016 


OCT84 08495-90016 
APR?77 08495-90012 


H/C. H/C PART 
. ~ > NUMBER ATE | NUMBER L T VG oe 
wkk DESCRIPTION wee DESCRIPTION wee DESCRIPTION ek DESCRIPTION » ick DESCRIPTION te 


“JANBS 08495-90023 


-"AUG77 08494-90004 
_JAN74 08495-90005 
NOV84 08494-90006 


3 - aus79 
-FEBB 

- AUGBI 

_JUN77 


fiwww tt ww Tt & 


FICHE 


JUN77 


pa 


AUG79 
FEBS1 


~ AUGS1 


_.JUN77 
-AUG79 
-FEB81 
~ AUG81 
MAY7S 
-SEP77 
JANSS 


 MAY7S 
“SEP77 


JANBS 


OCT77 
_ FEB79 


FEB85 


ocT77 


FEB79 


FEB85 


SEP77 


 MAY7&: 
JANBS 


SEP77 


MAY74 


JANSS 


OCT?7 


FEB79 


- FEBBS 


FEB8S 


FICHE 
-D 


7 eee ee 


FICHE PART MP D P , 3 
DATE NUMBER LT V 6 : 
week DESCRIPTION *** DESCRIPTION *x% DESCRIPTION kk DESCRIPTION wk DESCRIPTION kk 
FICHE 08491-90060. 


08491-90057* 
08491-90060* 
‘08491-90062* 
08491-90066 


08491-90057* 
08491-90060« 
08491-90062* 
08491-90066 


08491-90057 . 
08491-90060* § 
08491~-90062* 

08491-90066 | 


08494-90002" - 
08494-90005* 


08494-90007 


08494-90002 
08494-90005* | 
08494-90007 


08495~90008« § 
08495-90015* 
08495-90017 


08495-90008* 


08495-90015* 
08495-90017 


08494-90005* 
08495-90006* 


08494-90007 | 
08494-90005 


08495-90006* 
08494-90007 


08495-90013« 
| 08495-90024 


? 08495-90008 
FEB79 08495-90015* | 
FEB85 


08495-90017 


08495-90008* & 
08495-90015* 


08495-90017 


08495-90013* 


FICHE PART M PD Pp 


08495-90006" 


we wi wr wt 


JUN77 08491-90057* 8L 01 04 01 
AUG79 08491-90060* 8L 01 04 01 
FEB81 08491-90062" 8L 01 04 01 
~~ AUGB1. 08491-90066. 8L-01 04 01. 


8.01 
8L 01 
8L 01 


BL OT 


Bi. 01 


aL 01 | 


MAYSS 08495-90024 8L 01 04 01 


SEZ? 08494-90005* 8L 01 04 01 USE B4A96A FICHE 08494-90007 


USE 84918 FICHE 08491-90760 _ 
USE 84918 FICHE 08491-90062 
USE 84918 FICHE 08491-90066 


| USE BA92A 


USE 8492A 


| USE 8492A 


USE 84958 


USE 84958 


01 USE 8495D 


USE 84956 


USE 8495G. 


USE 8495H 


USE 8495H 


11 USE 8495K 


FICHE 08491-90062 


FICHE 08491-90066 _ 


A FICHE 08491-99060 — 
FICHE 08491-90062 


FICHE 08491-90066 


) FICHE 08491-90060 
“FICHE 08491-90062 _ 
FICHE (2491-90066 


FICHE 08494-90005 | 
FICHE 08494-90007 


“FICHE 08494-90005 
FICHE 08494-90007 


1G FICHE 08495-90015 
; FICHE 08495-90017 


FICHE 08495-90015 


4H FICHE 08495-90017 


FICHE 08494-90007 . 
FICHE 08494-90005. 


FICHE 08494-90007 | 
FICHE 08494-90005 


FICHE 08495-90026 


FICHE 08495-90015 
FICHE 08495-90017 


FICHE 08495-90015 


FICHE 08495-90917 


FICHE 08495-90024 


01.04 01 USE. BAIGA FICHE. 08494-90005" 


~ JAN85 08494-90007 8L 01 04 01. 


- PAGE 353 


| PAGE 354 


et 11/08/85 


“NUMBER q 


Foci 


| 86050 


8605A-070 
- 86052 — 


B614A 


8614A/B 


11/08/85 
“MODEL 
(NUMBER C 


| e6taae 


44/08/85. 
"MODEL 


ait WwW wee Firs 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE 


OPER & SERV MAN 


Nov?? 
OCTB4 


3 
= 


APR77 


08495-90014 FEB79 08495-90015* 8L 01 
O8495-90016 —FEBBS 08495-90017 8L 0 
08495-90016 


08495-90012. 


Qoc 


we Ul 4 Vrs FU 
4 ne USE 8495H FICHE 08495-90917 


FEBS O8495-90013* BL. 01 04 +01 USE 8495K rise pieope. 


PAGE 354 


ee Sa ce ren | 44/08/85 
) | LITERATURE H/C. We PART FICHE FICHE PART MP OD p MODEL =O 
NUMBER "TYPE —-——s«é@DATE: MBER NUMBER -L T VG NUMBER c 
oS. ee se eae ik DESCRIPTION ‘ene DESCRIPTION *** DESCRIPTION #e# DESCRIPTION thick DESCRIPTION feik pee. 
B495K OPER & SERV MAN JANBS 08495-90023 MAYS5 08495-90024 8L0104601 | | 8614A/8 © 
| 8496A. OPER & SERV MAN _—sAUG77_ 08494-90004 —- SEP77 08494-90005* 8L 01 04 01 USE 8496A riche: besdacdoo0% 
: OPER & SERV MAN _-JAN74 08495-90005 — MAY74 08495-90006*. 01 04 01 USE 8496A FICHE 08494-90005 
a OPER & SERV MAN NOVE4 08494-90006  — JAN8S 08494-90007 8L010401 as 
84968. =-——*~*«*«*PEE & SERV MAN AUG77 08494-90004  SEP77 08494-90005* 8L 01 04 01 USE 84968 FICHE 08494-90007 
ee OPER & SERV MAN _—-—-JAN74 08495-90005 —«- MAY74 08495-90006* 01 O04 01 USE 84968 FICHE 08494-90005 Sa 
lee OPER & SERV MAN -NOVBA 08494-90006 —-JAN8S 08494-90007 8L01 0401 ae 
~-} 84966 OPER & SERV MAN JUL75 08495-90007 «OC T77 08495-90008" 8L 01 04 01 USE 84966 FICHE 08495-90015 Le ore 
foe OPER & SERV MAN. NOV77. 08495-90014 .- FEB79 08495-90015* 8L 01 04 01 USE 84966 FICHE 08495-90017 eect tel oa 
OPER & SERV MAN SEP81 08495-90016  _ FEB85 08495-90017 8L 01.04 01. ae ape 8616A 
MAN CHARGE OcTa4 08495-90016 — le : | 7 : ee 
B496H OPER & SERV MAN | JUL75 08495-90007 OCT77 08495-90008* 8L 01 04 01 USE 8496H FICHE 08495-90015 8616A/B 
ee _ OPER & SERV MAN NOV77 08495-90014  FEB79 08495-90015 8L 01 04 01 USE 8496H FICHE 08495-90017 ~ aes 
OPER & SERV MAN SEP81 08495-90016» FEB85 08495-90017 8L 01 04 01 ae 
MAN CHANGE = ss TB4 08495-90016 pele ca : a 
8A97K OPER & SERV MAN FEB83 08497-90001 —-~ FEB85 08497-90002 8L 01 04 01 
oes MAN CHANGE ocT84 08497-90001 ; ae : oe 
‘BA9BA OPER & SERV MAN. JUN79 08498-90002 © -,JUL79 08498-90003* 8L 01 04 01 USE 8498A FICHE 08498-90006 
i OPER & SERV MAN MAR81 08498-90005 MAY82 08498-90006 8.010401. .t«*w Eas 
| MAN CHANGE _ FEBB2 08498-90005. See ae 
$50 OPER & SERV MAN —- SEP65 00850-90001 = AUG81.5950-1885. BL 12101. 
-8500A SERV NOTE SET BELOW : 2 OCTET! ee 
Soo oe BSOOR=1A MAY81 WN MACH LANGUAGE PROG THAT WILL EXERCISE NCR PRINTER 
a. 8500A-2A/85007A~1 - MAY81 WN ALL SER-TRBLESHTNG AIDS ao 
85001A _ SERV NOTE SET BELOW ocT78 
mt e ) .. 85001A-1-72 JAN72 WO ALL SER. REC PREV MAINTENANCE 
85001A-2 AUG73. WA SER BELOW 6200.IMPR HEAD ARM ACTUATOR. 
85001A-3 : AUG73 WA SER 1018A & 1101A.MOTOR SWITCHING ASSY KIT : 
85001A~4  AUG74 Wa, SER BELOW 02213 EXCEPT FOR 02203,05,11.M0D. TO IMPR FLAG STATUS OPER 
85001A-5 — MAR7S WO ALL SER.5O CYCLE PULLYS. 
B5001A-5 . JUN75 WA SAFETY.ELIMZNATION OF POT SHOCK HAZRD 
moEay - B5001A-6 DEC7S TEST & REPR OF TAPE TAnaese OPUS 
85007A.=s—‘“«:*«*S ER SNOT SET BELOW ocTs4 | | | 
: | 8500A-2A/85007A-1 MAYS1 WN ALL SER. TRBLESHTNG AIDS” | | 86168 
8501A.=sié“‘( y”*#COPER & SERV MAN JUN78 08501-90018 -- NOV78 08501-90020* 8L 01 45 06 USE 501A FICHE 08501-90023 foe 
| OPER & SERV MAN SEP79 08501-90022 SEPB5 08501-90023 BL 01 45 06 8620A 
MAN CHANG? JUN85 08501-90022 . 
SERV NOTE SET BELOW JANB4 
-B501A-2. -NOV78 WO SER 1830A00220 & BELOW.MOD OF REAR PNL CONNS TO BE COMPATBLE WITH NEW & IMPRVD INTR- | 
CONT'D | (CONN & LBLNG INTERFACE CABLES. a | 
8501A-3 -- JUNBO WA ALL SER.MOD TO IMPR INTENSITY VAR WHEN SWITCHING BETWEEN STOR OFF & STOR ON 8620478. 
f 8501 OTD WO ALL SER-INT ADJ PROC TO MAKE 8501A COMPAT WITH 8754A NETWORK ANALYZER oda : 
"| 85012A—(sCOPER MAN = CSE BS 85012-90001 


NOV85 85012-90002 BL 01 45 OT 


PAGE 355 41/08/85. 


11/08/85 
MODEL 


7 0. LITERATURE H/C sO W/C PART. FICHE. «COFICHE PART M POD OP | See |) MODEL: oo 
NUMBER CC -——-=«STYPE DATE NUMBER _—ODATE NUMBER LT VG tL NUMBER = € 
Ro ee ee ES eke DESCRIPTION. i DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION hk DESCRIPTION ke Pent ee 
eet oe Bae ae eee Aue OE a as Bases LE ORM oe a od 
‘| 850134 —s«OPER MAN “AUGB4 85013-90001 -MAY85 85013-90002 aL 01 45 02 eee ee ee re eee 
MANE CHANGE FERED -ASOIS=9000}. 8 CT Are oy UE Ee eR eee OR Es 
Q5015A -—=s=«*OPER-& SERV MAN ~ 9cT83 85015-90001 <- NUGBS 85015-90002: BL01 45:06 | Fe ee ee cP i ae 


MAN CHANGE: MAY85 85015-90001 . 


0006 


“| g5o12a 


11/08/85 _ 
MODEL 
‘NUMBER 

B5013A 
BSOISA 
-B502A 

| BS02A-H26- 
Essen 


850208 
| 850208 


85021A_ 


~ | 850218 


gsozic 


85022A 


85023A 
a50238 

| 85023¢_ 
| 850230 
| 950254 
| 850258 


85027A 


“B503A 


| 8503A/8 


85038 


- | 85030¢ 


| 44708785 
MODEL 


~ NUMBER 


“| 850310 
| 850320. 


RSNzz0 | 


“OPER 


OPER 
OPER 


- 8501A=3 
8S501A-4 


OPER. MAN 


OPER MAN 


MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE. 


OPER & SERV MAN — 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE. 

OPER & SERV MAN. 
- SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


OPER | 


| SERV MAN 
OPER 


OPER NOTE 
OPER NOTE 
OPER NOTE 


OPER NOTE. 
“OPER & SERV MAN 

OPER & SERV MAN . 

OPER & SERV MAN 
- OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 


8503A~1/8503B-1 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


PROGRAMMERS MAN 


MAN CHANGE | 


~~ LITERATURE 
TYPE 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN | 
OPER & SERV MAN 

OMANCHANGE 


OPED & ckev man. 


LITERATURE _ 
TYPE 


& 
& 
& SERV MAN | 
OPER & SERV MAN | 
& SERV MAN 
t 
& SERV MAN 
- OPER NOTE 


rors WET oe ee. 


JUNSO WA ALL SER.MOD TO IMPR INTENSITY VAR WHEN SWITCHING BETWEEN STOR OFF & STOR ON 
OCT8D WO ALL. SER.INT ADJ PROC TO MAKE 8501A COMPAT WITH 8754A. NETWORK ANALYZER - 


areee ; 85012-90001 


H/C. 


_ DATE 


Auce4 


_FEB8S 


OcTs3 
MAY85 


-AUG77 
 JANBO 


MAY84 


- MART7 
DENS 


\ JUNB3 


JUN83 


MAY83 
-—“OCTBS. 


HAY83 


. OCT83 


 MAYB3 
OcT83 


——JUNRS 


JUN83 


JUNS3 
- JUNB3 
_ JUN83 


MAR85 
MAR85 


JULES. 


AUG76 


JUL85 


JUN78 


MAR77 
JUL85 


SEP8O 


~_-APR82 


H/C PART. 


UMBER .. 


85013-90001 
85013-90001 | 


85015-90001 


85015-90001. 
08502-90001 


08502-90009 
08502-90009 


(08502-90004 


08502-90004 


85020-90001 
85020-90001 


85021-90001. 
85021-90019 


85021-90001 


€5021-90019 
85021-90001 


85021-90019 
85022-90001 
85023-90001. 


85023-90003 
85023-90005 


85023-90007 


85025-90001 


85025-90001 


85027-90001 


08503-90001 


08503-90001 


APR79 
WO ALL SER.REC PROC FOR CLNG OF SOLENOID 
08503-90004 


08503-90004 


85030-90074 


82036-90014 


H/C PART 


NOvES, 85012-90002 BL a1 45 01 


FICHE 
DATE 


FICHE PART MP DP. 
ON NUMBER LTV G 
dk DESCRIPTION #** DESCRIPTION *ix DESCRIPTION. kk DESCRIPTION eit - DESCRIPTION : eke 


MAYES: 85013-90002 aL 01 45 oz 


guess 
“NOV78- 
MARES 


- MAY8S 


JUL83 


 JUL83 
- JULBS 


FEBB4 


JUL83 
FEB84 


~ JUL83 


FEBS4 
SEP83 


SEP83 


SEP83 
SEP83 


 SEP83 
~~ JUL85 


JUL85 


-NOV85 
‘SEPBS 


85015-90002 


08502-90002 


08502-90010 


08502-90005 


85020-90002. 


85020-90002 


85021-90002« 


85021-90020. 


85021-90002* 
85021-90020 


85021-90002* 


35021-90020 
85022-90002 


85023-90002 
85023-90004 
85023-90006 — 
85023-90008. 
85025-90002. 
85025-90002 


85027-90002 
08503-90002 


aL 01 


BL 01 


aL 01 
BL 01 


BL 01 
BL 01 


8L 01 


BL 01 
8L 01 


8L 01 


8L 01 


8L 01 


BL 01 
8L 01 


8L 01 


8L 01 
BL 01 


SEPBS 08503-90005 8L 01 


MAY85 85030-90015 &L 01 


FICHE 
DAT 


FICHE PART u Pp D- e 
NUMBE 


45 


45 


45 


45. 
45 
45 


nee | 


04 


01 


02. 


02 


02 
02 


. 02 


02 
02 


02 


02 


01. 
01 


01 


USE 85021A FICHE 85021-90020 
USE 85021B FICHE 85021-90020 — 


USE 85021C FICHE 85021-90020 


01 


01 
02 
02 


02. 
02. 


CONTACTS IN AS COAX SW ASSY. — 


45 


45 


03 


|) 


o PAGE 356 


NUMBER. E UMBER Lo TV | . 
kick DESCRIPTION tik DESCRIPTION tik DESCRIPTION | ik DESCRIPTION alata DESCRIPTION tekk 


JUL76 85031-50001 
~APRBO 85032-90001 


NOV81 85032-90003 


JUNB2 85032-90003 


nera4s 


penzzeonnnc 


JUN77 85031-90002 8L 01 45 01 


oy wanes acnzz_anans E 


ai mae ie: ma 


MAYS. 85032-90002* BL 01 45 01 USE 85032A, FICHE 85032-90004 
a 85052"90004 bt 07 45 01 


8620A/8 


11/08/85 
MODEL 


NUMBER — 


-8620A/8 


86208 


620C 


| 86z0c-001 
8620¢-011 
8620C-908 


| B62, 


8621/8 


86218 


| 86218-004 


11/08/85 
NUMBER 


| sips ea 
7 86218-100 - 
| BEEtOA. 


ao 


OPE 


OPE 


PRE 


MAR 


85030¢ 


11/08/85 
MODEL 


41/08/85 
“MODEL 
NUMBER 


85052A. 


oS ‘85052A-010 


850534 


BS054A . 


PROGRAMMERS MAN 


MAN CHANGE 


LITERATURE 
TYPE 


MAN CHANGE 


OPER &. SERV. MAN a 
MAN CHANGE 


Be OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 


“SEP80 85030-90014 
‘APR82 82030-90014 


H/C PART 
NUMBER 


| NUMBER L TVG ees | 
tie DESCRIPTION tH DESCRIPTION see DESCRIPTION DESCRIPTION tik DESCRIPTION eit 


FEB85 85052-90001 


APRB4 85052-90001 
— FEBBS 85052-90001, 


- APR84. 85053-90001 __ 
_—FeB85 85053-90001 


APRESS 85054-90001 _ 


MAY85 85030-90015 8L 01 45 02 


FICHE 
DATE. 


MAY8S 85052-90002. 


“MAY85 85052-90002 
Manes 85053-90002 


divas Suede 


FICHE PART MP OD OP” 


8L 014502 
BLOF AS 02 Sere 


BL 014501 


8.01 45 01. 


PAGE 357 | 1 11/08/85 
| "MODEL 


NUMBER, 


| 86230A/8 


| 862350 


| g62308 


— : 7 PAGE 356 11/08/85 
| LITERATURE =—s-H/C H/C PART FICHE - FICHE PART M PDP. | 7 MODEL 0. 
NUMBER “TYPE ——s—~—~*«éMOAT “NUMBER DATE NUMBER LT VG , NUMBER oC 
ae tit DESCRIPTION et DESCRIPTION wee DESCRIPTION sett - DESCRIPTION kick "DESCRIPTION tik ? | 
850314 — OPER & SERV MAN JUL76 85031-90001 AUNT? 85031-90002 BL O1 45 01 oe : -| 8621B-010 OPE! 
85032A OPER & SERV MAN APR80 85032-90001 MAY8O 85032-90002* 8L 01 45 01 USE 85032A FICHE 85032-90004 | 86218-100: OPE} 
os OPER & SERV MAN ——s- NOV81._ 85032-90003. MAR85. 85032-90004 8L 01 45 01 oe ales 7 
| MAN. CHANGE JUN82 85032-90003 = i (attttttst~S teers | 862100 PREL 
‘| 850338. «OPER & SERV MAN DECB1 85033-90005 - MAR82 85033-90006 8L 01 45 01 SER 
-) 85040A- OPER & SERV MAN © MAR82 85040-90001 MAY85 85040-90002 8L 01 45 02. : : 
: | MAN CHANGE _ APRB2 85040-90001 i | ean 8622A.. OPE 
850408 OPER & SERV MAN ~~ WAYB2 85040-90006. JUL85 85040-90007 BL 01 45 02 86220A PREt 
’ MAN CHANGE MAY85 85040-90006 : “OPER 
850334 =——t*s«PEER MAN  JULB4 85043-90001 AUGBS 85043-90002 ‘BL 01 45 01 SER\ 
fe MAN: CHANGE APR8S 85043-90001 ati ttt 8621 
| 85050. - OPER & SERV MAN AUG79. 08505-90072 ocT85 08505-90073 8L 01 45 20 862% 
he MAN CHANGE JUN85 08505-90072 ee ae . age : 
ADDENDUM AUG8S 08505-90072 86220A-002 ss MAN 
_ PROGRANMING NOTE. OCT79._ 5952-9293 , SED ye OPER 
APPLICATION NOTE. -NOV78 5952-9251. ere MAN 
OPT SUPP CHAPTER E SEP79 08505-90070 “OPTION 005 PHASE LOCK | eS 7 
-WAN. CHANGE JUNBS 08505-90070 | 86220A-004 OPER 
OP & SERV MN OP 007 SEP78 11864-90002 | 418644 8501A/8505A LABLING INTERFCE KIT - MAN 
“SERV -NOTE SET BELOW APR83 oe 
8505A-1A -JUL77 WA SER BELOW 1716A00380.MOD TO INCR PWR SUPPLY RELIABILITY 86222A PREL 
8505A-2 DEC76 WA SER 1602A00111 THRU 1610A00140.MOD TO REDUCE 50 HZ LINE RELATED VARIATNS CRT TRACE | OPER 
8505A-3 DEC76 WO SER BELOW 1622A00185.REC REPL OP AMP | Oo Bay Sas MAN 
8505A~4 DEC/6 WA SER BELOW 1606A00130.IMPR OPER A3A11 GROUP DELAY CIRCUIT | ee : * 
8505A-5 SEP77 WA SER GELOW 1723A00396.MCD OF AIR FILTER RETAINER 86222A-002 «OPER 
8505A-6 AUG77 WN ALL SER.TRBLSHTG A3A11 GROUP DELAY DETECTOR is MAN 
8505A-7 AUG77 WN ALL SER.TRBLSHTG A3A4 PROC. INTERFACE BD | | | 
8505a-8 JUL77 WO SER BELOW 1716A00380.ELIM OF MARKER GLITCHES ON CRT WHEN 8505A IS USED WITH 8SO1A 86222A~002/4 OPER 
8505A-9 JUL77 WO SER 1710A00350 & BELOW.MOD TO PREVENT ERRONEOUS DATA TAKING BY HP-IB AT DATA TURNON MAN 
8505A-10 AUG77 WN ALL SER.TRBLSHTG A3AS PROC D/A B (Fe oe 
8505A-11A DECB2 WO SER 1930A & BELOW WITH OPT 00S PHASE LOCK. REC REPL FOR MIXER KIT, PN 08505-60240 86222A-004 OPER 
8505A-12 AUG77 WN ALL SER.TRBLSHTG CRT CONTROL CIRC See MAN 
-8505A-13 JAN82 WN ALL SER.PROG MOD TO PREVENT A PROGING ANOMALY WHEN OPER THE 8SOSA WITH 9845B/C 
8505A-14 NOV78 WO SER 1838A00770 & BELOW.MOD OF REAR PNL CONNS TO BE COMPATBLE WITH NEW & IMPRVD INTR- 862228 PREL 
CONT'D | CONN & LBLNG INTERFACE CABLES. , OPEF 
8505A-17 SEP77 WN ALL SER.TRBLSHTG A3A17 MARKER I ASSY MAN 
| | 8505A-18 SEP77 WN ALL SER.TRBLSHTG A3A18 MARKER II ASSY ae oo 
eee aes ee , | 862228-002 OPER 
~ 850504 OPER & SERV MAN = - APR84 85050-90001 =» MAY85 85050-90002 aL 01 45 01 | MAN 
: MAN. CHANGE  FEB8S 85050-90001 tees | ee 
ae | | Oe ty ot Be - 86222B-002/4 — OPEF 
85050A-010 «OPER & SERV MAN APR8& 85050-90001 = -MAY85 85050-90002 8L 01 45 01 ae ‘MAN 
, MAN. CHANGE FEB85 85050-90001 i yeas a i- 
: | : | : | Rae aes | 862228-004 OPER 
85051A OPER & SERV NAN  .. APR84 85051~90001 MAY85 85051-90002 8L 01 45 01 : | “ MAN 
at MAN CHANGE FEBBS5 85051-90001 a foe | Res Peery 
7 ee a tee Os | Pe ee gas - | 86230A OPER 
85052A OPER & SERV MAN _—- APR84 85052-90001 MAY85 85052-90002 8L 01 45 02. : 


; : : ; ; : : rtd Geet SP: ed 
~85052A OPER & SERV MAN MAY85 85052-90002 8L 014502 | | eae eae MAN 


APR84 85052-90001 


11/08/85 
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11/08/85 
"MODEL 


| O . LITERATURE . H/C H/C PART FICHE FICHE PART M PDP... : eet i te MODEL 0 | 
NUMBER Cc TYPE DATE NUMBER. DATE NUMBER L T VG NUMBER c 
, , | ahh DESCRIPTION kk DESCRIPTION kkk DESCRIPTION cee DESCRIPTION tek DESCRIPTION te nen Sa, 
85052A HAN CHANGE | FEB85 85052-90001 -MAY85 85052-90002 BL 01 4502 ae | | de Sawa ea 
oo a bee a a ee pare eee | Caen 86230A/8 SERV | 
85052A-010 OPER &. SERV MAN APRB4 85052-90001 MAYBS 85052-90002 SL 01.45 02 . ee : eae oe 86230: 
ee MAN CHANGE | FEB85 85052-90001 ie ek oe ae _ ee = Rave a | te 
ye 3 : oe es : - | 862308 ——sts«COPER I 
~ 85053A — OPER & SERV MAN APR84 85053-90001 | BAYES §5055-9000¢ 8L 01 45 01 : oo MAN CI 
| ca “MAN: CHANGE FE885 85053-90001 a aes | yt eae 
ee | ee Peer | 862354 OPER | 
<1 @5054A =... OPER ey ‘SERV MAN APR84 85054-90001 MAYS 85054-90002 8L 01 45. 01 eases “MAN. Cl 
ees o MAN CHANGE _ AUGB4S 85054-90001 ae 5 erent 
ee ae ae - 86240A OPER | 
85078 OPER & SERV MAN - OCT79 08507-90022 _ “haves 08507-90023 81 O1 45 02. MAN Cl 
a. MAN CHANGE - ~-. §UN84- 08507-90022 ee fark | 
. vee ae i oh 862408 OPER | 
~.8507¢. OPER & SERV MAN = OCT81_- 08507-90043 “MARBS nas07~90066 8L 01 45 02: ee MAN Cl 
| . MAN CHANGE JUN84 08507-90063 oe ere at eee ae ee 
ee - ene Se Fae ace vee ie ee ae 1 86240C — OPER | 
8507D OPER & SERV MAN AUG84 08507-90051 “AULBS 08507-90052 BL 01 1-45 01 peg ee MAN Cl 
ee : MAN CHANGE MAY85 08507-90051 : = . 
oh ll ew os Te es oe | 86241A OPER | 
| 851A 0 OPER t SERV MAN JUN69 00851-90019 APRS. 00851-90022 8L. 01 45 04 fe MAN Cl 
rea : SERV NOTE SET BELOW none MAY78 SERV | 
851A-1 AUG6S SER 439-00402 & DOWN.MOD TO IMPROVE 1MHZ LOG DISPLAY | | 86230) 
B51A-2  AUG65 WN MOD FOR ADDED VIDEO AMP PROTECTION fa dh! gy ee eee tad We de i bora eee oo gape 
~851A=3 JUL66 «FIELD INSTAL OF EXTERNAL SWEEP INPUT ©. Bh Nie ae ee | — Boa EE CONT! 
851A/B-4 MAY66 ALL SER.BANDWIDTH FILTR ALIGNMENT ¢ es ae a 
851A/8-5 MAY66 ALL SER.POWR SUPPLY REL MODIFICATION 86242A PRELT} 
851A/8~6 MAR67 -—- REC_-TRANSTR REPLACEMENT | ce : OPER. 1 
851A/B~7 FEB68 WO REC TRANSISTOR REPLACEMENT | MAN CI 
851A/B-8/852A-4 SEP69 WN Al IF GAIN SWTCH ASSY REC REP | SERV | 
851B-1/852A~1 - -MAY69 WA SER 808~01973 THRU ss0-02947,<15V POWER SUPPLY IMPROVED RELIABILITY es a . | ae | ae - 86242) 
851B-2/852A-2 AUG69 WA SER 808 THRU 923.=15V POWER SUPPLY IMPROVED RELIABILITY | a eae a inivgn neta) Wear cena MEeneES 5. 
: ~ - §51A/B=9/852A-6 — NOV76 WN ALL SER.Q1,Q2 RECOMMENDED REPLACEMENT eet, : i ae f 
ay a ote 86242 
8518 OPER & SERV MAN JUN6é9 00851-90019 SEP70 00851-90022 04-45 05 be 86242) 
‘SERV NOTE SET BELOW | | MAY78 es oe fee 
851A/B-4 MAY66 ALL SER.BANDWIDTH FILTR ALIGNMENT MOD - | 86242C OPER | 
851A/B8-5 MAY66 SER 52600480 & DOWN.POWR SUPPLY MOD | | SERV | 
851A/B-6 MAR67..—- REC _ TRANSTR REPLACEMENT 3 862421 
851A/8-7 FEB68 WO REC TRANSISTOR REPLACEMENT | hee . wee 
851 A/B-8/852A~4 SEP69 WN AI IF GAIN SWTCH ASSY REC REPL | 86242D OPER | 
851B~-1/852A~1 MAY69 WA SER 808-01973. THRU 850-02947.-15V POWER SUPPLY IMPROVED RELIABILITY “y. . MAN CI 
8518-2/852A-2 AUG69 KA SER 808 THRU 923.°15V POWER SUPPLY IMPROVED RELIABILITY | . ote 
8516-3 FEB70 WO SER 813-02122 THRU 933-03197.MOD TO IMPROVE DIODE PROTECTION 86245A OPER | 
851A/B-9/852A-6 NOV76 WN ALL SER.Q1,Q2 RECOMMENDED REPLACEMENT MAN C! 
; ace < i _ SERV | 
85130A OPER MAN. JUL84 85130-90001 JUL85 85130-90002 8L 01 45 01: 84245. 
ee MAN CHANGE MAY85 85130-90001 Pate, oes | Sey 
ia ee ee w ge ecu 86250A ssi: PEL 
85131A OPER MAN MAY84 85131-90001 | APR85 85131~90002 8L 07 45 01 a ~ OPER | 
7 ae . athe ae ee ea ee MAN Cl 
1 851318 OPER MAN MAY84 85131-90001 APR85 85131-90002 8L 01.45 01. : Josie 
ie " uP a . nee oe tad oes re -- | 86250a-001: .. PRELI! 
| 85132A ~ -. OPER MAN ~~ MAY84 85132-90001 ~APR85 85132-90002 8L 01 45 01 oe eee 


MAN S 


| | LITERATURE we PART FICHE FICHE PART MPD Be 7 | eae 
NUMBER TYPE , NUMBER DATE NUMBER oL T V~ NUMBER. 

ae : | tik DESCRIPTION ##H DESCRIPTION *ke DESCRIPTION week DESCRIPTION wee DESCRIPTION iekit ee eae 
| 851328. ~ OPER HAN MAYS4 85132-90001 APR8S 85132-90002 @L 01 45 01 ew i | 86250A/8 SERV I 
852A —i‘é‘«S PER CK SERV MAN -—- MAY68.:00852-90003 MAR71 nnas2-90004 01 45 05 Sas eee ae note 8 Der De A ola | ORE 
MANE CHANGE ‘MAY70 00852-90003 | gti eget RG Ss ae eng ee A ae oat 863s 
SERV NOTE. SET BELOW MAY78. Se ieee | : 7 BEE AB @pmey 
~°§51B-1/852A-1=«s«MAYG9 WA SER 4850-00349" & DOWN.-15V. POWR SUPPLYIMPROVED RELIABILITY 86250) 
| 851B-2/852A-2 “AUGG9 WA SER 929 & DOWN.~15¥ POWR SUPPLY IMPROVED RELIABILITY = CONT' 
 g52a-3 ~~ AUG69 WO ALL SER.CRT FAILURES. meee 862508 

— Biareereszns _ SEP69 WN SER 809 & DOWN.AI IF GAIN SWTCH REPL Ee 

~~ B52A~5  FEB70. WO SER 8135-00150 THRU. 933-00394. MOD. TO IMPROVE DIODE PROTECTION 862508 ~ PRELI 


@erPrwxasea-2. 


11/08/85. 
~ MODEL 


NUMBER 


| 851328 


852A 


853A 


‘8535A-907 _ 


85434. 


| 8558 
| 85s 

| 85510 

| 8551A/8 


OL LITERATURE 
a ee T fon, 


YPE 


OPER HAN 


OPER & SERV. MAN 
MAN. CHANGE 


H/C. 


DATE 


| (MAY84 85132-90001 
- MAY68 00852-90003. 


FICHE PART M PD OP 


H/C PART “FICHE ~ an 
NUMBER DATE. ~=-—~—SsSsNUMBER. sSosL TT OVCOG 
tek DESCRIPTION #** DESCRIPTION *** DESCRIPTION ### DESCRIPTION tik DESCRIPTION ie 


APR8S 85132-90002 &L 01.45 01 
-MAR71 00852-90004. 01 45 05 


MAY70 00852-90003 


SERV NOTE SET BELOW 


8518-1/852A~1 
851B-2/852A-2. 


os BS2A23 
~ B51A/B-8/852A~4 
—B52A55 


ay BSDA- 6 
851A/8-9/852A-6 | 


OPER & SERV MAN 


“ADDENDA MAN CHANGE 


MAY69 WA 
AUG69 WA 
AUG69 WO 
SEPS9 UN 
FE870 WO 
AUG72 WO 


-NOV76 WN 
aues2 00853-90001 


MAY?78 
SER 850-00349 & DOWN.-15V POWR SUPPLY IMPROVED RELIABILITY. 
SER 929 & DOWN.~15V POWR SUPPLY IMPROVED RELIABILITY 
ALL SER.CRT FAILURES. | 
SER 809 & DOWN.AI IF GAIN SWTCH REPL 
SER 813-00150 THRU 933-00394.M0D TO IMPROVE DIODE PROTECTION 
CRT FLOOD GUN ACCELERATOR MOD 
ALL SER. 1,02. REC REPLACEMENT | 


JAN83 00853-90002 8L 01 ‘53 05 


NOV82 00853-90001 


MAN CHANGE 
UPER MAN 
SERV NOTE SET BELOW 
853A-2 NOV83 WA. 
853-3 FEB83 WA 
CONT'D eee 
 B53a-4— AUG83 WO 
— BS3As5 AUG83 WO 
 B53A-6 “AUG83. WO 
 B53A-7. -AUG83 WO 
853A-8 DEC8&3 WO 
-B53A-9 DEC83 WN. 
~ B53A-10 APR84 WO 
853A-11 JUNS4 WO 


FEBS1 08566-90006 - 


SERV NOTE SET BELOW 


- 85a3A-4-71 
—B543A-5-72 
8543A~6 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 
| MAN CHANGE 


- OPER & SERV MAN 


SERV NOTE SET BELOW 


8551A/B-1 
8551A/B~2 
8551A/8-3 
8551A/B-4 
85516-1 

- 8551B~-2 
8551B-3 
8551B-4 
8551a-5 
8551A-64 
8551A/B-6 


7 APR67 


AUG66 00855-90001 


‘MAR67 00855-90002 
JANOO 00855-90002 


DEC67 pase —Fonas, 


JAN66 


MARSS HN 
FEB69 WO 
JUN71. WO 
NOV68 WO 
SEP69. WO 
JUN7O WA 
SEP65 


AUG82 00853-90010 


DANS 00853-90011 BL 01 53 02. 
| T 
SER 2223A.REC HIGH-VOLTG XFMR REPL KIT 


SER 222300101 TO 2223A00276:SER Soe sK00278 ‘TO 2225400280; SER 2223A002ee ‘TO 


2223A00405.1MPR PLUG@IN RETAINING LATCH | 

ALL SER.FRONT PAN FEPL KITS 
SER 2244A & BELOW. (IRMWARE REV TO MAKE COMPAT WITH. HP T475A PLOTTER 
SER 2244A00685 & @ZLOW.CIR BD MOD WHEN REPL TRANS A8Q4 

ALL SER. SUPPRESSICN OF PWR SUPPLY OSCIL 


SER 2223A00265 & BE'.OW. REPL ‘BROKEN HANDLE HUB GEARS & HANDLE. PIVOTS 
SER 2351A & BELOW.M('D TO ELIM POSS DATA CONJ ASSY NOISE GLITCH 
SER 2334A & BELOW. MUD TO PREV INTERM DISTOR OF CHARACTERS ON CRT 
APK61 08566-90022 BL 01 53 28 

JAN79 | 

ALL SER.H27 SPECIAL 8D EXCHANGE 

ALL SER.SYSTEM SPECIFICATIONS — 

NOT AVAILABLE 

AUG81 5950-1886 BL 01 21 01 


 SEP81 5080-5770 = L_-01 21 02 


JAN75 08551-90022 37-45 06— 


JANT9 
REC REPL FOR ASA3U1 


PROC FOR MEASURING 8551B SENSITIVITY 


MOD TO IMPROVE PERFORMANCE 

PREFERD REPL A13V1 & REQ MODIFICATION | 

REC REPLACEMENT FOR R6 

SER 823-02211 THRU 825-02535.REC TRANSISTOR REPLACEMENT 
SER BELOW 933-03310.A3R1 REPLACEMENT 

SER 905 THRU 933.SURGE PROTECTION MODIFICATION TO A13Q4B . 


MOD TO ADD FINE VERNIER TUNING 


MOD TO ADD PRESELECTOR DRIVE OUTPUT TO BAATA PRESELECTOR 


CHANGING AoY! MAY NECESSITATE CHANGING IF AMPL TUNING SLUG. . 


11/08/25 
MODEL 
NUMBER 


- 86250A/8 


| 862508 


| 862508-007- 
| 86250c _ 


| ge2so0 


| 862514 


‘86260A 


| 62608 


86260 


| 86290a 


'86290A~004 


| 86290A-005 


eee 


OPER & 
MAN: SUP 


- 862508- 
PRELIM 
MAN CHA 
PRELIM. 

MAN SUP 


OPER & 
SERV NO 


--86250C- 


OPER & | 
MAN. CHAI 
SERV NO 
86250D- 


OPER oe 
MAN CHA 


OPER & | 
MAN CHAI 
SERV. NO 
* -86260A- 
OPER & | 
MAN CHAI 
MAN SUP 
OPER & | 
MAN. CHAI 
MAN SUPI 


OPER & | 


OPER & | 
MAR CHAI 


OPER & | 
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“MODEL 


. ; a | - _41/08785 : 
0. LETERATURE —s“HC H/C PART = FICHE = FICHE PART -M PD P Der tae as | : , MODEL Oo LIT 
NUMBER =C.-—=STYPE~—-—~—~—~™s—S—SSCOMDAT NUMBER DATE NUMBER LT VG NUMBER = 
fee | week DESCRIPTION #% DESCRIPTION #** DESCRIPTION *&x DESCRIPTION took DESCRIPTION tie Pole aa : | 
| 8551A/B 8551A/B-7 OCT67 WO PREF REPL DIODES RF SECTION FOR RELIABILITY ; . oe : 86290A-005 MAN CHAN 
ee 8551-8 JAN68 WO RECOMMENDED REPLACEMENT FOR R6. . Pe me pon | — 
 B551A/8-8 ‘MAR69 HO MODIFICATION TO REDUCE FM ae oe ee 3 862908 | OPER & SI 
~ 8551A/B-9A —-AUG7S WN ALL SERSRF INPUT ATTENUATOR REPL ok oe eh ae : ae | | OPER & SI 
- 8551A/8-10 c= NOT AVAILABLE eo MINN CHANE 
— 8551A/8-11 aeeo yo sen, BELOW $18-00510.REPL FOR as ‘MIXER pg ee ee ee ee ae SERV. NOTI 
 B551A/B-12 - - MAR69 WO REPLACEMENT OF C7 AND CB oe eG oe  §62908-1 
— §551A/B~13A  MAR7O. WN STANDBY OPERATION: he a a re : Tie fe  B6290A55, 
‘8551A/B-14 -——=—=—=s«iDEC68. WO MOD TC 180KHZ OSCILLATOR STABILITY - --862900- 
- 8551A/B-15.—-——s—sSéEEC6B WO MOD WHEN BWO IS REPL SEE 8551A/B-8 86290A~6, 
8551A/B-16 Ss APROD. WO REC REPL FOR A18CR1.& A18CR2 86390C-' 
8551A/B~17 = AUG69 WO REC FAN MOTOR REPLACEMENT a 


RRR4A40 /M24k 


Pees e £48 Ae Uf oe ee eee 


| 11708785 
MODEL 


41/08/85 
"MODEL 
NUMBER 


| 8552A-HO1 


B5S2A-HO2 


| BSS2A-HOA 
| 8552A/B 


~ LITERATURE - 
"TYPE 


OPER & SERV MAN” 


MAN CHANGE 


SUPP. 6 FOR HO1/HO2 
SUPP. B 08552-90023 


- OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


SUPP B FOR HO1/HO2 
SUPP 8 08552-90023 


SUPP FOR 8552A MAN 
SERV TRAIN MAN 


H/C 
__ DATE 


NUMBER 


— MAY70 08552-90023 _ 
FEB74 08552-90023 


NOV70 08552-90023 . 


APR75 08552-90500. 
MAY70 08552-90023 


FE874 08552-90023 
WOY7O 08552-90023 


APR7S 08552-90500 
JANOO 08552-90502 
—MAY78 08552-90536 


H/c PART 


FICHE 
ATE 


SUN75 08552-90501 
~-APR74. 08552-90029 

| JUN7S 08552-90501 
- JUN75 08552-90503 
~APREZ_ 08552-90570 


01 


“BL 01 


gL 07 


5 FICHE a Ve : p 
Wek DESCRIPTION #** DESCRIPTION wivk DESCRIPTION foe DESCRIPTION *** - DESCRIPTION week 
APR7A. 08552-90029 


45 06 


5301 

45.06 
153.01 
53 01 


ssn 


PAGE 359 


~ PAGE 360 


es 


144708785 
MODEL 


NUMBER 


86330C_ 


| 863310 


; See | an | mae : 11/08/85 
| 0 LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M PD P 1 MODEL LITE! 
‘NUMBER C TYPE DATE. NUHBER DATE NUMBER L T V G NUMBER T' 
ate tik DESCRIPTION *** DESCRIPTION *#* DESCRIPTION *** DESCRIPTION *4* DESCRIPTION thick tg 
-8551A/B 8551A/B-7 OCT67 WO PREF REPL DIODES RF SECTION FOR RELIABILITY 86290A-005 MAN CHANG! 
ee 8551A-8 —JAN68 WO RECOMMENDED REPLACEMENT FOR RO . Eee Sean 
8551A/B-8 - MAR69 WO KODIFICATION TO REDUCE FM 862908 “OPER & SEI 
8551A/B-9A _ AUG7S WN ALL SER.RF INPUT ATTENUATOR REPL | ee OPER & SEI 
8551A/B-10 = NOT AVAILABLE MAN CHANGI 
8551A/8-11 - __ SER GELOW 678-00510.REPL FOR A3 MIXER SERV NOTE 
8551A/B-12 MAR69 WO REPLACEMENT OF C7 AND C8 : : 
8551A/B-13A - MAR70 WH STANDBY OPERATION. B6299A-5/1 
8551A/B-14 DEC68 WO MOD TC 180MHZ OSCILLATOR STABILITY ~86290C-2 
~ 8551A/B-15 DEC68 WO MOD WEN BWO IS REPL SEE 8551A/B-8 -86290A-6/ 
8551A/8~16 APR69 WO REC REPL FOR A18CR1 & A18CR2. | 86390C-3 
8551A/B-17 =-——s—=<Cs*é«AUG 69 WO REC FAN MOTOR REPLACEMENT Sous es 
 8551A/3-18 — FEB?71 WN REC REPL FOR RESIST A14R1 & AVART. 86290C MAN. SUPP 
8551A/8-19 = NOT AVAILABLE | = OPER & SEI 
8551A-20. - NOT AVAILABLE ae MAN: CHANG! 
 8551A/8-20 OCT76 WN ALL SER.REC FOR REPL FOR RELAY A16K3_ MAN SUPPL 
hes -8551A/8-21/8551A —NOV76 WN ALL SER.85518 SER 703 & BELOW. REC MIXER/COUPLER ASSY n2 REPLACEMENT SERV NOTE. 
85518 “OPER & SERV MAN FEBS6 08551-9053 _ MAY8O 08551-90018 8L 01 45 04 FOR SERIAL PFXES 528- THRU 550- : &6290C-2 
eee MAN CHANGE |  MAR66 08551-9053 ee, ee 86290A~6/ 6 
OPER & SERV MAN MAR66 08551-9055 ocT70 08551-90019 01 45 06 FOR. SERIAL PFXES 613- & 622- es - 86390C-3 
MAN CHANGE JUNG6 08551-9055 hn a ae ee be. | 
OPER & SERV MAN JUNG7 08551-9058 JUL72 08551-90020 -——-01_ 45 06 FOR SERIAL PFXES 625~ THRU 746-01786 —8632A | OPER NOTE 
MAN CHANGE  DEC67 08551-9053. ae Lae | — MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN. DEC67 08551-90008 © MAY74 08551-90021 01 45 06 FOR SERIAL PFXES 746~ THRU 842~ nee ee ee 
MAN CHANGE - OCT68 08551-90008 ig Ege ee er Benes : | 863200 “SERV NOTE 
‘OPER & SERV MAN JAN69 08551-90014 OCT74 08551-90023 01 45 05 FOR SERIAL PFXES 905- & ABOVE | : : — 86320A-1/8 
ro MAN. CHANGE — JUN70 08551-90014. 3 ae te re a | 86330A°5/' 
8551B-K10 OPER & SERV MAN —  APR66 08551-90110. ss NOV85 08551-90024 BL 01 45 03 86520475 
B552A OPER & SERV MAN MAY70. 08552-90023 JANB5 08552-90029 BL 015304 , eS ca 
7 MAN CHANGE JUL82 08552-90023. it ah | es 863208 OPER & SES 
CALIB & ADJ MAN FEB69 08552-90017 -—~ DEC70 08552-90042* BL 01 53 01 USE 8552A FICHE 08552-90029 MAN. CHANGE 
SERV MAN ~ APR69. 08552-90011 MAR78 08552-90090 8L 01 45 03 roe. ie oe 
MAN CHANGE _- APR74 08552-90014 an a 8633A OPER NOTE 
OPER. & SERV MAN JUN68 08552-90006 SEP82 08552-90567 8 01 45 01. 
MAN CHANGE - APR74 08552-90008 iin ae 86330A OPER & SEI 
OPER. & SERV MAN MAY7O 08552-90023 APR83 08552-90569. BL 01 53 04 , - MAN: CHANG! 
MAN CHANGE JUL82 08552-90023 SERV NOTE 
SERV NOTE SET BELOW | ocTB2 86320A-1/! 
8552A~1 FEB69 WO SER BELOW 905-00565.MOD TO ELIM TRACEFOLDSACK - 86330A~2 
8552A~2A MAY71 WO SER BELOW 1110A3294.REC REPL FOR A7@2 & A7Q9 ~ 86330A-3/8 
8552A-3A - FEB72 WN SER BELOW 905.MOD FOR RED SPURIOUS SIDEBANDS 86330A~4/1 
-8552A-4A AUG72 WN TRACKING GEN MODIFICATION ce 8700A~1 
 8552A-5 FEB70 WO SER BELOW 945.O0PER WITH 600 OHM EARPHONES MOD 86330A-5/ 
8552A~6 FE671 WO SER BELOW 991-02944.REPL FOR AGU? & A6U2 86320A~2 
- B552A-7  SEP71 WO SER BELOW 1101A03094. IMPR LOG/LN SWTCH OPERATION ro 86330A-6/! 
8552A-8 “me NOT AVAILABLE. 2 | 3 
~~ 8552A-9 | APR71 WN SER BELOW 991-02994.MOD FOR COMPATIBILITY WITH 8556A- 853308 — OPER & SEI 
8552A-10 AUG72 WN SER 945-01890 TO 1145A03694. TRACKING GEN RESTORED SIGNAL OPERATION | = MAN CHANGI 
- 8552a~11 MAR74 WN SER BELOW 1220A.STOP OF FUSE BLOWING IN IF SEC DUE TO FALSE TRIGGERING OF SCR SERV NOTE 
 B552a-12 © “APR77 WO SER BELOW 1650A.MOD TO RED FUSE BLOWING IN IF SEC WHEN SWTCH LOG/LINEAR MODE SWTCH 86330B~1/! 
8552A-14 | MAR82 WN ALL SER.PROC FOR CONVERT LOG MODE SCALE FACTOR IN IF SECTION B63 308~¢ 


LITER 


OPER & SER 


MAN: CHANGE 


OPER & SER 


MAN: CHANGE 
“SERV. NOTE 
-86330A-3/8 


-, 86330A~4/8 


65304578 


AW1 
86520A-2 


--ges30A-678 


NUMBER 


-8552A-H01 


- B552A-HOZ 


| B5S2A-HO6 
8552A/B 


85528 


| a5528-H01 
‘8552B-HO2 


| 955268-H04 


85538. 


85538-H01 
| 8553B-HO2 


“8553L. 


11/08/85 
“MODEL 


~ CITERATURE 
TYPE 


OPER & SERV MAN 
CHANGE 


KAN 


~~ SUPP B FOR HO1/HO2 
_ SUPP B 08552-90023 


OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 
SUPP B FOR HO1/HO2 
SUPP B 08552-90023 


SUPP FOR 85520 MAN 


~ SERV TRAIN MAN 
OPER t SERV MAN 


MAN CHAN 


ae NOTE. SET BELOW 
85528-1 


 8552B-10A | 


MAN CHANGE 


OPER -& SERV MAN 
_ MAN CHANGE 


- 8552B-11 


85528-12 
85526-13 


5528-14 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


~ MAN: CHANGE: 
SERV a SET BELOW 


7355353 | 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


CALIB & ADJ MAN 
SERV MAN | 


MAN CHANGE 


H/c OWE PART 
DATE 


MAY70 08552-90023 


FEB74 08552-90023 


NOV70 08552-90023 


APR?5 08552-90500 


MAY70 08552-90023 
FEB74 08552-90023 


NOY7Q 08552-90023. 
-APR75 08552-90500 


JANOO 08552-90502 _ 
_ MAY78. 08552-90536 


JUN?A 08552-90088 


OCT&2 O8552-90088 — 


: APR83 
DEC7O WO SER BELOW 977-00260.REPL FOR ASU1 ASU »AGU1-AGU2,8 ‘aq2u1 
1050A00435.M0D FOR IMPR LOG/LIN SWITCH OPER 


MAR71. WO SER BELOW 


NUMBER 


APR74 08552-90029 


| JUNZ5 08552-90501 
APR7& 08552-90029 - 


-JUN75 08552-90501 
JUN75 08552-90503. 


APR83 08552-90570 
FEBBE 08552-90089 


‘FICHE FICHE PART MH POD OP 


01 45. 06 


BL 0153 01 
01 45 06 | 


8L 01.53 01, 


8L.01 53 01 


BL 01 53 61 


8L 01 53 05 


MAR?1 WO SER BELOW 10S0AQ0385.REPL FOR A7Q10 &A7Q19 


- SEP71._ WN SER BELOW. 


MAR74 WN SER BELOW 


~ APR71_ WN SER BELOW 977-00310.8556A COMPATIBILITY MODIFICATION . 

1121A00810. ADDG STABILITY TO 3KH2 BANDWIDTH - 

-- JANT2 WO SER BELOW 1107A.IMPR AMPLT STAB FOR 2DB LOG & 10 DB LOG OPER . | 
-AUG72 WN SER BELOW 1209A. TRACKING GEN RESTORED: SIG OPER : 

1311A;SUPER 85528-8.STOP OF FUSE BLWG IN IF SEC TO FALSE “TRIGGERING OF SCR 


PAGE se es 


NUMBER DATE has gaa" ee - | | 
fk DESCRIPTION wee DESCRIPTION, tek DESCRIPTION eit DESCRIPTION tik - DESCRIPTION tock 


OCT74 WN SER 1437A07061 TO 1437A07210.STOP OF PWR SUPLY FAIL ‘TO SHRT. SER RESLTR G25 & Q24 


JUN74 08552-90088 


 OCTB2 08552-90088. 


-_JUN74 08552-90088 
-0cT82 08552-90088 


-- MAYB0 08553-90043 


JUNB2 08553-90043 


me OcT83 | 
AUG72 WN SER BELOW 1144A.MOe FOR TRACKING ( GEN “RESTORED SIG OPER 
NOV75 WO ALL SER.PROG FOR INTENSITY LIMIT\ADJ OF 1417 DISPLAY SEC: 
MAY82 KN SER 1937A & BELOW.MOD TO IMPR FREG RESPON BELOW 100 KHZ 
‘APR73 08553-90043 


APR73 08553-90063 


FER69 08552-90017 


- APRO9 08552-90011 
“APR74 08552-90011 


FEBB3 08552-90089 


FEB83 08552-90089 


- FEB83 08552-90089 


--APRB3 08553-90045 


JUL73 08553-90045. 


— JUL73. 08553-90045 _ 
DEC70 08552-90082* 


MAR78 08552-90090 


_ JUN78 WN ALL SER.SPECTRUM ANALYZR ASSY INSTRUC 
DEC76 WD ALL SER.SIMPLFD CRYSL BANDWDTH FILTR ADJUSTMENT Sie 

APR77 WO SER. BELOW 1650A.MOD TO RED FUSE BLWG IN IF SEC: WHEN SHTCH LOG/LINEAR MOD SWTCH 
JANS2 WO SER 1613A & BELOW.MOD AS LOG AMPLF ASSY IMPR OPER 2D8 LOG MODE 

DECS2 WN ALL SER.MOD 70 IMPROV 19 HZ OPER ‘ 


“JUN74 08552-90088 


, BL 01 53 05 
OCT82 08552-90088 : | 


BL 01 53 05 
8L 01.53 05 


8L a 53 03. 


017 45 04 
01 45 04. 


01 45 02 USE 8552 FICHE 08552-90029. 


BL 01 AS 


} 11708785 © 
“MODEL 


NUMBER 


- 86330¢ 


B6331A 


| 863318 — 


B6R31C 
BO341A 
-86341A/B 


862413 


| ssaste 


BO342A- 


| 86342A-001 


86342C 


_LITERA 
TYP) 


- OPER & SERV 
MAN CHANGE 


OPER & SERV 
MAN. CHANGE 


~ SERV NOTE S 
" 86330A-3/86: 
--GSSDA~4786: 


8700A~1 


-86330A-5/86: 
8620-2 
B6330A~6/86: 
OPER & SERV 
MAN: CHANGE 
- SERV NOTE SI 
865308-1/86: 


63318-2 


863308-3/86: 


OPER & SERV 
MAN. CHANGE 


OPER & SERV 
-. SERV NOTE SI 


86341A-1/86: 
-86342A-2/8i 
86341A/B-2 
86 341B-3 


OPER & SERV 


MAN CHANGE 
OPER & SERV 


MAN CHANGE: 
OPER. & SERV 


MAN CHANGE 
SERV NOTE SI 
86242A~1 /86; 


86342A-48 


~ OPER & SERV 
MAN CHANGE 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 


$44 et teers eeeaiwet 
tT bee td titers: ’ 
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| DESCRIPTION ee 


90023 
90026 


9E. TRIG NEG SPIKER 
ANCE ? 

TH 8730 PIN MODUL 
\FETY HAZARD 


'THOUT BLOCKING CAP 


(TION BETWEEN CHANN 
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MODEL 


NOMEER 


8553L 


85548. 


| e554L | 


85550 


tt] ti anal om : 
ry rf 
fo fh 4 
| re ee 
| 
tan || i 
. O- * LITERATURE H/C 
oe: ; TYPE: DATE 
OPER & SERV MAN. JUN68 
MAP. CHANGE APR74 
SERV: NOTE. SET BELOW 
- 8553L-1 JANG69 
» B553L-2.  MAY69 
~ 8553L-3A MOV69 
8553L~=4A | AUG72 
B8553L-5. | FEB72 
 8553L~6.. | 
8553L-7 — JAN76 
8S553L~-8A FEG83 
OPER & SERV MAN SEP74 
MAN CHANGE FEBB2 
SERV NOTE SET BELOW bee 
85546-1 NOV75 
—B5548-2/8554L-7 AUG76. 
- B554B-3A DEC83 
85548-4 MAY77 
- 8554B-5A— DEC83 
 -BS54B-7A JANB4 
- 8554B-8A DEC8&3 
B5548~9 DEC83 
85548-10 DEC83 
8554B~11 FEB84 
GPER & SERV [AN FE872 
MAN. CHANGE _ MAY73 
~- SERV NOTE SET BELOW ; 
8554-1 JUL69 
-8554L-2A AUG69 
8554L-3 NOV69 
B554L-4. MAY70 
8554L-5 FE871 
.B554L— JUL71 
85548-2/8554L-7 AUG76 
SIDaN~-3A JUL8C 
- B554L~8a _JSAN8&4 
8554L-9 DEC83 
8554L-10 - DEC83 
8554-11  DEC83 
CONT'D 
OPER & SERV MAN _— AUG74 
_ MAN CHANGE  MAYB2 
“SERV TRAIN MAN ~. JAN76 
~ SERV NOTE SET BELOW 
8555A~1 |. APR73 
B555A~2A OcT83 
B555A-3._  OCT74 
~  B555A-4 MAR75 
B555A-5) NOV?S 
8555A-6C JAN85 
- B555A-7 ~ MAY?7 
 B555A~8A |. 


+ bons rit lene peg te 
Sesaness tities 444 
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— 
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He a ett b HaREE inn 
nat SHGGSTAERRREETEREERETE SUULTTTEEETAMLTEHREEEEEGGAE _HARREEEENE 
CEGEGERRURRRURESSERUECRRREEOUESEEROREROREED 


H/C PART FICHE FICHE PART M PD P 
NUMBER _—sdDATE. 


NUMBER a ae ee 
wae DESCRIPTION eek DESCRIPTION ake DESCRIPTION » tick DESCRIPTION ke, DESCRIPTION + irik 


, 08552-90006 _ SEP82 08552-90567 8L 01 had ee 
08552-90006 winks 


wo SER BELOW: 838. REPLACEMENT DIODES 
WO PROC FOR REPL OF INPUT MIXER DIODE 
WO SER BELOW 933-01035.REC TRANS REPL 
WN MOD FOR USE WITH TRACKING GENERATOR 


WN ALL SER.IMPR FINE TUNING CONTROL 


- FEB?2 WN SER BELOW 841,MOD TO INCR INPUT VOLTAGE RATING 


-OCTB2 


WO ALL ZER.PROC FOR INTERSITY LAMP ADJ 


~WNUALL SER.REC REPL FOR SCAN WIDTH SWTCH ASSEMBLY 


WN ALL SER.REPL OF SCAN STOTH SW A2 


08554-90035 APR83 08554-90037 aL 01 ve 05 
08554-90035 | ? 
- JULES 


: OF 1417 DISPLAY SECTION oo 
WN SER 1245A-01700 & BELOW (85548) & ALL SER (8554L). IMPR 500 MHZ LOCAL OScIL 
WO SER 2011A & BELOW.RF INPUT ATTEN REPL KIT 
WO SER BELOW 1643A.MOD TO PREVENT SPIKE AT BEGINNING OF SCAN : 

WH ALL SER-REC MOD TO INSTALL OPT O03, INTERNAL RF INPUT LIMITER 


WN SER 1245A & BELOW.PREF REPL SOOMHZ OSC 8D AS A KIT 


WO SER 2111A & BELOW.PRECATN CHANGE 77 YIG OSCIL ASSY.. 


WO SER 2111A & BELOW.PREF REPL OF ATTEN AT1 


WO SER 2111A & GELOW.PREF REPL OF ATTEN A7AT1 
WN 2111A06190 & BELOW. TRANST PROT A9A2Q1 


08554-90021 NOVB4S 08554-90025 SL 01 45 04 
08554-90027 | 
JULBS 


WA SER BELOW 823-00150.m0D TO IMPR FINE- TUNE CONTROL STABALITY 


WA SER BELOW 823-00170.M0D FOR IMPR TUNING STAB OPERATION 

WA SER BELOW 925-.MOD FOR IMPR SEC LOCAL OSCIL OPERATION 

WO SER BELOW 950.MOD TO IMPR FINE TUNE CONTROL RESOLUTION | 

WO SER BELOW 1101A01335.REPL FOR A4U1,A5U1 & A6U1 

WN SER BELOW 1101A.MOD TO PROVIDE FRT PANEL FRST. & SEC LO OUTPUTS oe 


WN ALL 8554L SER. IMPR 500 MHZ LOC OSCIL 


WO ALL SER.RF INPUT ATTEN REPL KIT 

WA ALL SER.PREF REPL SOOMHZ OCS BD AS A KIT 
WO ALL SER.PREF REPL OF ATTEN ; 

WO ALL SER.PREF REPL. OF ATTER CaAT 


WO ALU SER.PREF RF INEUT. ATTEN REPL KIT. 


SUPERSEDES 8554B-3A 
08555-90027 —s APR83 08555-90028 aL o1 53.05 — 
08555-90027 
08555-90055 ARES 08555-90065 8L 01 53 02 


WO SER 1232A & BELOW.CIR WIR MOD FOR PROPER OPER OF OPTION 003 PRESELECTUR 


‘WN ALL SER. PRECAUTIONS ON REPL INPT MIXER ASSEMBLY | 


WO SER 1434404235 & BELOW. IMPR 500 MHZ LOCAL OSCILLATOR 


WO SER 1436A04335 & BELOW.ZERO DB LOCKOUT MOD & INPT ET eMiaTOR: 


WO ALL. SER.PROC FOR INTENSITY LAMP ADJ OF 141T DISPLAY SECTION 


WO ALL SER.PRECATN ON CHNG A3 YIG OSCIL ASSEMBLY 


WO SER 1642A & BELOW.MOD TO PREV SPIKE AT BEG OF SCAN 


WN ALL SER. REC TOOLS. FOR SERV. THE INTERCONNECT: TF CONNEGTORS A ANG & P6 (05514 a FRONT PAL a 


PARE 361 


OISSL71u VELOSO BU ALL SERLPREP REPL OFT Altern wtali 


8554L-11. ti DEC&3 WO ALi SER.PREF RF INPUT ATTEN REPL RIT. 
CONT'D ete SUPERSEDES B8554B-3A 
OPER oa SERV MAN AUG74 08555-90027 _APR83. 08555-90028 8L 01 53 05 
MAN CHANGE — ~ MAY82 08555-90027 
ie: : oe ee Dares SERV TRAIN MAN. ~ SAN?6 08555-90055 APR83 08555-90065 BL 01 53 02 
4OUT BLOCKING CAP a se SERV NOTE SET BELOW —OCT85 


8555A-1. APR73 WO SER 1232A & BELOW. CIR WIR MOD FOR PROPER OPER OF OPTION 003 PRESELECIGR 
B8555A-2A OCT83. WN ALL SER.PRECAUTIONS ON REPL INPT MIXER ASSEMBLY oy 


OCT74 WO SER 1434A04235 & BELOW.IMPR 500 MHZ LOCAL OSCILLATOR 
MAR75S WO SER 1436A04335 & BELOW.ZERO DB LOCKOUT MOD & INPT ATTENUATOR 
| 3 oss ig - ae NOV75 WO ALL SER.PROC FOR INTENSITY LAMP ADJ OF. 141T DISPLAY SECTION 
ION BETWEEN CHANN ff oe ~C -—-—~ JANS5 WO ALL SER.PRECATN ON. CHNG A3 YIG OSCIL ASSEMBLY. | | 
or ae i : | i : -” MAY77. WO SER 1642A & BELOW.MOD TO PREV SPIKE AT BEG OF SCAN 
| 8555A-BAOCTB2 WN ALL SER-REC TOOLS: FOR SERV THE INTERCONNECT CONNECTORS A1N6 & PG (BSS1A AY FRONT. PNL 
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SAIONIBS =. foe a OT de ee ee ae ee | eee ir PRE Oe. 
= “MODEL 0 LITERATURE H/C... H/C PART FICHE. FICHE PART MP D P ; eis tet 
ae Bes cu ae NUIBER = Ct*~“‘“Cé‘zTYPE:C*# DATE NUMBER -soDATE”»=~-—«ONUMBER Ssdk OT OUVCOG 
DESCRIPTION ***. Ch fea 6 Sagee fuse ate 7 ~ nee RRR: DESCRIPTION kkk DESCRIPTION *** DESCRIPTION tek ‘DESCRIPTION wie DESCRIPTION eek 
| | 555A CONTD. -ASSY TO RF SECTION BODY) | 
ee ae -, BSS5A*17 APR81. WN ALL SER.REV PERF TEST FOR 8555A FREQ RESPONSE | 
~B555A-12A - JUL81 WN ALL SER.FREQ RESP ADJ AFTER REPL INPUT MIXER ASSY PN 08555-60072 
BSS5A-14. ~CT8O WO ALL SER. INSTRUCT ON. REPL OF COARSE & FINE TUNE SHAFTS | 
BS55A~15A . JAN84 HA ALL SER.PREF REPL SOOMHZ OCS BD AS A KIT — 
8555A~18 “FEB8A WN SER 2111A11690 © BELOW. TRANST PROT OF A2A2Q1 | 
8555A-20 ~ DEC83 WO SER 2209A & BELOW.PREF REPL OF ATTEN A3AT1 
~8555a-21 bee JAN83 WO: ALL. SER-INST IMPR BAND SWITCH LEVER ASSY 
os} -B556A _ OPER & SERV MAN JUL71 08556-90004 _MAYBS 08556-90006 BL. 01 53 0s 
ues MAN: CHANGE Nov81 08556-90006 
. SUP FOR 08556-90004 DEC71 08556-90012 MAYB3 08556-90052 8L 01 53 01 
MAN CHANGE FEB79 08556-90012 
SERV NOTE SET BELOW ; :  APRBS ; 
8556hA-1 NOV71 WO SER 1104A & BELOW. IMPR ZERO ADJ RANGE 
B556A-2 DEC71 WO SER 1124A & BELOW. PREF REPL FOR A8Q1 
 8556A73 = _ JAN74& WN SER 1250A & BELOW. PREF REPL FOR ASC5S (A5 PRE~ATTEN/PREAMP BD) 
~B556A-4— ws - NOV83. WO STR 2148005265 & BELOW.PWR SUPPLY MOD A10Q1,A1002,2 A10R1 
oe 8556A-5 NOV83 WO SE 2148A05285 & SELOW.REC AB GERMANIUM DIODE REPL 
8556A-001 SUPP 08556-90004  DEC71 08556-90012 —- JAN8S 08556-90035 8L01 53 01 
oie MAN. CHANGE FEB79 08556-90012 
SUP FOR 08556-90004 DEC71 08556-90012  MAYB3 08556-90052 8L 01 53 01 
MAN CHANGE FEB79: 08556-90012 an om ee 
B556A-002 «SUPP 08556-90004  DEC71 08556-90012 ——-JAN85 08556-90035 8L 01 53 01. 
MAN. CHANGE FEB79 08556-90012 me : 
SUP FOR 08556-90004 DEC71 08556-90012 | MAY83 08556-90052 8L 01 53 01 
9) Ee MAN CHANGE FEB79 08556-90012 = 
90063 7 3 | 
90075 §557A—-—=—=S*=«SP ER & SERV MAN __MAY75 08557-90010 —«JUL75 08557-90011 8L 01 45 05 USE BSS7A FICHE 08557-90028 
OPER & SERV MAN JANB2 08557-90027 MAYB3 08557-90028 AL 01 53 06 
MAN CHANGE JUL82 08557-90027 . 
SERV NOTE SET BELOW ee OCT&S 
8557A-1B —JUN78 WN SER 1652A & BELOW. MOD FOR USE WITH 87S50A STORAGE NORMALIZER : 
A 8557A-2. as - AUGBO WO ALL SER.REC REPL FOR TRANSISTORS A4Q9,13,14,16, OR A12013,15,18,20. 
& BELOW 8557A~3 FEB82 WN SER 2025A01220 & BELOW; IMPR FILTR IN ZERO SPAN MODE 
90522 8557A~4 5 AUG82 WN SER 2106A & BELOW.MOD KIT P/N 00853-60057 FOR 8555A SOMPAT WITH 853A SPECTRM ANALYER 
8557A-5 - OCT82 WN SER 2106A & BELOW. IMPROV LOG AMPLF ASSY 
8557A~6 OCT82 WN SER 2106A & BELOW. FRONT LATCH ASSY PARTS LIST 
8557A-7 DEC82 WO SER 2203A01816 & ABOVE.INSTRU ON HOW TO FIX COARSE TUNE SHAFT FRICTION DRAG Pe. 
8557A-8A ‘ JAN8S WN SER 2106A © BELOW. FRT PAN RETROFIT KIT : 
85S7A-9 _ MAR83 WN SER 2229A.REC BANDWDOTH FILTR ASSY A8/A10- REPL KI: 
“OR B557A~10 -—=S—S—=S*«&M CRS. WA, SER 2203A01756 TO 2229A02131-PREF REPL FOR DPM BRACKETS 
- §557A~-11 : DEC83 WN SER 2203A & ABOVE.PROC FOR SELECT RESISTOR A1A1R2 
'$ B557A~-12 APR84 WN ALL SER.REC TIGHTN TCRGUE CIR. ENGLOSURE SCREWS 
cree: 8557A~13 JAN85 WO SER 2229A & BELOW.REC FIRST LO & FREQ CNTRL ASSY REPL KIT 
: B557A-14 ~. JANSS WO SER 2229402805 & BELOW. VIDEO FILTER POTENTIOMETER REPL Be 
toe | 5574-001 MAN SUPP JUL75 08557-90015 _- SEP75 08557-90017* 8L 01 45 01 USE B5S7A-001. FIChE 08557-90028 | 
1419-90061 OPER & SERV MAN JAN 08557-90027 MAYS 08557-90028 BL 01 53 06 
ee MAN CINNEE  JUL82 08557-90027 
“BS57A-002 MAN. . Jyt75 08557-90015 SEP75 08557-90017* aL 01 45 50) us USE 5574-001 FICHE 08557-90028 


OPER SERV MAN. JANG OFss fo 7e7 _MAY83 (08557-90028. 8L on: 5 


41/08/85 


emer e es EO UW ee ——ae ewe Oe ee OE eh OE A OMAN: Fe VA Et A TN VARA 


8557A-8A JAN85 WN SER 2106A & BELOW. FRT PAN RETROFIT KIT 


| Be ee  8557A-9 MAR83 WN SER 2229A.REC BANDWDTH FILTR ASSY A8/A10 REPL KIT 
Ro. eae : 8557A-10 MAR8S WA SER 2203A01756 TO 2229A02131.PREF REPL FOR DPM BRACKETS 
: Sen ee ee 8557A~11 DEC83 WN SER 2203A & ABOVE.PROC FOR SELECT RESISTOR A1A1R2 
ead, = a ae 8557A~12... —APR84& WN ALL SER.REC TIGHTN TCRGUE CIR ENGLOSURE SCREWS 
: ae a Se he ox 8557A-13 . JAN8S WO SER 2229A & BELOW.REC FIRST LO & FREQ CNTRL ASSY REPL KIT. 
8557A-14 » . JANBS WO SER 2229A02805 & BELOW. VIDEO FILTER POTENTIOMETER REPL. : 
ee dos | B557A-001-- MAN SUPP JUL75 08557-90015 SEP75 08557-90017* 8L 01 45 01 USE 8557A~001 FIChE 08557-90028 
1119-90041. Hels oe OPER & SERV MAN JAN82 08557-90027 MAYES: 08557-90028 8L 01 53-06 
pec ae no MAN CHANGE . JUL82 08557-90027 
8557A-002. . MAN: SUPP ~ JUL75 08557-90015 SEP75 08557-90017 8L 01 45 o1 USE 8557A-001 FICHE 08557-90028 


OPER & SERV MAN JAN82-08557-90027  —- MAY83- 08557-90028 8L 91.53 06 


‘| 91/08/85 : Be | 3 os he ER page agg 
MODEL 3 i 7 
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uke | 9... RITERATURE RIC. H/C PART FICHE FICHE PART M Pp D Pp 
cee ie NUMBER CO _TYPE : DATE. . NUMBER | DATE NUMBER lL T. V6 
JESURIPTION *re ; : sop a a as kik DESCRIPTION kik DESCRIPTION kik DESCRIPTION wek DESCRIPTION kek DESCRIPTION tke 
, ABOVE - BSS7A-OO2 © MAN CHANGE SULB2 [:8557-90027 -MAYB3 08557-90028 8L 01 53 06. 
EL _8620C OR B620A 


85588 OPER & SERV MAN _APR73 08558-90006 APR74 08558-90007* — 01 45 03 USE BS58B | FICHE 08558-90044 
: OPER & SERV MAN OCT77:08558-90043 MAY83 08558-90044 8L 01 53 


) TO MINIMIZE SIZE ‘ OPER & SERV MAN. NOVE1 08558-90076. JUL83 08558-90077 8t 01 53 08 


’ MAN CHANGE . DEC82 08558-90076 
“S$ OF RF. SIGNAL SERV TRAIN MAN APR76 08558-90049 = JUL83 08558-90083 8L 01 33 01 
CONTROL . - SERV NOTE SET BELOW ae . OcTs8s 
-8558B-1A. FEB81 WO ALL SER.awSTRUCT FOR REPL A11. & A13 BANDWIDTH FILTER BDS 
85586-28 APR81 WO SER 1612A & BELOW.R1/R2 FREQ TUNE. OPER TESTS 
6556893 FEB74 WO SER BELOW 1334A.PREV OF SINGLE SWP TRIG BY ERASE FUNCTION 
5588-4 act FEB74 WO SER BELOW 1334A.NEW FRT PANEL CTCH HOUSING 
 85586-5 oe NOT AVAILABLE — 
$8558B-6B8 --APRB1 WN SER 1829A & BELOW.MOD KIT P/N 08558-60099 FOR REPL OF OBS DIGITAL PNL METERS 
- -8558B-7 * APR75 WA SER BELOW 15G4A.MOD TO PREV 85588 REF LEVEL FINE CONTRL DAMAGE | 
85588-8 _APR7S WO SER BELOW 1508A.INCRD HORIZONTAL GAIN FOR IMPR MAINFRAME COMPATIBILITY 
85588-9A oe FEB81 WN ALL SER.INTEN CONTRL OF HP 8558B SPECTRM ANALYZER & 180-SER OSCIL WITH EXT HORIZ INP 
85588-10 i -OCT75 WO SEK BELOW 1420A.A7 FREQ BOARD COMPAT WITH DOT MATRIX LED & 7 'SEGMT as stot PANL METR. 
85586-118 JUN78 WN SER 1652A & BELOW.MOD FOR USE WITH 8750A. STORAGE NORMALIZER: 
~B558B~12A APR81 WN SER 1829A & BELOW.RF INPUT LIMITER MOD 
85588-13A -FEB79 WN SER BELOW 1612A.TWO-POT GEAR TUNG MOD 
. BELOW 8558B-14A Gee APR81 WO SER 1707A03361 TO 1738A04160.SHORT CIRC PREV FOR THIRD CONV TRANS A902 
0522 8558B8-15 APR78 WN ALL SER.REC EW ATTEN MTG BRACKET 
» ABOVE  8558B-16A SEP82 WN ALL SER.CHNG STAND 85588 INTO 75 OHM OPT 001 OR 002. 
- 8558B-17 -JUL81 WN SER 1707A03360 & BELOW.MOD TO PREVENT A14 LOG 8D OSC 
 -85588=18 © - AUG78 WA SER 1823A04286 TO 1823A04360.REC REPL OF W9 RIBBON CABLE PC CONNS. 
~ 8558B-20 | -». AUGBO WO ALL SER.REC REPL FOR TRANSISTORS A7Q9,11,% A12Q10,11 
8558B-21 MARS2 WN SER 1914A TO 2147A.PREF REPL FOR A11/A13 BANDWDTH FILTER 8D 
85538-22 : MAR&2 WN SER 2118A& BELOW.REC REPL FOR THIRD CONV ASSY AQ. 
-  §558B-23 ios -AUG82 WN SER 2145A & BELOW.MOD KIT P/N 00853-60058 FOR 85586 COMPAT WITH 853A SPECTRUM ANALYE 
- 8558B=24 +. OCT82 WN WER 2142A & BELOW. IMPROV LOG AMPLF ASSY 
~8558B-25 OCT82 WN SER 2745A & BELOW. FRONT LATCH ASSY PARTS LIST 
—8558B-26 aoe  JSAN83 WO SER 2147A08081 & ABOVE. INSTRU ON HOW TO FIX COARSE TUNE SHAFT. FRICTION DRAG 
“8558B-27A : APR84 WN SER 2145A & BELOW. FRONT PAN RETROFIT KIT 
_ 8558B-28 tf MAR83 WO ALL SER.PREF REPL FOR TRANS A17Q1 + A17Q2 : 
 85588-29 MAR83 WO SER 1914A THRU 2245A.PREF REPL FOR BANDWDTH FILTER COVER #1 OR #2 
. 8558B-30 ; AUG83 WO SER 2245A0906G & BELOW.PREF REPL OF 475017 & IMPR ADJ RGNE OF A14 LIN GAIN POT 
85588-31  AUG83. WO SER 2245A & BELOW.MOD TO PREV FREQ SHIFT DUE TO ReSOLUTION BANDWDTH SWTCH 
8558B-32 © APR64 WN ALL SER.REC TIGHTN TORGUE CIR ENCLOSURE SCREWS. 
eae >. 85588-33 . JAN85 WO SER 2426A10965 & BELOW.VIDEO FILTER POTENTIOMETER REPL 
| 85594 OPER & SERV MAN AUG79 08559-90001 JUL 08559-90018 8L ot 53 06 
-- MAN. CHANGE APR83 08559-90001 | 
SERV NOTE SET BELOW | OcCT85 
~~ B559A-1 ~ MARBI WN SER 1909A & BELOW.SECOND CONV INPUT COUPLING LOOP REPL 
» B559A-2 FEB81 WN SER 1942A & BELOW.PREF REPL PARTS. FOR A10 THIRD CONVERTER 
B559A~3 - FEBB1 WO SER 1951A_ & BELOW.MOD TO PREVENT INTERMITTENT DPM BLANKING 
8559A-4 ~ FEB81. WO SER 2019A00500 & BELOW.MOD TO PREVENT A7 FREQ CONTROL 8D OSC 
~ B559a-5 | .» MAR81.WO SER 2019A00720 & BELOW.REC TRANSISTOR REPL (A14Q25) TO PREVENT A14 LOG AMP Bp Osc 
— B559A-6 FEB81 WN SER 2019A00720 & BELOW. REC REPL ATTEN BRACKETS 
B559A-7 . FEB81. WO SER 2015A00820 & BELOW.REC CAP ADD TO PREVENT A7 FREQ CONTROL BD. OSC 
B559A-8 ~APR81 WO SE& 2109AG10G0 & BELOW.MOD TO IMPR A1A2 DPM DRIVER BD REL. ee 
— B5S9A-9 — APR81 WO SER 2019A01000 & BELOW.MOD TO IMPR CAL OUTPUT PWR LEVEL STABILITY 
8559A-10 -AUG81. WA SER 2019A01259 & BELOW.MOD TO ELIMINAT NOISE SIDEBANDS IN 100KHZ RESOLUTION BNDWIDTH 


: 8559A~11 oe AUGB2 NN SER 'e 2208A & BELOW. MOD KIT PEN: 08553-60059 FOR 8559A COPMAT WITH 853A SPECTRM ANALYZE 


PAGE 349 || at ogyas. Pn Aer ee a er eee ee 
HES oan nr ets ee Be pect tae MODEL. LITERATURE... -. | oe H/C PART. FICHE... FICHE PART M P D Pp 


1 
ae mane eget 2 wTVAReE ae pinion i ee ce Oe ae Oe ae Be 


PAGE 349 


CRIPTION eke 


08414-90013. 


31 


60 


212,214,215, 


i SLOW SCAN TIME — 


48 


So 
| MSEC/DIV | 


: — PAGE 350. 


CRIPTION #ee ne : 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


| 85590, : 


85650 


85650A 


‘BS6n 


RIAN: CHANGE A 
SERV NOTE SET BELOW 
 8559A=1 -MARS1 
-" 8559A-2 FEB81 
 8559a-3_ FEBB1 
8559-4 FEBS1 
8559A-5_— MAR81 
8559A-6 FEB81 
- B559A-7 FEB81 
- B559a-8 ~ APR81 
B559A-9 - APR81- 
- 8559A-10 ~ AUGB4 
- AUGB2 - 


-8559A-11. 


8559-12 


8559A-13.__. 
8559A~14 


8559A-15 


 -8559A-16 
 8559a-17 
- 8559A-18 
8559A-19° 
8559A-20 


- B559A-21 


 @559A-22 
- 8559-23 

8559A-24 

-8559A~25. 


8559A~26 


B8559A-27A | 


CONT'D 


_ B559A-28 


“OPER & SERV MAN 

MAN (CHANGE ue 
APPLICATION NOTE 
SERV NOTE SET BELOW 
—-8656A~1 


8565A~2AS 


8750A-2/8565A-3 
85 


65A~4 


8565A-58 


B8565A-6A 


_ B565A~9A 


8565A-10 
~ 85698-8. 


8565A-11 
8565A-12 


8565A~15 
8565A-168. 


8565A~17 


8565A-18 © 
8565A-19 — 
8565A-21 


OPER & SERV MAN 


MAN: CHANGE 
SERV valle SET BELOW 


B5650A-~3 


 85650A-5 


41/08/85 
MODEL. 
MMBER OC” 


OPER & SERY MAN 


OPER INFO. 


OPERATION 


LITERATURE 
TYPE 


"LITERATURE 
TYPE. 


H/C 


DATE. 


FEB82 


‘OCT&2 
~~ MARBS 


ocTse 


JAN83. 


DEC8&2 


MAR83 - 


JAN8S 


MAR83 


AUG83 
AUG83 


 DEC83 
~-DECB3. 


DEC83 
APR84 
JUN84 


JANES 


-AUG?7 
* SANB4 


APR7? 


DEC77 
APR78 


- OCT78 


NOV78 


~ AUG8O 
~ JULBO 
- SUNB1 

AUG80 


~ AUGB3 


APRB1 


~ JUL84 


JUN81 
JUL81 
AUG81 
OCT83 
FEBB4 
FEB84 


_ JUNB4 
FEB85 


| MAY81 


SEP83 


AUG81 
AUG81 


OcTse 


FEBS4 


~-SEP79. 


SEP79 
NOV78 


LTV | : 
wee DESCRIPTION *¥H DESCRIPTION #** DESCRIPTION kik DESCRIPTION kkk DESCRIPTION ikke 


wo 


08565-90014 
08565-90014 
5952-9245 


WN 
WN 
WA 
wo 
WO 
WO 
WN 
WO 


WO SE 
WO 


WN 
WN 
WA 
WN 
WN 
WO 
WO 
wo 
WO 


85650-90001 
85650-90001 ie \ 


Wo 
WN 
WA 


08566-90006 


9 Uoso7"FUUUI 


OCT85 | 
SER 1909A & BELOW.SECOND CONV INPUT COUPLING LOOP REPL 


SER 1942A & BELOW.PREF REPL PARTS FOR A10 THIRD CONVERTER 


SER 1951A & BELOW.MOD TO PREVENT INTERMITTENT DPM BLANKING 


SER 2019A00500 & BELOW.MOD TO PREVENT A? FREQ CONTROL SD OSC 


SER 2019A00720. & BELOW.REC TRANSISTOR REPL (A14Q25) TO PREVENT A14 LOG AMP BD osc 


SER 2019A00720 & BELOW.REC REPL ATTEN BRACKETS 
SER 2019A00820 & BELOW.REC CAP ADD TO PREVENT A7. FREQ CONTROL BD OSC 


SER .2109A010G0 & BELOW.MOD TO IMPR A1A2 DPM DRIVER BD REL 


SER 2019A01000 & BELOW.MOD TO IMPR CAL OUTPUT PWR LEVEL STABILITY fe 


SER 2019A01259 & BELOW.MOD TO ELIMINAT NOISE SIDEBANDS IN 100KHZ RESOLUTION BNOWIDTH 
SER 2208A & BELOW MOD KIT PIN. 08553-60059. FOR 8559A CORMAT WITH 853A SPECTRE ANALYZE 


H/C PART FICHE = FICHE PART MOP OD P 
NUMBER DATE NUMBER 


SER 2208A & BELOW. “A388 S-CRUSH" DRIVE. HUB & REF LEVEL KNOB 
SER 2208A & BELOW. IMPR LOG AMP ASSY . 

ALL SER. PREF REPL FOR TRANS ASA1Q1 

SER 2208A & GELOW.FRONT LATCH ASSY PARTS LIST 


SER 2213A.MOD TEST PROC INSTRUC TO PREVENT POSS DANAGE BY SECOND CONVERTER 


SER 2218A & ABOVE.FRONT LATCH ASSY PARTS LIST | 
SER 2240A & ABOVE.PREF REPL FOR RIBBON CONN A16J5 » 


ALL SER.PREF REPL FOR SECOND CONN COVER BD 


ALL SER.ELECTROSTATIC PROT OF INPUT CIR. 

SER 2340A02565 & BELOW.PREV OD SHRT CIR IN RIBBON CABLE a2 
SER 2320A03015 & BELOW.PREF REPL FOR A5C1,A5C2,A5C5, & ASC6 
SER 2320A02910 & BELOW.MOD TO PREV HIGH FREQ LOCKUP OF ASA1 


ALL SER.REPL RESIST IN =12 REGLTR OF FREQ CNTRL ASSY A7 


SER 2240A02311 & ABOVE.MOD TO IMPR PERF USING MIXER CABLE ASSY. 
ALL SER.REC TIGHTN TORGUE CIR ENCLOSURE SCREWS 


TIME INDICATOR 
SER 2547004500 & BELOW.VIDEO FILTER POTENTIOMETER REPL 


'MAY8S 08565-90015 8L 01 53 10. 
ocTes 


ALL SER.MOD 856SA TO OPT 400 (50-400 HZ MAINS OP) 
SAFETY.0/S MAN CHANGE TO ELIM POT SHOCK HAZARD 


"PAGE 364 


SER 2320A03301 TO 2520A03315723520A05376 TO 2320403390. MOD TO PREV BREAK OF ELAPSED © 


IMPROV OF 8750A HORIZ GAIN CONTROL RANGE WHEN USED WITH THE 85654 SPEC ANALY. 


SER 1849A & BELOW.REC PARTS FOR OVERSIZED AT1 ISOLATOR. 
ALL SER.YTO REPL KIT, HP 08565-60161 

SER 1937A & GELOW.REC BANOWIDTH FILTER REPL KIT 

SER 2027A & BELOW.REC THIRD CONY ASSY REPL KIT 


OPT 100:SER 1905A & BELOW. INSTRUCT FOR MOD NEWLY INSTALL STEP GAIN AMP ASSY TO MAKE 
-IT COMPAT WITH OLDER. ISTRUMENTS 


R 2220A & BELOW.PREF REPL OF ROM A39U6 

ALL SER. IMPR FREQ RESP PERF TEST 

ALL. SER.FRT PAN CNTRL SWTCH BY ASSY 

ALL SER.LOC OF INPUT FUSE TO THE 30V PWR SUPPLY 
ALL SER. IMPR LOG AMP ASSY 

SER 2107A01945. & BELOW. IMPR THIRD CONVERTER OPER. 
ALL SER.LOG AMP ADJ | 
SER 2210A & BELOW.MOD REDUC 40KHZ SIDEBANDS | 
ALL SER.PREC REPL A32 YTF ASSY 

ALL SER. REC REPL RF-IF MOTHERBD ASSY 

ALL SER.A16 SWEEP GEN BD REPL. 


APRB4 85650-90011. 8L 01 53 03 

JUL84 

ALL SER.APPAR OUT-OF-SPEC PERF AT LO} PULSE REPETITION FREQ 
ALL SER.CORRECT AC MAINS FUSES 

SER 2043400189 & BELOW. IMPR PERF WHEN: USING LONG HP-IB TABLES 


‘APRA 08566-90022 aL 01 53 28 VOLS 1, 203k 4 


08566-90005 — 
08566-90002 


wre 
DATE. 


; cm at 2 : i : an 
eek DESCRIPTTON: KKK. HESPDIRT YAM were DECPD TOT TAN tee AceratreyTna : eid REeanenewnal 2 


We PART  BICHE 7 FICHE PART w P ‘D.. Pp 3 
UMBER. DATE... CNUMBER. 


WN ALL SER.PREV SPECTRUM ANAL ATTEN DAMAGE WHEN PERF. CONDUCTED EMI MEASUREMENTS 


- PAGE 365 oe 


11,/08/8 
MODEL 
_NUMBE 


86408~( 


| 86420 
| 8642A/E 


86428. 


8658 _ 


BOS1A 


86540 


| ys 
- MODEL 


NUMBE 


MSEC/DIV. 


PAGE 350 


RIPTION xe 


90048 


PAGE 351 


RIPTION re 


85668 =—sSERV MAN. 


85650A © OPER & SERV MAN MAY81 85650-90007 | APR84& arceaeihae BL 01 53. 03 
MAN CHANGE SEP83 85650-90001 
SERV NOTE SET BELOW JUL84 
85650A~1 AUG81 WN ALL SER. PREV SPECTRUM ANAL ATTEN DAMAGE WHEN PERF CONDUCTED EMI MEASUREMENTS 
85650A-2 AUG81 WO ALL SER.APPAR OUT-OF=SPEC PERF AT. LOW PULSE REPETITION FREQ 
85650A-3.—. - OCT82 WN ALL SER.CORRECT AC MAINS FUSES — 
~ 85650a-5 .  FEBB4 WA SER 2043400189 & BELOW. IMPR. PERF WHEN USING LONG HP-IB CABLES | 
1 B566A — OPER & SERY MAN SEP79 08566-90006 APR81 08566-90022 BL 01 53.28 VOLS 1, 23,8 4 
Pon OPER INFO | .. SEP79 08566-90005 


OPERATION... - NOV78 08566-90002 . 


11/08/85 eee eee ae ase ‘Pas 365 
MODEL ae 


—.Q  LETERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART MP DP 
NUMBER oC .—-—sSTYPE”-~—~—~—CS DATE ~——~CWNUMBEERR DATE NUMBER o£ T VG 
ee, tote DESCRIPTION #8* AESCRIPTION *#* DESCRIPTION ## DESCRIPTION ik DESCRIPTION al 
BS66A REMOTE OPERATION  JUN79 08566-90003 —APR81 08566-90022 8.015328 
ADDENDA MAN. CHANGE FEB81_ 08566-90006 ee 
MAN CHANGE JANB1 08566-90006 Gon 
SERV NOTE SET BELOW  OCT84 : 
‘8566A~1A JAN8O KO SER 1904A & BELOW.PREF REPL FOR TRANS A6A10Q11 
856605 = tS MARS WN SER 1842A THRU 1950A.EXT 321.4 MHZ IF MOD KIT : 
B566A-6 MAR8O WN SER 1842A THRU 1950A.EXT MIXER MOD KIT 
8566A-7A = -ss—i(its*t*=—t*ésPRRBO WN IF SECT SER 1928A & BELOW.MOD TO DECREASE MAG SUSCEPTIBILITY OF DISPLAY 
8566A-8 | --. JUL8O WN ALL SER.HP PN FOR B&W ASSOCIATES FLEX CABLE ASSY ; | 
8566A-15. —s—(<si“‘“i«é‘“i;*‘«é MAY SN ALL SERLFIELD INSTALL PROC OF OPT 650 ,QUASI-PEAK ADAPTER KIT. 
8566A-16 _. MAYB1 WN ALL SER.WHEN REPL RF ATTEN MATCHING CALIB ROM MUST BE USED TO ACHIEVE SPEC ANP acc 
B566A-17, AUG8? WN ALL SER.PREV ATTEN DAMAGE WHEN PERF CONDUCTED EMI MEASUREMENTS 
8566A-18 OCT82 WC SER 2139A & BELOW.MOD TO A13 HP-IB INTERFACE. | 
~ 8566A-19. MAR&3S. WO SER. 2318 & BELOW. PREF REPL OF 18.4 OSCIL CRYSTAL - 
8566A~21.-— FEB84 WN SER 2349A & BELOW.REPL ASA10 VIDEO MOTHERBD 
8566A-20 JUN834 WN ALL SER.MOD INSTRU RETROFIT 8566A TO 85668 
8566-400 “OPER & SERV MAN SEP79 08566-90096 APRB1 08566-90022 BL o1 53 28 vols 4 L238 4 
: OPER INFO. -———S™S=«SSEEP'79 08566-90015 
sot OPERATION NOV78 08566-90002 


REMOTE OPERATION JUN79 08566-90003 
ADDENDA MAN CHANGE FEB81 08566-90006 = 


| MAN CHANGE == ss J ANB. 08566-90006 © : - . 
B566A-907 OPER & SERV MAN —- SEP79 08566-90006 — APRB1 08566-90022 BL 01 53 28 VOLS 1,2,3,8 4 
ee OPER INFO SEP79 08566-90005 i. | Say 

OPERATION NOV78 08566-90002 


REMOTE OPERATION JUN79 08566-90003 
ADDENDA MAN CHANGE. FEB81 08566-90006 


MAN CHANGE -JANB1 08566-90006 ts a | 
8566A-908 OPER & SERV KAN SEP79 08566-90006 = APR81 08566-90022 8L 01 53 28 VOLS 1,2,3,8 4 . 
a : OPER INFO ‘SEP79 08566-90605 . , ee : 
OPERATION | NOV79. 08566-90002 


REMOTE OPERATION ~~ JUN79 08566-90003 
ADDENDA MAN CHANGE . FEB81 08566-90006. 


| ~ MANCHANGE = JAN81. 08566-90006 ee 
8566A-909 «OPER & SERV MAN —SEP79 08566-90006 ——APRB1_08566-90022 SL 01 53 28 VOLS 1,2,3,8 4 
ae OPER INFO SEP79 08566-90005 ne Ue ee ey te 
: OPERATION NOV79 08566-90002 | 


REMOTE OPERATION JUN79 08566-90003 
ADDENDA MAN. CHANGE FEB81 08566-90006 


| MAN CHANGE - JAN81 08566-90006 : | | ae 
B566A-910- = s«OPEER & SERV MAN SEP79 08566-90006 APR81 08566-90022 BL 01 53 28 VOLS 1,2,3,8 4 
e Ue ee A | OPER INFO. --. SEP79 08566-90005. - Daa aD ae | 
| OPERATION — NOV? 08566-90002 — . . 


REMOTE OPERATION. JUN79 08566-90003 
ADDENDA MAN CHANGE. FEB81 08566-90006 . 
MAN CHANGE - ~ SANB1 08566-90006 


‘SEP84 08566-90051. : ue 08566-90052 8L 01 53 03 
‘MAY85 WN SER 2503A & BELOW. RACK MNTG WITH SLIDES COPT O10)ENGLISH SYSTEM II CABINET PARTS 


SERV NOTE SET BELOW 
8566B-1. 


S44 M0B/85 ee OR ee ly anes oe ee : a Somes See ‘ "PAGE Be fo 
MODEL ne eke = 


DEL = ««O——”sSCLTERATURE = H/C We PART | FICHE ~ FICHE PART MPODP 
NUMBER = CTYPE) OAT 


RSAAR. PRR ABRD OO aver oa een Soars 6 AMrhim: Radi skier. LieSil i- Sh ba PR Ame Ma idione Ce 2 bkes oe ee See 


~NUMB DATE NUMB Lot. Vee | ee ee 
eek DESCRIPTION tik DESCRIPTION dick ‘DESCRIPTION eek ‘DESCRIPTION wee DESCRIPTION tik 


| 41708785 
| MODEL 
.. NUMBER 


8656A 


~1-91708/85 
| MODEL 
| NUMBER 


OPER & SERV MAN 
OPER INFO 


_.  SEP79 08566-90006. 
. SEP79 08566-90005 _ 
OPERATION NOV?79 08566-90002 
REMOTE OPERATION JUN79 08566-90003 
ADDENDA MAN CHANGE FES681 08566-90006 _ 
MAN CHANGE JAN81 08566-90006... 


| 85668 =—sC~*«CS ERMAN ~ SEPB4 08566-90051 
i ee SERV sare SET BELOW 


8566A-910 ~ APR81 08566-90022 8L 01 53 28 VOLS 1,2,3,8 4 


| “ares 08 08566-90052 8L 01 53 03 
MAYS WN SER 2503A g BELOW.RACK MNTG WITH SLIDES. COPT O10) ENGLISH SYSTEM II CABINET PARTS 


 paGe 351s 41/08/85 PAGE ss 41/08/85 
iden "MODEL "MODEL 


| | 0 LITERATURE = -ssH/C-—~*«*S])CPART.—~—SsCOFICHE «=O FICHE PART MOP ODP | | | | 
fee _ NUMBER) CC. STYPE DATE NUMBER sDATE = NUMBER SL ST VG NUMBER 
[PTION tik eet Aes gy ae es ae DESCRIPTION wk DESCRIPTION *** DESCRIPTION fie DESCRIPTION ick DESCRIPTION ei ie 
oa 85668 85668-2 MAYS WN SER 2516A & ABGVE. RACK MNTG WITH SLIDES (OPT 010)METRIC SYSTEM II CABINET PARTS 8660A 


| aseaa 


| g5685A 


pace 352.0 «| 1 11708785 
hareccn eyes “MODEL 


OPER & SERV MAN 


SERV NOTE SET BELOW 


~ JUN78 | 08568-90012 
oi NOTE SET BELOW, 


pay 08568-90014 BL 01.45 21 INCL 98568-90002/-90003/-90005/-90011 | 


-OCT85 


268A~1 MAY78 WO ALL SER-REC NEW RF & IF-DISPLAY INTERCONNECT CABLES : 86608 — 
“B568A~2 | OCT78 WO SER 1896A THRU 1818A.MOS COUNTER IC DATE CODES WITH. KNOWN DEF DEVICES. 2 eee 
8568A-3 AUG78 WN ALL SER.PROC TU CORRECT DELAY FOLLOWING INSTR PRESET. 
8568A-4 — AUG78 WN SER 1805A & BELOW.REC MOD TO IMPROVE 10 HZ BANDWIDTH NOISE FLOOR. 
8568A~5 — OCT78 WN ALL SER.LIST OF OP & SERV DOC AVAIL. 
8568A-6A — DEC78 WN ALL SER.USER INFO AVAIL TO IMPR PERF. 
8568A-7A ~ APR79 WO SER 1837A00360 & BELOW. REC MOD TO REDUCE RESIDUAL RESPONSES ' 
8568A-8A | FEBED WN ALL SUS.REC NEW SWEEP TIME ACCURACY PERF TEST 3 
8568A-9 _ JAN79 WO ALL SER.REPL OF A28 BATTERY PACK. ; 
~~ -8568A-10. | JAN79 WN SER 1837A & BELOW. REC USE OF A14 SIGNATURE ANALY DIAG FOR TRBLESHTNG: Pee 
~ 8568A-11A-S APR8O WN ALL SER.REC FUSE REPL. 
-8568A-12 . JAN79 WO. IF=DISPLAY SECTS SER 1811A & BELOW.REC MOD TO A1V1 CRT/ATA2 Z AXIS ‘AMP COMPATIBILITY 
—8568A-13 JAN79 WO SER 1828A & BELOW.REC MOD TO IMPR PERF. 
O568A-14 | JAN79 WO SER 1852A & BELOW.REC MOD TO IMPR A12 RF SECT INTERFACE/ASK1 INPUT RELAY COMPATIELTY 
8568A-15 JAN79 WO SER 1839A & BELOW.MOD TO IMPR PERF IN 50 TO 300 MHZ RANGE. 
~ 8568A-16-S FEB79 WA SAFETY.SER 1833A & BELOW.ELIM OF POT SAFETY HAZARD | 
~~ 8568A~17 FEB79 WN ALL SER.75 OHM OPT (OPT 001) A14 MEMORY ASSY REC MOD 
~ 8568a-18 APR79 WO ALL SER. IMPROVED A23FL1 LOW PASS FILTER ASSY. 
8568A-19 FEB80 WO SER 1903A & BELOW. IMPROVEMENT FOR LINE RELATED SIDEBANDS 
8568A-20A => APRBO WN IF SECT SER 1928A & BELOW.MOD TO DECREASE MAG SUSC OF DISLAY. 
8568A-21  FEB80 WO IF SECT SER 1918A & BELOW;RF SECT SER 1912A & BELOW.MOD TO IMPROVE 40-80 KHZ RESIDLS 
— B568A-22. MAR30 WO RF SECT SER 1921A & BELOW.PREF REPL FOR XC A17U2. - 
8568A-235. MAR8O WN IF SECT SER 1922A & ABOVE.NOTIF OF NEW A3A6 SYST ROM ‘SIGNAT ANALYSIS TO IMPROVE PERF 
- B568A-24 MARSO WN CRT RFI SHIELD CLEANING 
8568A-25 | MARSO WO USING THE 8444A TRACKING GEN WITH THE 8568A SPECTRUM ANALYZER 
-—-B568A-26A —DEC80 WO ALL RF SECT SER. INSTRUCT FOR CORRECTING INTERMITTENT DIG OPER: 
8568A-27 — “MAR8O WO IF SECT SER 2003A ; ABOVE.MOD TO REDUCE NOISE FLOOR 
PeenriE MARSO WN SU recraene: 2005A & BELOW;RF SECT SER 1921A & BELOW. HOD TO IMPROVE 3 MHZ RESOLUTION 
8568A~29 APR8O WO RF SECT SER 1943A 5 1946A.MOD TO IMPROVE THIRD ORDER INTERMODULATION PERF 
8568A-30 APR8O WO IF SEC? SER 2003A & BELOW.MOD TO IMPROVE THIRD ORDER INTERMODULATION PERF 
8568A-31 . APR8O WO RF SECT SER 1943A & BELOW.REC COMP CHANGES TO PREVENT SIG LEVEL FLUCTUATIONS 
B8568A-32A MAY80 WN ALL SER.ADJ PROC TO IMPROVE AMP DRIFT VS TEMP. 
8568A-33 MAY80 WA ALL SER.PROC FOR ADJ HI VOLTAGE 
—B568A~24 ~. MAY8O WO ALL SER.PROC TO SELECT A13C22 CAP WHENEVER IC a13u13 Is CHANGED 
8568A-35 ~ MAY80 WN ALL SER.REC REPL FOR ROMS A3A5 & A3ZA6 
~8568A-37 AUG8O WN ALL. SER.PROC FOR REPL OF CALIGRATION ROM WHEN REPLACING RF ATTEN | . 
-8568A-39 MAY81 WN ALL SER.FIELD INSTALL PROC OF OPT 650 ,QUASI“PEAK ADAPTOR KIT 
art rare APR81 WA APAPOCO SECT 1745A & BELOW.MOD TO PREVENT O&¢ WHEN USED WITH BS650A QUASI-PEAK 
8568A~41 ‘AUG81 WN ALL SER.PREV ATTEN DAMAGE WHEN PERF CONDUCTED EMI MEASUREMENTS © 
"  §568A-42 OCT81 WO IF<DISPLAY SER 2106A & BELOW.MOD \TO IMPROVE FREQ ZERO ADJ 
8568A-43 _ MAR83 WO SER 2318 & BELOW.PREF REPL OF 18.4 OSCIL CRYSTAL. a3 
8568A~44 ,. MAY84 WN ALL SER.MOD INSTRU RETROFIT 8568A TO 85688 
PON 8568A-45 ~ FEB84 WN SER aaah : BELOW.REPL A4SA10 VIDEO MOTHERBD 
85688 SERV NOTE SET BELOW i i. OCT85 | 
= - 85688-1 MAY85 WN SER 2431A & BELOW.RACK MNTG WITH SLIDES (OPT. 010) ENGLISH SYSTEM II CABINET PARTS 
B568B92 “ MAY85 KIN SER 257A & ABOVE. RACK MNTG WITH SLIDES (OPT 010)METRIC SYSTEM II CABINET PARTS 


oa ees _ PAGE 67 : 11/08/85 
: | | QO 0 LITERATURE) H/C H/C PART. —- FICHE FICHE PART. MoPOD a ere eres | — MODEL 
riggs pedh NUMBER OOTYPE DATE NUMBER” DATE NUMBER) =Lo OT OV” - NUMBER 
TION tke senate ee Ate DESCRIPTION wee DESCRIPTION ex DESCRIPTION Soke DESCRIPTION hick ‘DESCRIPTION tek Ph ce Pa 
| | 856850 B5685A~1 SUNS WN ALL ‘SER. SPECTRN ANALYZR COMPAT = Es ae Be ce ae - a a | | 86600 


a. ae ae : ip he. dia 


Wet Ww “Tat PANG! AV VER Bw IU SS VhevVNae FT ALE AGPL. VE Oe VVVLL LATO ITAL 


B56BA~44 MAYB4 WN ALL SER.MOD INSTRU RETROFIT 8568A TO 85680 
—-856BA~AS EBB 4 WN SER 2349A & BELOW.REPL ASAIO VIDEO. HOTHERED 
| 85688 = SERV_NOTE. SET BELOW OcT85 
eee — 8568B=1 ~~” MAYB5 WN SER 2431A & BELOW.RACK MNTG WITH SLIDES COPT.O1O)ENGLISH SYSTEM IZ CABINET PARTS 
PR 856BB-2 MAYS WN SER 2577A & ABOVE.RACK MNTG WITH SLIDESCOPT O10)METRIC SYSTEM IT CABINET PARTS 
‘5685A SERV NOTE SET BELOW = (CTS 


PAGE 352 


| atyosves Oe Pike CES Bae 9 | 44/08/85. 
MODEL : ty 11/08/85, 


0. LITERATURE H/C H/C PART. FICHE FICHE PART M P DP , 
NUMBER CC . TYPE | DATE NUMBER DATE | NUMBER L°T VG NUMBER 
TION *A% petted | . tei DESCRIPTION eek DESCRIPTION tek DESCRIPTION tke DESCRIPTION whe DESCRIPTION wiek he 
B5685A ~B5685A-1 JUNES WN ALL SER. SPECTRM ANALYZR COMPAT 8660C 
B569A OPER & SERV MAN. MARB1 08569-90001 JUN8S. 08569-90119 SL 01 53 " ; : 
> SERV NOTE ‘SET BELOW ~ JANBS 
8569A-1 JUL81 WN ALL SER. FIELD MOD Jc MAKE 85694: ANALYZER COMPATIBLE WITH: Tees GRAPHICS PLOTTER, a 
CONT'D | oF 76O1A SER 19394 & BELOW 
8569A~2 - OCT81 WO ALL SER.PROC FOR REPAIR OR REPL OF HP-JB ASSY | 
8569A-3B — SEP83 WA SER 2105A00141 & BELOW."A" SER FIRMWARE REV 
8569A-5 -FEB84 WO SER 2212A & BELOW. MOD REDUC. 4OKHZ SIDEBANDS. : ae 
CONT'D ; a REPL 8660C-Ki0. ~ 
8569A-7 - .OCT82 WA SER 2113000220 & BELOW.SUPER OF 70, KHZ SIDEBANDS ee ee 
85698-8. — JUL84 WH ALL SER.FRT PAN CNTRL SWTCH BY A 86601 
8569A-9 © FEB84 WO ALL SER.PREC REPL A32 YTF ASSY ; ; pa eee 
 8569a~10  FEBB4 WO ALL SER.MOD PREV INTERM A7/A8. FAILURE | 1 86601A 
~— B569A-11 | APR84 WO SER 2239A02560 & BELOW.REPL INDUTOR ON BANDWDTH FILTER ASSY A23 OR A27 Ls : 
8569A-12 MAYB4 WO ALL SER. REC REPL RF-IF MOTHERBD ASSY 
OPER & SERV MAN DEC82 08569-90032 _ - APRBA 08569-90033 SL 01 53 12 
MAN CHANGE AUG83 08569-90032 7 
SERV NOTE SET BELOW acTss 
8569B-2 FEBS4 WN SER 2326A & GELOW.OPT O03 RETROFIT KIT 
85698~3 -.FEB@4 WN SER 2326A. & BELOW.OPT 013 RETROFIT KIT 
85698-4 _ FEB84 WO SER 2318A & BELOW.REPL DISPLAY DRESS PANEL | 
85698-5 : - FEB84 WO SER 2318A & BELOW.REPL DISPLAY DRESS PANEL (OPT 001) 
~-8569B-6. «(ws FEBB4A WI ALL SER.PREC REPL A32 YTF ASSY ~ | 
85698-7 : APR84 WO SER 2409A & BELOW.MOD TO PREV INTERM N7/A8- FAILURES 
8569B-8 JUL84 WN ALL SER.FRT PAN CNTRL SWTCH BY ASSY 
85658-9 — -FEBBS WO ALL SER.A16 SWEEP GEN 6D REPL 2 
OPER & SERV MAN = MAR79.-: 08581-90005 APRB4 08581-90008 8L 01 53 01 86602 
MAN CHANGE AUG81 08581-90005 ee | | | 
eee se eae etek ts Pe res Seale ek 86602A _— 
OPER & SERV MAN MAR?79 08581-90005 | APR84 08581-90008 8L 61 53 01 | : 
MAN CHANGE - AUG81 08581-90005 
OPER & SERV MAN JUN79. 08582-90005 — APR84 08582-90008 8. 01 53 01 
MAN CHANGE AUG81 08582-90005 
OPER & SERV MAN JUN79 08582-90005  APR84 08582-90008 8L 01 53 01 
MAN. CHANGE ; AUGB1 08582-90005 mr AE eke say : 
OPER & SERV MAN SEP70 08600-90001 APR85 08600-90006 8L 01 45 03: Pie 
MAN CHANGE ‘DEC84 08600-90001 ~ a et - | 
SERV NOTE SET BELOW So OCTIB: eS ee 86602A-001 
eeoness cern DEC72 WO SER BELOW 1444A03160.SWP INHIBIT MOD KIT Poem ek 
8600A-2 _ DEC76 WO SER BELOW 1601.REC REPL FOR A5Q1~Q5 ke 
: > | 866028 
OPER & SERV MAN JUN71 08601-90017 | oe 


7 DEC7S 08601-90018 BL 01 45 04 
MAN CHANGE ocT?5 08601-90017 


SERV NOTE SET BELOW AY78 
‘B601A-1 JUNGS WO SER BELOW 8359-00581. REC REPL FOR SERIES REGLTR Qs a 
8601A-20 JUN69 WO SER BELOW 8338-00181. IMPR MAN TRIGGER OPER IN SLOW SWP. IMPR RETRA IN LINE SYNC MODE 

~ B601A-3 ; JUNG? WO SER ‘BELOW 8358-00181. RED OF SPUR ‘SIG 


<4 ILABLE | ge . oof 


. 860 A 
~ -8601A-5/8600-1. vECT2 WO SER BELOW 11444-03160. SWP INHISIT MOD KIT. 


PAGE 353. | 40885 PARE BBB ofA 08 085 
Po i ES os MODEL Qe oo RTERATURES > AYO HVC. PART FICHE FICHE PART MP. DP. ee ec ee ae pesos pes MODEL 
ete ee a MBER Oo o8 TYPE = —s«éDATE NUMBER DATE NUMBER LT VG. oop] NUMBER 
TON Hie ee ie rae Ee Pals ie DESCRIPTION se DESCRIPTION hk DESCRIPTION kk DESCRIPTION sie DESCRIPTION tick fe 
: | BBOIA B6O1A~6A _JAN74- WN SER BELOW 0969A02215.REC REPL FOR ASE? SUM AMPLER. (SUPER. B6D1A-6) _ be a as Se De 6660 RE: 
po B601A=7—NOV72 WO SER BELOW 1144402985 REC REPL FOR ASA1Q1 & ASA/Q3 eee ee ee ein 
8601A-8 +~=«=——(<ts*=*=‘~*s*CSNOZ2 WO SER 954-01131 TO 1144A02845.M0D TO INCR SWPRATE . ss ge ae ors og 66Ome: 


es haa  *: ap) . a ary ete 


MAN CHANGE OCT?7S 08601-90017 . 
SERV NOTE SET BELOW AY78 
8601A-1 _-. JUN69 WO SER BELOW 8390-00581. REC REPL FOR SERIES REGLTR qs 


~8601A-2 AUN WO SER BELOW 838-00181.IMPR MAN TRIGGER OPER IN SLOW SWP.IMPR RETRA IN LINE SYNC MODE Ho 
8601A~3 _ SUNS? WO SER BELOW 838-00181.RED OF SPUR SIG Shout 
B6CIA“4 3 NOT AVAILABLE | 

-B601A-5/8600-1 —~dDECT2 WO SER BELOW 11444-03160. ‘SWP INHIBIT MoD KIT 


PAGE 353 | (| 10885 ee eee re ae ee : res | ae PAGE. 368 | 11/08/85 
oe : OQ LITERATURE = H/C_ = H/C PART =—FICHE «FICHE PART P Dp ogee ea i! “MODEL 
ee oe ee : “NUMBER COPY DATE NUMBER —s DATE. NUMBER LT V 6 : | NUMBER 

ON eee Po Bey See ree tick DESCRIPTION *#* DESCRIPTION #** DESCRIPTION ick DESCRIPTION kk DESCRIPTION » alll ee oy 
2 : 3 "601A — BOOTA6A JAN74 WN SER BELOW 0969A02215.REC REPL FOR ASE? SUM AMPLFR. (SUPER SODIAM6) 8208 Se eT. 866028 
S - S601A=7——=——S—S—Ss*SNNOV72 WO SER BELOW 1144A02985.REC REPL FOR ASA1Q1 & ASA/Q3 ae Bue © 
ae 8601A-8 NOV72 WO SER 954-01131 TO 1144A02845.MOD TO INCR SWP RATE ae ee TP 96603. 
- 8601A=9 -NOV72 WO SER 954-01131 TO. 0969A02355.REC REPL FOR A9C14 e Ce ee ee Le 
 B601A=10 DEC76 WN SER BELOW 959A.MOD TO INSTAL NEW STYLE LINE FILTR cone ae eee | oo 866030 
| (8601-11. APR?7 WO SER BELOW 1612A.PWR SUPPLY RIP IMPR 3 oe eae ae 
| 8605A «OPER & SERV MAN MAR73 08605-90022 /-JAN75 08605-90023 01 04 07 
| MANE CHANGE -JUN74 08605-900 , : 3 ss 
OVERALL SCHEM = MAR73 08608-90005 | 
MAN SUPP OPT 070 MAY73 08605-90031 
MAN CHANGE. JUL74 08605-90031 : a : 
-SERV.NOTE SET BELOW MAY78 | 
8605A=1_ JUN73 WO SER BELGH 1317A00210.IMPR OPER AMPLER FOR A2 & A3 DRIVER ASSEMBLIES 
“8605A-2. ey MAY73 WO SER BELOW 1317A00220.PWR LINE FILTR CAP. FOR. 230V OPER |. 
B6D5A-3 --- JAN74 WO SER BELOW 1233A.IMPR FREQ STABILITY 
oo oe B6OS5SA~4 nae OCT74 WO SER BELOW Liat REPL OF A2 & A3 YIG OSCIL DRIVER ASSEMSILIES 
8605A-070 «OPER & SERV MAN. MAR73. 08605-90022 JAN75 08605-90023. «01 0407,” : a ee Ban asa 
MAN CHANGE =———s—=~*«UN7H 08GHOS-90022 ae ea 1 86603A-003 - 
| OVERALL SCHEM  _—sMAR7’3.-:08605-90025 7 | ee ee oe oe . Lee 
MAN SUPP OPT 070 MAY73 08605-90031 
2 MAN CHANGE  —=-JUL74 08605-90031 | | Aye , | 
- 86052 OPER & SERV MAN ——- AUG74 08605-90043 © MAY85 08605-90044 &8L 01 04 06 , | ee 8662A 
e MAN. CHANGE SS NPRE6 OB6DS900K3.0 ei ee i as as J ae 
OVERALL SCHEM ss AUG74 08605-90045 


_ SERV NOTE SET BELOW | OcT81 | | 
" KS=20626~1(8605Z-1) JUN73 WO SER BELOW 1317A00230.IMPR OPER AMPLFR FOR A2 & B DRIVER ASSEMBLIES 
KS-20626~2(86052-2) JAN74 WO SER BELOW 1233A.IMPR FREQ STABILITY 


8614A OPER & SERV MAN MAR79 08614-90001 aueas: 08614-90007 BL O01 04 02 
ne MAN CHANGE | . JUN84 08614-90001 : 
8614A/B ss SERV NOTE SET BELOW APR79 | 
8614A-1 JUN64 WN SER BELOW 411-00376.RED OF RESIDU FM 


- 8614A-3/8616A-2 JANGS WN SER 434 TO 511.-MOD TO EXTEND EXT PRF RANGE 
8614A~4A/8616-3A OCT69 WO SER BELOW 548-00951.IMPR ALC LOW PASS FILTR | ! 
8614B8-4/86168-4 MAR69 WO REC TRANS REPL TO IMPR KLYSTRON MODULATION CIRCUITRY 
~~ B614A-5A SEP69 WO ILLUSTRATED PARTS IDENTIFICATION 
PIR hy ete FEB69 WO 8614A SER BELOW 749-01901;86148 SER BLOW 748-00281. RECOMMENDED. SWITCH REPLACEMENTS 
8614-7 /8614B-2/ APR68 8614A SER BELOW 748-01851; 86148 SER BELOW 748-0291. INSTAL ¢ OF FUSE a ZENER DIODE TO 


-8616A-5/86168-2. .. .. INCREASE RELIABILITY , 
8614A-88/8616A-6B8 = JAN WO SER BELOW 749-02001. MoD TO PROTECT KLYSTRON FILAMENTS - 
8614A-9/8614B=3/ MAR69 WO 8614A SER BELOW 749-02151;8614B SER BELOW 748-0034. MOD TO: REDUCE POWER 8663A | 


-8616A-7/8616B-3 SUPPLY RIPPLE AND RESIDUAL FM 
8614A-10/8616A-8 . MAY69 WO SER. BELOW 815-02601.MOD TO RED TRANSTSPIKES AT EXT PUL INP. SUPER SER. B614A-2/8616A-1 : 
8614A~11/86148-5/ NOV69 WO REPL PROC FOR RF PROBE ASSEMBLY 
~~ -8616A~9/86168-5 ; 
SPR Tyree DEC7O WN A100 HV BOARD ASSY~CORREC REPL BOARD. NUMBERS & THEIR INSTRUMENTS. 
- 8614A-13/8616A-11  JUL70 WO SER BELOW 411-00400.MOD TO INCR REL OF ALC BOARD FREQ ADJ R614,R615,R620 & R621 
‘8614A~-14/8616A~12  JAN71 WO SER 749-02001 TO 953-0297%.MOD TO PREV KLYSTRON HEATER- CATHODE SHORTS _ 
BOTAN AS /BGAABSTH MAY71 WN ALL paves FOR REPL. EAUITY WIPERS & CENTER CONDUCTOR 


PAGE 354 = | =| 14/08/85 rir ae | | ose ae | rice 369, ee 
ae i” MODEL 11/08/85 


M0 QO LITERATURE =—S—SsH/C.—~*SC) PART. FICHE FICHE PART mM PDP TE pit ie oe fd MODEL 
pe NUMBER = CTYPE = DATE) = NUMBER ——_sO=DATE NUMBER =L TVG eee eee ey eee 
ON Wii EE SP AE se a | nee an "DESCRIPTION tock DESCRIPTION cial “DESCRIPTION » teiek DESCRIPTION ik DESCRIPTION Hea eee 
, 8614A/B Bs 16An13/86168-7 Hee, SMR cet ot Beate) eee 
oo BOTH AR16 - SEP76 WO SER BELOW ‘4347A. SILICON TRANS REPL FOR FILAMENT PHR SUPPLY eer ae ee ee eer Peers F<; ) 
— $614B-8/86168 - SEP76 WO ALL SER-REC TRANS REPL FOR FILAMENT PWR SUPPLY Se ee ee! eed eee 
 B614A-17. — OCT?7 WO SER BELOW 1748A.IMP IN LINE-RELATED RESIDUAL FM 


poe ey pel ems ooo spp FR UA eAeeTyY eep sein aamee ee ae 


AGE 356 


| tick 


AGE 355 


Se 


“91/08/85 
"MODEL 
NUMBER 


‘| 8614A/8 | 


| 86148 
| 8616 


B616A/B 


| 6204/6 


11/08/85 
MODEL. 


NUMBER 


| 8620A/8. 


_8616A-9/86168-5. 


ere Se eee ee ee ee +) Ss eS 2a oe ae a 


8614A-12A/8614B-6A/ bec7O WN A100 HV BOARD ASSY=CORREC REPL BOARD NUMBERS & THEIR INSTRUMENTS . 
JUL70 WO SER BELOW 411-00400.MOD TO INCR REL OF ALC BOARD FREQ ADJ R614,R615,R620_ & R621 | 


8616A-10A/86168-6A 


8614A-13/8616A-11 
8614A-14/8616A-12 


POUSAISIRO BSE: 


0 -LTTERATURE 


TYPE 


6 hcA3/86168-7 

a 8614B-8/8616B 
8614A~17 
B614A-18-S 


8614A-9 


~ 86148-10-S 


8614A-19A 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


8614A~3/8616A-2 
8614A-4A/8616A-3A 


- 8614A-6/86148-17 | 


-8616A-4/86168-1 
8614A-7/8614B-2/ 


8616A-5/86168-2 . 
. 867 4A" 88/86 16A~68 | 
 8614A-9/86148-3/— 


'8616A-7/86168-3 
8614A~10/8616A-8 
8614B-4/8616B-4 
8616A-11/8614B-5/ 
“8616A-9/8616B-5 


- 8614A-12A/86148-6A/ 
8616A-10A/8616B-6A 


8614A-13/8616A-11 
8614A~-14/8616A-12 


- 86140715 /8614B-7/ 


8616A-13/8616B~7 
8614B-8/8616B-8 
8616A-14 

8616A=15 
8616A~16"S 
8616B-9 
8616B-10-S 


B616AW17A 


OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 
‘MAN. CHANGE UK 
OVERALL SCHEM 


SERV NOTE SET BELOW 
~ SEP71 


RGEON ects): 


: Bé20k-2c 


LITERATURE 
SAYRE 


B6200-3A 
aes | 
| abate : 


JAN71_ 
MAY71 


H/C. 


DATE — 


_ SEP76 
SEP76 


OCcT??7 


_ APR78 


OCcT?7 
APR78 


 OCTT8 
FEG69 


JUN74 


 FEB79 
MAYB4 


~ SERV NOTE SET BELOW 


JUL70 
JAN71 
MAY71 


SEP76 
SEP76 | 


OcT77 
APR78 
OCT77 
APR78 
OcT78 


FEB69 


JUNTA 


FEB74 
NOV75 


~~ OCT75 


FEB74 


JAN75 


A/C 
DATE 


WO SER 749-02001 TO. 953-02975.M0D TO PREV KLYSTRON: HEATER~ CATHODE SHORTS 
WN ALL SER. PROC: FOR REPL va del WIPERS &. CENTER CONDUCTOR — 


“H/C PART FICHE FICHE PART MP OD P 
NUMBER DATE NUMBER oL- 


T V6 ; } 
teiek DESCRIPTION kkk DESCRIPTION xi DESCRIPTION kik - DESCRIPTION teink DESCRIPTION kick 


WO SER BELOW ‘1347A- SILICON TRANS REPL FOR FILAMENT PWR SUPPLY 


WO ALL SER.REC TRANS REPL FOR FILAMENT PWR “thee 
WO SER BELOW 1748A.IMP IN LINE-RELATED RESIDUAL. F 
WO SAFETY.SER BELOW 1748A.CHECK FOR PROPER FRONT=PANEL GRNDG 


WO ALL SER.IMP IN LINE-RELATED RESIDUAL FM 


WO SAFETY.ALL SER.CHECK FOR PROPER FRONT=PANEL GRNDG 
WO SER 1748A & BELOW.REC REPL FOR GER TRANSISTORS ON shied 


08614-90002 | SEP77 08614-90006 8L 01 04 02> 
08614-90002 . 


08616-90019 


Maye? 08616-90021* 8L 01 Os 02 USE B616A FICHE 08616-90023 
08616-90022 } 


SEPB4 08616-90023 BL. 01 04 02 
APR79 


WN SER BELOW 511-00381. MoD TO EXTEND PRE RANGE . 
‘WO SER BELOW 548-00581.IMPR ALC LOW PASS. FILTER 


8616A SER BELOW 744-01256; 86168 ‘SER BELOW 803~00276. RECOMMENDED SWITCH REPLACEMENTS 


—8616A SER BELOW 748-01231;86168 SER BELOW 748-0026. INSTAL OF FUSE & ZENER DIODE 
NCR TO INCREASE RELIABILITY 3 
WO SER BELOW 749-01281.M0D TO PROTECT KLYSTRON FILAMENTS | 
8616A SER BELOW 749-01356;86168 SER BELOW 748-00316. MODIFICATION TO REDUCE POWER 
SUPPLY RIPPLE AND RESIDUAL FR 


SER BELOW 815-01681.MOD TO RED TRANST SPIK AT EXT PULSE TNE. SUPERS B614A-2/8616A~1 i 


REPL PROC FOR RF PROBE. ASSEMBLY 
A.100 HV BOARD ASSY-CORRECT REPL GBOARD. NUMBERS & THEIR INSTRUMENTS: 


SER BELOW 411-00120. MOD TO INCR REL OF ALC BOARD FREQ ADJ R614/R615,R620,% R621. 
0 SER 749-01281 TO 951-01930.MOD TO PREV KLYSTRON HEATER-CATHODE ‘SHORTS. 
ALL SER.PROC FOR REPL CAVITY WIPERS & CENTER CONDUCTOR 


ALL SER. SILICON TRANS REPL FOR FILAMENT PWR SUPPLY 

) SER 1412A & BELOW.SILICON TRANS REPL FOR FILAMENT PWR SUPPLY. 
SER BELOW 1748A.IMP IN LINE-RELATED RESIDUAL FM 
SAFETY.«SER BELOW 1739A.CHECK FOR PROPER FRONT~PANEL GRNDG 
ALL SER.IMP IN LINE-RELATED RESIDUAL FM . 
SAFETY.ALL SER.CHECK FOR PROPER FRONT~PANEL GRNDG 

SER. 1739A © BELOW.REC REPL. FOR GER TRANSISTORS ON A500 


08614-90002 SEP?7 08614-90006 8L 01 04 02 
08614-90002 


08620-90020 
08620-90020 
08620-90020 
08620-90023 


-REC TRANS REPL TO IMPR KLYSTRON MODULATION CIRCUITRY. 


SEP?7 08620-90021 BL 01 45 04 


MAY78. 
Wo 86208 SER 113500325 & BELOW. 86208 SER. 1135400160 g BELOW. .MOD TO ADD: FAN PROTECTOR 
CIRCUIT TRANSIENT FILTER 
WN SER BELOW 1218. A9/A10 SWTCH/INTERCONN BOARD ASSY REP. SUPER 8620A~2/2A/28 


H/C PART FICHE FICHE. PART. M PDP 


MBER 


NUMB DATE NUMBER L.-T. Ve. G6 ; 
eee -DESCRIPTION kak DESCRIPTION ik DESCRIPTION hee DESCRIPTION wick DESCRIPTION tik eet | 


| MARTA WN ALL. SER: SUPER. 8620A-3. INSTAL OF REMOTE FREQ. PROGRAMMING CAPABILITY (OPTION 001). 
APR73 WO. 8620A SER 1218A & BELOW; 86208 SER 247A & BELOW. LINE FILTR CAP CHANGE FOR. 250Y PWR 


LINE OPERATION 


SEP74 WN ALL SER.MOD. REQUIRED FOR: 86290A.2. 0-18. 0 GHZ PLUG-IN COMPATIBILITY. 


JUL75 WN SER BELOW 1332A.M0D REQUIRED FOR COMPAT WITH 86290A,2.0-18.0 GHZ RF PLUG-IN OR ane 
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PAGE 370, 41/08/85 
AS or MODEL 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER. 


B66SIA 


- 866328 


86633 


| 86633A 


866338 


86634 
B6634A 


. 0 
~ NUMBER. CC 
B66S5A 

| ert 


8620A/8 


11/08/85 
MODEL 


NUMBER — 


- 8620A/8 | 


86208 


620C 


| s6zoc-001 
8620¢-011 


8620-908 


-B621A 
8621/8 


86218. 


86218-0046 


11/08/85 
NUMBER 


a ee ag 
ine 6218-100 as 
| ‘862100 


“SERV NOTE SET BELOW 
- Be20Ant 6208-1 


CONT'D 
— B620A~2C 


6200-34. 


8620K-5/86208-2 


8620-07 
OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 
OVERALL SCHEM | 


- PRELIM OP & SERV MN ( 
OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE UK 
MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 
8 1. La 


620C-3 


 8620C-48 


CONT'D 


~ g620¢-58 


CONT'D 


- 8620C-7. 


8620C-8 
CONT'D 


— 8620C-9 


UPP | 
OPER a) SERV MAN 
MAN CHANGE UK 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN. 


MAN CHANGE UK 


MAN CHANGE 


MAN 


OPER. & SERV MAN 


MAN CHANGE UK 


MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 


8621A/8-1 


OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


~LYTERATURE 
“TYPE 


OPER & SERV MAN 


OPER t SERV MAN 


PRELIM OP/SERV MAN 
MAN CHANG 


~ LITERATURE 
TYPE 


MAY7S | 
-SEP71 wo 8620A SER 1435000325 t BELOW. 86208 SER 1135400160 & BELOW. MOD To ADD FAN PROTECTOR 


nes 
—JANTB- 


H/C 
DATE 


“sanre onez1-90056 
: JANTE: 08621-90034 a 


‘NOV73 86210-90005 
Fep76 83210-90005: 


5; 08620-90060 


ve a dose 


RCUIT TRANSIENT F 


CIR TER | 
. JAN7S WN SER BELOW 1218A. AO/AIO. SWTCH/ INTERCONN BOARD ASSY REPL. SUPER 8620A-2/2A/2B 


H/C PART FICHE FICHE PART. Pp D Pp 
NUMBER DATE 


AT NUMBER LTV6& . | ? 
wks DESCRIPTION *#* DESCRIPTION *&* DESCRIPTION *#* DESCRIPTION kkk DESCRIPTION thts 
WN ALL SERSSUPER 8620A-3. INSTAL OF REMOTE FREQ PROGRAMMING CAPABILITY (OPTION 001) 


WO 8620A SER 1218A & BELOW; 86208 SER 1217A & BELOW.LINE FILTR CAP CHANGE FOR eS0V PWR 
LINE OPERATION 


WN ALL SER-MOD REQUIRED FOR 86290A.2.0-18.0 GHZ PLUG-IN COMPATIBILITY | 
> WN SER BELOW 1332A.MOD REQUIRED FOR COMPAT WITH. -B6290A,2. 0-18. 0 GHZ RF PLUG-IN OR 84108 


NETWORK. ANALYZER. 


WN SER ABOVE 1332A.REC AUTO-FREQ MODE I/0 CABLE (8120-2208) FOR AUTOMAT TRACK 8620A SP 


OSCIL OVER OCT & MULTI-OCT FREQ BAND FROM 110. MHZ 70 18 GHZ 
WN SER ABOVE 14350. AUTO=FREQ MODE I/O CABLE -—s. 


08620-90016 | fining neseo pte 01 45 04 
08620-90016 | oy : | 
08620-90019 | 


-SEP77 08620-90035« BL O41 45 ie USE 8620¢ FICHE 08620-90094, 


08620-90034 

08620-90093. MAR85 08620-90094 BL 01 45.0 
08620-90093 

08620-90095 


UL8S. | . 
“WO SER BELOW 1608A (USA)SSER BELOW 1604U00217 (SOUTH QUEENSFERRY). REC REPL OF A7 


OPERATIONAL CONTROL BOARD ASSEMBLY . 7 
WN ALL SER.REC AUTO-FREQ MODE I/0 CABLE (8120-2208) FOR AUTOMAT TRACK 8620C SWP OSCIL 
OVER OCT & MULTI-OCT yer Had FROM 110 MHZ TO GHZ 


J. WN ALL SER.REC MOD TO IMPR P | 
WN SER 1953 & BELOW.SER 1681S. ‘e BELOW; SER 1905U e BELOW;OPT 011 HP~1B INSTA‘L KIT,0862 


3 
WN SER 1933A & BELOW; SER 1641J t BELOW; SER 1905 & BELOW; OPT 011 HP-IB XCHANGE REPL KIT 


08620-60157 


1 WN ALL SER.CHECKOUT PROC FOR ‘HP 86200 SERIES UPCONVERTER OPT RF PLUG-INS 


WN sae & BELOW; SER 1641) & BELOW, SER 1905U & BELOW; OPT 007 BCD INSTALL KIT 08620- 


WO SER 2252A & BELOW. FAN ASSY & OPER CNTRL ASSY REPL KIT. 


08620-90093 
08620-90093 


MARS 08620-90094 8L O01 45 04 
08620-90093 | 


FEB77 08620-90071 8L 01 45 01 USE 8620¢-011 FICHE 08620-90094 
08620-90093 =» ~MAR85 SPP EDPOUre BL 01 45.04 
08620-90093 ~ 


08620-90093 


08620-90093 


MARSS ese oaua bL 07 45 04 
08620-90093 hae : | 


5 08620-90093 


08621-90005 aa ew gers "01 45 03 


UL79 
WN 621A ALL SER;B6218 SER 1408400840 & BELOW. MOD REQ FOR 84108 COMPATIBILITY 


08621-90034 | NOV?8 08621-90035 8L 01 45 03 ae 
08621-90034 NOV78. 08621-90035 8L 01 45 03 


| _ PAGE a1 
FICHE PART M PD OP 


HIE | PART FICHE 


NUMBER DATE NUMBER L T V6 
kick DESCRIPTION whe DESCRIPTION. wk DEOGRIEI ION 2 lol DESCRIPTION wk "DESCRIPTION Wik 


“NOv78 (08621-90035. aL 1 4s 03 
NOV78 08621-90035 8 01 45 03° 
NOV84 86210-90006 8L 01 45 02 


7 PAGE 370 


9417/08/85 
MODEL. 


NUMBER: 


86635A 


| 8671A 


‘| 672, 


— B672A-E24. 
-8672A-K22 


8672A~-008 


| 66728 


“| 967204 


8673A 


86738. 


41/08/85 - 
MODEL 
NUMBER 


OPER & SERV MAN ——JAN78 08621-90034 —-NOV78 08621-90035 8L 01 45 03 
OPER & SERV MAN —--JAN78 08621-90034 ——-NOV78 08621-90035 8L 01 45 03 | 


91/08/85 ae ee ake : | a fr ee ee PAGE 371 to 1.99.708/85 
MODEL: 0. LITERATURE H/C H/C PART Fiche: FICHE PART MP p aE age ae | ogee Faroe MODEL . 
NUMBER «oC TYPE ——SO=DATE”—~*~*~“‘«s‘“‘éNBERR OAT NUMBER LT 
a te eet OE etek: ay den aie DESCRIPTION *## DESCRIPTION tik DESCRIPTION ivi DESCRIPTION tekk DESCRIPTION tock 
| 9618-010 «OPER & SERV MAN _JAN78 08621-90034 _NOV78 08621-90035 BL 01 45 03. 
86218-100° OPER & SERV MAN —-JAN78_ 08621-90034 _NOV78 08621-90035 BL 01 45 03 
| 86210A == PRELIM OP/SERV MAN NOV73 qcet0 9000s _NOV84 86210-90006 8L 01 45 | 02 
MAN CHANG FEB76 83210-90005 a | | 
| SERV NOTE SET BELOW CT79 ee : 
oe - 86210/20A-1 = 86210 SER 125400210 & DOWN.MOD REQUIRED FOR 84108 COMPATIBILITY.NOT AVAILABLE 
| s6z2a. : : OPER & SERV MAN FEBB2 08662-90061 — JUN82 08662-90063 8L 01 10 13 Co ee 
{ 862200, PRELIM OP/SERV MAN  JUN72 86220-90001 _JUN75 86220-90004" _ 01 45 02 USE 86220A FICHE 86220-90021 
eres _ OPER & SERV MAN = JAN78 86220-90020 —«s MAR85 86220-90021. 8L 0145 022=~=*=<“‘<‘ C S*!*;:;: c 
7 MAN CHANGE. JUL84 86220-90020 | ie een nn 
“SERV NOTE SET BELOW | oeT79 
86210/20A-1 - NOT AVAILABLE - 
- 86220A-1 ~ WN ALL SER. INSTAL OPT 002. IN 86220A OPT 004 
— 86220A-2 _APR72 WN ALL SER. INSTAL OPT 002 IN 862208 | aan oe te fe : 
86220A-002. «so MAN SUPP JUL74 86220-90014  SEP74 86220-90017" 01 45 01 USE 86220A-002 FICHE 86220-90021 
“OBER & SERV MAN JAN78. 86220-90020 MAR85 86220-90021 8L014502 
| MAN: CHANGE | JUL84 86220-90020 | Wee Me 
86220A-004 «OPER & SERV MAN JAN78 86220-90020. MAR85 86220-90021. 8L 01 45 02 
| cs MAN CHANGE JUL84 86220-90020 ‘ex 2 er oe ee pee 
66222A ——S—S*@PRELIM OP/SERV MAN NOV75 86222-90002 _—»dDEC 7S 86222-90003* BL 01 45 03 USE 86222A FICHE 86222-90010 
“ OPER & SERV MAN OCT77 86222-90009. APR8S 86222-90010 8L 014504. ie . 
MANE CHANGE  OCTB4 86222-90009 oe : : 
86222A-002. «OPER & SERV MAN OCT77 86222-90009 JUN79 86222-90010 8L 01 45 03 
ie MAN CHANGE -MAR79 86222-90009 | 7 | 
86222A-002/4 OPER & SERV MAN OCT77 86222-90009 - JUN79._ 86222-90010 8L 01 45 03. 
: | MAN CHANGE MAR79 86222-90009 oa a, | 
86222A-004 «OPER & SERV MAN —s- OCT77. 86222-90009 —-——«JUN79._ 86222-90070 8L 01 45 03 
: MAN CHANGE MAR79 86222-90009 . | | | , 
862228 — ~ PRELIM OP/SERV MAN NOV7S 86222-90002 —- DEC75 86222-90003* 8L 01 45 03 USE 86222B FICHE 86222-90010 
| OPER & SERV MAN OCT?7 86222-90009 APR85 86222-90910 BL 01 45 04 3 ae 
: MAN CHANGE OCT84 86222-90009 its = | 
86222B-002 «OPER & SERV MAN. _—«OCT77 86222-90009 . -JUN79 86222-90010 8L 01 45 03 
"MAN CHANGE. MAR79 86222-90009 , : a a 
- 862228-002/4 OPER & SERV MAN _—OCT77. 86222-90009 JUN79 86222-90010 8L 01 45 03 
8 | MAN: CHANGE ~ MAR79. 86222-90009 | 


| 862228004 OPER & SERV MAN. _—OCT77. 86222-90009 —-JUN79 86222-90010 
Ce eu MAN CHANGE = «.———MAR79. 86222~90009 a oe 
- | 862308. ss OPER -& SERV MAN JUN73 86230-90009 -MAR85 86230-90010 
, | MAN CHANGE MAYB4 86230-90009 ee ae on 


| M4 AOB (85: ee ee ee ee ae ee eee ae is ee PAGE 372. | ss 11/08/85 
"MODEL 0 LITERATURE «H/C. =-—SCS*CPART.—sdFICHE'«OFICHE PART Mo PDP)” | MODEL io 
NUMBER C*:=~*~“i;~=‘«STYRPESC*~*«é CATE NUMBER —_—ODATE NUMBER LT VG eed NUMBER oC 
eee es . it DESCRIPTION *## DESCRIPTION wit DESCRIPTION 4% DESCRIPTION tik DESCRIPTION. ht cA oe foe 
‘a ties or . : - nee Pe eee ee 
| 86230A/8 = SERV_NOTE SET BELOW OcT79” eee es AE gO 
J} 86230A/8=1786241A-1 FEG7S wn 86230A/8 SER BELOW 140700320. HODIFICATION REQUIRED | FOR 84108 COMPATIBILITY. Pars Ce Omori 
| 862308 = —s«OPER.-& SERV MAN -. JUN73- 86230-90009 JAAR85 86230-90010 01 45 05 eee Ne UE ARG RS 8 ainae 
MANE CHANGE = MAYB4 86230-90009 : eee ee ee ee 
| 862350 «CPR SERV ‘MAN -APRTB 86240-90001 ‘sehek saeno-Shone aL Di ‘i bk ee ee ee eee a eviom em a me eter yr 


AM PLIARS 3 S4A- AAAKA 


86230A OPER & SERV MAN -—-—-JUN73._ 86230-90009 = MAR85. 86230-90010 + =—s-—o01.: 45:05 
7 | OMAN CHANGE MAYA 86230-90009 page ee 


11/08/85. ee oe : | | co PAGE 372 11/08/85 
"MODEL 0 LITERATURE =—sH/C_—=—*~C*«*SC PART. ~—sOFICHE” «FICHE PART MP OD OP oe | “MODEL 0 
NUMBER «C:——i“‘(ié‘CTYPE: DATE | NUMBER DATE NUMBER LT VG: ‘NUMBER oC: 
gs oe kick DESCRIPTION kk DESCRIPTION #%* DESCRIPTION *+t DESCRIPTION *** DESCRIPTION feck ES ee a 
ee ee oe rn rae séok saat 
86230A/8 SERV NOTE SET BELOW = —(iti‘éOt;!;!”;!;C*;*; «TIO anes 8690) 
ee - 86230A/B-1/86241A~1 FEB75 WN 86230A/B SER BELOW 1407A00320.MODIFICATION REQUIRED FOR 24108 COMPATIBILITY 86901 
| 862308 «=——s—(i«=«CPER & SERV MAN —sJUN73. 86230~90009 | AARBS 86230-90010 «01 45 05 90) 
fo MANS CHANGE MAYB4& 86230-90009 | aeons 
| 86235A —=—=sOOPER & SERV MAN _—APR7B 86240-90001 _—=«sSEP8S 86240-90002 BL 01 4S 08 86908 
[MANE CHANGE | JULB5 86240-90001 a | uke ee es Oe 
Per poe es aa he eee 86908  ———s«OPER 
“862408 OPER & SERV MAN — APR78 86240-90001 SEP85 86240-90002 8L 01 45 04 | MAN ¢ 
2  MANTCHANGE = «ULB. 86240-90001 oe ee HAN 
862408 «=——=«C*OPER & SERV MAN _—APR78 86240-90001 —«sSEP&S 86240-90002 SL 01 45 04 86904 
7 ~-MANCHANGE = JULBS 86240-90001 86904 
| ge240c  ——=—*«*PER & SERV MAN APR78 86240-90001 —=«-SEP@S 86240-90002 BL 01 45 04 869C 
~ MANCHANGE = JULBS 86240-90001 | | 8690 
| g6241A OPER & SERV MAN =: JUN733 86230-90009 MARS. 86230-90010 01 45 05 | 8690 
a MAN CHANGE MAY84 86230-90009 - | S890€ 
SERV NOTE SET BELOW oct79 86508 
86230A/B~1/86241A~1 FEB75 WN 86241A SER. BELOW 1409A00305. MODIFICATION REQUIRED FOR 84108 COMPATIBILITY 86908 
86241A~2 -AUG76 WO SER. BELOW 1611A,WITH OPT 001.CHNG TO POLARITY OUTPT OF | DETECT IN AG. MOD/DETECT ASSY 869CE 
‘CONT'D : JO IMPR INTERNAL. LEVELING FLATNESS gt 
86242A PRELIM OP/SERV MAN DEC72 86242-90006 «JUNTA 86242-90007" 01 45 03. USE 68252A FICHE 86242-90009 86902 
ore 3 GPER & SERV MAN DEC76 86242-90008 SEPA 86242-9000 8L 01 45 03 86902 
: MAN CHANGE JAN77 86242-90008 B69 
SERV NOTE SET BELOW “OCT79 86908 
 86242A-1 /86250A/6~1 MAR73 WO ALL SER.YIG OSCIL REPL ASSEMBLIES 86908 
86342A-1/86350A-2/ 86906 
 86351A~1/86352A-1 86908 
86242A-2/86250A/8-2 MAR75 WN 86242A SER BELOW 1401A00345. MODIFICATION REQUIRED FOR 84108 COMPATIBILITY : 
| -- B6242A-38 SEP78 WO ALL SER.YTO REPL KIT.SUPER 86242A~1 2691-8699 - 
| 86242c OPER & SERV MAN JUL76 86242-90028 FEB77 86242-90029 BL 01 45 03 | 
| SERV NOTE SET BELOW OCT79 
ieee - B6242C-1C SEP78 WO SER BELOW 1626A. YTO REPL KIT 
| a6242D OPER & SERV MAN “APR78 86245-90001 MAR85 86245-90002 BL 01 45 03 
See MAN CHANGE “JULB4 86245-90001 
86245A OPER & SERV HAN APR7E 86245-90001 MAR8S 86245-90002 8L 01 45 03 
: MAN CHANG JUL84 86245-90001 


- SERV-NOTE SET BELOW 
84245A~1 MAY78 WG SER 1818A g 1857 ACINSTALL OF ‘CLAMP CIRC To PREVENT FREQ LOCK UP. 
86250A -—=—séPRELIM OP/SERV MAN MAR72 86250-90001 | JUN75 86250-900N2* 01 45 8 USE 86250A FICHE 86242-90009 


OPER & SERV MAN DEC76 86242-90008 SEP63 86242-90009 8L 01 45 0 
MAN CHANGE — ~ JAN77 86242-90008 


| 86250A-001. PRELIM OP/SERV MAN MAR72 86250-90001 ~JUN?S 86250-90002+ 1 45 G2 USE FICHE 86250A FICHE 86242-90009 
yee ees 7 MAN SUPP APR74 86250-90013 SEP74 86250-90022" = 1 45 01 USE 86250A FICHE peeks aU? 


11/08/85 boas Hee ‘a | PAGE 373 91/08/85 nS tae 
~~ MODEL ~ LITERATURE - H/C We PART -. FICHE — FICHE PART MP D P reg es oe eee “MODEL 0° 
- NUMBER : TYPE DATE. BER. DATE UMBER LT VG “NUMBER C 
a es aftot Soe ety yee . kik DESCRIPTION alalal DESCRIPTION ake DESCRIPTION kee DESCRIPTION *** DESCRIPTION tek oie mee . 
86250A/B. SERV NOTE SET BELO oct79 vos a, 8691-8699. 86998 
reg BeL42Ar1 /BE2S0A/B=1 MART3 wo ALL SER. VIG OSCIL REPL ASSEMBLIES kee REPL BY 86250A/8-38 Pees Gann Beate 86996: 
ae —86342A-1/86350A-2/ | .. $e REPL BY 86250A/B8-38..... de Ce ie ee es BOOS 
-- B6351A71/8E352A~-1— vo tee REPL BY 86250A/B-38 02 sae Gucmers cs Kacanla ee aos See 
ee —86242A-2/86250A/8-2 MAR7S. WN. -262504/6 SER BELOW 4431000480. MODIF? ‘CATION. REQUIRED FOR 84108 COMPATIBILITY. Peta) Cae BOS1A. OPER. 
c  meSDAT E38 ow _FEB?9. wo SER 1238A & BELOW.YTO REPL KIT,HP P/N. 86250-60040 &: 86250-60055. ‘SER 1246A a ABOVE. ae a Leen eee, |, ae 
~ CONT'D ee ote YTO REPL KIT,HP P/N 86250-60041 & 86250-60071. . Saou eee eee ec ee ene 
Paneee te 862508-3A YE hiae “SEP78. wo ‘SER 246A & UP/SER. BELOW 1238A. REC RES#* REPL BY 86250A/8-38 ee ae ees B691A-H01 | : wane 
862508 --° ‘PRELIM 08, . SERV. MAN MAR?2. 86250-90001 oe: JUNTS 86250-90002* 01 45 02 USE R425NR FreHE RAD4D-ONNNO Done 


11/08/85 
MODEL 
NOMEER 


- 86250A/8 


| 862508 — 


- 862508-001- 
| e6250c 


| ge2son 


| 862544 


‘86260A 


| 862608 


- 86260C 


| 86290a 


86290A-004 


| 86290A-005 


41/08/85 
MODEL 
~ NUMBER - 


86290A~005 
862908 


eB 


| ok ee PAGE 373 
~ LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M POD OP. 7 
TYPE DATE NUMBER DATE. NUMBER LTV 6G 
| | ik DESCRIPTION dik DESCRIPTION tte DESCRIPTION DESCRIPTION kick DESCRIPTION tte 
-SERV.NOTE SET BELOW OcT79 - | 
86242A-1/86250A/B-1 MAR73 WO ALL SER. ¥I6 OSCIL ‘REPL ASSEMBLIES te REPL BY 86250A/8-38 0279 
86342A-1/86350A~2/ | kkk REPL BY 86250A/B-38 0279 
86351A-1/86352A-1 “eke REPL BY 86250A/B-38: 0279 
86242A-2/86250A/B-2 MAR7S WN 86250A/B SER BELOW 14071820480. MODIFECATION REQUIRED FOR 84108 COMPATIBILITY 3 
86250A/B-3B FEB79 WO SER 1238A & BELOW.Y70 REPL KIT,HP P/N 86250-60040 & 86250-60055. SER 1246A & ABOVE. 
CONT'D YTO REPL KIT,HP P/N 86250-60041 & 86250-60071 
 862508~3A : SEP78 WO SER 1246A & UP/SER.BELOW 1238A.REC REX** REPL BY 86250A/8-38 0279: 
PRELIM OF's'SERV MAN MAR72 86250-90001. - JUN7S 86250-90002* 01 45 02 USE 86250B FICHE 86242-90009 | 
OPER & SERV MAN «DEC 76: 86242-90008 SEP83 86242-9000F 8L 01 45 03 
MAN CHANGE JAN7? 86242-90008 J i 
"MAN. SUPP JUL?S 86250-90033 - SEP75 86250-90034 8L 01 45 01 USE 862508 FICHE 86242-90009 
- PRELIM OP/SERV | MAN MAR72 86250-90001 JUN75 86250-90002" 01 45 02 USE FICHE 862508 FICHE 86242-90009 
MAN SUPP. APR74 86250-90013 SEP74 86250-90022" 01 45 01 USE 862508 FICHE 86242-90009 
OPER & SERV MAN JUL76 86242-90028 FBT? 86242-90029 ‘BL 01.45 03 
SERV NOTE SET BELOW ide CT79 
- B6250C~1A - SEP?8 WO SER BELOW 46274. YTO REPL KIT (86250-60042) 
OPER & SERV MAN APR78. 86245-90001 ‘MARBS 86245-90002 BL Ot 45 03 
MAN. CHANGE JUL84 86245-90001 | 
SERV OTE: SET BELOW._—sj cT79 
86250D-1A SEP78 WO SER BELOW 17094.¥T0 REPL KIT (86250-60043). | 
OPER & SERV MAN _—srdDEC82._- 86251-90001. => J UL85 86251-90002 BL 01 45 04. 
MAN. CHANGE JUNBS 86251-90001 ee ae jee 
OPER & SERV MAN —s AUG75 86260-90012 AUG8S 86260-90013. BL 01 45 03 
“MAN CHANGE OCT84 86260-90012 
SERV NOTE SET BELOW  ocT79 3 
~ B6260A-1, FEB75 WN SER BELOW 1339400390. MOD REQ FOR 84108. COMPATABILITY 
OPER & SERV MAN AUG7S 86260-90012 AUG8S 86260-90013 BL on 45 03 
~ MAN CHANGE OCT84 86260-90012 
MAN SUPPL DEC8O 86260-90064 | | 
OPER & SERV MAN AUG75 86260-90012 ‘unas 86260-90013 8L 01 45 03 
MAN CHANGE -OCTBS4 86260-90012 ~ Cee ener eee 
MAN SUPPL JANB4 86260-90089 = : : 
OPER & SERV MAN _—APR76 86290~90005 APR8S 86290-90006 BL 01 45 05 
MAN CHANGE MARB4 86290-90005 
SERV NOTE SET BELOW PREZ. 
B6290A“1A MAR77 WO SER BELOW 1ASOR COUPL JMO REPL KIT 
86290h-5/862908-3/ TANB2 WN ALL SER FREG ADJUSTMENT | 7 - 
86290A~6/B62908-4/ DEC81 KO 862904: SER 2107A & sELow; 862908: SER 2109 L0W;86290C:SER 2101A & BELOW,ALC OVERS 
once , Et rs | 
OPER & SERV MAN _—APR76. 86290-90005 FEB77 86290-90006 8L 01.45 05 
“MAN CHANGE AUG76 86290-90005 7 ow 
OPER & SERV MAN APR76_ 86290-90005 FEB77 86290-90006 8L 01 45 05 © 


0. 


OPER & SERV MAN. 
OPER & SERV MAN 


~ LITERATURE 
TYPE 


MAN CHANGE 


MAN CHANGE . 


H/C. PART 
NUMBER 


FICHE FICHE PART PDP 
DATE 


FEB?7 86290-90006 8L 01 45 05 


~ APRBS 86290-90076 BL 01 45 04 


APR82. : | 
JUN79 WO SER 1852A & BELOW. 10KHZ AMPLITUDE MODULATION, ON RF OUTPUT. 


JUN7?: 86290-90035" 8L 01 45 05 USE 862908/¢ FICHE 86290-90076 


"PAGE 374 


T “NUMBER L°>T VG. | 
*ek DESCRIPTION *%* DESCRIPTION *%* DESCRIPTION *e* DESCRIPTION wivk DESCRIPTION tk 
AUG76 86290-90005 | 
MAR77 86290-90028 
JULB4 86290-90074 
 OCTBA 86290-90074 
SERV NOTE SET BELOW 
oo $62908-1 

 B62POA~5 /862908-3/ -JANB2 WN ALL SER FREG ADJUSTMENT 


» Meaiehceseesaenty, -DECBT WO as290n: 2SER 21070 & BELOW; 862508: SER 21094 ‘ ‘BELOW; 862900: SER 21010 t | BELOH- ALC covers | | 86958. 


| 11708785 
MODEL 
NUMBER 
| 8691-8699 
B691A 
~ 8691A-HO1 
‘BOSTA-HO2 
36918 


| 86928 


: “B692A-HO2 
36928 | 
-assec 

86934 


8693A-E09 


8693A-HO1 


| B693A-HO2 


8693B 


8694A_ 


| 8694a-E09 
| 8694a-H01 


8694A-HO2 


11/08/85 
MODEL 


_ NUMBER | 


4 86948 
| 8695, 


a 8695A-E09 


C 


7] 


OPER & 


MAN CHI 


OPER & 
MAN CHI 


OPER & 


—B692A-HO1 


MAN CH 


OPER & 
MAN CHA 


OPER & 
MAN CHA 


OPER & 
‘MAN CHI 


OPER & 


: MAN CHe 


‘OPER & 
MAN CHP 
OPER & 


MAN CHI 


OPER & 


MAN CHA 


- OPER NC 


Cc 


CPER & 
MAN CHA 


OPER & 


MAN. CHA 


OPER & 
MAN CH 


OPER & 
MAN CH 


OPER NC 


OPER & 
MAN CHi 


OPER & 
‘MAN CH/ 


Lt 


OPER & 


MAN CHA 


OPER & 
‘MAN CHA 


OPER NO 
ae 


“MAN CHA 


11/08/85 ee i aye woe a, fo . PAGE 374 41/08/85 


0 LITERATURE H/C H/C PART FICHE FICHE PART M P- DP ) oO Lit 
- NUMBER Con TYPE DATE —_—s NUMBER DATE NUMBER LT VG NUMBER =sC ee 
ate . _ whe DESCRIPTION #** DESCRIPTION ##x DESCRIPTION + kik DESCRIPTION + hick DESCRIPTION tok fe 
86290A-005 MAN CHANGE © | AUG76 86290-90005 FEB77 86290-90006 BL.01 45 05 | | sion ee 
862908 -—=S—=SOPER. & SERV MAN _—MAR77._ 86290-90028 —_-JUN79 86290-90035" 8L 01 45 05 USE 862908/¢ FICHE 86290-90076 | mp MANE CHAN 
nc it ‘oo >. OPER & SERV MAN JUL84 86290-90074 © APR85 86290-90076 8L 01 45 04 : tig 
MAN CHANGE OCT84 86290-90074 | “1 8695A OPER & SI 
SERV NOTE SET BELOW ~ APRB2 ONIN CHANT 
~ 862908-1. JUN79 WO SER 1852A & BELOW. 10KHZ AMPLITUDE MODULATION ON RF OUTPUT. ce ia | 
Bez9oA5/B62m08-5/ JAN82 WN ALL SER FREG ADJUSTMENT = 8695A~E09 ss OPER NOTI 
-86290A-6/862908-4/ DECB1 WO 86290A:SER 2107A t BELOW; 862908: SER 21094 t BELOW; 86290C: SER 21018 & BELOW,ALC OVERS = j | 96958 OPER & SI 
 86390C-3 © REC MOD a _ MAN: CHAN( 
86290C «ss MAN SUPP. MART? 86290-90062 0cTs1 86290-90068. BL 01 45 01 | 86964 OPER & SI 
ae OPER & SERV MAN JUL84 86290-90074 ——«APR8S 86290-90076. 8L 01 45 04 ; | MAN: CHAN( 
MAN: CHANGE - OCTB&A 86290-90074 i a oes 
MAN SUPPL _ AUGSA 86290-90083 ie - B696A~E09 «OPER NOTI 
‘SERV NOTE. SET BELOW APR82 _ 3 | -s 
86290A~5/86290B-3/ ‘2NS2 WN ALL SER FREE ADJUSTMENT | | 8697A OPER & SI 
B6290Ca2 2 ee 3 es MAN. CHAN 
86290A~6/86290B=4/ BEL81 WO S86290A:SER 2107A & BELOW; 862908: SER 2109 & | BELOW; 862900: SER 2101A & | BELOW, ALC OVERS ; ee 
- 86390C-3 rE Se REC MOD ES B697A~E09 ——ss«OPPER-NOTI 
-B632A | OPER NOTE ~ -OCT70 08632-90003 SUN7S 08632-90004 01 45 02 86988  .-—s«“iéOPER BSI 
MANE CHANGE WARTS 08632-90003 - oc, fe MAN CHAN( 
: 7 | oe | 3 OVERALL § 
| 863204 - “SERV NOTE SET BELOW 7 OcT79 re ee Tas 
a - 86320A~1/86330A~1 “SEP71 WO SER BELOW 1125A-MOD TO INCR DYNAMIC RANGE OF PUR LEVEL CONTROL FOR 86320A 86998 GPER & Sf 
86330A°5/86331A-3/ JANZA WO SER BELOW 1329A.MOD TO REDUCE RESI AM ? MAN: CHANG 
 -86320A-2. SERV. NOTE 
86320A-3. OCT75 WO ALL SER. IMPROVED AMPLIFIER KIT a eee ee 
: (86320A~4. (t= OCT ZS WO ALL SERJIMPR FREQ CONVERTER KIT 870A OPER NOT! 
863208 «=——s«COPER’. & SERY MAN SEP75 86320-90006 = SEPBO 86320-90007 &L 01 45 02 | OPER & SI 
MAN CHANGE = ———- JUN78 86320-90006 © ne Rs ee ee ee ee 
Ne ee a eee mt eg Fe a on _ : 8700. =——s—=its«SS ER NOTE 
8633A OPER NOTE - JAN74 08633-90004 — APR74 08633-90005" 01 45 01 USE 86330A FICHE 86330-90008 ee -o, BessA~4 
863300 OPER & SERV MAN NOV73 86330-90007 APR74 86330-90008 01 45-03 8700A~2A- 
, MANE CHANGE. MAR74 86330-90007 Loree 
SERV NOTE SET BELOW OcT79 87008. si(‘<ité‘é«C PUR: ST 
86320A-1/86330A-1  SEP71 WO SER BELOW 1125A.MOD TO INCR DYNAMIC RANGE OF PWR LEVEL CONTROL FOR 863204 MAN CHANC 
> B6330A-2. - SEP717 WO SER BELOW 1109A00221.MOD TO REDUCE RESIDUAL FM OVERALL | 
- 86330A-3/86331A-1 | NOV71 WO SER BELOW 1125A.FM BOARD REPL TO ELIM SPUR AM CAUSED BY ALC OSCILLATIONS - ane ae ee 
86330A~4/86331A-2/ MAR73 WO 86350A/86331A SER BELOW 1142A.MOD TO 86330A & 86331A FOR COMPATIBILITY WITH 870A | 8701A : OPER & s 
: | MAN CHAN 
86330A-5/86331A-3/ JAN74 WO SER BELOW 1329A-MOD TO RED RESI AM ~~ OVERALL | 
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WO SER BELOW 1536A."REDUCE PEAK POWER" LAMP DRIVE MODIFICATION ~~ BBTA 
WO SER BELOW 1511U."REDUCE PEAK PWR" LAMP DRIVE MODIFICATION. . | Sr 
WO SER BELOW 1320U-00115.INPT CROWBAR REL. IMPR & REC A12 REPLACEMENT 8821)! 
WO SER BELOW 1526A.""REDUCE PEAK PWR” LAMP DRIVE MODIFICATION ; 
WO SER BELOW 1532U."REDUCE PEAK PWR" LAMP DRIVE MODIFICATION 
WO NEW TRBLSHTG PROC FOR INSTR CGVERED BY 08640-90017 & 08640-90073 OPER & SER MAN 
WO ALL SER.CORRECTING EXCESSIVE RESID FM WHEN LOCKED IN EXPAND X10 ‘MODE: | 885A 
WO ALL SER.REC REPL LINE FUSE FOR 220/240V OPER ; 
WN ALL SER. TEST PROS FOR MODULATION PERF TESTS & ADJUSTMENTS. 
WO SER 2222A & BELOW & ALL U PREFIX.FM AMPLF REL IPR | 
WO ALL SER.REC. REPL.LIME FUSE FOR 220/240V OPER. | 88642 
WO SAFETY.ALL SER OPT 323.ELIM OF TERMINAL BD SHORT HAZARD: 
WO SER 1827A & SELOW OPT 004.REC MOD TO IMPROVE AM PH,,sc SHIFT 
WN ALL. SER.TEST PROC FOR ALTERNATE MODULATION PERF TESTS & ADJUSTMENTS. 
WN SER 2229A & BELOW & ALL U PREFIX.FM AMPLF REL IMPR 
08640-90108 JUL79 08440-90110. 8L 01 10 07 FOR SER PFX 1607A/U & BELOW 
68640-90108 ; : 
08640-90108 : : a: 7 
08640-90111 = APR78 08640-90113* 8L 01 710 07 USE 86408 FICHE 08640-90187 
08640-90186 -AUGB8O 08640-90187*% 81. 01 10 06 USE 86408 FICHE 08640-90199 | 
08640-90197 MAR85 68640-90199 8L 01 10 08 , 
08640-90197 
08640-90197 — 
08640-90073 SEP77 08640-90075 8L 01.10 O7 FOR SER PFX 1607A/U & BELOW es 
08640~90073 _ a pea ‘ 88688 
08640-90186 ~ AUGBO 08640-90187* 8L 01 10 06 USE 86408-001 FICHE 08640-90199 
08640-90197 MAR85 08640-90199 &L 01°10 08 wes perbleeg 6 OF 
08640-90197 7 
08640-90197 ¢ ; 
08640-92035 JUL79 08640-90053 8L 01 10 02. FOR SER PFX 1607A/U & BELOW 
08640-90035 a ; : 2 Ae 
08640-90035 ore: ure ‘5 cones ee 
08640-90186 AUG80 08640-90187* 81 07 10 06 USE 8640B-002 FICHE 08640-90199. 
08640-90197 MAR85 08840-90199 &8L 01 10 08 A pe ig 
08640-90197 Pe es 
08640-90197 — Nee pay 
pent onoee JAN78 08640-90069 8&L 01.10 O2 FOR SER PFX 1607A/U & BELOW 
08640-90786. AUG8D 08640-90187* 8L 01.10 06 USE 864068-003 FICHE 08640-90199 
08640-90197 MAR85 08649-90199 8. 071 10 08° <r as ieee 
OB6A0"90197 oe ge 
08640~90197 : | | , 
08640-90070 — JAN78 08640-90071 © 8L 01.40. 91 
08640-90070: Bats 20 dake a | 

eg i ee ee te Bei -. PAGE 379.» 

M/C PART: -FTCHF -FTCK? PADDY ™ DPD ho We be : 


0G AMP BD OSC 


OLUTION BNDWIDTH 
| SPECTRM ANALYZE 


PAGE 364 


SCRIPTION *** 


VERTER 


FAK OF ELAPSED 


EC ANALY. 


MP ASSY TO MAKE 


JREMENTS — 


PAGE 365 ee 


roy att oo. .t tee oe 


|. 86408-003 


| 49708785 
MODEL 


ren w@ VENT MA 


MAN CHANGE 
MAN CHANGE UK 


MAN: SUPP 

MAN. CHANGE | 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN. 

MAN CHANGE | 

MAN CHANGE UK 


SUPP - OPT 004 MAN 
MAN CHANGE 


86408-003/4 ~ 


11/08/85 ae 
MODEL 0 ~~. LITERATURE 
NUMBER = C. TYPE: ~ 


~ OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE 
OPER & SERV MAN 
- MAN-CHANGE 
MAN CHANGE UK 


86408-004 


8640M —si(t*étPUERR SERV MAN 


MAN CHANGE 
SERV. NOTE SET BELOW 
8640M-1-S 


(86424 = «OPER: & SERV MAN 
| 8642A/8 


8642A~1/86428-1 
8642A-2/86428-2 


86428 | OPER & SERV MAN 


‘8653 =—-—sSERV NOTE SET BELOW 


7 8658-1 
BOS1A OPER & SERV MAN 


86544 OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 
OVERALL SCHEM 
OPER & SiERV MAN 
MAN. CHANGE Ca 
. . SERV NCTE SET BELOW 

-8654A-1 
8654A~2 

- BE545=3 

- B654A-4 


86548 PRELIM OP & SERV KN 
Lees, OPER & SERV MAN . 
MAN CHANGE | 
SERV NOTE SET BELOW 
8654861 


86554 —«—~s«OPER: & -SERV MAN | 


MAN CHANGE 


| 8656A.-—. ~s OPER & SERV MAN | 


MAN CHANGE 
MAN CHANGE-OPER MAN 
SEKY NOTE SET BELOW. 
B656A~1A 
8656A-2 
— B656A-3 
— B656A-4 
— B565A-5 
 8656a-6 
 B656A=7. 


ODEL  -0-—SL: ERATURE 
MMBER CSTR, 


VErou VOOR FUE: 


DEC84 08640-90197 


FAKRCI UOuUSsueryUixy7y Ou Ul ju US 


AUG81 08640-90197 


MAY75 03640-90068 
OCT77 08640-90068 
APR78 08640-90186 
SEP8O0 08640-90197 
DECB4 08640-90197 | 
AUG81 08640-90197 


JUL75 08646-90070 
—OCT?7 08640-90070: 


JUL75 


MAR76. 
JUL77 
- NOVBA 

AUG81 


DEC76 


mava0 
‘JUL78 


JANSS. 
SERV NOTE SET BELOW 


NOVB4 


JANS5 


a 


JUL71 


OcT73 
JUN77 


OcT73 
_ MAR77 


OcTs3 


JUN73 
DEC73 
MAR74 
MARS 


JUL75 
MAR77 
JANB4 


DEC80 
MAR?6 


JUN83 


‘MAY81 


JUNB4 
JUN84 


 JUL83 
~JANB1 
~JAN81 


FEB84 
FEBS1 


- FEBBI 
FERRI 


WC 
DATE. 


‘SAN7S 08640-90069 &L 07: 10 02 FOR SER PFX 1607A/U & BELOW 


- AUGBO 08640-90187 8L 01 10 06 USE 86408-003 FICHE 08640-90199 
MARES 08649-90199" SL mM 10 08 


-JAN7B saudi 8L 01 10 01 


H/C PART FICHE 
NUMBER DATE 


FICK: PART M POD P wo 


NUMBER ot TV | ie 
tek DESCRIPTION **% DESCRIPTION tee DESCRIPTION the DESCRIPTION iek DESCRIPTION thick 


08640-90073 
08640-90673 
08540-90140 


_SEP?? 08640-90075 8L 01 10 07 FOR SER PFX 1607 & BELOW 
MARES 08640-90142 BL. 01 10 07 INCLUDING OPTIONS. 091 & 003. 


08640-90140. 


08640-90140 


08641-90008 
08641-90008 


ANTS 
WO SAFETY. SER “18208 % BELOW. ELIM OF BARRIER BLOCK SHORT HAZARD | 
08642-90012 AUG85 08642-90109 BL. o 10 18. 


-— AueaD 8641-90010 BL 01 1005 


APRS 
SUPERSEDED BY 8642A-2/86425-2 


WN MODULER REMOVAL & INST FOR MODULES IN [CASTINGS (6, A7AD/AIT/A12/AT3/ATS, ATG, 419) 


08642-90012 “ AUs8S 08642-90109 —&L 01.10 18 


MAY78” 
FIELD ADJUSTHENTS 
98651-99000 SEP84 08651-99050. &L. 01 33 01. 


08654-90007 JUL77 08654-90008 aL 01 04 03 FOR SERIAL PFXES 1530A & BELOW 
08654-90007 | | 
08654-90004 | : 
08654-90028 DEC83 08654-90029 BL 01 10-03 FOR SERIAL PFXES 15404 & ABOVE. 
08654-90028 | ae | . | Te 


WN SER BELOW 1305A. OUTPT ATTEN REPLACMNT 
WO SER BELOW 1327A.ELIM OF FINE TUNE CONTROL CREEP 
WN SER BELOW 7401A.IMPR OF INTERNAL MOD SETTABILITY 
WO SER BELOW 1450A.METER SUPPORT BRACKET 


08654-90012 NOV7S 08654-90013* BL 01 04 03 USE 86548 FICHE 08654-90026 : 
08654-90025  MARS4 08654-90026 81011004 
08654-90025 7 
ARB a 
WN ALL SER. IMPR PERF TESTS & ADJ USING THE 89018. 


08655-90001 DEC83 08655-90003. 8L 011003 

08655-90001 | , - - ee | 
08656-90107 SEP84 08656-90109 8L 01 10 07 INCLUDES OPERATING MANUAL 
08656-90107 ee cig! oe pales 
08656~90108 | 


JULS4 . 
WN ALL SER.INSTRUCT FOR INSTALL HI STABILITY TIME BASE COPT 001) : 


WA SER 2022A & BELOW.IMPR INT. RF SHIELDING — 


WA SER 2026A & BELOW. IMPR KEYBD RESP 

WA SER 2035A00535 & BELOW.MOD TO CORRECT 5. MHZ TIME BASE OUTPUT 
WO SER 2027A & BELOW.JHPR VOLTAGE TUNED FILTER (VTF) HI. END OPER. 
WO SER 2032A © BELOW. IMPR WF OSC LOCK WITH EXT AM 

WO SER 2022A & BELOW. MOD TO ELIM 500.5 MHZ SPURS 


H/C PART FICHE FICHE PART M Po DOP 
"NUMBER s=DATE.-—sC=<CWMUMBER OLCOTT OV OG 


| Ne 379 


PAGE 380 


11/08/8 


_ MODEL 


- B901A-C 
‘| g901a-0 


|} g90ta-0 


8901A~0 


8901A-0 


89018 


‘8902A 


-B903A 


| 11/08/8: 
~ MODEL 
> NUMBE 


8656A_ 


REMENTS 


| 41708785 
MODEL 


PAGE 365 | 


OPER & SERV MAN 


“MAY81 08656-90107 _SEPBA 08656-90109 S8L 01 10 07 INCLUDES OPERATING MANUAL 


MAN CHANGE JUN84 08656-90107 . . ‘ 
MAN CHANGE-OPER MAN JUNS84. 08656-90108 af 
SER¥ NOTE SET BELOW . JULB4 
~ B656A-1A -JUL83 WN ALL SER. INSTRUCT. FOR INSTALL HI STABILITY TIME BASE CopT 001) 

-— 8656A=2 . - JAN81 WA SER 2022A & BELOW. IMPR INT RF SHIELDING 
8656A-3 JAN81 WA SER 2026A & BELOW. IMPR KEYBD RESP j 
8656A-4 . FEB81. WA SER 2035A00535 & BELOW.MOD TO CORRECT 5.MHZ TIME BASE OUTPUT 

- 8565A-5 _ FEBS1 WO SER 2027A & BELOW.IMPR VOLTAGE TUNED FILTER (VTF) HI END OPER 
8656Aa-6 _ FEBS1 WO SER 203Z2A & BELOW. IMPR HF OSC LOCK WITH EXT AM. 


8656A-7 - FEB87 WO SER 2022A & BELOW.MOD TO ELIM 500.5 MHZ SPURS 


RAPT | 


| 89018 


| 89020 


--B903A 


a pee 7 So PAGE 380 11/08/85 
0 LITERATURE H/C. H/C PART FICHE FICHE PART M POD OP | a DEL 
ote Tce _ NUMBER Ci. TYPE —=—=S*AT NUMBER. -sdDATE'-—*=*NUMBERR «SCs SOVCOG NUMBER 
RIPTION sick ee ws oe kek DESCRIPTION tie DESCRIPTION w+ DESCRIPTION #e% DESCRIPTION #x# DESCRIPTION tick 
3 8656A B656A-8A -=Sss—<“‘é« NOB: WO SER ZIO7A & BELOW.PROC FOR REPL FRAME-CASTING BOSSES - S903A 
|  B656Ae9. ss JUL WO SER 21240 & BELOW. FAN REPL PROC. | 
- 8656A-10A -- SEPB1 WA SER 2124A & BELOW.MOD TO CORRECT FOR SPURIOUS SIDEBANDS 60-110 MHZ VCO. < 
»8656A-11.———s——S—SsSCAUG BWA SER 2771A & BELOW.IMPR AUTO FM CALIBRATION | 
8656A-12 —-AUGB1 WA SER 21174 & GELOW.MOD TO REDUCE 5.6 KHZ SPUR OFFSET FM OUTPUT. FREQ OF 99, 9993 iS 
CONT'D oo 8 899.9993 MHZ me 
: 8656A-13, ~ AUGB1 WA SER 2171A & BELOW.MOD TO REDUCE 140 MHZ SPUR WITH AN OUTPUT FREQ OF 80 MHZ 
Y BO56A-14 a AUGS1 WA SER 2ntta & BELOW.MOD TO REDUCE SPURS 17, 37, & 42MHZ OFFSET FM OUTPUT FREQ OF .1 To. 
See 8656A~15A - SAN82 WA SER 2127A & BELOW.MOD TO IMPR +24 VDC FUSE, ATOF1 FAILURE RATE. , 8903A-00 
SPEC AMP ACC 8656-16 OCT83 WO SER 2171A & SELOW.REC OUTPUT ASSY REPL 
ay 8656A-17 FEB83 WO SER 2136A & BELOW.MOD TO IMPR FILTR OF -15 VDC SUPLY VOLTAG TO HETERODYNE SECTION | : 
8656A-18 FEGS3 WO SER 2228A & BELOW.MOD TO IMPR 50 MHZ REF OSCILL TO IMPR PERF Ae i 
~ 5656A-19 FEB83 WO SER 2232A & BELOW. IMPR FREQ MODULN ADJ 8905A 
8656A~20 FEB83 WO SER 2225A & BELOW.IMPR SPECTRAL PURITY OF MODULATION OUTPUT : 
B656A~21 FEBBA WO SER 2341A & BELOW.INPR ATTEN GROMMENT ae 
86568 —=—S—S—=«*PER & SERV MAN —-JUL84 08656-90127 DEces 08656-90148 8L 0110 09 - Pace . = | 
ee MAN. CHANGE OCT84 G8656-90127 3 - 7 aes | cee 
| MAN CHANGE -OCT84 08656-90128 | | : res : + | 895A 
86608 ==s—(<“‘(ats«CPER B SERV MAN = OCT76 08660-90057 SUL78& 08660-90068* 8L 01 10 05 USE 8660A FICHE 08660-90082 
| i SERV MAN WEC77 08660-90070 JANTS 98660-90071 8L 01 10 02 ee : 
SERV TRAINING MAN  JUL77 08660-90072 AUG77 08660-90073 8L 01.10 01. pee 
OPER & SERV MAN JANB3 08660-90080  § SEPE5 08660-90082. 8L 01 10 05 
MAN CHANGE JUL8S 08660-90080 | | B950A 
SERV NOTE SET BELOW | JULS3 | 
- 8660A=1 SEP71 WN ALL SER. INSTALLATION OF OPTION 099. 
 8660A~2A -AUG72 WO SER BELOW 1219A.HIGH FREQ ADJ IMPR 
—-86S0A-3 - DEC71 WA SER BELOW 1147A00131.PWR SUPPLY IMPR 
8660A-4 JAN72 WO SER BELOW 1201A00171.NOISE RED IN REF SECTION 
8660A-5C JAN75 WA SER BELOW 1445A00690.REF LEVEL OUTPUT LEVELS INCREASED 
8660A-6 » JUN72 WO SER BELOW 1219A00230.INCR PWR SUPPLY ADJ RANGE | 89508 
8660A-7A OCT?3 WO SER BELOW 1246A.MOD TO iMPR HF SEC ADJ RANGE ie 
8660A-8 JUN72 WA SER BELOW 1219A00240.NEH FAN INSTAL 
- B660A-9 AUG72 WO SER BELOW 1219A00260.INCR REF SECTION NOISE FILTER 
- 8660A=10 | DEC72 WO SER BELOW 1239A.IMPR 100 KHZ FILTR 
~ B660A-11 | JAN73 WN SER BELOW 1242A.WINCHESTER CONN IMPR 
-B660A~12 FEB73 WA SER BELOW 1241A.50 MHZ OSC SUPPRESS 
- 8660A-13A APR73 SER BELOW 1246A00350.500 MHZ AMP HEATSINK | 
8660A-14 | APR73 ALL SER." THE INDIRECT GENERATION” SER VIDEO TAPE SUPPLEMENT 
8660A-15 NOV73 WO SER BELOW 1317A.IMPR I/0 CONN BRACKET 8951A 
8660A~16C AUG77 WN ALL SER.INTNL CRYSTAL OSCILLATOR INST — 
B660A-17. OCT73 WO SER BELOW 1339A.N3 OSCIL ADJ IMPR 
8660A-18 DEC73 WO SER BELOW 1330A.L.F.SEC TRANS REPL | | 
- B660A-19A APR79 WN ALL SER.PREFD POWER TRANSFORMER REPL.RATION es 
—. 8660A-20 FEB74 WO SER BELOW 1343A.REC REPL FOR A7 POWER LINE MODULE ae aie 
 §660A-218 DEC75 WO SER BELOW 1519A00760.IMPR 100 MHZ REF FILTERING 89528 
8660A-22C AUG?5 WO SER BELOW 1445A00691.REC CHANGES ON POWER SUPPLY FUSES ae 
- 8660A-23A JUN7?5 WO SER BELOW 1519A00775.IMPR MAINFRM PWR RELAYS. 5 Lees 
8660A-24 SEP74 WO SER BELOW 1145A00691.DIG I.C.REPL _A9S3A=10 
8660-25 ~-DEC74 WN ALL SER.MAINFRM CALIB QUICK CHECK | ee 
— B660A-26 | ~ MAY7S NO SER BELOW 1504A00760.2.5 KHz SPURIOUS SIGNAL a 8954 
. B660A~27 ~ OCT75 WO SER BELOW 1539A00850.IMPR PWR SUP R or | 
INET PARTS | ~DEC?S WO SER BELOW 1620A00911.INCR SUPPLY CURRENT & INCR RATING OF AAZRIT 


PAGE 366 | 


RIPTION tik 


11/08/85 
MODEL” 
(NUMBER 


— 8660A-28 


LYTERATURE. 
TYPE 


HIG! 
DATE 


“WC PART 
‘NUMBER - 


pe a or ees PAGE 381 
FICHE FICHE PART ” P DP 
‘DATE 


fe NUMBER LTV 6G. : vee : 
tee ‘DESCRIPTION #hk DESCRIPTION ##* DESCRIPTION kk DESCRIPTION iki + DESCRIPTION ciel 


| 1708/85 
NUMBER 


B660A~19A _APR79 WN ALL SER.PREFD POWER TRANSFORMER REPL.RATION : Pa 
8660A~20 FEB74 WO SER BELOW 1343A.REC REPL FOR A7 POWER LINE MODULE ns 
~~ 8660A-216 DEC75 WO SER BELOW 1519A00760.IMPR 100 MHZ REF FILTERING ~~ B98E8 
~ B660A~22C AUG?75 WO SER BELOW 1445A00691.REC CHANGES ON POWER SUPPLY FUSES | Leet 
 B660A-23A - ~ JUN75 WO SER BELOW 1519A00775.IMPR MAINFRM PWR RELAYS - 1 
8660A~24 SEP74 WO SER BELOW 1745A00691.DIG I.C.REPL  Q9SSA=100 
8660A-25 ~ DEC74& WN ALL SER MAINFRM CALIB QUICK CHECK: . ee : 
8660A-26 - MAY75 NO SER BELOW 1504A00760.2.5 KHZ SPURIOUS SIGNAL | 8954A 
; 8660A-27 OCT75 WO SER BELOW 1539A00850.IMPR PWR SUP. REL eae eae 
NET PARTS ~ 8660A-28 | - DECZS WO SER BELOW 1620A00911.INCR SUPPLY CURRENT & INCR RATING OF F NOAZRII 


_VEULO WU SER BELVUE TOQSUA.L a Fe SEU JRANS REPL 


PAGE 366 


41/08/85 a erie ee aed : radars a ‘PAGE 381. oF 9.708785 
: | MODEL O LITERATURE. H/C H/C PART FICHE FICHE PART M PDP | ae 1 MODEL 
oa es NUMBER so. "TYPE sDATE) = =—COCONUMBER..——s—DATE NUMBER LL T VG “|” NUMBER 
IPTION irk 2 aes : tee DESCRIPTION #ex DESCRIPTION ket DESCRIPTION 4x DESCRIPTION ie DESCRIPTION wht oe 
T PARTS 8660A. ss DA~29 — OCT78 WN ALL SER-PROG INTERFACE VERIF PROG. a 1 | 8956 
ae | oo B660A$30 JUL79 WN ALL SER.LIST OF A3A1 & AZAZ2 REMOTE PROGRAMMING INTERFACE ASSYS. cee Sane : ere 
005/-90011 get 8660A-31-S_— APRBS WA SAFETY:SER 2121A01964 & BELOW.MOD TO PREV POSS SHOCK HAZ ee : 2 
“86608 OPER & SERV MAN  MAY7& 08660-90049  JANBS 08660-90051 8L 01° 04 07 SEE TITLE PAGE FOR ust OF OPTIONS oe | 896A 
ee pe “ MAN: CHANGE , ~ MAY7S 08660-90049... | . Paes my 
- SERV MAN... _... DEC77 08660-90070. ss JAN78 08660-90071 8L 01 10 02°. 2: . ee 
SERV. TRAINING MAN. JUL?? 08660-90072 Nery 08660-90073 8L. 01 10 01 © 41 8970A. 
- SERV NOTE SET BELOW JUL es 
608-1. OCT72 WA SER BELOW 1242A00180.m0D TO IMPR +4V FILTERING 
8660B-2 — OCT72 WA SER BELOW 1228A.INCR D/A RAMP OUTPUT FOR OPER WITH EXT SCAN OF 85520/8 
86608-3 NOV72 WO SCR BELOW 1240A. IMPR +4V,-10V & +20V FILTERING 
866084 DEC72 WO SER BELOW 1240A.IMPR 100 KHZ FILTER 
| | 86608-5 JAN73 WO SER BELOW 1240A00180.MOD TO CORRECT INTERMITTENT READ-OUT. 
oe ee 86608<6 JAN73 WN SER BELOW 1245A.MOD TO WINCHESTER CONNECTOR TO REDUCE SUSCEPTISILITY TO PIN DAMAGE 
COMPATIBILITY 86608-7 FEB73 WA SER BELOW 1241A.50 HHZ OSCIL SUPRES TO REDUCE FALSE LOCK oe 
ce a 8660B-8 MAR73 SER BELOW 1247A00320.500 MHZ AMPLFR HEATSINK -1 9O5A 
Y COMPATIBLTY 86608-9 MAY7S WA SER BELOW 1247A.IMPR KEYBOARD ENTRY < 
| | 8660B-10 MAY73 WA SER BELOW 1247A00300. IMPROVED 3M CABLE,14-PIN CONNECTOR 
86608-11 JUN73 WA SER BELOW 1312A00401.D16 CONTROL UNIT MECHANICAL CHECKS 
8660B-12A SEP75 WO ALL. SER.INTERNAL CRYSTAL OSCIL INSTAL 
8660B-13 OCT73 HO SER BELOW 1370A.IMPR HF SECTION ADJ RANGE 
a : 86608-14 OCT73 WO SER BELOW 1339A.N3 OSCIL ADJ IMPR. “gees 
: 8660815 NOV73 WO SER BELOW 1318A.IMPR I/O CONN BRACKET 907A 
0 KHZ RESIDLS 8660B-16 DEC73 WO SER SELOW 1320A.L.F.SECT TRANS REPL 
| : 86608-17 JAN74 WC SER BELOW 1349A.XFMR COMPAT WITH 4V OPERATION. 
IMPROVE PERF 8660B-18C MAY79 WN SER 1343A & BELOW.REC REPL FUR A7 POWER LINE MODULE. 
. 86608-1968 DEC75 WO ALL SER 100 MHZ REFERENCE FILTR | S 
86608-20C SEP75 WO SER BELOW 1439A00950.REC CHNG ON PWR SUPPLY FUSES 910A 
| | 8660B-21A JUN75 WO ALL SER.INPR MAINFRAME POWER RELAYS ee 
eae " 8660B-22. SEP74 WO ALL SER.DISPLAY FLICKER MODIFICATIO 
Z RESOLUTION 8660B-23A JUL76 WO SER BELOW 1439A00961.1820-0450 I.C. "REPLACEMENT : 
| 8660824. NOV74 WN ALL SER.SUMMARY OF DCU ASSY CHANGES 9108 
RF 8660825 WOV74 WO ALL SER.ROM INPUT ASSY COMPATIBILITY : 
RF: 6608-26 DEC74 WN ALL SER.MAINFRAME CALIB QUICK CHECK 
TIONS ~ 8660B-27 DEC74 WO SER BELOW 1448A.IMPR ACCESSABILITY FOR A1A13 DCU ANNUNCIATOR BOARD 
86608-28 JAN7S WA SER BELOW 1439A01000.REF SECT OUTPUT LEVELS INCREASED. | 91071A 
- 8660B-29 FEB75 WO ALL SER.A1A15 KEYBOARD REPAIR & PARTS REPLACEMENT : nee 
86608-30 = NOT AVAILABLE | S1073A. 
86608-37  OCT75 WO ALL SER.IMPR POWER SUPPLY RELIABILITY : 
| - 8660B-32  JUL76. WA ALL SER.MOD FOR 9825A COMPATIBILITY | 910754 
cei) - 8660B-33 MAR79 WN ALL SER.REC MOD OF A1A3 OPER ON EXTENDER BOARD | ue 
QUASI-PEAK | ap ~ 8660B-34~S APRS WN SAFETY:ALL SER.MOD TO PREV POSS SHOCK HAZ 910758 
1 B660C OPER & Fra MAN JAN7S 08660-90045 ocT?? 08660-90052* 8L 01 10 08 USE 8660C FICHE 08660-90076 
eae SERV M DEC?7? 08660-90070 JAN?8 08660-90071 81 01 10 02 : 
SERV TRAINING MAN JUL77 08660-90072 .  AUG77 08660-90073 8L 01 10 01 - 
- OPER & SERV MAN. SEP77 08660-90074 . -FEB79 08660-90076" 8L 01 10 07 USE 8660¢ FICHE 08660-90086 os 91075D 
OPER & SERV MAN MAY79 08660-90084 FEB81 08660-90086* 8L 01 10 08 USE §660¢ FICHE 08660-90092 : 
OPER. & SERV MAN. =o ceeae 08660-90099 . AUG685 08660-90092 8L 01 10 08 ; 
MAN CHANGE EB85 08660-90090 91075E 
NET PARTS SERV NOTE SET BELOW = JULES” | ae 
T PARTS  8660C~1 EB74 WN ALL SER. PROC FOR MAINFRAME CALIBRATION CHECK — 3 ee 
 -8660C-2 : SUNS WO SER BELOW 1508A00200.IMPR MAINFRAME POWER RELAY. REPL. - | 91O75F 
 8660C=3 _JUN?5 WO SER BELOW 150800200. MOD TO RED 1.5 KHZ SPURIOUS SIG ‘ON RF OUTPUT | : at 


PAGE 3670 | | 11708785 Bs ee ee ae } ee ee = : - aN “PAGE Ee —1.99708/85 

Pa oe Pe MODEL. Qe LITERATURE WIGS H/C PART FICHE FICHE PART. HOP DOP Deo See roe pe MODEL 

ea oe |. NUMBER. -C-—~— TYPE-—séDAT. NUMBER DATE . NUMBER .L oT VG.” oP NUMBER 
PU SON RR oe eee a ee es ie DESCRIPTION he DESCRIPTION kik DESCRIPTION. ket DESCRIPTION eke - DESCRIPTION 4 cad as ie Beet 


‘| 8660 8660S -MAY7S WO SER BELOW 1520A00200.100 MHZ REF FLTR- 


ET PARTS 
PARTS 


PAGE 367 | 44708785. 
; ~ MODEL 


TION tick 


LOTTER & 


| 8660c-Ki0. 


86601 
| g6601A 


g6s02 
866020 


86602A-001 


866028 


“SYNC MODE _ 


* 86603. 


NUMBER 


8660C tat 


PAGE 368 41/08/85 
hvgete i. MODEL 
ae NUMBER 
ION tee ‘ 

ees | 860028 


C 


SERV TRAINING MAN 
OPER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


_ OPER & SERV MAN 
_ MAN: CHANGE 
SERV NOTE SET BELOW 
8660C=1 


8660C-2 
B660C-3 


6600-4 


. B660C=5A 
8 


8660C-10 - 


~ 8660C-11-s 


OPER & SERV MAN” 


SERV TRAINING MAN. 


SERV MAN a 
OPER & SERV MAN . 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 
A=1C 


86601A-4 


 B6601A=5 
86601 A-6 


 B6601A-7A 


86691A~8A 


 B6601A-9 


SERV TRAINING ies 


a SERV MAN 


OPER & SERV MAN 


_ MAN CHANGE 


B6602A~1A 


B6602A-7 


| 86602A~8 


OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE 


SERV MAN | 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


- OPER & SERV MAN 


0 
cc 


 866028=20- 


866028~3 - 


__- LITERATURE s 
TYPE 


-B66028-4 


a SERV TRAINING MAN. 


LITERATURE - 
TYPE 


JUN?5 wo SER BELOW 1508A00200.MOD TO RED 1-5 KHZ SPURIOUS. S16 ON RF OUTPUT 


JUN72 HN SER 1201A00170 TO 1214A00230.MOD TO ADD PULSE MODULATION CAPABILITY 
-AUG?2 HA SER BELOW 1223A00243.PWR AMP IMPR 

JAN73 WA SER BELOW 1223A-MOD TO WINCHESTER CONNECTOR TO RED SUSCEPTIBILITY TO: PIN DAMAGE. 
. APR75 WA SER BELOW 1307A00420.1MPR RF CONNECTOR GROUNDING 

. MARYS WO SER BELOW 1443A00781.ATTENDATOR DRIVER ASSEMBLY 
FEB76 WO SER BETWEEN 1551A01021 & 1443A00782.CORRECT TO PREV INTERMITTENT ATTENUATION: 
FEB85 WO SER 2437A & BELOW.MOD TO IMPR REL OF A13 ATTEN ASSY 


_JUL77 08660-90072 


DEC7? 08660-90070 


~SEP74 86602-90011 


AUG75 86602-90011 | 


NOT AVAILABLE ae 
JAN73 WA SER BELOW 1243A.MOD TO WINCHESTER CONNECTOR TO RED SUSCEPTIBILITY TO PIN DAMAGE 
JAN73 WA SER BELOW 1240A.MCD TO RED OSCIL IN ALC AMPLIFIER : 
) SER BELOW 1239A.MOD TO IMPR AM PERF | 
MAY74 WA SER BELOW 1305A00430.1IMPR CONN GRND = 
NOV74 WO SER BELOW 1444A01011. ATTENUATOR DRIVER ASSEMBLY 
JAN75 WO SER BELOW 1335A00990.IMPR STAB OF A4 DETECTOR-AMPLFIER 
MAY75 WO ALL SER.2 MHZ SPURIOUS. SUPPRESSION | 
SEP74 86602-90011 
AUG75 86602-90011 — 


- DEC77 08660-90070 
OCT75 86602-90015. 


OCT?7? 86602-90021 


AUG83 86602-90026 © 


_ SULES 86602-90026 


-SEP75 WA SER BELOW 
. FEB76 WA SER BELOW 


07? na&aneonn7> 2 


dAN78 08660-90077. 


JAN78 08660-90071 8L O 
--FEB79 86602-90023 BL 01 
SEPB5 86602-90028 8L 0 


1519400180-MOD TO IMPR OUTPUT POWER FLATNESS CE ae gee Pe 
1551A00281.CORREC TO PREV INTERMITTENT ATTENUATION are 
AUG83 WO SER 1920401980 & BELOW.A7 MIXER ASSY CHANGE 


JUL7? 08660-90072 AUG77 08660-90073 8L 01 10.01 on 
-SEP77 08€60-90074  FEB79 08660-90076* BL O1 10 07 USE 8660C FICHE 08660-90086 |} 91075D. 
MAY79 08660-90084  FEB81 08660-90086« 8L 01 10 08 USE 8660C FICHE 08660-90092 | 

JANB1 08660-90090 —-AUGBS 08660-90092 8L 01 10 08 : | oe 
FEBBS 08660-90090 : Saclpe i Bale 91075E 
/FEB74 WN ALL SER.PROC FOR MAINFRAME CALIBRATION CHECK ee ee = Np hes 
JUN75 WO SER BELOW 1508A00200.IMPR MAINFRAME POWER RELAY REPL- | Pete - | 91075F 


11/08/85 
MODEL 


ae PAGE. cy 
H/C H/C PART FICHE FICHE PART a P D P 7 . 
DATE NUMBER DATE BER L T VEG . NUMBER 
whe DESCRIPTION wie DESCRIPTION tik DESCRIPTION tekte DESCRIPTION tekek DESCRIPTION ick . i , 
-MAY75 WO SER BELOW 1520A00200.100 MHZ REF FLTR wap lie 
_JUN77 WO ALL SER.INTNL CRYSTAL OSCILLATOR INST : 91075 
OCT75 WO SER BELOW 1538A00340.IMPR PWR SUPPLY RELIABILITY aut i cece 
~DEC75. WO SER BELOW 1615A00541.INCR SUPPLY CURRENT & INCR RATING OF ASAZRI1 : 2 
-WUL76 WA SER BELOW 1675A00700.MOD FOR PROGAMMING COMP WITH HP 9825A CALCULATOR 91075K 
-MAR79 WN ALL SER.REC MOD OF A1A3. OPER ON EXTENDER BOARD : a 
AUG79 WN ALL SER.LIST OF A3A1 & A3AZ2 REMOTE PROGRAMMING INTERFACE ASSYS. ee eee 
APR83 WA SAFETY: SER 2242A04297 & BELOW.MOD TO PREV POSS SHOCK HAZ ee ©. | 91075L 
SEP75 08660-90057. - SEP75 08660-90058 “8L 01 10 01. : a “ONK 
JUL77 08660-90072  AUG?7 08660-90073 ‘BL 01 10 01 [arcs 
_DEC77 08660-90070 — - JAN78 08660-90071. 8L 01 10 02: | | ee ee 
JUN73. 86601-90020 FEB79 86601-90022* SL 01 10 03 USE R6601A FICHE 86601-90029 ae ae 
MAR79 86601-90027  - FEB81 86601-90029% BL O01 10 03 USE 86601A FICHE 86601-90037 1s | eee 
~~ NOV83 86601-90035. © ~RAY85 86601-90037 8L 01 10 03 
MAR85 86601-90035 ee . 
~ APR77 KO SER BELOW 1223A00320.86601A METER REPLACEMENT KIT | 
_ JAN73 WO SER BELOW 1249A00320.WETER REPLACEMENT KIT (OPT 001): 111A 


ae) 9125A/8° 
AUG77 08660-90073 BL 01:40 01. —. 


8L 01 10 02 
SEP77 86602-90012 8t 01 10 03 


SEP77 86602-90012. BL 01 10 03 


a. ian ao ee 
USE 866028 FICHE 86602-90023 


1100 
SEP77 86602-90017* BL 01 10 03 ae 
13 03 USE 866028 FICHE 86602-90028 


JUL85 


11/08/85 
MODEL 


oe ee eee bile ; | oe PAGE 383 
H/C H/C PART FICHE FICHE PART MP OD ca : oe 
| NUMBER DATE... NUMBER Lt TV: . NUMBER - 
, oak ‘DESCRIPTIC:! ik DESCRIPTION fete DESCRIPTION tek "DESCRIPTION hie ‘DESCRIPTION irk ees 
ran FEBSS Wo ‘SER 24374 & BELOW. MOD TO IMPR REL OF AI3 ATTEN Assy OMIA 


giter? naséneonny2 xh n4 an na 


SYNC MODE © 


\CEMENTS 


DIODE TO 


-2/8616A-1 


PAGE 369 


ON tek 


11/08/85 
“MODEL 


NUMBER | 


866028 


86603 


86603A 


86603A-003 — 


8652A 


| 86630 


1949/08/85 
-]. MODEL 
(| NUMBER. 


a Besta a o 


“ . MPEK-@ SERV MAN: UCTS 666Ud"9Y0015 


"SERV TRAINING MAN JUL77 08660-90072 


SEP OCOUc@7UU01/7" SL UI TG OS USE 86602B FICHE 86602-90023 
FEB79 86602-90023* 81. 01 10 03 USE 866028 FICHE 86602-90028 
SEP85 Beépe~90028 8 01 10 G3 oe 


OPER & SERV MAN OCT7? 86602-90021 
OPER SERV MAN AUG83 86602=90026 
MAN. CHANGE JUL85 86602-90026 


SERV. NOTE SET BELOW — JUL85. } oe 
86602B-1 'SEP75 WA SER BELOW 1519A00180.MOD TO IMPR OUTPUT POWER FLATNESS 


: 86602B-2A =—i(i‘assSCSCWFEB7’6 WA SER BELOW 1551A00281.CORREC TO PREV INTERMITTENT ATTENUATION 
86602B-3. . AUGB3 WO SER. 1920401980 & BELOW. A? MIXER ASSY CHANGE 


LITERATURE H/C. we PART “FICHE FICHE PART MP D P 
se TPR 3 ~~ DATE NUMBER - N 


DATE UMBER LT | ne ae 
a tet DESCRIPTIC:! *xk DESCRIPTION *+* DESCRIPTION whe DESCRIPTION kkk DESCRIPTION rik 
86602894 FEB85 WO SER 24378 & BELOW. MOD To IMPR_ REL oF A13 ATTEN. ASSY 


SERV TRAINING MAN  JUL77 08660-90072 AUG?? 08660-90073 8L 01 10 01 
SERV MAN ————«éDEC77 08660-90070 —-JAN78 08660-90071 8L 01 10 02 


OPER & SERV MAN JAN? 86603~90016. NOV78 86603-90017* 8L 01 10 04 USE 86603A FICHE 86603-90022 


OPER & SERV MAN = OCT78 86603-90020 . NOV79. 86603-90022 SL 61.10 04 USE ‘866054 FICHE 86603-90025 
OPER & ae MAN = JUN8SO. 86603-90023 MAR8S. 86603-90025 8b 01 10 04 
MAN CHANG DEC84 86603-90023 

SERV NOTE. SET BELOW . JUL85 

86603A~1 FEB75 WO ALL. SER.06608 MAINFRAME SER BELOW 14024386604 MAINFRAME SER. BELOW “TAOBA. MAINFRAME 


CONT'D Scop COMPATIBILITY MODS WITH 86603A OP003 
 86603A-2A SEP75 WO SER BELOW 1533A00240.M0D TO PREV 2 MHZ NOISE ON +20V SUPPLY, & TO IMPROVE 
CONTE D2 i OUTPUT POWER FLATNESS . 
86603A-3._ _. JSUL75 WA SER BELOW 1505A00146.ELIM-OF SHORT IN ATTENUATOR 80 bs STEP 
86603A~-4A _ FEB76 WA SER BELOW 1551A00311.CORREC TO PREV INTERMITTENT ATTENUATION 
86603Ac5. ; ~AUGB8S WO SER 2119A02640 & BELOW.A? MIXER ASSY CHANGE 
86603A-6 . > FEBB5. WO SER 2446A & BELOW.MOD TO TMPR REL. OF A13 ATTEN ASSY 


OPER & SERV. MAN JAN77 86603-90016 NOV78 86603-90017« BL. 01 10 04 USE B6603A-003 FICHE 86603-90022 
OPER & SERV MAN OCT78 86603-90020 -NOV79 86603-90022* 8L 01 10 04 USE 86603A-003 FICHE 86605-90025 


OPER & SERV MAN JUN8O 86603-90023  . SEPB4 66605-90065 . BL 01 04 


HAN CHANGE JUL84 86603-90023 © 


OPER & SERV MAN FEB8O 08662-90024 “Aue81 08662-90025" 8L 01 04 13, USE. 862A FICHE 08662-90063 
OPER & SERV MAN. _—s- FEB82 08662-90061. ~DEC83.: 08662-90063 BL 01.10 14 VOL 1 (08662-90031) 
OPER & SERV MAN _—- FEB82. 08662-90062 7 VOL 2 (08662-90062) 

MAN CHANGE — JULS3 08662-90031 

‘MAN CHANGE-VOL. I JULB3 08662-90062 

MAN CHANGE-VOL II JUL83 08662-90003 | 


SERV NOTE SET BELOW : JUL85 . 
662A-1 NOV79 WA SER 1850A00127 & SELOW.PREF REPL OF OUTPUT ATTEN 
8662A-2 Ae JAN8O. WO SER 192500170 & BELOW. IMPROVED PWR SUPPLY REL ~ 
8662A-3 _FEB81. WN SER 2021A00420 & BELOW.DCU ROM CHANGES & ASSY- coer TO IMPROVE PERF. 
8662A-4 + JUN81 HO SER 2107A00680 & BELOW.RF OUTPUT CONN MOD 
8662A-5 | DEC81 WO SER 1946A & BELOW.ATTEN CORREC MOD | 
- B8662A~6 _ JUL82 WO SER 22017A00950 & BELOW.REF OSCILLATOR SHIELD 
8662A-7 MAR83 WA SER 2002A00298 & ABOVE;SER 2244401143 & BELOW.MOD TO IMPR FM SPUR 
8662A~8-S _ APR83 WA SAFETY:SER 2301A01160 & BELOW.MOD TO CORR IMPROP GROUDNG OF FAN 
8662A-9 . JANG4 WO SER 2340A & BELOW.MOD TO PREY LINE FUSE BLOWING DURNING 230 VAC OPER 
8662A-10 i“ asi(ss*t:s*~*sé«C TBA WA SER 24244 & BELOW.MOD TO ADD INSULATORE TO PWR SUPLY 
8662A~11 OCT84 WA SER 2411A01570. THRU 2424A01800.ADD INSULATOR TO ELIM SHORT ON 10. MHZ REF MOTHERBD. 
8662A~12 DEC84 WA SER 2424A & BELOW.MOD TO IMPR LOW FREQ LOOP PERF & ELIM INTERM STATUS ERRORS 03/04 
(8662A-13 JANBS WA SER 2509A & BELOW. MOD TO PREV FUSE BLOW DURN PUR IN 2S50VAC MODE 
SERV NOTE SET BELOW JULBS 
8663A~1-S APRES WA SAFETY: SER 2245000110 & BELOW. MOD TO CORR IMPROP GROUDNG OF FAN 
 8663A-2 ~~ JANS4 WO SER 2339A & BELOW.MOD TO PREV LINE FUSE BLOWING DURNING 230 VAC OPER 
- B663Ae3—  SEP8&4 WA SER 2419A00405 & BELOW.REWORK SOLDER MOUNTS TO ELIM INTERM OPER ; 
8663A-4 ~ OCT84 WA SER 2405A00301 THRU 2479A00435.ADD INSULATOR TO ELIM SHORT ON 10 MHZ REF MOTHERED- 
8663A-5 - OCT84 WA SER 2419A & BELOW.MOD TO ADD INSULATORE TO PWR SUPLY 
8663A-6. ~. DEC84 WA SER 2419A & BELOW.MOD TO IMPR LOW FREQ LOOP PERF & ELIM INTERM STATUS ERRORS 05/04 
8663A-7 JANES WA SER 2507A & BELOW. MOD TO PREV FUSE BLOW DURN PWR IN es0VAC muP DE 


: AUG77 08660-90075 aL 01 40 o1 


LITERATURE H/C COC PART FICHE Fiche PART MP OD pew a 7 : 
"TYPE. ---—O=iDATE. ~~ NUMBER DATE: MBER LT VG 
. 3 “tek DESCRIPTION. tik DESCRIPTION. tk DESCRIPTION toke DESCRIPTION tick DESCRIPTION kik 


“SERV MAN - DEC?7 08660-90070 -— SANTB- 08660-90071 8L 01 40 02 


; OPER, NOTE coe | aA 86631-90003 SEPBS 86631-90009 8. 01. 10° 01. 


PAGE 33 : “91/08/85 
MODEL. 


571A 


PARE 384 


NUMBER 


OAITA. 
94151A 
ae 


94162A 
—9A169A 


149708785 
1 MODEL 
| NUMBER 


9708 


AIAmas | 


* QVOIA7D -- SEPO4 WA SER C&TYAUUSUS G BELOW. REWORK SYULOER MUUNTSO 10 ELIA INIERM UFER 
8663A~4 OCT84 WA SER 2405A00301 THRU 2479A00435.ADD INSULATOR TO ELIM SHORT ON 10 MHZ REF MOTHERED 
8663A-5.  (i(‘«i‘ié « OC TBA WA SER 2419A & BELOW.MOD TO ADD INSULATORE TO PWR SUPLY ~ 
~~ B663A~6 ae he DEC84 WA SER 2419A & BELOW.MOD TO IMPR LOW FREQ LOOP PERF & ELIM INTERM STATUS. ERRORS 03/04 
_8663A~7 3 _ JAN8S WA SER (2507A & BELOW.MOD TO PREV FUSE BLOW DURN PWR IN 250VAC MODE 
SERV TRAINING MAN. sul? 08660-90072 ~ Aus7? 08660-90073 8L 01 70 on 


TORIES eo hee he ate Me | | | be re ek oe PNM 384 
MODEL ee | 


= 11/98/85 a 
0... LITERATURE = H/C H/C PART FICHE FICHE PART MP ODP |. MODEL =O 
NUMBER ss. TYPE .—-—*dDATE.=——CUNUMBEER DATE NUMBER LT VG NUMBER C 
a esta | "tick DESCRIPTION ix DESCRIPTION *** DESCRIPTION tok DESCRIPTION kick DESCRIPTION kik , : 
? 4 pe ee ae ese | “97 
‘86631A =. ——s SERV: MAN. DEC77 08660-90070 - JAN78. 08660-90071 8L 01 10 02 ea 
| OPER NOTE. -——sMAR72_ 86631-90003 SEP85 86631-90009 81 01 10 01. gas hae 
| fate, Sie 7 ee ie en | ae Bee : oe 
| 866218 SERV MAN > DEC77. 08660-90070. JAN78 08660-90071 8L 01 10 02 pan eee 
: OPER & SERV M JAN? 86631-90013 FeR?7 86631-90014 8L 01 10 01 a | 98620. 
SERV NOTE ser BELOW AY73 
. -866316- 5 | JAN73..WA SER BELOW 1223A0MOD TO WINCHESTER CONNECTOR TO RED SUSCEPTIBILITY 10 PIN DAMAGE ; 
| 866320 SERV TRAINING MAN wr? 08660-90072 . AUG?77 08660-90073, 8L 01 04 01 
| 86632A.-~SS”sSSERV MAN ‘DEC77 08660-90070 JAN78 08660-90071 &L 01 04 02 
Pe OP ERGS SERV MAN - JUN74 86632-90014 JUN?S. 86632-90015 01 04 05 
| MAN. CHANG FEB7S 86632-90014 | | 
SERV NOTE "SET BELOW MAY78 
86632A-1A DEC72 WO SER BELOW 1238A,PROC TO INSTALL METER REPLACEMENT KITS. 
.. 86632A-2 He cnet OCT72. WA SER BELOW 1274A.MOD TO IMPR FM CALIBRATION STABILITY .. 
i : eae fei, 86632A-3 oo... JAN73 WA SER BELOW 1236A.MOD OF WINCHESTER CONNECTOR TO STRENGTHEN RF: SOCKETS WITH. 
CEMENTS crea tee eee | ee see CONT'D: owe ie NEW RETAINER CLIPS ~~ 
: SS, as, ss ~86632A-4 - oa: SEP73 WO SER BELOW 1318A.MOD OF FM. SENSITIVITY RANGE FOR CORRECT OPERATION 
I0DE | -, 86632A=5 DEC74 WO SER BELOW 1343A00660.FM CALIB CYCLING 
: ae peeks , vee oo ,  $6632A~6 | NOV7S. WO ALL SER. SUPPRESSION OF SPURIOUS OSCIL 
OWER. 1 | 966328 SERV MAN  PEC77 08660-90070 - JAN78 08660-90071 8L 01 10 02 | 
ae S ay Senne OPER & SERV MAN ——-dDEC 76 86632-90017 —- JUL78 86632-90019* BL 01 10 02 USE 866328 FICHE 86632-90024 
B616A~1_. ge (ere OPER & SERV MAN — AUGB1 86632-90022 —MAY85 86652-90024 8L 01 70 02 - 
pe pa SR Be MINE CHANGE FEB85 86632-90022 } 
7 SERV NOTE SET BELOW , PR8S5 : 
 - 86632B- FEB84 WO SER o2S1A02246 & BELOW.A3 REMOTE ATTEN. ASSY REPL 
: i Bee2SB~2 NOV84 WA SER 2422A & BELOW.MOD TO PREV INTERM PROG PROB 
| 86633 SERV TRAINING MAN JUL77 08660-90072 © AUG77 08660-90073 BL 01 10 01 
| 86633A SERV MAN.  DEC77 08660-90070 ——sJAN78 08660-90071 8L 01 10 02 
as a OPER & SERV MAN SEP74 86633-90004 © NOV74 86633-90006 01.10 03 
866338 -——s SERV MAN > DEC77. 08660-90070. JAN78 08660-90071 


8.0110 02. ! eee ee 
OPER & SERV MAN DEC75 86633-90007 © OCT77 86633-90009* 8L 01 10 03 USE 866338 FICHE 86633-90012 
OPER & SERV MAN SEP82 86633-90010 AUGBS 86633-90012 8 01 1% 02 : 

MAN CHANGE | DEC84 86633-90010 


SERV NOTE SET BELOW ocTsi 
86633B-1 JUN81 WO SER 18514 t BELOW. MOD To PREVENT REMOTE PROGRAMMING CONTROLLER ‘HANG=UP 
86634 —-«—=«sSERV TRAINING MAN JUL77 08660-90072 AUG? 08660-90073 8L 01 10 01 
86634A " SERVMAN DEC77 08660-90070 JAN78 08660-90071 8L 01 10 


ne a ee 
OPER & SERV MAN _—~FEB76 86634-90002 JUL78 86634-90004* BL 01 10 O2 USE 86634A FICHE 86634-90009 


| 98633A 
‘OPER & SERV MAN _—_-JUN78 86634-90007‘ DEC83 86634-90009 8L 01 10 02 ee, 


reas MAN CHANGE =»sssss« JUL. 86634-90007. | : alee 
a | 86635. SERV TRAINING MAN -JUL77 08660-90072 © AUG77 08660-90073 BLOT 1001 ae 3 98724 
TECTOR = js | -B663SA SERV HAN DEC? 08660-90070 —-JAN78 08660-90071 8L011002 isla 2 eee, . 


OPER & SERV MAN. 


= 


Q005  FEB81 86635-90007# BL 01 10 02 USE 86635A FICHE 86635-90010. 


; 6635-9 
OPER & SERV MAN. - - NOvaD 86635-90008 SEP84 86635-90010 8L 01 10 02 


~f 19/08/85 . poe | ee vont bias ie Mt PAGE 385.0 ye 11/08/85 
|... MODEL Oe LITERATURE - H/C... H/C PART FICHE — FICHE PART M P DP : : ane i od MODEL. 
“ NUMBER. -C..—.... TYPE ~ DATE NUMBER DATE - NUMBER LL TVG cee oo P NUMBER - 
tae Pe ie % ° ae eee eel! DESCRIPTION biniol DESCRIPTION ik DESCRIPTION ake DESCRIPTION tik DESCRIPTION tek pe EN 


| 866354 MAN CHANGE JULES 86635-90008 | ‘SEPRA 86635-90010 aL 01 10 02 ae ee eee ee SS 7 ae 98720 : 


on = >) 


SERV NOTE “SET BEL LOW APR 
—B66S5A-1 : ‘JANA wo SER 2306400840 t BELOW. A3 REMOTE ATTEN ASSY REPL 


REPT A eeeene foe £ etey: ane  MAY?R 08671-90006 : MaYR? 08&4674-0nnnRs ai oni na ne lice ryceTe ereue nec7a—annaa. 


86635 -—-—=—S SERV TRAINING MAN JUL77 08660-90072 © AUG77 08660-90073 8L 01 10 01 


SERV MAN - DEC77. 08660-90070 JAN78 08660-90071 8L 01-10 02 
OPER & SERV MAN APR7? 86635-90005 FEB81 86635-90007* 8L 01 10 02 USE 86635A FICHE 86635-90010 
OPER: & SERV MAN NOV8O 86635-90008 ss SEP84 86655-90010 8L o4 10 02 


91/08/85 a | | te — | "PAGE 385 11/08/85 
MODEL . 0  — LITERATURE H/C HIC PART FICHE. “FICHE PART MP DP : at : ~ MODEL =O: 
NUMBER C...  TYPE. ——~=«=SAT NUMBE DATE NUMBER LT V 6 NUMBER. = C 
oe | fick DESCRIPTION tee DESCRIPTION ##* DESCRIPTION tik DESCRIPTION tte DESCRIPTION. ‘eich . | 
86655A MAN CHANG . JULB4 86635-90008 SEP84 86635-90010 BL. 071 10 02 9872A. oe 
SERV NOTE “SET BELGH APR84 coc 7 
(B66355A~1 JANB4 WO SER 2306A00840 & BELOW. AS. REMOTE ATTEN. ASSY REPL . : oe a 
|86710 si B SERV MAN _-MAY78 08671-90006 _—«MAY82-08671-90008* BL 01 04 06 USE B671A FICHE 08671-90011 : 
oe OPER -& SERV MAN JUNS2 08671-90009 _ os FEB85 08671-90011 8L 01.04 0 ee ee og 
MAN CHANGE — -OCT84 08671-90009 ee 
SERV TRAINING MAN FEB78 08672-90071 MAR78 08672-90072 8L 01 04 01 . 
SERV NOTE SET BELOW JUL8O 2 eg 
<e  B671A=1. APR80 WN SER 2006A & BELOW.MOD TO IMPROVE PERF OF REF OSC © | , : Os 
| 8672A ig PRELIM OP & SV MAN FEB77 08672-90001. . JAN78 08672-90011*. 8L 01 04 06 USE 8672A. FICHE 08672-90060 = 9 an . 9 
a a _. OPER & SERV MAN MAR78 08672-90058  §  - MAY80 08672~90060* 8L 01.04 07 USE 8672A FICHE 08672-90065 ee : 
3 OPER & SERV MAN —s- JUNSO_ 08672-90063 MAY83 08672-90065* 8L 01 04 07 USE 8672A FICHE 08672-90088 9872B/S “§ 
SERV TRAINING MAN — FEB/78 08672-90071 MAR78. 08672-90072 81.01.04 0 “eo rd 
OPER & SERV MAN —-MARBS 08672-90086 = JUNSS 08672-90088 8L 01 04 o7 SEE TITLE PAGE FOR OPTIONS COVERED : 
MAN CHANGE FER8S 08672-90086 oG 
SERV NOTE SET BELOW APRB4 
- 8672A-1° SEP77 WO SER BELOW 1725A00247-PREF REPL FOR CAP AZA11C20 a 
oo B672A~2A (APRS WO SER BELOW 1719A.PREF REPL FOR 1853-0050 TRANS. : 9 
boule SBS EE BETO AMS FEB78 WO SER BELOW 1733A.IMP PRESET OPER Cee eae 
SCIL 2 Pee B67 2A-4A -SEP8O WN ALL SER-RETROFITTING FRONT OR REAR PANEL RF OUTPUT | 9872C/T s 
TP seed, oo  B672Ae5 MAY79 WO ALL SER.EXCH ASSY FOR REF OSC PE ge a 9 
oe Te - 8672A-6 | MAY79- WN ALL SER.MOD TO ALLOW EXT SIG GEN TO BE SUB FOR 20-30MHZ PHASE Lock LOOP 7 
T,0862 : | CONT'D | a (OPT HO4 RETROFIT) 
ras noe B672A~7A  JUL817 WN ALL SER.NEW PN FOR A1CR1. LEVELING DETECTOR | fe 
PLKIT. | +  8672AeB = —*—~*~*é~<—SsSSS PRB WN SER 2006A & GELOW.MOD TO IMPROVE PERF OF REF OSC | 98744. S 
Nore ete os B67 ARF APR8O WN SER 1831A THRU 2007A.HOD TO IMPROVE AMP RECOVERY TIME ee 9 
: coe Oa — B672A-10A - SEP82 WN ALL SER.PROC FOR INSTALL OPT O08 (GREATER PWR OUTPUT) | ae ae 
osé20-. i oe 8672A-12 MAYB2 WA ALL SER.FUSE RATING CHANGE FOR 220-240 VAC OPER | 999C-K04 0 
| pe is  8672A-15.-——*~—SsS~SsS AGB WN. ALLL SER. RETROFIT KIT TO MOD. 8672h FOR COMPAT WITH 867200 — ie: 
CONT'D SUPERSEDES 8672A-11.& 8672A 
B67 2ZA~16 SEP83 WA SER 2311A03100 TO 2311005200. ISLOAD PWR SUPPLY FILTR CAP 
8672A-E24 OPER & SERV MAN  —- JUN82 08672-90075 = JANS3._: 08672-90076 BL 01 04 02 USE 8672S/86720A FICHE 86720-90002 
8672A-K22.si(‘«i PER & SERV MAN. JUN82 08672-90075 JANB3 08672-90076 BL 01 04 02 USE 8672S/86720A FICHE 86720-90002 
8672A~008 MAN SUPP JUN8O 08672-90067 © MAY81 08672~90068* 8L 01 04 01 INCLUDED IN FICHE 08672-90063 
pa MAN SUPP DEC83 08672-90104 JUN8S 08672-90105 8L 01 04 01 
| | MAN CHANGE JANSS 08672-90104 
| 66728 OPER & SERV MAN AUGB3 86720-90001 MAR84 86720-90002 8L 01 04 03 
bee, ‘MAN CHANGE — -JAN84 86720-90001 ee ae oe 


“| g6720a OPER & SERV MAN AUGB3 86720-90001 —sMARB4 86720-90002 BL 01 04 03 
| OMAN'CHANGE ~~" JANB6 86720-90001 : : 
8673A SERV NOTE SET BELOW CT84. 
: 8672A~1 z | wn ALL SER. IMPR REY CODE DEBOUNCING 


86738. SERV I NOTE SET BELOW , | JUL85 3 
ae | 86738-1 AY84 WA SER 2416A & BELOW. IMPR KEY CODE DEBOUNCING 
8673B-2,— Eee WA SER 2447A & BELOW. FIRMWARE UPDATE. KIT 


ATSDR IES. eS oc PAGE 386 
MODEL “LITERATURE —-sH/C_——S—CWY/C PART ~—sFICHE «=FICHE PART MP OD OP | 
NUMBER Ca TYPE. ea? DATE NUMBER DATE | NUMBER L.-T G 
ee wwe DESCRIPTION 444 DESCRIPTION ek DESCRIPTION #he DESCRIPTION hk DESCRIPTION kik 


Sev NOTE Set BELCW 
‘B673C=7 


~ JULES 
So | MAYB4 WA SEK 235ZA & BELOW. IMPR KEY CODE DEBOUNCING 
ee - DECSA WA SER 24524 © BELOW.FIRMWARE UPDATE KIT 


(| 8673 ~—s—«*«*S RV NOTE. seT BELOW 2 AULA se: aes 
BOPED EERSTE SET BELOY vue uy: aun 2552K 4 BOLUM INPR REY. COOK beauUniCENG 


i: @2arn .*.. immmed. 448 mere SKK A 


| R608 


86738 


| 44/08/85 
MODEL . 
NUMBER: 


| g673c° 


0: 
Cc 


SERV NOTE SET BELOW 
6738-1 
6738-2 


LITERATURE 
TYPE 


SERV NOTE SET BELCW 
8673C~1 MA 


: 8673C-2 


| 8673D 


86830, 


86838. 


SERV NOTE SET BELOW 
8673D~1 
B6730-2 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE. 


SERV TRAINING MAN 
SERV NOTE SET BELOW 
B683A-1 
8683-2 


OPER & SERV MAN 
SERV TRAINING MAN 


- SERV NOTE SET BELOW 
 8683B-1 


| 8683D 
| 86840 


OPER & SERV MAN 
SERV TRAINING MAN 


OPER & SERV MAN 
MAN. CHANGE 


- SERV NOTE SET BELOW 


86848 


8684A~-1 
8684A~2 
8684A-3 


SERV TRAINING MAN: 
OPER & SERV MAN 


MAN. CHANGE 


8684D 
8690A 


SERV NOTE SET BELOW 
8684B-1 
83848-2 
86848-3 


OPSER & SERV MAN 


OPER & SERV MAN - 


: AN 
SERV NOTE SET BELOW 


91/08/85. 
MODEL 
NUMBER 


8690A-2A 
CONT'D 


8690-9 | 
8690A-10/86908-1 


LITERATURE 
TYPE 


co lee. JUL85 oes Gee 
MAY84 WA SER 2416A & BELOW. IMPR KEY CODE DEBOUNCING 
— DECE4S WA SER 2447A & BELOW. FIRMWARE UPDATE KIT : 


H/C. H/C PART FICHE FICHE acART MPD PB 
DATE. NUMBER —s-— DATE NUMB L TV 
ete DESCRIPTION wikk DESCRIPTION ik DESCRIPTION ick DESCRIPTION ##e DESCRIPTION tekek 


JULB5 . 
Y84 WA SER 235ZA & BELOW. IMPR KEY CODE DEBOUNCING 
‘DECB4 Wa SER 24524 & BELOW. FIRMWARE UPDATE KIT 


ane Fim “JULES 
MAY84 WA SER 2332A & BELOW.IMPR KEY CODE DEBOUNCING 


—-DEC84. WA SER 2449A & BELOW. FIRMWARE UPDATE KIT 
MAYB4 08683-90023 JUNBS- 08683-90024 8L 01 04 04 


FEB85 08683-90023 


MARS3 08684-90032 MAYS (08684-90035 8L 01 04 01 : 


- OCT82 WO SER 2208A & BELOW.IMPR OF PULSE OVERSHOOT a 
APR83 WN ALL SER. RETROFIT OPT 002,REVERSE PWR PROT. 


- APR85 08683-90026 ‘JUL8S 08683-90027. BL 01 04 04 


MAR83 08684-90032 sae 08684-90035 8. 01 04 01 
Pe JU 
MAR83 WO ALL SER.RF OUTPUT ASSY KIT INSTAL 


-APR85 08683-90020 -JUL85 08683-90030 8L 01 04 04 


MAR83 08684-90032  - MAY83 08684-90035 aL 01 04 01 


~MARB4 08684-90042 JUNES 08684-90044 8L 01 04 04 


DEC84 08684-90042 
JUL83 


JUL82 WO SER 2203A & BELOW.NEW CABLES REQUIRED WHEN Ala OSCILLATOR REPLACED 
AUG82 WO SER 2210A & BELOW. IMPROV OF PULSE OVERSHOOT - 


— MAYB3 WN ALL SER.RETROFITNG OPT O02,REVERSE PWR PROT =~ 


HAR83 08684-99032. MAY83 08684-90035 8L 01 04 01 
SEP84 08684-90037 APR85 08684-90046  8L Ot 04 04 
MARS5S 08684-90057 seras 


JUL82 WO SER 2201A & GELOW.NEW CABLES REQUIRED WHEN A14 OSCILLATOR REPLACED 
MAR83 WO ALL SER.RF OUTPUT ASSY KIT 
FEB85 WO ALL SER. PWR AMPLF OSCIL TRELSHTG HINT 


 DECB4 08684-90038 MAY8S 08684-90051 BL 01 04 04 


JAN67 08690-90005 © ocT70 08690-90014 01 45, ‘05 FOR SERIAL PFXES 747= & BELOW 
APR68 08690-90005 ; e 
APR68 08690-90006 OcT70 08690-90015 07.45 05 FOR SERIAL PFXES 803- & ABOVE | ; 
AUG69 08690-90006 . 


AY78 . 
MAR69 WO SER BELOW 732-01261. MOD TO IMPR TIME & TEMP STAB OF RECIPROCAL AMPLFR. SUPER SER NOTE. 
8690A-1,8690A-2 


-MAR6? HO ALL SER. PREF REPL FOR A1Q2 TRANS 


MAR69 WO ALL SER. PREF REPL FOR S4 10 S8 
MAR69 WO SER BELOW 732-01311.M0D TO REDUCE FAN NOISE 


NOV67 SER BELOW 747-C1711.MOD TO PERMIT OPERATION WITH. 87068 & 8707A_ 


NOV67 SER BELOW 641-00261.MOD TO PERMIT OPER WITH RF UNITS WITH SER ABOVE 724 
MAY68 WA SER 803-ONLY.REC FOR PEN LIFT RELAY A9K1 


—JUN68 SER BELOW 717-00911.IMPR PWR SUPPLY RELIABILITY. & SQUARE WAVE SYMMETRY 


MARG8 WA SER 8035-02061 TO 818-02430. PROCEDURE eR INSTAL OF A MISSING CONNECTION a 


H/C H/C PART FICHE FICHE PART MOP OD Pp 
DATE NUMBER _- DATE NUMBER LT VG 
sive DESCRIPTION the DESCRIPTION *** DESCRIPTION #4 DESCRIPTION. tek DESCRIPTION ial 


~ 86904+11/86908-2. “MAR69 WO ALL SER.REC TUBE REPLACEMENT 
 BOIDAM 120 ae ae MAY73 WN ALL SER.REPL OF CAPACITORS. CONTAININ’ PCB. 
8690813 MAR74 WN REC REPL FOR aABCS & ABCS. 


 Mciengeo to" OCT7S WN. 8690A ALL SER;86908 SER BELOW 1349A. THERMAL PROC SWITCH MOD KIT. 


S690A-U-14A/ 
8690B-U-10A 


-FEB76 WN B690A ‘ALL SER; 86908 ‘SER BELOW 1250U. THERMAL PROC. SWTCH MOD KET” 


— g690A=15. = =~S*~*:~SCOCT7S WO ALL SER.MOD TO PREV OSCIL IN +275V & ~300v POWER SUPPLIES. os 
* 9690A—-16.. eo JAN77 WO ALL. SER.A 10 SWEEP GENERATOR TMPR 


_ PAGE a 


PAGE 387 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


8690A 


| 86908 


8691-8699 


41/08/85 
“MODEL. 
NUMBER. 


8691-8699 


| 86g 


C: 
, B690A 


- B690A=16 


VVrFUN Oo 


8690A~-9_ 
8690A-10/86908-1 


LITERATURE 
TYPE 


3 8690k~11 /86908-2 | 
86 


9OA=12A 


“13 
8690A~14A/8690B-10A 
8690A-U-14A/ 

86908-U-10A 
8690A-15 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


“MAN CHANGE. UK 


SERV NOTE SET BELOW ee ee noe 
~ MAR68 WA “SER 803-02061" TO 818~02430. PROC FOR INSTAL OF A NISSING CONNECTION 


- 8690B~-3/8699E-1 /. 


8690A-10/86908-1. 
~8690A~11/86908-2. 


8690B8-1_ 
8690B-U-3 


~~ 86908-4 


86908-5. 


8908-6 
~ 6908-7 


8690B-U-7 
869CB-8 
8690B-U-8 


86908-9 — 
8690A-14A/86908-10A 


B690A~U-146A/ © 
_8690B-U-10A 
86908-11 
86908-U-11 
8690B-12-S 
86906-13 


SERV NOTE SET BELOW | 


8691A-1 

8691-4A-1 /8695-7A-2 
8691-4A/B-2/ 
8695-7A-2 
8691~44-7/8695-7A~6 


8691-44-86 


8695-7A-78 AND 
8691-58-68 


- 8692-4A/8-1 
 8692-94A-9-S. 


8693-7A~1 | 
86938-1 
8693A/B-2 


 $694A/B-1 © 

~ 8695A/B-1 
eet ed ars 
~ 86988 


: 86906-5/86996-1/ 
698-1 


8699B=2 


» LITERATURE 
‘TYPE 


 B699B-3 


_ 86998-5A 


OPER & SERV MAN 
ae MAN CHANGE — : 
B691A-HO1 
wo MANE CHANGE 


8699B-4A. 


OPER & SERV AN 


MAICO FA SEK CUOTUNLITeKEL PUR PEN LITi KELAIT Asin 
JUN68 = SER BELOW 717-00911.IMPR PWR SUPPLY RELIABILITY g SQUARE WAVE SYMMETRY 
MARG68 WA SER 803-02061 TO 818-02430.PROCEDURE FOR INSTAL OF A MISSING ‘CONNECTION. 


H/C H/C PART FICHE FICHE PART M POD OP. 
DATE NUMBER DATE 


NUMBER LT VG | | ; 
‘kk DESCRIPTION tie DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION tei "DESCRIPTION eich 


HAR6D WO ALL SER.REC TUBE REPLACEMENT 
MAY73 WN ALL SER.REPL OF CAPACITORS CONTAININ: PCB 
MAR74 WN REC REPL FOR A8C4 & A8CS 
OCT75 WN 8690A ALL SER;8690B SER BELOW 1349A.. THERMAL PROC SWITCH MOD KIT 
FEB76 WN 8690A ALL ‘SER; 86908 SER BELOW 1250U. THERMAL PROC SWITCH MOD KIT 


~-0CT75 yo ALL SER. MOD TO PREV oscrL IN +275V & -300V. POWER SUPPLIES 


JAN77 WO ALL SERA. 410 SWEEP GENERATOR IMPR 
MAY72 08690-90018 — MAR85- 08690-90019 8L 01 5 04 


MAR82 08690-90018 
AUG76 08690-90018 | 


MAR69 WO ALL SER.REC TUBE REPLACEMENT — 


~ DEC69 WN TIGHTENING VOLTAGE AD. TOLERANCES 


“=. NOT AVAILABLE - 
-JAN70 UO SER BELOW 921-00801.REC REPL FOR A403 AND A3R63 


- MAR71. WN SER BELOW 1950A0//191.HOD TO IMPR LINE SYNC TRIGGERING © 


JAN72 WO SER BELOW i424A.A40D TO IMPR REL. 
FEB73 WO REPL: OF CAPACITORS CONTAINING PCB ee 
APR73 WO SER BELOW 1250U-00998.REPL OF CAPACITOR. CONTAINING PCB 


 MAR74 WO SER 1114A02461 TO 1202A04345.REC REPL FOR A8R74 


MAY74 WO SER 1130U0079 TO 1250U01078.REC REPL FOR A8R14 

~MAR74. WO SER BELOW 1202A.REC REPL FOR A8C4 AND A8C5 

ede WN 8690A ALL SER;8690B SER 1349A & BELOW. THERMAL PROC SWITCH MOD KIT 
FEB76 WN 8690A ALL SER;86908 SER BELOW 1250. THERMAL PROC SWTCH MOD KIT 


OCT75 WO SER BELOW 1445A.MOD TO PREV OSCIL IN +275V AND ~300V POWER SUPPLIES 
JAN76 WO SER BELOW 1524U.MOD TO PREV OSCIL IN +275¥ AND -300V POWER SUPPLIES are 
FEB76 WA SAFETY. SER 95901651 THRU 95901901. .MOD JO ELIMINATE SAFETY HAZARD . 
JAN77 WO SER BELOW 1646A.A 10 SWEEP GEM IMPR Pee 


JANB4 

JUL68 WN INSTAL OF SHUNT TUBE HODULATOR 
“MARGD WO SER 715- TO 835-.MOD FOR IMPR REL AND ADDED BWO PROTECTION | 
APR69. WO 8691-4A SER BELOW 835~01406; 8695-7A SER BELOW &35-00481.M0D TO RED RESIDUAL. aM 


FEB70 WO 8691-4A SER BELOW 916-02256;8695-7A SER BELOW 916-00616. Mop Bg RED RESIDUAL FM 
AUG79 WO ALL SER.PREF BWO ) REPLACEMENT 


5B~6A 

JULS68 INSTAL OF SHUNT TUBE MOD KIT IN RF UNITS 8692A,86928,8693A,8694A, 86948 

MAR76 WA SER BELOW 1210A07405.REV TO MINIMIZE POT SHOCK HAZARD. SUPER SER. 8692-4A-8/8695-7A-7 
JUL68 WN INSTAL. OF SHUNT TUBE MOD IN. RF UNITS WITH VARIAN BWO'S 

JUL68 SUPERSEDED BY 8693A/B-2;8694A/B-1;8695A/B~1 


—JUL83 WO SPECIAL REPL 8WC 


JUL83 WO SPECIAL REPL : 
JUL83 WO SPECIAL REPL . 

JAN76 WA SER BELOW 1210A07405.ELIK 4 POT SHOCK HAZARD.SUPER SER NOTE B692-4A-B/8695-7A~7 
NOV72 WO SER BELOW 1142A00910.REC REPL FOR A5A1Q1 ACD A5A1Q3. 

DEC69 WN TIGHTENING VOLTAGE ADJ TOLERANCES © . 


JAN70 WO SER BELOW 919-00331.REC POT REPL 


H/C. H/C PART FICHE FICHE PART M P D P. : 
DATE ... NUNBER __—iDATE NUMSER L .T..¥':6 
Otte DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION eek DESCRIPTION wat DESCRIPTION : tik 


OCT71 WO SER BELOW 1105A01416.TRANST SUPPRES FILTR TO PROTECT YIG oscrL | 
AUG78 WO SER BELOW 1406A02325.REPL FOR E4 PWR AMPLIFIER 


3 _ AUG78 WN SER 144A. & BELOW. REC AS YIG osc REPL KIT. 
a NOV6S. 08691-90021 | - JANES 08691-90031 aL 01 4“ 02 


NOV75 08691-90021 


" Noves 08691-90021 -JANBS 08691-90031 8L01 4502 
- NOV7S 08691-90027 OST OE naga MS aa teal 


PAGE 387 


PAGE ae! 


| 11708785 
MODEL 
NUMBER 


8691-8699 


8691 


- B691A-H01 


B69TA-HO2 | 


86018 


| 86920 


) 
: 


8699B-2 


~ LITERATURE 
TYPE 


8699B-3 


- B699B=4A 


 B699B-5A 
OPER & SERV 


_ MAN CHANGE: 


MAN CHANGE | 


OPER & SERV 


OPER & SERV 


B692A-HO1 


“B692A-HO2 


86928 
8692C 


8693A 


8693A-E09 


8693A-HO1 


| g693a-HO2 


86938 
86944 


— | B694a-E09 
| 8694a-H01 


8694A-HO2 


11/08/85 
MODEL 
NUMBER 


4. 86948 


: 8695, 


aoe 8695A-E09 - 
| ge9sa 


MAN CHANGE — 


MAN CHANGE 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 

OPER & SERV 
OPER & SERV 


‘OPER & SERV 


MAN CHANGE — 


OPER & SERV 


MAN CHANGE 


MAN CHANGE. 


OPER & SERV 


- OPER NOTE 


CPER & SERV 
MAN CHANGE 


OPER & SERV 


‘open t SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


| OPER NOTE a e 
“OPER & SERV MAN 


MAN: CHANGE 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 


OPER NOTE 


OPER & SERV 
MAN CHANGE 


OPER & SERV 


‘MAN CHANGE 


i 

MAN 
HAN 
ae: 


MAN 


MAN 


MAN 


MAN 
MAN 


MAN 


MAN 


MAN 


MAN 


~ LITERATURE 
TYPE 


MAN CHANGE 


Y; MAN 
MAN CHANGE 


MAN 


HAY73 08695-90015 
Pca sisaieule | 


-.JAN74 08693-90015 


 OCT79 bisor pnbae 
- FEB83 08691-90022. 


JAN70 WO SER BELOW 919-00331.REC POT REPL 


H/C «H/C. PART FICHE FICHE PART MPD P 
DATE | NUMBER DATE NUMBER LT VG 
ee wee DESCRIPTION *** DESCRIPTION *** DESCRIPTION akk DESCRIPTION tick _ DESCRIPTION kirk 


= ocT71 WO SER BELOW 1105401416. TRANST SUPPRES FILTR T0 PROTECT YIG OSCIL 


-AUG78 WO SER BELOW 1406A02325.REPL FOR E4 PWR AMPLIFIER 
AUG78 WN SER 1441A & BELOW.REC A3. YIG OSC REPL KIT. 


‘NOV68 08691-90021 “JANSS 08691-90031 8L 01 45 02 
NOV75. 08691-90021 | - - 


NOV68 08691-90021 —- JANBS 08691-90031 BL. 01 45 02 


_ NOV?5 08691-90021 


NOV68 08691-90021 —-JAN8S 08691-90031 8L 01 45 02. 


NOV7S 08691-90021 | : | 
OCT79 08691-90022 JANES 08691-90026 SL 01 45 02 


FEB83” 08691-90022 : 


NOV68 08691-90021 JAN8S 08691-90031 8L 01 45 02 
NOV75 08691-90021 " | aes 
NOV68 08691-90021 JAN85S. 08691-90031 8L 01 45. 02 
NOV75 08691-90027 nee ase 


- HOV68 08691-96021 JANBS 08691-90031 BL 01 45 C2 
‘NOV75 08691-90021 He i. | ae 


OCT79 68691-90022 JANBS 08691-90026 8L 07.45 02. 
FEB83 08691-90022 Renee | 


APR70 08692-90012 - JUL72 08692-90018 01 45.02 


 ., JUL70 08692-90012 
MAN. 


NOV68 08691-90021 —- JAN8S 08691-90031 i 01 45 02 
nov75 08691-90021 


—JAN74 08693-90015 JANBS 08693-90016 8L 01 45 01 
~ NOV68 08691-90021 JAN8S 08691-90031 8L 01 45 02 


NOV75 08691-90021 


NOV68 08691-90021 JAN8S 08691-90031. BL 01 45 02. 
NOV75 08691-90021 Gee 


‘OCT79 08691-90022 .  JANSS 08697-90026 BL 01 45 02 
FEB83 08691~90022 © | ae | 


NOV68 08691-90021 — JAN8S 08691-90031 8L 01 45 02 


-NOV75 08691-90021 


JAN74 08693-90015 - JANBS 08693-90016 8L 01 45 01 


NOV68 08691-90021 —« JAN8S_ 08691-90031 BL 01 45 02. 
NOV75 08691-90021 . eee 


NOV68 08691-90021 JANES 08691-90031 8L 01 45 02 


~-NOV75 08691-90021 


H/C PART FICHE FICHE PART MPD PRP | - 
NUMBER DATE NUM Ce TMG ae 
+i DESCRIPTION ### DESCRIPTION tik DESCRIPTION kkk DESCRIPTION dk DESCRIPTION fee Rs 


oct79 08691-90022 


: “IANS 08691-90026 BL 01 4502 
FEB83 08691-90022 a oe 


ANS 08695-90016. aL 01 4502. 


“JANES 08693-90016 5 aL 01 4S Of es: 
JANES 08691-90026 $ OL 04 45 0 ieee 


PAGE 388 : 


PAGE 389 


9117/08/85. 
MODEL 


_ NUMBER 


| 86948 
| 8695A 


8695A~E09° 
86958 
| 8696 
BO96AE09 

ee 697A : 


B697A-E09 


86988 
8699B 


‘870A 


8700 — 


8700A 


| 8701A 


8705A 


8706A 


1108/85 
NAMBER 5 


of 


| 8706 
B706A-H25 


“| soma 


TYPE. 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


OPER NOTE 
OPER & SERV MAN 


OMAN CHANGE 
OPER & SERV MAN. 3 


MAN CHANGE 
OPER NOTE 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 
OPER NOTE 


OPER t SERV MAN 


MAN CHANGE 

OVERALL SCHEM- 
GPER & SERV MAN 
MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 


OPER NOTE 
OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


SERV NOTE SET BELOW 
86330A-4/86331A~2/ 


8/700A-1 


- B70DA=2A-S 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE. 
OVERALL SCHEM 


OPER & SERV MAN. 


‘MAN CHANGE 


~~ OVERALL SCHEM 


3 SERV NOTE SET BELOW. 
— B705A~1A-S 


OPER & SERV MAN: 
MAN CHANGE 


_ MAN SUPP H25~8706A 
- SERV NOTE SET BELOW 
_ 8706A~1 


LITERATURE 
“TYPE 


- 8706A~2A/B707A-5A 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


MAN SUPP H25~8706A SEP71 08706-90003 a 


OPER & SERV MAN 
- MAN CHANGE 
MAN SUPP H25-8706A SEP71 08706-90005 

SERY NOTE SET BELOW 
o BTO7A=100 hee 
« B707A=2. 


: QPAF aaz® 


LITERATURE 


H/C) OH/€ PART. 
DATE NUMBER 


RICHE 


DATE 


FICHE PART M P D Pp 


_ NUMBER © 


PAGE 389 


Lv & | | | 
tet DESCRIPTION **%* DESCRIPTION #** DESCRIPTION keke DESCRIPTION ik: - DESCRIPTION lal 


OCT79 08691-90022 
-  FEB83 08691-90022 


MAY73 08695~90015 


-FEG83 08695-90015 
JAN74 08693-90015 


OCT79 08691-90022 


- FEBBS 08691-90022 
MAY73 08695-90015 


FEB83 08695-90015 


SANTA 08693-90015 


 MAY73 08695-90015 
- FEBBS 08695-90015. 


_ JAN74 08693-90015 
JUL70 08698-90025. 


MAR79 08698-90025 


— JUL70 08698-90026 
SEP70 08699-90016 © 


MAR78 08699-90016 


JAN68 00870-90007 _ 
JUN79: 00870-90009 
FeB84 00870-90011 


-JANBS 
JANS5 
JAN8S 
~ SANBS 


JANES 


- SANBS 
_JAN85 


~ JANB5 
 SANBS. 


JANBS 
_ APRT9 
~  AUG71 


JUL79 
MAY84, 


08691-90026 8L 01 


08695-90016 8L 01 


08693-90016 BL 01 
08691-90026 BL 01 


badbs—povig gL 01 


08693-90016 8L 01 


08695-90016 BL 01 


08693-90016 BL 01 


08698-90030 aL 01 


08699-90017 aL 01 


00870-90008" 04 


00870~90010* 8. 01 
00870-90012 8L 01 


45 502 


45 02 


65 01. 


“45 02 


45 02. 


45°01 
45. 02 


45 01 
45 03 


45 02 


04 01 


04 01 
04 01 


USE 870A FICHE 00870-90010 
USE 870A FICHE 00870-90012 


: AY78 3 
MAR73 WO MoD To 86330A" 4 86331A FOR COMPAT WITH 8700A. 
JAN76 WA SAFETY. SER BELOW 1320A. REV TO ELIMINATE POTENTIAL SAFETY HAZARD 


HAR73 08700-96007 — 
-MAR74 08790-90007. 


MAR73 08700-90005 


APR73 08701-90006 | 


MAR74 08701-90006 
APR73 08701-90010 


APRTA 


08700-90008 01 


~-APR74 08701-90008 = 01 


45 03 


45 03 


| AY78 
JAN76. WA SAFETY.SER 985 THRU 1142A.REV TO ELIMINATE POTENTIAL SAFETY HAZARD 


FEB68 08706-90003 
NOV71 08706-90003: 
-SEP71 08706-90003 | 


“H/C H/C PART 
DATE NUMBER 


FICHE 
DATE 


FICHE PART Le P 
NUMBER 


JAN85 08706-90004 BL 01 45 02 


D p 


AY78. 
Hayes WA. SER BELOW 80300181. PREF REPL TRANS ‘A207 FOR. IMPR RELIABILITY 


PAGE 390 


7 ee PEN Go" ok: | ey 
tee DESCRIPTION. tee DESCRIPTION #x* DESCRIPTION hick DESCRIPTION okie DESCRIPTION toiek 
JUL69 WO SER BELW 903-00341.MOD TO RED RESI AM 


FEBGS 08706-90003 
NOY71 08706-90003 


FEROS 08706-90003. 
- NOV71. 08706-90003 


~ MAR72 08706-90004 


aE nen 


01 45 04 


ie 


MAY68 WA SER BELOW 815-0231. ADDN oF CLAMP DIODE TO. INCH. RELIABILITY 


NOT AVAILABLE | 


per eke aA tMeTal AP mk Pnikween Nite nh PAW waar me ei ed kee ie ae 


11/98/85 2 eS ao te Sir te poe 4 ane “4 PAGE 390 
. LITERATURE H/C H/C. PART FICHE FICHE PART M P DP a . 
MIMBER as TYPE DATE NUMBER DATE NUMBER L T V6 
Fa SEE se 2 a es wire DESCRIPTION. *ee DESCRIPTION wee DESCRIPTION wick DESCRIPTION dee DESCRIPTION abled 


| 706A rere  eeamis JUL69 WO SER BELW 903-00341.MOD TO RED RESI AM 


8706H-H25 OPER & SERV MAN. FEBGS 08706-90003 - - MAR72 08706-90004 - 01 45 04 
, _ MAN. CHANGE ~ HOY77. 08706-90003 ae | 
~ MAN SUPP H25~8706A SEP71 08706-90003 


| 8707A i= ssCtOPER & SERV MAN FE@6B 08706-90003 MAR7Z 08706-90004 —«01 45.04 
Pou MAN CHANGE NOV71: 08706-90003 ee 
he MAN SUPP H25-8796A SEP71 08706-90003 | | 
SERY NOTE SET BELOW.  MAY78 : 
— B707A-1— “MAY68 WA SER BELOW 815-00231. ADDN OF CLAMP DIODE TO INCA RELIABILITY 
BIOTA! oe NOT AVAILABLE ; 
(8707A-3.———=—=<~*~=~Ss*sS APR WO INSTAL OF MAGNETIC SHIELD FOR IMPR RELAY OPERATION 
8707A-4. APR69 WO SER BELOW 802-00230.MOD FOR IMPR REL OF UNITY GAIN FOLLOWER CIRCUIT. 
3706A~2A/8707A~SA _ JULE WO B706A SER BELOW 903-00341.8707A SER BECOW 903-00301.MOD TO IMPR RESIDUAL FM WITH 
86988 & 86998 RF UNITS INSTALLED 
BPOVA-6. poe JAN70 WO SER BELOW 921-00401.MOD TO IMPR POWERLEVEL REGULATICN — 3 | 
8707A-7,——si«“<«*‘~*‘« AN 2 WO SER. BELLOW 0947A00705.MOD TO IMPR RELIABILITY OF UNITY GAIN FOLLOWER CIR. 
‘CONT'D = SUPERSEDES 8707A~1 © 8707A~4 


OPER t SERV. MAN: : saM73 08708-90022 MART 08708-90023 04 04 os 
SERV. NOTE SET BELOW MAY78. 
8708A~1 MARG?7 SER. BELOW 707-0276. CHANGE. ‘a2tat. PREF REPL. FOR A2103, 02104, a 
~8708A-2 hog MAR68 WA SER BELOW 806-00526.MOD TO INCR PULSE BALANCE RANGE is 7 
8708A-3.———(is=“t:*‘«‘ LB WN SER BELOW 806-00676.REC TRANS REPL. | 
8708A-4~S . AUG75 WA SAFETY. SER 1220A01671. THRU 1220401685. ELIMINATION OF POTENTIAL SHOCK HAZARD 


OPER & SERV MAN | -JuNe9. 98709-99004 PRBS. 08709-90006 BL 014503 
MAN CHANGE _MARSS 08709-90004 


OPER & SERV MAN JUNS2_08709-92003 aves 08709-92008 aL ut 45 OB. 
MAN CHANGE == MARBS._ 08709-92003 


OPER & SERV NAN MAY66 08714-903 . JANTS 08714-90004 BL 01 04 02 
SERV NOTE SET BELOW | AY78. 
B71BATA OCT63 SER ABOVE 236-0146. REAR Panel CONVERSION 


“OPER & SERV MAN MAY66 08714-903 = JAN78. 08714-90006 8. DY 04 02 


OPER & SERV MAN = JUNG? 08717-90005 —OCT71 08717-90008 01 45 04 
MAN CHANGE _ JAN?4_ 08717-90005 | 
SERV. NOTE SET BELOW ae MAY78 | = : 
~ B7I7A~1 “AUGE69 WN INSTAL ‘OF OPTION 001 
 B717A-2a-S JAN76 WA SAFETY.SER 91700111 & BELOW. ELIMINATION oF POTENTIAL SHOCK HAZARD 
BCAA. AUG69 WA SER BELOW 917-00121.M0D FOR. IMPR REL 
- BT17A~4ASS - > JAN76. WA SAFETY.SER 92700141. & BELOW. ELIMINATION OF POTENTIAL SHOCK HAZARD 
8717A-5: -. SEP69 WO SER BELOW 92¢-00141. MOD TO REPLACE AZ AND Ad BOARDS — 


OPER & SERV MAN _—SEP73 08717-90012 ‘AUSBS 08747-90013 BL 01 04 04 
MAN CHANGE JUN85. 98717-90012 
OVERALL SCHEM ss SEP73. 08717-90015 
OPER & SERV MAN —-,JUN85. 08717-90024 - Au6BS 08717-90025 8L 01 45 01 


OPER NOTE —=—=CAUGSK_00872-90001 - JUN70 00872-90002 01 04 01 


~ 


afitrafiuan 


attudlitur 
—— a 
a 
{| 


i ar 


IL a f et * 4 on 


PAGE 376 11/08/85. ee ee ee PAGE 391 ea en 
MODEL On LITERATURE H/C. “RIC PART FICHE “FICHE PART M P DP 
NUMBER = C€ rea © fd aa “DATE NUMBER — DATE NUMBER Bee Te We ne: 
ee Ce ge sags : kk DESCRIPTION KK DESCRIPTION thik DESCRIPTION fe DESCRIPTION al DESCRIPTION trick 


| B721A —=—S—«CPER NOTE =U. 11652-90002 OCTBS 11652-90005 BL O1 45 01. 
8721A-008 == «s«OPER NOTE DECB3 11652-90006  OCT85 11652-70007 BL 01 45 U1. 


87288 «=—s—t« PERE SERV MAN JAN 08728-90004 —-NOV8A 08728-90005 8L 01 45 02 
ee MAN CHANGE APR? 08728-90004 | 


* DESCRIPTION. *** 


h | OVERALL SCHEM = JAN73 08728-90007 = JUN74 08728-90005 01 45 03 | 
-8730A SER «OPER NOTE ~=———~*«CAPRRG.-OB7/31-90005 = OCT?7_08731-90006% BL_01 04 01 USE 8731A/8-SA/B FICHE 08731-90012. 


“87308 SER OPER NOTE =—==—=—=—SAMPR69- 08731-90005 OCT?7._08731-90006= BL 01 04 01 USE 8731A/8~5A/B FICHE 08731-90012 
B731A «PERL SERV MAN —-JUL78 08731-90011 NOV7B 08731-90012 BL01 0601 ; 
| 87318 «OPER & SERV MAN = JUL78 08731-90011 ——«-NOV78 08731-90012 8L 01 04 01 
“732A. —s=S*S*«C«PER & SERV MAN _—_JUL7B 08731-90011 —«NOV78 08731-90012 8L 01 04 O01 
87328 “OPER & SERV MAN JUL78 08731-90011 NOV78 08731-90012 8L 01 04 01 
B733A=—s—s*s«C PER & SERV MAN —-JUL78 08731-90011 NOV78 08731-90012 8L 01 04 01 
; | : | 
g 
Q 
& 


ATIBILITY 
350A-2 


87338 =.= OPER & SERV MAN JUL78 08731-90011 NOV78 08731-90012 8L 01 04 01 


[87344 -—-—SsSOPER & SERV MAN _—-JUL78 08731-90011 —«-NOV78 08731-90012 8L 01 04 01 
87348 OPER & SERV MAN. —-JUL78 08731-90011 NOV78 08731-90012 8L 01 04 01 
8735A OPER & SERV MAN = JUL78.- 08731-90011: NOV78 08731-90012 8L 01 04 01 
87358 OPER & SERV MAN = JUL78 08731-90011 ---NOW78 08731-90012 8L 01 04 01 

“8740R «Ss. NOTE . JUN72 08740-90010 JAN85 08740-90011 8L 01 45 01 
oe SERV NOTE SET BELOW MAY78 

7 8740-1 NOV72 Wo ALL SER. RESONANCE RED AT. RF INPUT CONNNECTOR 

IILITY ‘| 87414 | OPER NOTE | _ 08741-90006 JANSS 08741-90007 8L.01 45 01 
O742R OPER NOTE JUN70 68742-90008 | JAN8S 08742-90009 8L 01 45 01 
MAN CHANGE =——=—s« AUG 73. 08742-90008 | oe 
8743A -=—s—i“‘<«‘ PER SERV MAN —-JUL72 08743-90010 JANB5 08743-90011 8L 01-45 02 
MAN. CHANGE JAN77 08743-90010 | ie 
SERV NOTE SET BELOW MAY78 
B743A~1A JUN70: WO RF TRALSHTG INFO & COAX SWTCH PROC 
| B743A-2,~=—S«*«<C*«*S NWO SER BELOW 968-00360.REC REPL FOR A3Q3 AND A304 ae 
87438  —=SOOPER & SERV MAN. AUGG1.: 08743-90040 MARBS 08743-90042 BL 01 45 02. 
ee MAN CHANGE ~-SUN84 08743-90040 


ILITY ae a 2 oe ne cee oe | | 
y | 87444 sé PRELIM OP & SERV MN MAR69 08744-90005 ocr 08744-90007 0 45 02, 
B7ASA OPER & SERV MAN -—-—s-FEB82 08745-90009.» AUG8S 08745-90011 BL 01 45 02 
a MAN CHANGE JAN85 08745-90009 = ese 
: SERV NOTE ‘SET BELOW ao MAND 


PAGE 377 
DESCRIPTION wie 
1536U & BELOW 
16410 & ABOVE 
1536U & BELOW 


1641U & ABOVE — 


IP CIR & POT 


E CIRCUITRY 
RCULTRY 


REQUENCY DISTORTION 


10D OSCIL 

'H RODIFICATION 

INTS | 

IMPROVEMENTS oe 
34 1078 
31 1078... 


S31 Se 108 


| 87454 OPER & SERV MAN. FEB82 08745-90009 auGaS. 08745-90011 8L 01 45 02 


a “B7A5A :  87A5A-1——S—*S~S =~ FBO WO REPLACEMENT OF A3Q11, 12,13, AND 14° 


- B745A-2A-S_ «SANG. WA, SAFETY. SER 0978A00050 THRU 1142401165. ELIMINATION OF POTENTIAL SHOCK HAZARD 
| 87468 = sOPER & SERV MAN —>AUG71. 08746-90007 --AUGBS 08746-90008 BL 01 45 03 
[oo MANE CHANGE - AUGBA 08746-90007 : 
| “SERV NOTE SET BELOW N81 
Son . 87468-1. ocT8O WO SER 1521400570" & BELOW. MoD TO MINIMIZE SW DRIVER CIRC Osc 
87484 OPER & SERV MAN ocT79 08748-90001 JAN8O 08748-90002. 8L 01 45 02. 


OPER INFO SUPP —s MAY79. 08754-90016 | | | 
_ SERV NOTE SET BELOW Pea J ANBO | | 
B754A-1A SEP79 WO SEK 1825A00175 & BELOW.REC INSTALL OF HEAT SINK INSULATOR FOR A? SOURCE ASSY BD. 
| |  8754A-3 7 -AUG79 WO SER 1914400325 & BELOW.REC REPL OF IC A12U9-IN EVENT OF XTAL MARKES FAILURE 
| 8754a-H26 MAN SUPP JAN80 08754-90019 APR8O 08754-90021 81. 01 45 01 | : 
‘B755A OPER & SERV MAN APR74 08755-90015. JUN75. 08755-90016« 01 45 03 USE 875SB FICHE 08755-90071. 
87558 «OPER. & SERV MAN APR8O 08755-90070  JUNBO 08755-90071 8L 01 45 03 


~8755C = OPER & SERV MAN JULBO ON755-90073 —-JULBS.- 08755-90074 8L 01 45 03 


| 8755P ——s—=sC OPER & SERV HAN MARB1_ 08755-90085 HARES 08755-90086 8L 01 45 02 


B757A «sR MAN MARBS 08757-90001 OCT85 08757-90002 8L 01 4503 


VPOCR. NUTS JUNI USl8emsvUUUS . VARS UEENeo vee? SL UT 45 a 
MAN CHANGE “ANGTS: O87 42~20008 


B43 OPER & SERV MAN JUL72_ 08743-90010 SANS 08743-90011 8L 01.45 02 
pk | ’ MAN CHANGE JAN?? 08743-90010 . 
~ SERV NOTE SET. BELOW oe MAY78 og 
BPAZAS1A JUN70 WO RF TRELSHTG ‘INFO & COAX SWITCH PROC | 
~B8743A-2 | JUN70 WO SER BELOW 968-00360. REC REPL FOR ‘£303 AND A3aé 


87438 —S—=SOOPER & SERV MAN AUGG1 08743-90040 ——-MARBS 08743-90042 BL 01 45 02 
,  MAN'CHANGE == JUNS. 08743-90040 


‘B744A——séPRRELIM OP & SERV MN MAR6S 08744-90005 ocT71 08744-90007 01 45 02 


MAN CHANGE JAN8S 08745-90009 | 


SERV NOTE SET BELOW JAN79 


11/08/85 | | ee es are PAGE 392 
MODE 0. |... LITERATURE ~ H/O. H/C PART. FICHE FICHE PART MP OD P oe sone 
MMEER Ps Se TYPE © DATE. NUMBER. DATE: NUMBER. TO VG 

i, ie tee DESCRIPTION akxk DESCRIPTION kik DESCRIPTION cal DESCRIPTION kkk DESCRIPTION basi 


87500 — OPER & SERV MAN == FEBBO 08750-90016 UGB. 08750-90017 8L 01 45 04 
>. MAN. CHANGE JUN85 08750-90016 | | 
SERV NOTE SET BELOW — APR83- 
| B750A~2/8565A-3 —OCT7B WA SER 1808A & BELOW. IMPROV OF 8750A HORIZ GAIN CONTROL RANGE WHEN USED WITH THE 8565A 
CONT'D | SPECTRUM ANALYZER. 


87594-3-S | MAY78 WA SAFETY.SER 1808A00510 & BELOW.ELIM OF POTENTIAL SAFETY HAZARD abet 
“B750A-4C JUL B2 WO SER 1808A & BELOW.SELECT RES FOR USE WITH OPT 003 & 004 DEDICATED INTERFACE CARDS. 
8750A-5 ts _ OCT78 WN ALL SERsREC. 220V/240V LINE VOLTAGE FUSE REPL. | 

8750A-6 JAN79 WN ALL SEP.8750A/84108 MULTI-OCTAVE GLITCHES EXPLAINED. 

8750A-7— FEB79 WA SER 172A & BELOW.REC MOD TO IMPROVE PENLIFT TIMING DURING RETRACE 

8750A-9 MAY?9 ALL SER.W2 DIGITAL INTERFACE CABLE ASSY. 


8754A OPER & SERV MAN —-MAY79 08754-90015 -AUS79 08754-90017 8L 01 45 08 


MAN CHANGE “MAYBS. 08755-90073 | | fee | 
8755 COPE NOTE OCT72 0875-90009 — JUL73 08755-90010 01.45 01 USE 87558 FICHE 08755-90071 
8755M «OPER ‘NOTE OCT72 08755-90009  JUL73 08755-90010* 01 45 01 USE 87558 FICHE 08755-90071 


“MAN CHANGE FEB83 08755-90085 


B756A OPER & SERV MAN APR83._ 08756-90001 = aUGBS 08756-90002 BL 01.45 10 
ce MAN. CHANGE MARSS 08756-90001. es 
| ADDENDUM ~~ MAR85 08756-90901 he gee Tas 
8756S ——sCINSTALL & SERV MAN OCTB3 08756-90014 © -MAR85 08756-90015 8L 01 45 01 
3 MAN CHANGE DEC83 08756-90014 ote eee 
SITE PREP & INSTALL OCT83 08756-90031 MAR8S 08756-90032 81 01 4501. 
MAN CHANGE =—s—“<s (sé ECB. 08756-90031 tt ie 


3 MAN CHANGE | ae -APR8S 08757-90001 ‘ 


AEE : VPN NVI Velig VOFoo” 7UUUY 6 MUR EOD MOE IIT FU LUN we SO UE Vee COFIIe PSUR Vvorow  7UUF I 


ae | | 8755P = (its—*s«PEER & SERV MAN © MARS1 08755-90085  -MAR8S 08755-90086 8L 01 45 02 
EQUENCY DISTORTION | jo. | MAN CHANGE  -FEB83 08755-90085 a a8 
poser tt 8 OPER & SERV MAN —s APR83. 08756-90001 AUGSS 08756-90002 8L 01 4510 
om | : | MAN CHANGE MAR85 08756-90001 | oe 7 
MODIFICATION : Poe ~ ADDENDUM MAR85 08756-90001 3 ot a 
MPROVENENTS: oo | 8756s -—=—SSINSTALL. & SERV MAN OCTB3 08756-90014 MAR8S 08756-90015 aL 01 45 01 
34 te 1078 - co je | MAN CHANGE DEC83 08756-90014 paces. | : | 
34 , 1078 SITE PREP & INSTALL 0CT83 08756-90031 MAR85 08756-90032 8L 01 45 01 
340 PB fe Pe MAND CHANGE - DEC83 08756-90031 x ee 
| are . | 87578 = —sCPER MAN —MARBS 08757-90001 = OC TB8S 08757-90002 BL 01 45 03 


MAN CHANGE. APR85 08757-90001 


PAGE 378, 


| 11/08/85 ee | a | a BP ee ae PAGE 393. 
| MODEL 0. ~~ _LITERATURE  =-H/C. ~——S*H/C. PART.~—S*FECHE ~=—SFICHE PART MOP OD Pp ee ee | | 
i ae ee NUMBER C0000 TYPE DATE —«s«NUMBER.ssDATE”=~-~=—CONUMBER. SLOT SOV 
DESCRIPTION #ee ee a ees ar ie the DESCRIPTION HH DESCRIPTION #xe DESCRIPTION ie DESCRIPTION tke DESCRIPTION fick 
8757A ADDENDUM ‘AUG8S 08757-90001 oc T85 08757-90002 8L 01 45 03 
: | 8800 INSTRUCT & OPER asN JANOO 00880-93001 -NovTe 5951-6251 8b 01 21:01 
oe ee MANE CHANGE FEB65 00880-93001 | 
& REC A12 REPL ieee sae 7 ae ee Seren a 
a ioe - B8IA OPER & SERV MAN --OCT6S 00881-90001 auset 5080-5780 | aL OV 24 01 
'B821\ = SsSSERW NOTE SET BELOW JAN79 
8 oe 8821A~1 7 MAY70 WO SER BELOW 00122.MOD OF AMPLF CIR TO ELIMINATE OSCILLATIONS 
| ee ee B821A-2A DEC7O WA SER BELOW 00146.WARNING ABOUT FUSE REPLACEMENT 
PER & SER MAN : bigs ne. ee 
DE 3 | 885, OPER NOTE AUS72 00885-90015 ocT72 00885-90016 01:04 01 
ee SERV NOTE SET BELOW APR79 7 
, | B85A-1A APRS. PHASE SHIFTER CALIBRATION TECHNIQUE 
| 8864a SERV NOTE SET BELOW ocTas ie 
| 306KA=1/88644~1 JUL76 WO SER BELOW 1620A.MOD TO IMPR FM TAPE SERVO 
7 3964A-2/8864A-2 —-« JUL76. WO SER BELOW 1624A.REPLACE OLD 1.25A FSE WITH 1.5A FUSE | 
Se 3964A-3/8864A~3 JUL76 WO SER BELOW 1625A.WIRING CHANGE TO MOTOR DRIVERS/+5V(A)REGULATOR PCA(A2) 
3964A-4/8864A-4  OCT76 WA SER 1620A00101 TO 1620A00114;16;18 TO 1625A00131;33 TO 37339040; 1629A00142 10 48351, 
| “CONT'D “ 54.MOD TO IMPR RECORD/REPROD HEAD PHASE CORRECTION | 
BELOW 3964A-5/B864A-5/ — OCT76 WN SER BELOW 1629A.IMPR REEL MOTORS 
oa 3968A-5/8868A-5 
: 3964A-6A/8864A~6A/ AUGSS WN SER BELOW 1702A.IMPR PWR SWITCH 
90187 “396B8A-7A/8868A-7A | ae | | 
90199 3964A-7/8864A-7/ _ APR77 WO ALL SER.CALIBRATOR OUTPUT SHORTS 
: 396BA-B/8B68A-8 | 
3964A~8/8864A-8/  APR77 WN ALL SER.FLD EFF TRANS LEAD CONFIGRTN 
-3968A-9/8868A-9 
cha . | 3964A~9/8864A-9 AUG?7 WN ALL SER.OPERATOR INFORMATION 
ae 8868A  -—=S—sSs SERV NOTE SET BELOW — .9cT8s | 
1640-90199 ~ 396BA=1A/B8868A-1A JUL76 WO SER BELOW 7622A.MOD TO IMPR FM PERF 
ne 3968A-2/8868A-2 MAY76 WO-SER BELOW 1617A.MOD TOIMPR RECORD AND FAST REVERSE BUTTON ILLUMINATION 
3968A-3/8868A-3 JUL76 WO SER BELOW 1624A.REPL OLD 1.25A FUSE WITH 1.5A FUSE 
| 3968A-4/8868A-4 JUL76 WO SER BELOW 1526A-WIRING CHANGE TO MOTOR DRIVERS/+5V(A)REGULATOR PCA(A2) 
eae 3964A-5/B864A-5/  OCT76 WO SER BELOW 1329A.2MPR REEL MOTORS 
BELOW 3968-5 /8868A-5 in 
| 3968A-6/8868A-6 -NOV76 WO SER BELOW 1637A.MOD TO IMPR FM TAPE SERVO 
7 39GHA~6A/B864A~6A/ AUGBS WN SER BELOW 1702A.IMPR PWR SWITCH = 
'640-90199 3968A-7A/8868A-7A 
| S 3964A-7/8864N~7/ — APR77 WO ALL SER. CALIBRATOR OUTPUT SHORTS 
_-3968A-8/8868A-8 ts 
3964A-8/8864A-8/ — APR77 WN ALL SER.FIELD EFFECT TRANS LEAD CONFIGURATION 
Lae ae -3968A-9/8868A-9 
BELOW 3968A-10/8868A~10 A UG77W N ALL SER.OPERATOR INFORMATION. ‘ | , | 
oe are 3968A-13/8868A-11  JAN78 WN SER BELOW 1637A.FM BACKDATING SUPP. 
6640-90199 3968A-14/8868A-12 MAY78 WO SER 1715A THRU 1748A.MOD TO INCREASE A24F6 FUSE TO 2.5 AMPS 


- 3968A~15/8868A-13  JUN78 WN ALL SER.REC PROC. FOR ELIM OF NOISE IN ROMBINED FLUTTER COMP & TAPE SERVO MODE 
396BA~16A/8865A~14A JAN79 WO SER Lietaes THRU 1814A. REC MOD OF Ach F1 & Fe TO. 5: AMPS wal il 


88754 —=s=~—~SsSSERV- NOTE SET BELOW 
be ane (1 een: 


te OcT78 
rie } HAY7O WO REC REPL. FOR A290 t navi02 | 1 
890A -s—(itéCPER SERV MAN JANG 00890-90001 | SEPB1 00890-90002 gL 01 21 a1 


ABBR oe A TOBIRS eS a I SAE OM BC St OME es Bae 3 


~ ee ee. fi Se ne ye: = lata ate ae he eee sem ke 


| '3964A-7/8864A-7/ — APR77? WO ALL SER. CALIBRATOR OUTPUT SHORTS 
3968A-8/8868A-8 
-3964A-8/8864A~-8/ 


“APR?7 WN ALL SER. FIELD EFFECT TRANS LEAD CONFIGURATION 
3968A-9/8868A-9 


i Pe foe oe "--3968A~10/8868A-10 A UG77W.N ALL SER.OPERATOR INFORMATION 
0-90199 i ae 


3968A~13/8868A-11.  JAN78 WN SER BELOW 1637A.FM BACKDATING SUPP 
3968A-14/8868A~12  MAY78 WO SER 1715A THRU 1748A.MOD TO INCREASE AZ4F6 FUSE TO 2. 5 AMPS 
 3968A-15/8868A-13 . JUN78 WN ALL SER.REC PROC FOR ELIM OF NOISE IN COMBINED FLUTTER COMP & ie SERVO | MODE 
— B96BA-16A/8865A~14A JAN79 WO SER 1715A. TREE 1814A.REC MOD OF A24 F1 & F2 To 5 AMPS 
— 8875A SERV NOTE SET BELOW cT78 
8875-1 MAY70 WO REC REPL FOR n39101 &. a29102 


890A JAN66 00890-90001) SEP} 00890-90002 BL 01 21 ot 


OPER & SERV MAN 


PAGE 379 41/08/85. 
ee MODEL 


Re eet ee re Ga | ee | a PAGE 394 
| a” 0. LITERATURE «H/C H/C PART FICHE FICHE PART MP. DOP: 
ot | NUMBER oC ~Ct—~™:CSTYPE: DATE NUMBER DATE. * NUMBER) =OoL OT OUVCOG 
SCRIPTION *ik_ pele . eke DESCRIPTION *e* DESCRIPTION *** DESCRIPTION fk DESCRIPTION tick DESCRIPTION tek 
W | 890A. MAN CHANGE oct71 00890-90001 SEPB1 00890-90002 8L 01 22 01 | : 
a : ae SERV NOTE SET BELOW” JAN85 
003 oo aie —B90A-1"S AUG BA WA SAFETY.ALL SER. NOTIF OF POSS SHOCK HAZ 
| 890Ax OPER & SERV MAN JAN66 00890-90001 ~SEP81 00890-90002 ‘BL 01 21 01 
tees ~ MAN. CHANGE: OCT?1 00890-90001 | 
8900A - INSTRUCT MAN DECé3 08900-90008 -OcT84 5951-6105 ‘aL 01 21 on 
89008 OPER & SERV MAN MAY66. 08900-90208 MAY81 08900-91202 ‘8L 01 04 01 
oe MAN CHANGE FEB81 08900-90208 eh ee ee 
INSTRUCT. MAN DEC63 08900-90008 OcT84 5951-6105 L014. 04 01 
oe 8900C “OPER & SERV MAN —-OCT84_ 08900-90229 ——-JANBS. 08900-90230 8L 01 04 02 
A14,416,A19) 8900D “OPER & SERV MAN = MAY85 08900-90233 — JULB5 08900-90234 8L 01 04 02 
| : | 8901A OPER & SERV MAN —--JANBO 08901-90033 © MAR8S 08901-90034 8L 01 10 09 
his OPER MAN. .s—<iséi‘iésés TBP: OBHOI~“90ZT dd OES. 8. 
MAN CHANGE JAN8S 08901-90031. 
SERV NAN | MAR8O0 08901-90032 
MAN CHANGE JAN85 08901-90032 ee | 
SERV NOTE SET BELOW JUL83 | 
E9O1AM1A -FEG83 WN SER 2032A & BELOW.SOFTWARE CHANGE SUMMARY 
| &901A-2-S | MAY83 WA SAFETY:SER 2251A & BELOW.HOD TO CORREC IMPROPER GROUND OF FAN ASSY . 
8901A~001.«—s« OPER. & SERV MANS = JANOO 08901-90033 - ausst 08901-90034 8L 01 10 08 OPER MAN DTD JANSO/SERV MAN DTD MARBO- 
“ MAN’ CHANGE A  aUG81 08901-90033 CHANGES FOR OPER MAN 
MAN CHANGE B AUG81 08901-90033 | | CHANGES FOR SERV MAN 
| 8901A-002.s«OPER: &/SERV MANS JANOO 08901-90033 aues1 08901-90034 BL 01 10 08 OPER MAN DTD JANSO/SERV MAN DTD MAR8O 
MAN CHANGE A AUG81 08901-90033 | CHANGES FOR OPER MAN 
| , MAN CHANGE B AUG81 08901-90033 ie "CHANGES FOR SERV MAN 
| a901a-003 «OPER & SERV MANS — JANOO 08901-90033  AUG81 08901-90034 81 01 10 GB OPER MAN DTD JANSO/SERV MAN DTD MARSO 
MAN CHANGE A AUG81 08901-90033 ie . CHANGES FOR OPER MAN 
| MAN CHANGE B AUG81 08901-90033 : , CHANGES FOR SERV MAN 
B901A-004 «COOPER & SERV MANS | JANOD 08901-90033. = AUG81_08901-90034 8L 01 10 08 OPER MAN DTD. JAN8O/SERV MAN DTD. MARBO 
| MAN CHANGE A AUSB1 08901-90033 ee CHANGES FOR OPER MAN 
a "MAN CHANGE B ss AUG 81. 08901-90033 : | ve _ CHANGES FOR SERV MAN 
8901A-010 «OPER & SERV MANS —__ JANOO 08901-90033 AUG 08901-90034 8L 01.10 08 OPER MAN DTD JAN8D/SERV MAN DTD MAREO: 
} MAN CHANGE A ~ aU681 08901-90033 } se ’ CHANGES FOR OPER MAN. 
Bo MAN CHANGE 8 _-AUGB1 08901-90033 CHANGES FOR SERV MAN 
89018 SERV NOTE SET BELOK | JANSS ue 
oe 890181 AUGB4 WA SER 2411A 8 BELOW.RF. PWR REF CALIB ERROR 
8902A SERV NOTE SET BELOW oo? SANSS Ca grees 
oe tle Fs BOORAS4 MAYBA WO SER 2340A & BELOW.IF SYNC SETECTOR OVERLOAD HANDL IMR 
ac 8902A-2 | AUGB4 WA SER 241A & BELOW.RF PWR REF CALIB ERROR : 
-B903A OPER & SERV MAN 5AN81 08903-90023 . DECR4 08903-90025 BL 01 10 108 
| AUGB4 08903-90023 


PAGE 380. 


| ze : 


MODEL 8 


gee: 


MAN CHANGE | 


LITERATURE 
Co MPR BR ; 


“AIC 


RATE. - 


H/C PART. 


MiiIMoED 


FICHE 
: RATE 


‘FICHE PART MPD OP 


™. 


PAGE 395. be 


~ PAGE 380. 


SRIPTION eke 
) ; ‘ 


99.9993 


SMH Ss 
T FREQ OF .1 TO 


DYNE SECTION = 


B2. 


PAE 381 


RIPTION Ae 


| 89018 | 


--B905A 


11,/08/85 . 
MODEL 


 8903A-001 
| 89050 
| 89254 


895A 


89S50A 


| 895.8 | 


4 953A~t0° 
| 89540 


| 11/08/85 
NUMBER = C 


OFUIATUIU 


| 89020 


NUMBER 


8903A 


0 oes 


UPEK & SERV MANS © 


MAN CHANGE A 
MAN CHANGE | B. 


89018-1 


SERV NOTE ‘SET BELOW 


8902A~1 


‘8902-2 | 


OPER & SERV MAN 


MANE CHANGE. 


UITERATURE 
TYPE 


SERV NOTE. SET BELOW ! 
-8903A~1 


8903A-2. 
8903A-3-S 


.. B903A=4 
-B903A-5 
- 8903a-6 


 B905A-7 
OPER & SERV MAN 


NAN CHANGE A 


(MAN CHANGE A 
OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE. 
OPER & SERV MAN | 


MAN CHANGE. 
SERV NOTE SET BELOW 
 895A-1 | ae 


895A~2 


895A~-3/P5080-1849 
 895A-4-S 


OPER & PROG MAN 
- SERV MAN. 


INSTALL MAN 


_ PROGRAM LISTINGS 
MAN CHANGE 


89508 


OPER & PROG MAN | 


INSTALL MAN | 
MAN CHANGE. 


OPER & PROG MAN 


MAN CHANGE 


SERV MAN 
MAN. CHANGE 


~~ PROG LISTINGS - 
. MAN CHANGE 


B951A 


OPER & SERV MAN 


MAN CHANGE 


SERV NOTE SET BELOW 


8951A-1 © 


~  B9S1AK2 


OPER & SERV MAN 
MAN CHANGE — 


ta OPER MAN 
OPER & SERV MAN. 
MAN. CHANGE. 


O | LITERATURE — 
SSPE 


~ JANOO 08901-90055 
3 ~ AUGB1_ 08901-90033 
SERV NOTE SET BELOW 


-JANB1 08903-90023 _ 
_ JUN81 08903-90026 


- SEP66 08925-90006. 


AUGOT US7UT~ 20054 SL ul 1:06 OPER HAN DTD JANSU/SERV MAN DTD aplince: 
CHANGES. FOR OPER MAN 
CHANGES FOR SERV MAN 


AUG81 08901-90033 
eas —JANSS ce ee 
AUGS4 WA SER 2411A & BELOW.RF PHR REF CALIB ERROR 


J ANBS pet : 
MAYB4 WO SER 2340A & BELOW. IF SYNC SETECTOR OVERLOAD HANDL IMR | 


BuGa4 WA SER 247TA. & BELOW. RF PWR REF CALIB ERROR 


SAN81. 08903-90023 
AUGE4 08903-90023 


DEC84 08903-90025. 8L 01 10 08 


PAGE 395 


H/C H/C PART FICHE . FICHE PART. MoPOD Pe . 
DATE ~ NUMBER DATE NUMBER LT V6 us 
tint DESCRIPTION ake DESCRIPTION kk: DESCRIPTION wick DESCRIPTION rick DESCRIPTION tick 


; -JUL83. - 

MAR81 WN ALL SER.FRONT TO REAR PANEL CONNECTOR CONVERSION ; 

MAR81 WN ALL SER.REAR TO FRONT PANEL CONN. CONVERSION | 

SEP81 WO SAFETY.SER 2118A & BELOW.MOD TO PREV RACK MT & HANDLE ‘shock HAZARD. 


~ NOV81 WO SER 2016A & BELOW.WIR CHECK FOR REPL OF PWR XFMR 
_JAN82 WO ALL SER CHANGING INPUT & OUTPUT PROTECT FUSES - 


JAN82 WO SER 2126A & BELOW.CORRET LOW-FREQ ERROR IN AUDIO CATER : 
APR83 wo SER 2150A & BELOW. MOD TO PREV SHRT BET BOTTOM COVER & MOTHERED . 


—AUGB1 08903-90025 “BL 01 10 07 
JUNS1 08903-90023 


SEP64 DB905-90010 MAYA? GA9OS-90012 ae 2101 
NOV74 08905-90010 : capers 

JUN85 08925-90010 8L 01 2101. 
JaN72 08925-90007 7 7 


JAN85 
kee REPLACED BY 895A~3 
ocT7s WO SER 1821A01702 & BELOW.MOD TO REPL ZENER REF DIODE: 1902-0763. 
— SER 1501A01153 & BELOW.REC PRT SUBSTITUTE IN EVENT OF SCR FAILURE 
Auses WA SAFETY.ALL SER.NOTIF OF POSS SHOCK HAZ 


SEP76 08950-90009 


SEP76 08950-90010 = 


NOV76 08950-90012* SL 01 04 02 USE 8950A FICHE 08950-90027 


NOV76 08950-90013 


8L 01 04 


SEP77 08951-90009 
-ocT78 08951-90009 


“NOV82 08953-90012 
- FEBB3 08954-90010 
——-MAYB5 08954-90010 


We ae H/C PART 


JAN?? 08951-90001 | 


- AUG76 08950-90011» NOV76.- 08950-90014 8L 01 04 01 
_. MAR77 08950-90016. MAY'77. 08950-90019. 8L. 01 04 O02 
~ APR77 08950-90016 ee 
-MAR77 08950-90026 - MAY77. 08950-90027 8L. 01 04 02 
SEP77 08950-90047 FEB79 08950-90048 8L 01 04 01 
DEC78 08950-90047 | a 
/NOV?7 08950-90049 —- FEB79 08950-90050 8L 01 04 02. 
DEC78 08950-90049 he aes 
-SEP77 98950-90051 FEBT9 08950-90052 8L 01 04 02 
DEC78 08950-90051 ee 
-NOV77 08950-90053 - FEB79 08950-90054 BL'01 04 02 
DEC78 08950-90053. aon 
JAN77 08951-90001 FEB7? 08951-90006 BL 01 04 01 


MAY78 
APR?7 WA SER BELOW 1636A.BUFFER AMPLE MOD 


MAY77 WA SER BELOW 1636A.NOTCH FILTR REPL x | 
NOV78 a895 {2004 BL 01 04 01 


FEBB3 08953-90014 BL o1 10 01 
" SEPES 08954-90011 8L 01 10 03 


FICHE. FICHE PART. 4 ia 2 Pp ee ; 
NUMBER DATE NUMBER) oL Gc. 
tik: DESCRIPTION **% DESCRIPTION kik DESCRIPTION kk DESCRIPTION ve DESCRIPTION tik 


"PAGE E396. . 


— o£ et el riPvt 


8951A-1. APR77 WA SER BELOW 1636A.BUFFER AMPLF MOD - 


ee 3 8951A~2 MAY7? WA SER BELOW 1636A.NOTCH FILTR REPL. 
89548 OPER & SERV MAN _-SEP77 08951-90009 —_NOV78 08951-90010 8L 01 04 01 
ete MAN CHANGE OCT78. 08951-90009 ff ee ee 
1 a9S3a=100 OPER MAN NOV82 08953-90012 - FEB83 08953-90014 8L 01 10 01 
| 89544 OPER & SERV MAN. _—~FEB83 08954-90010  SEP85 08954-90011 8L 01 10 03 
ke MBN CHANGE fee OE 


MAY85 veheee dBi 


PAGE 381 11/08/85, 
Pas . “MODEL 


; : 7 PAGE 396 
: QO LITERATURE =——WH/C H/C PART FICHE FICHE PART 2 D P : 
ae NUMBER ss C TYPE DATE NUMBER -—sdDATE.~———CONUMBER LL V fu 
IPTION #Ak Ri | | tik DESCRIPTION *## DESCRIPTION ### DESCRIPTION tik DESCRIPTION kt DESCRIPTION thnk 
| 8956A See NOTE. SET BELOW JANS4 
|  B9buAMTHS nares WA SAFETY:SER 239A & BELOW.MOD TO CORREC. IMPROPER GROUND OF FAN 
| | - B956A-2 OCT83 WO SER 2322A & BELOW.PREF REPL OF RELAY ASKIG 
OPTIONS | 896A. OPER & SERV MAN. ~ JAN66 00896-90001 Aue81 5950-1887 BL 01.21 01 
3 ae MAN CHANGE _ 0CT64 00896-90001 : 
| 89700 SERV NOTE SET BELOW : OCTa4 : 
aa 8970A-1 AUG82 WO SER 2116A & BELOW. IPMR OF PWR MEAS BY EZ M OSCIL 
8970A~2 - OCTB2 HO ALL SER.REC MOD UPON A8Q7 REPL | 
8970-3 SEP83 WO SER 2222A & BELOW.PREF REPL FOR DRIVER BD & BATT 
 B970A~4 JUNS4 WO ALL SER.TRALSHTG FREQ CALIB FAIL E18 
 8970A-5 JUNS4 WO ALL SER.PROF REPL DRIVER IC CIR A1AUA2, A1U4, AUS 
ee ee 8970A-6 JUN84 KO SER 2427A & BELOW. IMPR RADIATION PREF | 
PIN: DAMAGE aoe  B9T0A-7 JUN84 WN ALL SER.I.F.CALIB HP 346A NOISE SOURCE 3 
| 905A. - OPER & SERV MAN MAY68 00905-90002  -MAR72 00905-90005* 01 04 01 USE 905A FICHE 00905-90607 
ea OPER & SERV MAN _—s-NOV7’8 00905-90006 MAY81 00905-90007* 8L 01 04 01 USE 905A FICHE 00905-90010 — 
OPER & SERV MAN —s- JUN84- 00905-90009 APR85 00905-90010 8L 01 04 01 ie 2 
MAN CHANGE JAN85S 00905-90009 3 | 
SERV NOTE SET BELOW | OcT79. , 
| — 905A~1 JUN79 WN ALL SER.PROC TO LUB COAX SLIDING LOAD Bop. 
907A OPER NOTE NOV69 00907-90002 FEB81 00907-90006 8L 01 04 01 
MAN CHANGE NOvV80 60907-90002 fee | 
SERV NOTE SET BELOW tsst—<—i‘i<‘“‘<i<‘éiTVC : 
, 9074-1 ~ JUN79 WN ALL SER.PROC TO LUB COAX SLIDING LOAD BODY. | | | 
910A ss OPER_ NOTE APR70 00910-90003 OCT70 00910-90005* © 01.04 01 USE 910A FICHE 00910-90009 


OPER & SERV MAN 
OPER & SERV MAN 


9108 OPER NOTE. 
, OPER & SERV MEN 
OPER & SERV MAM 


MAR79 00910-90008 
NOV80 00910-90010 


APR70 00210-90003 
MAR79 00910-90008 
NOV80 00910-90010 


MAY79 (00910-90009* 8L 01 04 01 USE 919A FICHE 00910-90011 
DEC8O 00910-90011 8L 01 04 01 


OCT70 00910-90005* 01 04 01 USE. 910B FICHE 00910-90009 
MAY79 00910-90009* 81 01 04 01 USE 9108 FICHE 00910-90011 
DEC8O 00910-90011. &L 01 04 01. > 


| 910714 INSTALL & SERV MAN NOV76 91071-93001 FEB77 91071-93002 8L Gi 09 01 
910730, INSTALL MAN _MAY?7 91073-93001 AUG77 91073-93002 8L 01 09 01 
91075A PROG & OPER MAN ©» FEBBO - 91075-93020 —- OCT83_- 91075-93021 8L 01 09 02 | 
910758 REFERENCE MAN ——==sNNOV7'6._-: 91075-93006 FEB77 91075-93007* 8L 01 09 04 USE 9571A FICHE 91075-93029 
: PROGR & OPER MAN -NOV76 91075-93008  FEB77. 91075-93009* SL 01 09 03 USE 9571A FICHE 91075-93019. 
PROG & OPER MAN —»sNOV76.: 91075-93010 © AUG77 91075-93011* 8L 01 09 O2 USE 91075A FICHE 91075-93021 © 
| TESTAID~III MAN MARBO 91075-93024  JUN80 91075-93025 8L 01 09 02 ECL DEVICE LIBRARY FOR 9571A. 
Q4075D SERV: NOTE SET BELOW. {0 = 6 oo PREBLE SS Be a 
eS _ MOPED/E/E/I/KA-1 DECB1 WH) SER 2126400100 & ABOVE.NOTIF OF SYSTEM SOFTWARE REV 2126 
91075E SERV NOTE SET BELOW APR82 
oe S1078D/E/F/J/K/L=1 becet WHN SER 2126a00100 & ABOVE. NOTIF OF SYSTEM SOFTWARE REV 2126 
SERV NOTE SET BELOW 


- | 91075F - PRB2_ 
ers DEcer Wun SER 2126400100 & ABOVE. NOTIF OF SYSTEM SOFTWARE REV 2126 


SHNOD ETE 


| “PAGE 382 ] ACG /85 PAGE 397 bee 


MODEL LITERATURE H/C “H/C PART FICHE FICHE PART roo bop ae a 
PERCE SREY cag PS NUMBER = CTYPE DATE, NUMBER = DATE NUMBER LOT VG 
[PTION ee ERE ee ee tek DESCRIPTION *#* "DESCRIPTION: tie DESCRIPTION tek DESCRIPTION fk DESCRIPTION. fetal 


“PAGE 382. 


TION Hie 


DAMAGE 


TION 


DAMAGE : 


TION ee 


| 9075p 


91075E 


- | 91075F 


41/08/85 
MODEL 


NUMBER 


91075) 
| 91075k 
| 91075. 


) 914A 


PITA 


| 9125A/8° 


914A 
| 9148 | 
| 9200 
Tobe 
| SADR 


11/08/85 
MODEL 


ont 


VESTAIDWIXT MAN 
SERV NOTE SET BELOW 


SERV NOTE SET BELOW PRB2- | 
91078D/E/F/J/K/L=1 pecs? WN SER 2126000100 & ABOVE.NOTIF OF SYSTEM SOFTWARE REV 2126 


‘SERV NOTE SET BELOW 
Q1078D/E/F/U/K/L=1 


- LITERATURE 
TYPE 


SERV NOTE SET BELOW 
10 78D/E/F/N/K/L=1 


SERV NOTE SET BELOW 
| MOPBD/E/F/I/K/L=1 


MARSU FIFS~950e4 


JUNSO Ppl oc yauro SL U1 OF Uc ECL DEVICE LIBRARY FOR FOCTA 


PR8&2 
: PIO PED/ESE/I/K/L=1 Deca? WWHid SER 2126n00100 & ABOVE. NOTIF OF ‘SYSTEM SOFTWARE REV 2126 


APR82 , 
DECB1 WHN SER 2126000100 & ABOVE-NOTIF OF SYSTEM SOFTWARE REV 2126 


owe 


DATE 


DECB1 


DECS1 


_ SERV_NOTE SET BELOW 
POPEDIE/F/A/KAL~1 


A pAG 


OPER & SERV MAN _ 


OPER & SERV MAN. 


OPER & SERV MAN. - 
SERV NOTE SET BELOW 
911A-1/9110=1 


OPER & SERV MAN 
SERV NOTE SET BELOW 
SITA-1/911C-1 


DEC81 
JULES. 


NOV8O 


SUNT 


MARTZ. 
MAR84 


_JUN79 


_ SERV NOTE SET BELOW 


OV AM? 


9125A-2. 
FR00A=18/7201 A-S/_ 
--7202A-14/7203A~15/ 


9111A~1 


O11 AM 2 


9IT1AW5 


SERV NOTE SET BELOW 


~ 9862A~14/9125A/B-1/ 


7210A-11/72035A~8/ 
 7200A-7/7201A~4/ 
7200A~8 


~7210A-15/9125A/B- 
9862A~18 
€200A~15/7201A-6/ 


7202A~15/7203A-16/ 


7210A~16/9125A/B- 
9862A~-19 


T200A-174/7201A-7A/ 


_. 7202A=17A/91254/8~ 
OPER NOTE . 


OPER NOTE 
OPER NOTE 
OPER ROTE 
OPER NOTE. 


‘NUMBER C 


seiy NOTE Ser BELOW 
9411A-3 SSC C7B 


OPER NOTE — 


OPER NOTE 


LITERATURE 
TYPE 


JAN82 


JUN83 
- MARS4 


AUG84 


ocT74 
OCT74 
JUN76, 
3/. 
JUN7S 


4/ 
MAY77 


SA 


MAY77 


~-ocTao 


MAY?? 
-- OCT8O 


JANOO 
— dANOD 
 MAR6S 


H/C 
‘BATE 


: we. PART | 


H/C PART FICHE FICHE PART M POD P 
NUMBER DATE NUMBER 


WWN SER 2126A00100 € ABOVE.NOTIF OF SYSTEM SOFTWARE REV 2126 


ae EU APRB2. eo ee i Pog oie 
MUN SER 212600100 & ABOVE-NOTTE: OF re ee REV 2126 


PR82_ 
WHN SER 2126x0100 & ABOVE. NoTEF OF SYSTEM SOFTWARE REV 2126 


00911-90002 - NOV79 00917-90005" 8L 01 04 01 USE STA FICHE 00911-90014 
00911-90013 reeea 00971-90014 8. 01 04 01 
WN ALL SER. PROC TO LUB COAX SLIDING LOAD BODY. 


00911-90006 — MAY77 00911-90010* SL 01 04 01 USE 911¢ FICHE 00911-90016 
00911-90015. sueee 00911-90016 8st 01 04 01 

OCT 
WN ALL SER.PROC TO LUB COAX SLIDING LOAD BODY. 


JAN8S 
ALL SER POSSIBLE VOLTAGE REGLTR MISWIRE | 
SER 2251A & BELOW. EXTENDED WARRANTY POLILCY es 
WN ALL SER. ACETATE MENU. BLANK. PROB. ; 
WN SER e435 t "GREATER. MOD TO ELIM FUSE FAIL BY REPLACE TRFANS r MAIN § PCA 


MAY78 
WN ALL SER. CONVERTING ONE PLOTTER MODEL TO ANOTHER 


WN ALL SER. 17127A RETROFIT KIT INSTAL INSTRUCTIONS 
WN ALL SER. PLOTTER SLIDEWIRE MAINTENANCE ELIMINATING SLIDEWIRE EUBRICATION? 


PAGE 397 


bo Tov. 6 | 
aa DESCRIPTION. ike DESCRIPTION tek DESCRIPTION whe DESCRIPTION kik DESCRIPTION tek 


WN ALL SER.PROP PERIODIC PLOTTER PLATEN PURGATION PROC (OR,CLEAN YOUR AUTOGRIP TABLE) 


WN SER BELOW 1620A. NEW CHART AOLD CAUTOGRIP) MODULE 
00914-90015 
00914-90017 


60914-90015 
00914-90017 


JUL77 00914-90016« 8L 01 04 01 USE 914A FICHE 00914-90018 
~DEC80 00914-90018 8L 01 04 01 


JUL77 00914-90016* BL 01 04 01 USE 9148 FICHE 00914-90018 
DEC80 00914-90018  8L.01 04 01 ae Soe 


9204-901 ‘OcT74 00920-90006  ©-01 04 01 
9200-901. sO 74 OO9Z0-90006 = 01 04 01 
940A-900 


~ DEC77 00940-90002 8L 01 04 01. 


FICHE FICHE PART r Pp D aa 


NUMBER. 


- APR79_ 
CLARIF: OF. ‘PROM/CONTROL. CARD REV COMPATTATITTYES. ~ 


PAGE a8 


a DATE NUMBER LTV a on 
the DESCRIPTION ik DESCRIPTION + tik DESCRIPTION ik “DESCRIPTION : tik DESCRIPTION fick 


wwe 8 Ss UN eee Slee were Ieee ee all | an = A dl 


OPER NOTE  0€T80 00914-90017 DEC 00914-90018 8L 01 04 01_ 
OPER NOTE JANOO 920-901 = ocT74 00920-90006 0 
OPER ROTE =. ——— JANOD. 920A-901 sss T 74 00920-90006 


OPER NOTE =—-—=—SsSMARGS 9400-900 ~—S—=—=iDEC77 0940-90002 


~ PAGE 383, 


: MODEL «<0. LITERATURE H/C H/C ‘PART FICHE FICHE PART M PD Pp 3 es | 
Pa ee NUMGER = C TYPE DATE NUMBER DATE .--—s NUMBER) =soL TVG 
ION ick ees ee | #kk DESCRIPTION ***® DESCRIPTION wka DESCRIPTION are DESCRIPTION kk DESCRIPTION tick 
GAVIA SERV NOTE SET BELOW PR79 
aon GATS DEC78 CLARIF. OF PROM/CONTROL. CARD REV COMPATIBILIT/ES. 
94151A SERV NOTE SET BELOW 0cT83 | 
OTST ART SEP78 WA MOD TO IMPROVE DRIVE. SIGNAL CHARACTERISTICS UNDER CAP LOAD WHEN USED IN 971K, | 
3 — ORIS1A-2 JUN83 WA ALL SER.OP-AMP HISTORY & WARRENTY STAUS OF UI-U15 WHEN | USED IN 9571A | | 
94161A° INSTALL MAN : MAY77. 94161-93001 JUN77 94161-93002 8L 07 09 01 
eS oe -. OPER & SERV MAN. __ APR79 09570-93026 _ JAN84 09570-93027 8L 01.09.01 
INFRAME 94162A. = INSTALL. MAN MAY77 94162-93001 : AUS77 94162-93002 8. 01.0901. 
—94169K «OPER. & SERV MAN -APR81 09570-93025 SEP82 09570-90075 81 01 09 02 — 
ear MAN. CHANGE -.- JUN814 09570-93025 : | a ; 
9571A——s—‘<ts*~*~CSOPEER & SERV MAN = APR77 09571-93001 - JUN77 09571-93002 8L 01 09 03 
| aoe PROG & OPER MAN. JAN8D. 91075-93018. MARS4 91075-93019 8L.01 09 04. 
ae TESTAID-III MAN MAY8Q 91075-93028 AUGBO 91075-93029 8L 01 09 04 APPLIES TO REVISION 1925 & ABOVE VOL 1c 
USER'S MAN -JUL80 91075-93030 NOV80 91075-93031. 8L 07 09 02 SYST FUNCTIONAL TEST (SFT) ASSY 
22 SERV NOTE SET BELOW : | _ 0CT83 ee | : 
25°  9S7IAM1 NOV78 WN ALL SER.REC INSTALL OF SPT9 IN REV C SOFTWARE =~ 
~-9S71A-2 _ JAN79 > MOD OF SELF-TEST FILE (XFT600) FOR SYS THAT DO- NOT HAVE PWR SUPP PROGRAMMERS. 
—9S71A-3 -- JAN79-91073A PROM VENDOR CHANGE. . i 
9571A~4 __ JUL79 WN ALL SER.DTS70 SOFTWARE GUG/DIR MOD. at 
= QS7IAWS. i (st SULTO WN ALL SER.SOFTWARE PROC TO ALLOW. CONFIG BETWEEN DISCS WITH 256 TRACKS. Vs 203 TRACKS 
9571A~6 - JUL79 WN ALL SER.MOD TO PREVENT DM, MP ERRORS IN REGENERATED SYSTEMS. 
SE71A-7  JUL79 WN ALL SER.MOD TO WELCOME FILE WHEN MEMORY IS RECONFIGURED. | 
9571A-8 JUL79 WN ALL SER.EXPLANATION OF 2 BUGS IN REV D SOFTWARE USED WITH F SERIES COMPUTERS. NEW 
— CONT'D , REV E SOFTWARE ELIMINATES BOTH. 
 OSTIA“9 OCT79 WN ALL SER.SOFTWARE PROC TO MOD DRIVER MAPPING TABLE FOR POWER FALL Ear. 
9571A-10 — APR8O WN ALL SER.REC REPL FOR. 62605J PWR SUPP 
9571A-11 ... . APR8O WN ALL. SER. THERMAL CUTOUT MOD } 
9571A~12A -» (SEP81 WH ALL SER.MOD TO CORRECT PWR SUPPLY WIRING | : 
9571A~13A  -§EP81 WN SER 1752A00325 & ABOVE.9571A CHANGES FOR ECL TESTING 
9571A~14 | . JUNSO WN ALL SER.HOW TO PROVIDE HI CURRENT ~ 5.2 V UUT PWR WHEN TESTING ECL Logic 
9571A~15  JUNBO WN ALL SER.SFT'S & SPT'S UPDATED TO BE COMPATIBLE WITH ECL D/C CARDS 
— OS71A~16 | - JUN8O WN ALL SER-LIST OF MAN CHANGES 
~9571A~17A .. SEP84 WN ALL SER.REC PROC FOR ECL MOD : 
-9571A-18B. AUGB2 WN CONTENTS OF PROD SUPP PKG FOR 9S71A 
| 9571A-19  JUN81. WN. SFTWARE SER 2100A00100 & ABOVE.91075D/E/F/U/K/L SOFTHARE SYST REV 2100, 
ee 9571A-20 - SEP91 WO SER 1752A00314 & BELOW.PROGRAM RATE GEN PULSE COUNT M ee 
lOTHERBD 9571A~21 . SEP81 WO SER 1752A00388 & BELOW.MOD TO PREVENT INTERMITTENT Weare TIMEOUTS 
IRS 03/04 .. 9571A-22 ~ APR82 WO ALL SER.MOD PROBE CARD TO_IMPR DETECT CAP WHEN SEARCH FOR LONG OR SHORT PULSES 
| — 9B71A~23 - APR82 WN ALL SER.IMFOR ON PULSE DATA USING FASTRACE PROG "PROB" 
| 9571 Ac2 | JANS3 WN SER 2208460100 & ABOVE.NOTIF OF NEW 91080A/8/C OPT -1/2/3 RTE-6 V/M SOFTWARE SYSTEM 
“CONT'D ace | 
94151A-1.- . ---——~—s«SEP78 WA MOD TO IMPROVE DRIVE SIGNAL CHARCTERISTICS UNDER CAP LOAD WHEN USED IN 95714 
| SS151Aq2 - JUNB3 WA ALL SER.OP~AMP HISTORY & WARRENTY STAUS OF U1-U15 WHEN USED IN 95714 : | 
OTHERBD 970A .-~-—sOPER & SERV MAN FEB75 00970-90007 OCT78 00970-90057 BL 01 09 Ci | 
7 ea oe MAN CHANGE ~~. AUG78 60970-90007 ~~ 
RS 03/04 OPER NOTE SEP74 97004-90000 SEP85 97004-90056 8L 01 09 01 ACCESSORY KIT FOR 970A 
oe SERV NOTE. SET BELOW OCT78&: 
-970A-1A MAY75 WO ALL SER.970A PROBE SERV GUIDE. 
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